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Kapitel 1
Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl apparative, als auch pra¨parative und
analytische Fragestellungen bearbeitet. Dabei wurde zuna¨chst eine neue, ras-
ternde, lateral hochauflo¨sende MALDI Ionenquelle entwickelt. Die Ionenquelle
ist im aktuellen Zustand direkt an das Finnigan LTQ-FT Massenspektrometer
ankoppelbar. Prinzipiell kann der modulare Aufbau so modifiziert werden, dass
dieser an jedem Massenspektrometer verwendet werden kann, dessen Ionen-
quellen unter Atmospha¨rendruck- oder Vorvakuumbedingungen arbeiten. Der
entstandene Aufbau erlaubt flexible Untersuchungsmo¨glichkeiten unterschied-
licher Proben bei einem Laserfokusdurchmesser <10µm. Neben unterschiedli-
chen artifiziellen Proben wurden biologische Proben untersucht. Dazu wurden
pra¨parative Techniken entwickelt und angewendet, die zu einer gesteigerten
Authentizita¨t der Pra¨paration biologischer Proben fu¨r die bildgebende Massen-
spektrometrie beitragen. Nicht nur die Vorbereitung der biologischen Proben
wurde dabei beru¨cksichtigt, auch die Entwicklung eines neuartigen Matrixge-
misches mit sehr vorteilhaften Eigenschaften konnte erzielt und demonstriert
werden.
Allgemein erlaubt die Anordnung von Komponenten innerhalb eines Sys-
tems Ru¨ckschlu¨sse auf die Funktion und Bedeutung der jeweiligen Komponen-
ten im System (form follows function). Dies trifft sowohl fu¨r artifizielle als
auch fu¨r biologische Systeme zu. Bei biologischen Systemen findet man dieses
Prinzip bis hinunter zur molekularen Ebene innerhalb von Zellen und Gewe-
ben. Krankheiten ko¨nnen diese zeitlich-ra¨umliche Koordination der endogenen
Komponenten sto¨ren und so deren Funktion beeintra¨chtigen. Die Auswirkungen
dieser Beeintra¨chtigungen ko¨nnen auf organismischer Ebene so weit gehen, dass
sie bis zu dessen Tod fu¨hren. Das grundlegende Versta¨ndnis solcher Vorga¨nge
und Funktionen ist deshalb von vielfa¨ltigem naturwissenschaftlichem Interesse.
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Unterschiedliche Methoden wurden deshalb in der Vergangenheit entwickelt,
um ra¨umlich aufgelo¨ste Untersuchungen biologischer Systeme durchfu¨hren zu
ko¨nnen. Ziel ist die Visualisierung von Verteilungsmustern relevanter target-
Strukturen (engl.: imaging). Wa¨hrend anfa¨nglich molekularbiologische Metho-
den, wie z.B. histologische und immunhistologische Fa¨rbeverfahren, den Schwer-
punkt in dieser Hinsicht bildeten, treten seit etwa drei Jahrzehnten apparati-
ve Untersuchungsmethoden immer sta¨rker hinzu. Dabei gewinnt die Massen-
spektrometrie einen immer ho¨heren Stellenwert. Bedingt durch die polaren und
thermisch-labilen Eigenschaften hochmolekularer Biomoleku¨le ist die Massen-
spektrometrie im Bereich der Lebenswissenschaften vor allem mit zwei Ionisati-
onsverfahren vertreten: durch die Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation
(MALDI) und die Electrospray Ionisation (ESI). Heutzutage ko¨nnen diese Io-
nisationsverfahren vielfa¨ltig mit verschiedenen Massenanalysatortypen kombi-
niert werden. Von diesen beiden Ionisationsverfahren ist jedoch lediglich MAL-
DI in der Lage biologische Proben, bei weitestgehender Beibehaltung des ra¨um-
lichen Kontextes, einer Untersuchung zuga¨nglich zu machen. Die Kombinati-
on von MALDI mit einem Time-of-Flight (ToF) Massenanalysator ist dabei
die dominierende Kombination zur ortsaufgelo¨sten Probenuntersuchung. ToF-
Massenanalysatoren zeichnen sich vor allem durch ihre Analysegeschwindigkeit
und ihre Empfindlichkeit aus. Gerade zur Untersuchung komplexer, biologischer
Proben und zur Identifikation ihrer Inhaltsstoffe sind noch weitere Eigenschaf-
ten von Massenanalysatoren wichtig. Hierzu za¨hlen eine hohe Massengenau-
igkeit und Massenauflo¨sung, die Mo¨glichkeit Ionen sammeln und geschlossen
analysieren zu ko¨nnen sowie die Fa¨higkeit zur Fragmentionenanalyse (MSn).
Hier sind Fourier Transform-Ionen Cyclotron Resonanz (FT-ICR) und Ionen-
fallenmassenanalysatoren deutlich leistungsfa¨higer und komfortabler als ToF-
Analysatoren. Hinzu kommt, dass MALDI-Ionenquellen fu¨r ToF Massenana-
lysatoren ha¨ufig unter Hochvakuum betrieben werden, was die Untersuchung
flu¨chtiger Proben nahezu unmo¨glich macht.
Zur Steigerung der Leistungsfa¨higkeit bei der ortsaufgelo¨sten MALDI Mas-
senspektrometrie wurde, im Rahmen dieser Arbeit, eine lateral hochauflo¨sen-
de, rasternde AP-SMALDI (engl.: atmospheric pressure scanning microprobe
MALDI) Ionenquelle entwickelt. Die neue Ionenquelle ist modular aufgebaut
und wurde so entwickelt, dass sie an linearen Ionenfallen und FT-ICR Massen-
spektrometern verwendet werden kann. Somit ist die Kombination vielfa¨ltiger
massenanalytischer Mo¨glichkeiten mit der hoch-ortsaufgelo¨sten Probenuntersu-
chung durch AP-SMALDI gelungen. Derzeit wird die Ionenquelle am Finnigan
LTQ-FT MS verwendet und kann an die vom Hersteller, fu¨r die kommerziellen
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Ionenquellen vorgesehenen Befestigungen, angebracht werden.
Die neue Ionenquelle besteht aus drei Modulen und weist als zentralen Be-
standteil eine koaxiale Laser- und Ionenoptik auf. Modul 1 befindet sich auf
dem LTQ MS und beinhaltet, neben dem N2-Laser, eine Vorfokussierlinse und
diverse optische Bauteile zur Laserstrahllenkung und Regulation der Laserener-
gie. Modul 2 befindet sich an der Front des LTQ MS und tra¨gt, als zentrales
Bauelement dieser Ionenquelle, ein durchbohrtes, mehrlinsiges Laserobjektiv
sowie eine elektrostatische Ionenblende. Weiterhin geho¨rt zum Modul 2 eine
verla¨ngerte Ionentransferkapillare, die die erzeugten Ionen in das MS transfe-
riert. Modul 3 schließt sich an Modul 2 an und tra¨gt ein pra¨zises Probenpo-
sitioniersystem (engl.: x,y,z-stage). Zusa¨tzlich entwickelte Soft- und Hardware
ermo¨glicht einen Steuerkreis zur externen Triggerung des LTQ-FT MS, so dass
Proben in unterschiedlichen Modi (manuell oder rasternd, Einzelschussspektren
oder Multischussspektren) untersucht werden ko¨nnen. Die Einstellung der late-
ralen Auflo¨sung erfolgt dabei zum einen u¨ber Schrittinkremente des Probenpo-
sitionierungssystems, zum anderen u¨ber die Abschwa¨chung der Laserenergie des
gaußa¨hnlichen N2-Laserstrahlprofils u.U. gekoppelt mit einer Repositionierung
der Probe in z-Richtung. Der optische Laserfokusdurchmesser wurde mittels
beam profiler vermessen (1/e2-Kriterium). Untersuchungen der Empfindlichkeit
des Gesamtaufbaus am LTQ-FT MS wurden auf der Basis von Brennflecken
(Na¨herungswert des Desorptions-Laserfokusdurchmessers) in einer homogenen
Farbstoffschicht (roter Edding®-Farbstift, Farbstoff: Rhodamin-6G) in Relati-
on zur Signalsta¨rke (normalized level, NL) am MS ohne Applikation von Matrix
(LDI-Modus) durchgefu¨hrt. Es wurden zwei Varianten der Voroptik untersucht
(einstufig, zweistufig). Der einstufige, praxisrelevantere Aufbau wurde hierbei
ausgiebiger charakterisiert. Die Messungen des einstufigen Aufbaus ergaben
einen optischen Laserfokusdurchmesser von x¯=6,6µm ±0,7µm in x-Richtung,
y¯=5,8µm ±0,8µm in y-Richtung und 6,2µm ±0,6µm ∅ (elliptisches Profil
wird vereinfachend als umgerechneter Kreisdurchmesser ausgedru¨ckt). Dem ge-
genu¨ber steht der Desorptions-Laserfokusdurchmesser (Brennfleck). Der kleins-
te, lichtmikroskopisch erkennbare Desorptions-Laserfokusdurchmesser betra¨gt≈ 0,5Ö0,6µm. Erste Ionensignale am LTQ MS konnten bei einem Desorptions-
Laserfokusdurchmesser von ≈ 0,9Ö1µm gemessen werden. Ein stetiges Ionensi-
gnal mit ≈ 2Ö101 NL konnte am LTQ MS bei einem Desorptions-Laserfokus-
durchmesser von ≈ 1,2Ö3µm (≈ 2,8µm2) gemessen werden. Ein stetiges Signal
erreicht man am FT MS, bei den gewa¨hlten Ionenquellenbedingungen, erst bei
einem Desorptions-Laserfokusdurchmesser von ≈ 2,2Ö5µm (≈ 6,9µm2). An ei-
nem farbstoffbeschichteten, strukturierten Standard-Probentra¨ger wurden erste
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rasternde Untersuchungen mittels FT MS durchgefu¨hrt. Die laterale Auflo¨sung
betrug dabei ≈ 7,6µm.
Die Untersuchung artifizieller, biomolekularer Proben ging mit der Ent-
wicklung eines neuen, rein wa¨ssrigen Pra¨parationsansatzes einher. Diese Ma-
trixmischung wird als Zellpuffer bezeichnet. Der Zusatz von Tris-HCl und D(-
)Mannitol zu einer rein wa¨ssrigen 2,5-DHB Matrixlo¨sung fu¨hrte zur A¨nderung
des Kristallisationsverhaltens der Matrix. Die Matrix kristallisiert, statt wie in
MALDI-Standard-Pra¨parationen heterogen und oft in Form großer Makrokris-
talle, nun homogen und mikrokristallin aus. Dies ermo¨glichte die problemlose,
authentische Pra¨paration gea¨tzter Mikrostrukturen aus Silizium Wafern. Als
artifizielle, biomolekulare Proben wurden neben Wafern noch durch metalli-
sche Gitter strukturierte Proben und gedruckte Biomoleku¨lmuster untersucht.
Die Konzentration der verwendeten Peptide bewegte sich dabei im Bereich von
1*10−5 bis 1*10−6 mol/L. Die rasternden Untersuchungen wurden alle mit ei-
ner lateralen Auflo¨sung <9µm durchgefu¨hrt. Berechnungen der fu¨r die Erstel-
lung von images verbrauchten Analytmenge ergaben ≈ 50*10−18 mol/Pixel bei
Zellpuffer Pra¨parationen und ≈ 90*10−18 mol/Pixel bei 2,5-DHB-MALDI Stan-
dardpra¨parationen. Untersuchte Lipidproben waren mit ≈ 2*10−3 mol/L deut-
lich ho¨her konzentriert. An den unterschiedlich gestalteten und konzentrierten
Proben konnten LTQ MS, LTQ MS2, FT MS und FT MS2 Messungen durch-
gefu¨hrt werden. Die FT MS und FT MS2 Messungen konnten jedoch lediglich
mit eingeschra¨nktem Massenbereich oder im SIM Modus durchgefu¨hrt werden.
Die Entwicklung und Verwendung der Zellpuffer erfolgte im Hinblick auf ei-
ne mo¨glichst authentische Pra¨paration biologischer Proben. Als rein wa¨ssriges
System bewirkt es, im Gegensatz zu stark lipophilen organischen Lo¨sungsmit-
teln, minimale Desintegration zellula¨rer Strukturen. Neben der mikrokristalli-
nen Kristallisation von 2,5-DHB in der Mischung sind ein Anstieg der Viskosita¨t
bei einem intermedia¨ren Trocknungsstatus, die Eignung als Milieu fu¨r Trypsin
und die Steigerung der Signalintensita¨t im Vergleich zu Standard-Pra¨parationen
weitere interessante Eigenschaften. Vergleichsmessungen zwischen vorgemisch-
ten Zellpuffer-Peptid- und Standard-DHB-Peptidpra¨parationen zeigten fu¨r die
Zellpufferpra¨paration eine Verdopplung der Signalintensita¨t bei gesenktem Ana-
lytverbrauch. Zusa¨tzlich wurde die Eignung unterschiedlicher Waschprotokolle
zur Vorbereitung von Zellen und Geweben untersucht. Dabei erwiesen sich reine
oder hoch konzentrierte Lo¨sungen lipophiler organischer Lo¨sungsmittel (Chlo-
roform, Aceton, Aceton-Eisessig, Ethanol) als ungeeignet zur Vorbereitung von
Zellproben. Schwach konzentrierte alkoholische oder rein wa¨ssrige Lo¨sungen
sind hier angeraten. Dahingegen ko¨nnen Gewebe bzw. Gewebedu¨nnschnitte
KAPITEL 1. ZUSAMMENFASSUNG 6
durchaus mit lipophilen Lo¨sungsmitteln vorbereitet werden. Hier erbrachte die
Vorbereitung mit Aceton + 10 % Eisessig optimale Ergebisse in bezug auf mas-
senspektrometrische Signalqualita¨t und Gewebeintegrita¨t.
Als biologische Proben wurden sowohl Zellproben als auch Gewebeproben
massenspektrometrisch untersucht. Als Zellproben dienten unterschiedliche per-
manente humane Krebszelllinien. Bei den Gewebeproben handelte es sich um
mit Trichinella spiralis kontaminiertes Rattengewebe (Skelettmuskulatur) und
Ma¨usegewebe (Hirn und Skelettmuskulatur). Als Bestandteil dieser Arbeit wur-
den die permanenten Zelllinien zuna¨chst von Standard-Zellkulturmedien auf se-
rumfreie Zellkulturmedien adaptiert. Ziel war die Reduktion von Hintergrund-
signalen in den Massenspektren von mo¨glicherweise an den Zellen anhaftenden
Komponenten des Zellkulturmediums. Bei der Anfertigung der Du¨nnschnitte
am Kryomikrotom wurde auf die Benutzung von PEG-haltigen Schnitthilfen
verzichtet. Die biologischen Proben wurden unter Verwendung unterschiedlich
proportionierter Zellpuffer, teilweise in Verbindung mit Matrix-Spru¨hpra¨parati-
on (Airspray), pra¨pariert. Die rasternden Untersuchungen biologischer Proben
waren ausschließlich unter Verwendung des LTQ MS erfolgreich. Sowohl bei
den Zell- als auch den Gewebeproben konnten Verteilungsbilder des wichtigen
Membranlipidbestandteils Phosphatidylcholin 34:1 (PC 34:1) erzeugt werden.
PC 34:1 trat u¨berwiegend in Form des [M+DHB-H2O+H]+-Ions auf. Auch wei-
tere Membranlipidkomponenten konnten in den Spektren beobachtet werden,
wurden jedoch nicht na¨her in ihrer Verteilung charakterisiert. Trotz verschiede-
ner Ansa¨tze bei der Vorbereitung und Untersuchung der biologischen Proben,
konnten keine Verteilungsbilder nativer Peptide erzeugt bzw. Peptide in den
Spektren zweifelsfrei identifiziert werden. Deshalb wurden unterschiedlich hoch
konzentrierte, interne Standardpeptide auf Ma¨usegewebeschnitte aufgebracht.
Die nachfolgenden Untersuchungen zeigten, dass ausschließlich das in der ho¨chs-
ten Konzentration zugesetzte Peptid (Bradykinin 1-7; 1*10−5 mol/L) zweifelsfrei
gemessen werden konnte. Der berechnete Verbrauch an Analyt/Pixel liegt da-
bei im Schnitt etwa um die Ha¨lfte ho¨her, als bei reinen dried droplet Zellpuffer
Pra¨parationen. Die Komplexita¨t der Probe beeinflusst demnach die Messsensi-
tivita¨t fu¨r die einzelnen Komponenten in erheblichem Maße. Die Abundanz en-
dogener Proteinbestandteile im Muskelgewebe reicht also bislang nicht aus, um
u¨ber Untersuchungen mit derart hoher ra¨umlicher Auflo¨sung am AP-SMALDI
Aufbau gemessen werden zu ko¨nnen. Dies bedeutet die Notwendigkeit zur Stei-
gerung der Sensitivita¨t des AP-SMALDI Aufbaus und des Messverfahrens, um
derart komplexe Proben erfolgreich messen und massenspektrometrische Ver-
teilungsbilder erstellen zu ko¨nnen.
Kapitel 2
Summary
As well hardware as preparative and analytical questions have been addressed
within the framework of this thesis. Therefor first a new scanning microprobe
MALDI ion source with a high lateral resolution has been developed. Actually
this ion source is easily mountable to the Finnigan LTQ FT mass spectrometer.
In principal the modular setup can be modified to be used with every other
mass spectrometer which works with atmospheric pressure or low pressure ion
sources. The design of the setup allows one to flexibly investigate different kinds
of samples with a laser focal diameter <10µm. Beside different artificial samples
also biological samples have been investigated. Therefor new preparative tech-
niques have been developed and used. They led to an increased authenticity in
sample preparation of biological samples for imaging mass spectrometry. Not
only the priming of the samples have been taken into account, also a new ma-
trix mixture has been developed and its very interesting characteristics could
be shown.
The arrangement of components within a system allows to draw conclusions
about function and meaning of each of the components in the system (form
follows function). This is the case for artificial as well as for biological systems. In
biological systems this principle can be found even at the molecular level of cells
and tissues. Diseases can perturb this temporal and spatial coordination and
thus impair the component’s function. The impact of such kind of perturbation
can lead to death, in the organismic context. Due to this, the fundamental
understanding of such processes and functions is of versatile scientific interest.
Therefore different techniques were developed in the past to investigate bio-
logical systems with spatial resolution. The aim is the visualisation of distri-
bution patterns of relevant target structures (imaging). In the beginning mo-
lecular biological techniques had been dominating (e.g. staining and immuno
7
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staining) for these investigations but since almost three decades now instru-
mental techniques become more and more important. Within these techniques
mass spectrometry (MS) becomes more and more prominent. Due to the polar
and thermolabile properties of macromolecular biomolecules mass spectrome-
try is first of all present with two ionization techniques within life sciences:
the matrix assisted laser desorption/ionization (MALDI) and the electrospray
ionisation (ESI) technique. These ionisation techniques can be combined with
different types of mass analyzers. As one of these two ionisation techniques only
MALDI mass spectrometry is capable of investigating biological samples while
mostly maintaining their native structure. MALDI TOF mass spectrometry is
thus still the dominating combination for investigations aiming a spatial reso-
lution of a given sample. TOF mass analyzers are very sensitive and allow fast
analysis. But especially for the investigation of complex biological samples and
their substances of content, other capabilities of mass analyzers are important.
They include a high mass accuracy and mass resolution, the possibility to col-
lect ions and analyse them together as well as fragmentation capabilities (MSn).
Concerning these aspects Fourier transform ion cyclotron resonance (FT ICR)
and ion trap mass analyzers are much more powerful and more convenient to
use than TOF mass analyzers. Additionally MALDI ion sources operate mostly
under high vacuum conditions when they are used with a TOF mass analyzer.
This prevents the investigation of volatile samples almost completely.
To enhance the capabilities for spatial mass spectrometry analysis a new
AP SMALDI (atmospheric pressure scanning microprobe MALDI) ion source,
providing a high lateral resolution, has been developed. At the moment the new
ion source works at the Finnigan LTQ FT, has a modular setup and can be
mounted just as the manufacturer’s ion sources. The ion source consists of three
modules and has a co-axial laser and ion optics as central element. Module 1 is
positioned right above the LTQ MS and carries the N2-laser, a pre-focusing lens
and various laser optical components for laser guidance and laser energy ad-
justment. Module 2 is positioned in front of the LTQ MS and carries, as central
element, the centrally bored, multilense laser objective as well as an electro-
static ion aperture. Additionally a prolongated ion transfer capillary is part of
module 2, guiding generated ions into the MS. Module 3 is attached to module
2 and carries the accurate sample positioning system (x,y,z-stage). Additionally
developed soft- and hardware provides a control circuit to drive the LTQ FT
externally in different modi (manually and scanning, single shot spectra and
multi shot spectra). The adjustmet of the lateral resolution is achieved, on the
one hand via definition of step increments of the sample positioning system, on
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the other hand via laser energy adjustment of the nearly Gaussian N2 laser pro-
file sometimes accompanied by repositioning of the sample in z-direction. The
optical laser focus diameter is measured using a beam profiling setup (1/e2-
criterion). The determination of the sensitivity of the complete installed setup
at the LTQ FT has been done by LDI measurements of a red dye coating
(edding® felt tip pen, dye: Rhodamin-6G). The dimension of generated burn
patterns in the dye coating by laser irradiation is related to the measured signal
intensity (normalized level, NL). The burn patterns are an approximation of the
desorption laser focus diameter. Two pre-focusing optical setups (single-stage,
double-stage) were developed, but only the practically used single-stage setup
has been further characterized. Measurements of the single-stage setup showed
the following optical laser focus dimensions: x¯=6,6µm ±0,7µm in x-direction,
y¯=5,8µm ±0,8µm in y-direction and 6,2µm ±0,6µm ∅ (for simplification the
circular diameter has been calculated). At the opposite the desorption laser
focus diameter has a mimimum, light microscopically detectable dimension of≈ 0,5Ö0,6µm. First mass spectromtetric ion signals at the LTQ MS could be
observed by increasing the burn pattern to ≈ 0,9Ö1µm. A continuous ion signal
of ≈2Ö101 NL at the LTQ MS could be observed by increasing the burn pattern
size to ≈ 1,2Ö3µm (≈ 2,8µm2). The FT ICR MS showed a continous ion signal
not until increasing the burn pattern dimension to ≈ 2,2Ö5µm (≈ 6,9µm2). First
scanning analysis on a dye coated, structured standard sample support had been
performed using the FT MS. The lateral resolution was ≈ 7,6µm.
The investigation of artificial biomolecular samples has been accompanied
by the development of a new aqueous preparation approach. The matrix mix-
ture is named ”Zellpuffer“. An aqueous solution of the matrix 2,5-DHB is sup-
plemented with Tris-HCl and D(-)Mannitol achieving an alteration of the cry-
stallisation behaviour of matrix. 2,5-DHB crystallises now homogenously and
micro-crystalline, instead of building a heterogenous pattern with partly large
crystals as in standard MALDI preparations. This enables one to prepare easily
and precisely e.g. etched silicon wafer with a fine structured surface. Besides
etched silicon wafer also by metal grids structured surfaces and printed surfaces
have been investigated as artificial biomolecular samples. The concentration of
the used peptide solution ranges from 1*10−5 to 1*10−6 mol/L. The investigati-
ons were performed all with a lateral resolution <9µm. Calculations concerning
the used amount of analyte per Pixel resulted in ≈ 50*10−18 mol/Pixel for Zell-
puffer preparations and ≈ 90*10−18 mol/Pixel for standard 2,5-DHB MALDI
preparations. Investigated lipid samples had been much higher concentrated
(≈ 2*10−3 mol/L). LTQ MS, LTQ MS2, FT MS und FT MS2 measurements
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could be carried out at the different shaped samples with different analyte con-
centrations. The FT MS and FT MS2 measurements could be solely performed
with a restricted mass range or while using the SIM mode.
The development of the Zellpuffer aimed the most authentic prapartion of
biological samples. As a pure aqueous system a minimum of desintegration of
cellular structures was achieved. Beside the nice micro-crystalline behaviour
of 2,5-DHB the mixture has interesting potential: an increase in viscosity at
an intermediate dry state, maintained activity of Trypsin and an increase in
signal intensity compared to standard MALDI preparations. Comparative mea-
surements of premixed samples of peptide solutions using Zellpuffer and under
standard MALDI conditions showed a doubling in signal intensity during less
analyte usage for the Zellpuffer preparations. Additionally the suitability of dif-
ferent sample pre-treatments for cells and tissues had been investigated. Pure or
highly concentrated solutions of lipophilic organic solvents (chloroform, aceto-
ne, acetone-glacial acetic acid, ethanole) are not suitable for the preparation of
cells. Weakly organic or pure aqueous solutions should be used, whereas tissu-
es or rather tissue thin sections can be treated with lipophilic organic solvents.
Here treatment with acetone + 10 % glacial acetic acid showed optimum results
concerning mass spectrometric signal quality and integrity of the tissue.
Cells and tissues were investigated as biological samples by mass spectro-
metry. Different permanent human cancer cell lines were used as cell samples.
As tissue samples Trichinella spiralis contaminted rat tissue (skeleton muscle)
and mouse tissue (brain, skelton muscle) were investigated. During this work
at first the adaptation of the used permanent cell lines from standard culturing
conditions to serum-free media conditions was carried out. The aim was the
reduction of eventually attached and mass spectrometrically interfering com-
ponents deriving from standard cell culture media. The tissue thin sections
were obtained from cooperating institutes. Cutting of the thin sections was car-
ried out without TissueTek. The biological samples were prepared using dif-
ferently composed Zellpuffer mixtures. The preparation was partly completed
by standard pneumatic assisted matrix deposition (airspray). The investigation
of biological samples could only be performed with the LTQ MS. Images of the
important plasmalemmal component phosphatidylcholine 34:1 (PC 34:1) could
be generated for cell as well as for tissue samples. PC 34:1 was predominant as
[M+DHB-H2O+H]+-ion. Further plasmalemmal components could be observed
in the mass spectra but their distribution patterns have not been characterized
in detail. Despite the application of different sample pre-treatment and pre-
paration procedures no native peptidic components of the biological samples
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could be observed unequivovally in the mass spectra. Also no images could be
generated. Due to this fact mouse tissue thin sections were spiked with internal
standard peptides with different concentrations. The following investigations
showed that only the peptide with the highest concentration (bradykinine 1-7;
1*10−5 mol/L) could be observed. The calculated amount of analyte per pixel
is 1.5 times higher as compared to pure dried droplet preparations with Zell-
puffer. The sample’s complexity seems to have a strong impact on measuring
sensitivity for individual components. The abundance of endogenous proteinic
components in skeleton muscle is too low to be measured with the chosen AP-
SMALDI setup with such a high lateral resolution. Thus the sensitivity of the
setup has to be increased to carry out successful measurements and generate
images of such complex samples.
Kapitel 3
Einleitung
3.1 Die funktionelle Bedeutung biologischer Kom-
ponenten im Kontext ihrer lokalen Organisation
Schon relativ fru¨h wurde der Satz ”form follows function“ im Bereich der Wis-
senschaften gepra¨gt. Seine Bedeutung erstreckt sich dabei u¨ber die klassischen
Naturwissenschaften hinaus. Architektur und Design u¨bernahmen diesen Leit-
satz. Modernes Beispiel hierfu¨r ist die Bionik. Theoretische Betrachtungen hier-
zu, in Bezug auf biologische Systeme, wurden spa¨testens seit Beginn des 20.
Jahrhunderts durchgefu¨hrt. Hierbei wurde sowohl Phylogenese, als auch Onto-
genese betrachtet (Smit, 1968). Die Betrachtungen bezogen sich also sowohl auf
die Entwicklung von Arten, als auch die Entwicklung von Individuen und der
dabei ablaufenden zeitlich-ra¨umlichen Prozesse wie z.B. die Organogenese. Im
Bereich der Medizin bzw. der Anatomie wurden Untersuchungen im Hinblick
auf die Morphologie der Zelle, z.B. von Krebszellen (maligne, benigne), und
den Zusammenhang mit ihrer Funktion durchgefu¨hrt und beschrieben (Shields,
1969). Insgesamt wurde also der Zusammenhang zwischen Form und Funktion
zuna¨chst auf die Form bezogen beschrieben, die der Forschung, mit Hilfe der
Lichtmikroskopie, bis auf die Ebene der Zelle, als kleinster Einheit des Lebens,
zuga¨nglich war. Subzellula¨re Strukturen konnten noch nicht untersucht werden.
Mit zunehmender Entwicklung molekularbiologischer und apparativer Mo¨glich-
keiten wurden auch subzellula¨re Ereignisse zuga¨nglich und erforschbar. Das
Repertoire umfasst unterschiedlichste Techniken:
1. Immunohistologische Fa¨rbeverfahren auf der Basis von Antiko¨rpern gegen
einzelne Zielstrukturen (Itoh et al., 2001),
2. spezifische DNA/RNA-Sonden zur Lokalisation von Motiven auf Ebene
des Erbmaterials (Martin et al., 2005; Fricker et al., 2006) und
12
KAPITEL 3. EINLEITUNG 13
3. apparative Methoden wie Elektronenmikroskopie (TEM/REM) (Cilia und
Jackson, 2004), Elektronen-Spin-Resonanz (ESR) (Leonard et al., 2002)
und Massenspektrometrie (Feng et al., 2008; Wilm, 2009).
Aktuellere Arbeiten zeigen, dass es sowohl bei Tieren, als auch bei Pflanzen
mo¨glich ist, subzellula¨re Strukturen zu untersuchen und funktionell zu charak-
terisieren. Ein wichtige Frage hierbei ist die Auswirkung der Umgebung auf
die Funktion der jeweils beobachteten Struktur. Um also die Funktion einer
Struktur oder eines Elementes z.B. innerhalb der Zellmembran zu verstehen,
ist es wichtig ihren zellula¨ren Kontext mit in Betracht zu ziehen. Aus diesem
Grund ist eine Betrachtung nicht nur einer isolierten Komponente innerhalb ei-
nes Systems erforderlich, sondern eine Betrachtung die benachbarte Strukturen
mit einbezieht (Sprong et al., 2001). Diese Form der Betrachtungsweise bezeich-
net man als systemischen Ansatz oder Systembiologie. Darunter versteht man
die Einbeziehung miteinander interagierender Komponenten in einem komple-
xen Ansatz, um auf komplexer Ebene A¨nderungen erfassen und interpretieren
zu ko¨nnen. Lebende, biologische Systeme zeichnen sich durch eine sehr große
Anzahl von Prozessen aus, die zeitlich-ra¨umlich koordiniert und voneinander
abha¨ngig ablaufen und in die eine immens große Vielfalt an Biomoleku¨len in-
volviert ist. Zu solchen Biomoleku¨len za¨hlen Lipide, Proteine, Saccharide und
Polynukleotide (DNA/RNA). Bereits diese Gruppen beinhalten eine sehr große
Anzahl unterschiedlicher Moleku¨le bzw. Makromoleku¨le. Durch die zusa¨tzliche
Verknu¨pfung zwischen diesen Gruppen, z.B. in Form von Glykolipiden, Pepti-
doglykanen, Lipoproteinen, etc., potenziert sich die Anzahl mo¨glicher Konsti-
tutionen um ein Vielfaches. Unterschiede ko¨nnen zudem durch den Austausch
von Isobaren verursacht sein. Bei Proteinen durch isobare Aminosa¨uren und
bei Glykolipiden und Glykopeptiden der Austausch isobarer Zuckerreste. Ge-
rade fu¨r die Untersuchung mit Hilfe der Massenspektrometrie bedeutet dies
eine große Herausforderung. Da Isobaren in Verbindungen keinen Massenunter-
schied verursachen, ko¨nnen sie nicht ohne weiteres durch massenspektrometri-
sche Untersuchungen nachgewiesen und somit Strukturen eindeutig aufgekla¨rt
werden. Hinzu kommen weitere posttranslationale Modifikationen (PTM; zu
denen auch die Glykosylierungen geza¨hlt werden) wie z.B. Phosphorylierungen,
Acylierungen, etc. (Amoresano et al., 2009; Morelle, 2009). Phosphorylierungen
und Acylierungen stellen eine, in Bezug auf die Masse eines Proteins, recht klei-
ne Massenvera¨nderung dar. Die Vera¨nderung ist jedoch, in nicht zu komplexen
Massenspektren, eindeutig als PTM identifizierbar. Fu¨r die physiologische Ak-
tivita¨t und Wirksamkeit haben PTMs meist immense Bedeutung. Gerade Ak-
tivierungen oder Deaktivierungen, z.B. von Proteinen, werden in biologischen
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Systemen ha¨ufig u¨ber reversible Phosphorylierungen erzielt (Mart´ınez et al.,
1994; Vener et al., 1995; Liu et al., 2000).
3.2 Optik
Elektromagnetische Wellen ko¨nne sich auf unterschiedliche Weise ausbreiten.
Dabei bedu¨rfen sie keines Mediums. Treffen elektromagnetische Wellen auf Ma-
terie ko¨nnen jedoch bestimmte optische Pha¨nomene wie Brechung, Beugung,
Reflektion, Absorption, Dispersion, usw. auftreten. Fu¨r die Massenspektrome-
trie i.e.S. MALDI MS ist nur ein bestimmter Teil des elektromagnetischen Spek-
trums interessant, dass sich etwa zwischen 200 und 3000 nm bewegt. Diese o.g.
Pha¨nomene sind bekannt aus der klassischen oder geometrischen Optik. Es
handelt sich um lineare optische Pha¨nomene. In Abha¨ngigkeit von der Wel-
lenla¨nge und der Bestrahlungssta¨rke der elektromagnetischen Welle (W/cm2)
ko¨nnen jedoch nicht-lineare Pha¨nomene beim Verlauf der Welle innerhalb ei-
nes leitenden Mediums hinzukommen. Diese ha¨ngen mit der Wechselwirkung
der elektromagnetischen Welle mit den Elektronen innerhalb des leitenden Me-
diums zusammen, wobei die Eigenschaften des Mediums selbst und in diesem
Zusammenhang die Bestrahlungssta¨rke wichtig sind. Die Wechselwirkung kann
zu lokalen A¨nderungen der optischen Eigenschaften (Brechzahl) des Mediums
fu¨hren. Derartige Vera¨nderungen bezeichnet man als nicht-lineare Optik. Nicht-
lineare Pha¨nomene treten bei Bestrahlungssta¨rken von 102-106 W/cm2 auf. Der-
artige Bestrahlungssta¨rken ko¨nnen durch Laser emittiert werden. Laser zeich-
nen sich durch die Emission zeitlich-ra¨umlich koha¨renter elektromagnetischer
Strahlung aus. Die einzelnen Wellenpakete der Strahlung besitzen zudem ei-
ne nahezu identische Ausbreitungsrichtung (Parallelita¨t). Obwohl bestimmte
Gesetzma¨ßigkeiten (z.B. Superpositionsprinzip, Frequenzerhaltung) der Aus-
breitung elektromagnetischer Wellen in Medien durch die nicht-lineare Optik
verletzt werden, ko¨nnen optische Gesetzma¨ßigkeiten, wie z.B. die Fokussierung
von Laserlicht, anhand klassischer optischer Aufbauten erkla¨rt werden. Dies soll
im Folgenden geschehen.
3.2.1 Geometrische Optik
Die Abbildungen geometrischer Gegensta¨nde ko¨nnen auf unterschiedliche Weise
mit Hilfe optischer Aufbauten vergro¨ßert und verkleinert werden. Sehr einfach
gelingt dies mit einer Lupe, wobei man hier zur Vergro¨ßerung nur eine optische,
bikonvexe Linse beno¨tigt. Das Auge selbst kann Dinge in etwa 25cm Entfernung
scharf sehen. Soll ein Objekt mit einer Lupe vergro¨ßert werden, so muss sich das
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zu betrachtende Objekt mit der Gegenstandsweite (g) innerhalb der Brennwei-
te (f) der verwendeten Lupe befinden (siehe Abb.3.1, S.15). Ebenso muss der
Abstand des Auges auf der anderen Seite der Lupe <f sein. Nun wird ein ver-
gro¨ßertes, virtuelles Bild des Gegenstandes wahrgenommen. Die Vergro¨ßerung
(VL) ergibt sich aus Gleichung 3.1:
VL = g + f
g
= s0
g
(3.1)
f = Brennweite, g = Gegenstandsweite, s0 = Nahpunkt des Auges (0,25 m)
VL = Vergro¨ßerung der Lupe
Abbildung 3.1: Geometrische Optik einer Lupe
Strahlengang einer Lupe (du¨nne Linse). Der Gegenstand (G)
muss sich innerhalb der Brennweite (f) der Lupe befinden. Das
vom Auge wahrgenommene vergro¨ßerte Bild (B) entsteht auf der
Seite des Gegenstandes und wird deshalb virtuelles Bild genannt
(g=Gegenstandsweite, b=Bildweite, f=Brennweite Augenlinse,
=Sehwinkel). siehe Gleichung 2.6 (Demtro¨der, 2008)
Zur Vergro¨ßerung von in der Ferne befindlichen Gegensta¨nden kann man
z.B. ein Kepler’sches-Fernrohr verwenden. Hierfu¨r werden zwei konvexe Linsen
(L1, L2) verwendet, die unterschiedliche Brennweiten aufweisen. Die erste Linse
(L1) erzeugt dabei ein reelles Zwischenbild, das mit der zweiten Linse (L2), die
als Lupe fungiert, vergro¨ßert betrachtet wird. Die Gesamtvergro¨ßerung eines
Teleskops ergibt sich aus Gleichung 3.2.
V F = B
f20
= f10
f20
= f1
f2
(3.2)
f1 = Brennweite L1, f2 = Brennweite L2,
B = Bildgro¨ße, VF = Vergro¨ßerung des Teleskops,
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0 = Winkel des auftreffenden Lichts vom Objekt (wird durch dessen
Ausmaße bestimmt)
Abbildung 3.2: Geometrische Optik eines Kepler’schen Fernrohrs
Strahlengang in einem Kepler’schen Fernrohr (Linsensystem, L1=Linse 1,
L2=Linse 2). Das durch den in großer Entfernung befindlichen Gegenstand
ausgesendete Licht trifft in einem Winkel 0, der durch die Ausmaße des Ge-
genstandes festgelegt wird, auf L1 auf. Das durch L1 erzeugte reelle Zwischen-
bild (B) wird durch L2, die wie eine Lupe wirkt, vergro¨ßert. f1 und f2 liegen
u¨bereinander. (Demtro¨der, 2008)
Das Prinzip des Kepler’schen Fernrohrs bzw. Teleskop-Prinzip wurde auch
in der neu entwickelten AP-SMALDI Ionenquelle verwendet. Dabei wurden zwei
Aufbauten verwendet: 1) eine Vorfokussierlinse und das Laserobjektiv, was in
dieser Arbeit als einstufige Voroptik bezeichnet wird und 2) zwei Vorfokus-
sierlinsen und das Laserobjektiv, was in dieser Arbeit als zweistufige Voroptik
(Teleskopaufbau) bezeichnet wird (siehe Kapitel 5.1.8, S.118). Die ”Vergro¨ße-
rung“, im Sinne des Laserfokusdurchmessers, wurde im AP-SMALDI Aufbau
durch Vera¨nderung der Laserintensita¨t variiert (siehe Kapitel 3.3, S.18)
Rayleigh La¨nge: Die axiale Ausdehnung des Fokus wird mit der Rayleigh-
La¨nge bezeichnet (siehe Abb. 3.3, S.17). Die Ausdehnung der Rayleigh-La¨nge
ergibt sich aus Gleichung 3.3. Fu¨r den AP-SMALDI Aufbau ergibt sich damit,
fu¨r eine Bildgro¨ße von ≈ 2µm, eine Rayleigh-La¨nge von 37µm. Dies hat Konse-
quenzen fu¨r die Untersuchung erhabener, also strukturierter Proben. Sind die
Niveauunterschiede im Relief der Probe gro¨ßer als die Rayleigh La¨nge, kommt
es zu A¨nderungen der Bestrahlungsdichte und Fokusgro¨ße. Die Folge ko¨nnen
Vera¨nderungen der lateralen Auflo¨sung und der Zahl gebildeter Ionen sein. Ne-
ben Schwankungen der Signalintensita¨t, verursacht durch die Pra¨parationsho-
mogenita¨t, kann dies zu zusa¨tzlichen Schwankungen wa¨hrend der massenspek-
trometrischen Untersuchung fu¨hren.
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ZR = piw20
λ
(3.3)
w0 = Strahlradius im Fokus, λ = Wellenla¨nge des Laserlichts,
ZR = Rayleigh-La¨nge
Abbildung 3.3: Rayleigh-La¨nge (axiale Dimension des opti-
schen Fokus)
Schematische Darstellung der axialen Ausdehnung eines optischen Fo-
kus. Diese wird bestimmt durch w0 (Durchmesser des Lichtbu¨ndels)
und ZR (Abstand bis der Durchmesser auf 2
√
2 w0 angewachsen ist).
(Demtro¨der, 2008)
Sowohl der Aufbau mit einstufiger Voroptik als auch mit zweistufiger Vorop-
tik (Teleskopoptik) wurden bei der Entwicklung der neuen Ionenquelle getestet.
Ein Aufbau a¨hnlichen Prinzips wie der mit zweistufiger Voroptik wurde bereits
von Spengler et al. (1988) verwendet. Hierbei werden zwei bikonvexe Vorlinsen
verwendet, die sich im Abstand f1+f2 zueinander befinden. Ihre Brennpunkte
liegen also u¨bereinander. Ein paralleler Licht-/Laserstrahl, der diesen Aufbau
passiert, wird zwischen den beiden Linsen fokussiert und verla¨sst die zweite Lin-
se wieder als paralleler Strahl. Durch Kombination von Vorlinsen unterschiedli-
cher Brennweiten und Durchmesser kann man parallele Strahlen mit kleineren
oder gro¨ßeren Querschnitten als der Prima¨rstrahl erzielen. Trifft der paralle-
le Strahl der zweiten Vorlinse auf eine dritte konvexe Linse (im AP-SMALDI
Aufbau das Laserobjektiv), so wird er dort genauso stark wie der divergente
Strahl bei einstufiger Voroptik gebrochen. Der Brennpunkt des Objektivs ru¨ckt
deshalb, im Vergleich zum Aufbau mit einstufiger Voroptik, na¨her an dieses
heran. Diesen Effekt kann man noch weiter versta¨rken indem man die beiden
Vorfokussierlinsen weiter als die Summe ihrer Brennweiten auseinander positio-
niert (f1+f2). Dann verla¨sst ein schwach konvergierender Strahl die zweite Linse.
Trifft dieser auf das Objektiv so ru¨ckt der Brennpunkt des nochmals na¨her an
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dieses heran (Details siehe Kapitel 5.1.8, S.118). Auch mit Teleskopoptik wurde
die ”Vergro¨ßerung“, im Sinne des Laserfokusdurchmessers, durch Vera¨nderung
der Laserintensita¨t variiert (siehe Kapitel 3.3, S.18).
3.3 Laserenergie und Laserfokusdurchmesser
Ha¨ufig werden bei UV-MALDI flat top-Laserprofile verwendet. Diese erzielt
man durch Transport des Laserstrahls durch eine geeignete Glasfaser. Die aus
der Glasfaser austretenden Laserstrahlen weisen im Profil eine homogene Ener-
gieverteilung auf. Das origina¨re Laserprofil ist hierbei irrelevant, da es zu einer
”Homogenisation“ des Laserstrahls in der Glasfaser kommt. Bei Laserstrah-
len, die durch optische Linsen und Spiegel gelenkt werden, unterbleibt diese
Homogenisation. Hier bleibt die Inhomogenita¨t der Energieverteilung im ori-
gina¨ren Laserstrahl bestehen. Diese entspricht im Idealfall einer Gauß’schen-
Glockenkurve (siehe Abb.3.4, S.19), mit der gro¨ßten Energiedichte im Zentrum
des Laserstrahls. Ein ideales Gauß-Profil wird als TEM00 Strahl bezeichnet.
Optischer Laserfokusdurchmesser: Mit sogenannten beam-profiler Ap-
paraturen kann man die Energiedichteverteilung im Laserstrahlquerschnitt sicht-
bar machen (siehe Kapitel 4.3, S.72). Die Energiedichte, bei na¨herungsweise
gaußfo¨rmigen Laserstrahlen, nimmt vom Zentrum aus radial ab. Setzt man
einen energetischen Grenzwert, in Bezug auf die ho¨chste Energiedichte im Zen-
trum des Strahles, auf den die Energie zum Rand hin abgesunken ist, so ergibt
sich ein entsprechender Durchmesser des Laserstrahls. Ein Kriterium ist z.B.
das Absinken der Laserenergie auf den 1/e2-ten Teil der maximalen Energie im
Zentrum. In Abbildung 3.4 (S.19) wird dies als 1/e2 Schwelle bezeichnet. Sie
definiert den optischen Laserfokusdurchmesser.
Desorptions-Laserfokusdurchmesser: Im Gegensatz hierzu steht der
Desorptions-Laserfokusdurchmesser. Dieser ergibt sich aus den chemisch-
physikalischen Eigenschaften der Probe, wie spektrale Absorption/Absorptionskoeffizient,
Koha¨sion/Adha¨sion innerhalb der Probe, usw.. Diese Eigenschaften der Proben-
substanz bewirken die Desorption und Ionisation ab einer bestimmten Energie-
dichte. Dieser diskrete Energie-Dichtewert wird als Desorptions-/Ionisationsschwelle
bezeichnet. Diese Desorptions-/Ionisationsschwelle befindet sich also demnach
an einer probenspezifischen Stelle der in Abb.3.4 (S.19) gezeigten Glockenkur-
ve. Bei ra¨umlicher Betrachtung der Glockenkurve entspricht dies einem Schnitt
durch die Kurve und somit einer Querschnittsfla¨che. Die Schnittebene bestimmt
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Abbildung 3.4: Energiedichteverteilung im Laserstrahl und Abschwa¨chung der
Laserenergie
Energiedichteverteilung (engl.: laser fluence) eines Laserstrahles mit Gaußprofil (TEM00–
Profil) und eines abgeschwa¨chten Laserstrahls. Die beiden horizontalen Grenzen (1/e2-
Schwelle) verdeutlichen den 1/e2-Wert des Energiemaximums der beiden Kurven. Eine weitere
Grenze (Desorptionsschwelle) beschreibt die Ho¨he der spezifischen Desorptionsschwelle eines
gegebenen Analyten. Durch Abschwa¨chung nimmt der Radius des Desorptions-Laserfokus-
durchmessers ab.
somit die Gro¨ße des Desorptions-Laserfokusdurchmessers spezifisch fu¨r eine zu
messende Substanz.
Was bewirkt nun also eine Vera¨nderung der Laserenergiedichte durch Ab-
schwa¨chung?
Schwa¨cht man den Laserstrahl durch geeignete optische Filter ab, so a¨ndert
sich die Energiedichte im Laserstrahlquerschnitt. Die Schwellenenergie zur De-
sorption der Probe bleibt jedoch konstant. Mit sinkender Energiedichte im
Laserstrahlquerschnitt wird die probenspezifische Schnittebene auf der Gauß-
Kurve immer kleiner. Da die Glockenkurve zur Spitze hin eine kleinere Quer-
schnittsfla¨che aufweist, verringert sich somit der Fokusdurchmesser, bei dem
noch der Schwellenenergiebetrag gegeben ist. In Abbildung 3.4 (S.19) werden
die beiden Kurven als maximale Energiedichte und abgeschwa¨chte Energiedich-
te bezeichnet. Bei dieser Form der Vera¨nderung des Laserfokusdurchmessers
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ist jedoch folgendes zu beachten: da die Querschnittsfla¨che des Laserstrahl-
querschnitts (Schnittebene der Gauß-Kurve) im Quadrat sinkt oder steigt, der
Energiebetrag der Laserenergie jedoch nahezu linear, fu¨hrt dies schnell zu einer
Fehlberechnung der Energiedichte (engl.: fluence), wenn die u¨blichen Einheiten
W/cm2 oder J/m2 verwendet werden. Die quadratische A¨nderung der Fla¨che
u¨berkompensiert lineare Laserenergiea¨nderungen, so dass es zu U¨ber- oder Un-
terscha¨tzungen der Strahlungsdichte kommt. Deshalb ist es sinnvoller, statt
einer fla¨chenbezogenen Gro¨ßenordnung, allein die deponierte Pulsenergie ([J])
anzugeben.
3.3.1 Ra¨umliche (laterale) Auflo¨sung
Massenauflo¨sung und Massengenauigkeit sind Parameter, die den Massenanaly-
sator na¨her spezifizieren. Die laterale Auflo¨sung ist hingegen ein Parameter, der
die Gu¨te der Ionenquelle na¨her bestimmt. Trotzdem spielt die Empfindlichkeit
des Massenanalysators indirekt eine determinierende Rolle, bei der erreichbaren
lateralen Auflo¨sung. Wird die laterale Auflo¨sung zu hoch und damit die Desorp-
tionsort zu klein, so entstehen u.U. so wenige Ionen, dass die Empfindlichkeit
des Massenanalysators nicht ausreicht, um diese zu erfassen.
Die laterale Auflo¨sung der Optik einer SMALDI Ionenquelle kann auf un-
terschiedliche Weise charakterisiert werden. Als Kriterium kann hier zum einen
der optische Laserfokusdurchmesser, auf der Basis einer ausgewa¨hlten Energie-
schwelle (1/e2-Kriterium), verwendet werden. Zum anderen ko¨nnen die wa¨hrend
der Messung auf der Probe erzeugten Desorptionsareale (Brennfleck, engl.:
burn pattern) zur Bestimmung der lateralen Auflo¨sung herangezogen werden.
In der Praxis erweist sich die Charakterisierung u¨ber Brennflecken als Gro¨ße,
die unmittelbar u¨ber mikroskopische Beobachtung erfassbar wird. Die Brenn-
flecken stellen eine gute Na¨herung fu¨r den Desorptions-Laserfokusdurchmes-
ser dar. Die Dichte der Desorptionsorte auf der Probe sollte den Abstand 2r
(r = Radius Brennfleck) nicht unterschreiten, um sicher zu stellen, dass keinerlei
U¨berlappung der Desorptionsorte entsteht (engl.: oversampling, Jurchen et al.
(2005)). Weitere Informationen zum optischen Laserfokusdurchmesser und De-
sorptions-Laserfokusdurchmesser sind im Ergebnisteil aufgefu¨hrt (siehe Kapitel
5.3.1, S.128 und Kapitel 5.3.2.1.1, S.129).
3.4 Massenspektrometrie
Die Geschichte der Massenspektrometrie ist etwa 110 Jahre alt, die Geschichte
speziell der bildgebenden Massenspektrometrie etwa 30 Jahre. Zum besseren
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Versta¨ndnis der Zielsetzungen und Hintergru¨nde dieser Arbeit in Bezug auf die
Untersuchung der Verteilung von Komponenten auf Oberfla¨chen und deren Vi-
sualisierung, z.B. in der Diagnostik Seeley und Caprioli (2008), mu¨ssen zuna¨chst
wichtige Begriffe und Definitionen der Terminologie der Massenspektrometrie
eingefu¨hrt werden. Dabei werden die Begriffe Massenauflo¨sung und Massenge-
nauigkeit, sowie deren Bedeutung fu¨r die Massenspektrometrie innerhalb der
Lebenswissenschaften, erkla¨rt. Darauf folgend werden allgemeine und speziel-
le apparative Aspekte und Vorstellungen zur Desorption und Ionenentstehung
durch MALDI erla¨utert. In Kapitel 3.6 (S. 52) wird die speziell die bildgebende
Massenspektrometrie (engl.: imaging) thematisiert.
3.4.1 Grundlegende Begriffe der Massenspektrometrie
3.4.1.1 Massenauflo¨sung
Mit der Massenauflo¨sung bezeichnet man die Eigenschaft eines Massenspektro-
meters zwei unmittelbar benachbarte m/z-Verha¨ltnisse noch getrennt darstel-
len und damit auflo¨sen zu ko¨nnen. Generell ergibt sich das Massenauflo¨sungs-
vermo¨gen R aus Gleichung 3.4, wobei ∆m durch unterschiedlich definierte Kri-
terien ermittelt wird.
R = m
∆m
= m
m2 − m1 (3.4)
m = Masse des Ions [u]
Abbildung 3.5: Massenauflo¨sung
Unterschiedliche Definitionen zur Bestimmung von ∆m aus Massenspektren: (A)
FWHM-Kriterium, (B) 50 %- bzw. 10 %-Kriterium. ∆m wird zur Berechnung der
Massenauflo¨sung (R = m/∆m) beno¨tigt (aus Lottspeich und Zorbas (1998)).
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FWHM-Kriterium: Das FWHM-Kriterium (engl.: full width at half ma-
ximum) bezieht sich bei der Ermittlung von ∆m auf einen einzigen Peak im
Massenspektrum. Von diesem wird die Breite an der Stelle der halben Ho¨he
ermittelt und ins Verha¨ltnis zur m/z-Position im Spektrum gesetzt.
50 %- bzw. 10 %-Kriterium: Beim 50 %- bzw. 10 %-Kriterium werden zur
Bestimmung von ∆m zwei Peaks im Massenspektrum benutzt. Sie gelten noch
als aufgelo¨st, wenn das Tal zwischen den beiden Peaks 50 % bzw. 10 % der
Gesamtho¨he des kleineren Peaks betra¨gt.
Massenauflo¨sung bezogen auf die Einheitsmasse m/z 400: Eine
durch denn Hersteller des LTQ-FT verwendete Definition der Massenauflo¨sung
erfolgt durch den Bezug auf die Einheitsmasse m/z 400. Dabei handelt es sich
um ein modifiziertes FWHM-Kriterium zur Ermittlung von ∆m. Der direk-
te Vergleich der Massenauflo¨sung unterschiedlicher Massenspektrometer wird
dadurch vereinfacht, da sich die Peakbreite mit zunehmendem m/z vera¨ndert.
Man bezieht sich deshalb auf ein konstantes m/z Verha¨ltnis. Eine Auflo¨sung
von 100000 bedeutet, dass die Peakbreite bei halber Ho¨he 0,004 Da betra¨gt.
Tabelle 3.1: Massenanalysatoren
U¨bersicht verwendeter Massenanalysatoren und deren Massenauflo¨sung.
Massenanalysator Kriterium mo¨gliche Massenauflo¨sung
TOF (linear) FWHM bis 1000
TOF (Reflektor) FWHM bis 15000
Lineare Ionenfalle FWHM (400) 2000-8000
(LTQ)
LTQ-FT FWHM (400) 25000-1000000
3.4.1.2 Massengenauigkeit
Erga¨nzend zur Massenauflo¨sung dient die Massengenauigkeit zur na¨heren Spe-
zifikation von Massenanalysatoren bzw. Massenspektrometern. Sie gibt Aus-
kunft daru¨ber, wie korrekt ein Massenspektrometer ein bekanntes m/z-Verha¨lt-
nis messen kann. Die Abweichung vom theoretischen Wert wird ha¨ufig in ppm
(engl.: parts per million) angegeben. Experimentelle Bestimmungen der Mas-
sengenauigkeit der LTQ ergaben einen Wert von etwa 120 ppm Abweichung zum
theoretischen m/z-Verha¨ltnis. Die Spezifikationen des Herstellers fu¨r das LTQ-
FT im Full Mass Range-Modus liegen bei <2 ppm (Thermo Electron Corporati-
on, 2004). Das LTQ-FT Ultra ist in dieser Betriebsart mit <1,2 ppm spezifiziert
(Thermo Electron Corporation, 2006c).
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Tendentiell gilt: je ho¨her die Massenauflo¨sung, desto besser kann die Mas-
sengenauigkeit bestimmt werden. Beide Parameter sind jedoch unabha¨ngig von-
einander.
3.4.2 Grundzu¨ge der Funktionsweise eines Massenspektrome-
ters
Die Grundsteine der Massenspektrometrie wurden gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts gelegt. Bei der Massenspektrometrie handelt es sich um ein analyti-
sches Verfahren, das in der Lage ist, dass Masse-zu-Ladung Verha¨ltnis (m/z)
einer Substanz oder genauer eines Ions der Substanz zu bestimmen. Die Mas-
senspektrometrie ist im Bereich der analytischen Chemie eine der empfind-
lichsten Methoden u¨berhaupt. Untersuchungen mit absoluten Probenmengen
im femto- bis attomol-Bereich ko¨nnen durchgefu¨hrt werden. Dabei sind bei
komplexeren Moleku¨len auch Strukturaufkla¨rungen mo¨glich. Andere analytisch-
strukturaufkla¨rende Verfahren wie z.B. die NMR-Spektroskopie beno¨tigen in
der Anwendung deutlich gro¨ßere Probenmengen. Voraussetzung fu¨r eine mas-
senspektrometrische Untersuchung ist die Verdampfung und Ionisation von
Atomen bzw. Moleku¨len. Je nach Ionisationsmethode entstehen dabei positi-
ve und/oder negative Ionen. Da die massenspektrometrische Analyse u¨ber eine
Manipulation der entstandenen Ionen in magnetischen oder elektrostatischen
Feldern erfolgt, mu¨ssen ggfs. die Vorzeichen der Felder invertiert werden, um
die eine oder andere Ionenspezies (positive oder negative Ionen) nachweisen zu
ko¨nnen. Die Messung positiver Ionen stellt in den unterschiedlichen Anwen-
dungsgebieten der Massenspektrometrie den gro¨ßten Anteil dar.
3.4.3 Aufbau eines Massenspektrometers
Alle Massenspektrometer besitzen prinzipiell einen a¨hnlichen Aufbau. Sie glie-
dern sich in fu¨nf Abschnitte:
 Probenzufu¨hrung
 Ionenquelle
 Massenanalysator
 Detektor
 Datenaufnahme/Datenauswertung
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Die Ionenerzeugung innerhalb der Ionenquelle kann im Hochvakuum, unter
Mitteldruck- oder Atmospha¨rendruckbedingungen erfolgen. Dementsprechend
muss die Probenzufu¨hrung angepasst werden. Findet die Ionenerzeugung im
Hochvakuum statt, so muss ein Zusammenbruch des Vakuums im Massen-
spektrometer wa¨hrend der Probenzufu¨hrung durch eine Vakuumschleuse ver-
hindert werden. Im Gegensatz hierzu gibt es sogenannte Atmospha¨rendruck-
Ionenquellen (engl.: atmospheric pressure, AP). Bei diesem Quellentyp kann die
Probenzufu¨hrung einfach gehalten werden. Die Ionen gelangen durch ein spe-
zielles Ionentransfersystem mit differentiell gepumpten Bereichen in das Mas-
senspektrometer. Dieses hat zum einen die Aufgabe effizient Ionen zum Mas-
senanalysator zu transferieren, zum anderen muss es das differentielle Vakuum
aufrecht erhalten. Weitere Aspekte unterschiedlicher Ionenquellenvarianten sind
in in Kapitel 3.4.3.1 (S.25) aufgefu¨hrt.
Der Bereich in dem die Massenanalyse und die Detektion der entstandenen Io-
nen stattfindet sind permanent im Vakuum. Dabei unterscheidet sich die Gu¨te
des Vakuums bei unterschiedlichen Massenanalysatoren. Wa¨hrend Quadrupol-
Ionenfallenmassenspektrometer ein Vakuum in der Gro¨ßenordnung 10−5 bis
10−6 mbar aufweisen, besitzen FT-ICR Massenspektrometer ein deutlich ho¨her-
es Vakuum von 10−9 bis 10−10 mbar)(aus Jouston und Wutz (2006); S. 743,
Abb. 17.33). Unter der Vielzahl an unterschiedlichen Massenanalysatoren soll
im weiteren Verlauf auf zwei Typen na¨her eingegangen werden (siehe Kapitel
3.4.5, S. 40).
Dabei bedarf es sensitiver Detektionssysteme, um derart kleine Probenmen-
gen detektieren zu ko¨nnen. In der Regel erreichen nur einige zehntausend Ionen
den Detektor. Dieses prima¨re Signal kann auf unterschiedliche Weise elektro-
nisch versta¨rkt werden. Die elektronische Versta¨rkung ist Voraussetzung fu¨r
die Signalwandlung und spa¨tere Datenverarbeitung. Die Datenaufnahme und
-speicherung findet heutzutage bei kommerziell erha¨ltlichen Gera¨ten ausschließ-
lich mit Hilfe von Personal Computern (PC) statt. Die Rolle fru¨her ha¨ufig
u¨blicher Transientenrekorder (z.B. ein digitales Speicheroszilloskop) fu¨r die Um-
wandlung eines analogen Messsignals in ein bina¨res, durch den PC verwertbares
Signal, ist heute in die Elektronik des Massenspektrometers integriert bzw. kann
durch PC Steckkarten u¨bernommen werden. Die Kommunikationsschnittstellen
moderner Massenspektrometer geben i.d.R. direkt bina¨re Daten aus.
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3.4.3.1 Ionenquellen
In der Geschichte der Massenspektrometrie wurde bisher eine große Anzahl
an Methoden entwickelt, um Moleku¨le unterschiedlichster Substanzklassen zu
ionisieren und sie dadurch einer massenspektrometrischen Analyse zuga¨nglich
zu machen. In Abha¨ngigkeit von den jeweiligen chemisch-physikalischen Ei-
genschaften der Analyten muss ein geeignetes Ionisierungsverfahren angewen-
det werden. Die ersten Ionisierungsverfahren, die entwickelt wurden, ionisieren
unter vergleichsweise chemisch-physikalisch ha¨rteren Bedingungen. Mit ihnen
ko¨nnen anorganische oder niedermolekulare, polare und apolare organische Ato-
me/Moleku¨le untersucht werden. Bei Zunahme der Moleku¨lmasse der Analyten
erfolgt deren versta¨rkte Fragmentierung. Einige der vergleichsweise ha¨rteren Io-
nisierungsverfahren (Beckey, 1963, 1969; Barber et al., 1981; Berkel, 2003) sind
nachfolgend im U¨berblick aufgefu¨hrt:
 Electron Ionisation (EI)
 Chemical Ionisation (CI)
 Fast Atom Bombardment (FAB)
 Laser Desorption Ionisation (LDI)
 Field Desorption (FD), Field Ionisation (FI)
 Atmospheric Pressure Photo Ionisation (APPI)
Mit zunehmender Bearbeitung biologischer Fragestellungen bestand Bedarf
an Ionisierungsverfahren, die den Anwendungsbereich der Massenspektrometrie
in dieser Hinsicht erweiterten. Ziel der Entwicklung war es unspezifische Frag-
mentierung des Analyten zu vermeiden. Dafu¨r wurden die sogenannten weichen
Ionisierungsverfahren entwickelt. Bei der Ionisation mit diesen weichen Ionisie-
rungsverfahren entstehen Quasimoleku¨lionen (Ladungserzeugung durch Anla-
gerung oder Entfernung von Kationen). Voraussetzung zur Erzeugung dieser
Quasimoleku¨lionen sind polare Analytsubstanzen. Die elektronische Konfigura-
tion des Moleku¨ls wird dabei also nicht vera¨ndert, Ladung wird ausschließlich
durch Anlagerung oder Entfernung kleiner Ionen erzeugt. Hierdurch a¨ndert sich
die Masse des Quasimoleku¨lions um den Betrag der Eigenmasse des angelager-
ten Ions. Die beiden wichtigsten weichen Ionisationsmethoden sind (Yamashita
und Fenn, 1983; Karas und Hillenkamp, 1988):
 Electrospray Ionisation (ESI)
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 Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation (MALDI)
Einige der oben genannten Ionisierungsverfahren ko¨nnen ausschließlich mit
einer Hochvakuum Ionenquelle durchgefu¨hrt werden (z.B. FAB, EI), manche
ko¨nnen nur im Atmospha¨rendruckbereich betrieben werden (z.B. ESI, AP-
CI) wa¨hrend bei der Benutzung von LDI oder MALDI sowohl Hochvakuum-,
Mitteldruck- und Atmospha¨rendruckquellen benutzt werden ko¨nnen (O’Connor
und Costello, 2001; Moyer et al., 2003; Kellersberger et al., 2004). Ein U¨berblick
u¨ber einige Atmospha¨rendruck Ionenquellen wird bei Bruins (1991) gegeben.
Einige wissenschaftliche Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass Hochvakuum-
Ionenquellen eine ho¨here Empfindlichkeit, im Vergleich zu Mitteldruck- bzw. At-
mospha¨rendruck Ionenquellen aufweisen, da Ionentransferverluste niedriger sind
(Laiko et al., 2000a,b). Mitteldruck- bzw. Atmospha¨rendruck Ionenquellen bie-
ten jedoch andere Vorteile. Mitteldruckionenquellen, die z.B. nach dem Prinzip
arbeiten, dass gepulst Inertgas wa¨hrend des Desorptions/Ionisationsprozesses
in den Quellenraum gegeben wird (O’Connor und Costello, 2001) oder kom-
plett unter Atmospha¨rendruck arbeitende Ionenquellen zeigen deutlich niedri-
gere Tendenzen in Bezug auf die unspezifische Fragmentierung von Analytionen
(Laiko et al., 2000b; Doroshenko et al., 2002; Kellersberger et al., 2004). Weiter-
hin ist es mo¨glich schnell zwischen unterschiedlichen Proben zu wechseln, ohne
das es zum Zusammenbruch des Vakuums im restlichen System kommt. Pump-
bzw. Pausezeiten werden so vermieden. Ein weiterer entscheidender Vorteil, im
Vergleich zu Hochvakuumquellen, liegt in der Mo¨glichkeit leichtflu¨chtige Pro-
ben ausreichend lange oder gar u¨berhaupt erst untersuchen zu ko¨nnen. Dies
ermo¨glicht z.B. die Untersuchung von Gewebeschnitte ohne aufwendige Trock-
nung (Garrett und Yost, 2006)
3.4.4 Laser und lasergestu¨tzte Ionenerzeugung
Im Folgenden soll auf die lasergestu¨tzten Methoden zur Ionenerzeugung na¨her
eingegangen werden. Diese sind fu¨r das Versta¨ndnis dieser Arbeit von grund-
legender Bedeutung. Laserlicht (engl.: light amplification by stimulated emis-
sion of radiation) stellt eine erst seit einigen Jahrzehnten verfu¨gbare Form
elektromagnetischer Strahlung dar, die einige Besonderheiten im Vergleich zu
herko¨mmlichem Licht aufweist (siehe Kapitel 3.2, S.14). Das von einem Laser
emittierte Licht ist koha¨rent (phasengleich), nahezu monochromatisch und die
emittierten Quanten weisen meist eine nahezu identische Ausbreitungsrichtung
auf (Parallelita¨t). Die Leistungsdichte eines Lasers kann deshalb um Gro¨ßen-
ordnungen gro¨ßer sein, als die einer normalen Lichtquelle. Laser werden nach
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ihrer Wellenla¨nge, Pulsdauer, Energiedichte, etc. unterschieden. Die Pulsdau-
er der emittierten Laserpulse unterscheidet Laser voneinander. Laser ko¨nnen
gepulste Strahlungsemission erzeugen (Femtosekunden bis Millisekunden), es
existieren jedoch auch kontinuierlich emittierende Laser. Kommerziell werden
ultraviolett (UV), sichtbares Licht (VIS) und infrarot (IR) emittierende Laser
angeboten, deren Aufbau jedoch prinzipiell a¨hnlich ist. Der Hauptunterschied
bei unterschiedlichen Lasern liegt in der Frequenz mit der Laserpulse emittiert
werden ko¨nnen (Repetitionsrate). Prinzipiell a¨hnliche Bauteile sind:
 Pumpsystem (Blitzlampe, Diode, etc.)
 Resonator mit Lasermedium (Festko¨rper, Gas)
 Resonatorspiegel
 Elektronik (Pockelszelle, Gu¨teschalter)
Man unterscheidet, je nach dem Aggregatzustand des Lasermediums z.B.
zwischen Gas- und Festko¨rperlasern. Festko¨rperlaser ko¨nnen eine um ein viel-
faches ho¨here Repetitionsrate erzielen als Laser mit gasfo¨rmigem Lasermedium
(z.B. N2-Laser). Weiterhin kann sich der Aufbau eines Lasers in der Art der An-
regung des Lasermediums unterscheiden. Hier kann durch Blitzlampen, Dioden,
Hochspannung oder andere Laser angeregt werden.
Qualitative Kriterien fu¨r einen Laser sind die sogenannte Strahldivergenz
und der m2–Wert. Die Divergenz ([rad]) ist ein Maß fu¨r die Parallelita¨t des
durch den Laser emittierten Laserstrahls. Die Divergenz ist eine Nahfeldgro¨ße.
Der m2–Wert hingegen wird durch Messungen im Fernfeld, nach vorheriger
Fokussierung des Lasers, ermittelt. Beide beschreiben die Parallelita¨t des emit-
tierten Laserstrahls. Fu¨r laseroptische Betrachtungen ist die Homogenita¨t des
emittierten Laserstrahls ebenfalls wichtig. Sie bestimmt die Energiedichtever-
teilung im unfokussierten und fokussierten Laserstrahl. Daru¨ber hat die Homo-
genita¨t Einfluss auf die homogene oder inhomogene Desorption von Probenma-
terial von der Oberfla¨che einer Probe. Die Homogenita¨t des Laserstrahls wird
durch den Aufbau und die La¨nge des Resonators, das Lasermedium und die
Resonatorspiegel bestimmt. Je nach Aufbau erha¨lt man eine unterschiedliche
Energieverteilung im Laserstrahlquerschnitt. Daraus ergibt sich, dass Koha¨renz
und Monochromatizita¨t eines Laserstrahls, zumindest bei kommerziellen La-
sern, nicht erreichbar sind. Als Referenz des idealen Laserstrahls wird der so-
genannte TEM00 Laserstrahl angegeben. Dieser Laserstrahl weist eine ideale,
gaußfo¨rmige Energieverteilung auf (siehe Abb.3.4, S. 19). Ein wichtiger Aspekt
eines derartigen Laserstrahls wird in dieser Grafik verdeutlicht. Weitere Aspekte
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des Laserstrahlquerschnitts werden in Kapitel 3.3.1 (S. 20) behandelt. Vertie-
fendes in Bezug auf Lasertechnik kann in Siegman (1986) nachgelesen werden.
So wirkungsvoll die hohe Energiedichte (engl.: fluence) des Lasers bei bio-
logischen Materialien, im Sinne ihrer zersto¨rerischen Wirkung sein kann, so
effektiv kann sie jedoch fu¨r die Erzeugung von Ionen unter unterschiedlichsten
Bedingungen angewendet werden. Wichtig fu¨r die Erzeugung von Ionen durch
einen Laserstrahl ist die Eigenschaft der Probe (engl.: target), das Laserlicht zu
absorbieren. Hierbei treten in der Probe unterschiedliche Pha¨nomene in zeit-
licher Reihenfolge auf, die im Folgenden na¨her beschrieben werden. Zuna¨chst
muss Desintegration eines Teils der Probe durch den Laser erfolgen. Die dabei
entstehenden Teilchenwolke/Partikelwolke (engl.: plume) entha¨lt bereits Ionen
oder diese entstehen sekunda¨r in der Gasphase. Die Ionen ko¨nnen spa¨ter mas-
senspektrometrisch analysiert werden (Dreisewerd, 2003).
3.4.4.1 Laser Desorption/Ionisation (LDI)
Charakteristisch fu¨r die LDI Analyse ist, dass die Probe selbst den Laser-
strahl absorbiert. Es werden keinerlei Hilfssubstanzen verwendet. Dies bedeutet
einen sehr großen Vorteil fu¨r die Untersuchung mittels LDI, da die Probe nicht
vera¨ndert bzw. modifiziert werden muss. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass
ha¨ufig nur niedermolekulare, lichtabsorbierende Moleku¨le bzw. Ionen untersucht
werden ko¨nnen, da die in der Probe deponierte Energiemenge zu starker Frag-
mentierung gro¨ßerer Moleku¨le fu¨hrt. Aktuelle Anwendungen von LDI verwen-
den gro¨ßere Probenoberfla¨chen, so dass eine Untersuchung biologisch wichtiger
Moleku¨le, auch in einem gro¨ßeren Massenbereich (bis m/z 3500 Da), mo¨glich
wird (Peterson, 2006). Bei bestimmten organischen Makromoleku¨len, wie z.B.
Huminsa¨urederivaten, ist auch eine Untersuchung gro¨ßerer Moleku¨le mo¨glich
(Chilom et al., 2008).
Grundsa¨tzlich wird durch Laserbeschuss einer Probe, je nach Emissionsleis-
tung des Lasers und Dauer des Laserpulses, eine große Energie in sehr kurzer
Zeit deponiert. In Abha¨ngigkeit von der Laserenergie und der Laserpulsdau-
er treten nachfolgend unterschiedliche Pha¨nomene auf. Die Energie entscheidet
daru¨ber, ob eher eine thermische Verdampfung der Probe, eine Probenablation
durch Phasenexplosion oder ein Plasma auftritt. Sowohl bei der Phasenexplo-
sion als auch bei Bildung eines Plasmas kommt es, zu einer massiven Desin-
tegration der Probe (Hergenro¨der et al., 2006). Bei mehrere Nanosekunden-
Laserpulsen herrschen eher massive thermische Effekte vor (Verdampfen, Pha-
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senexplosion), wa¨hrend ku¨rzere Pulse (<1 ps) eine explosive photomechanische
bzw. thermoelastische Ablation zu Folge haben (Miotello und Kelly, 1999; Mar-
getic et al., 2000). Die Pulsdauer bestimmt also, ob es zu einem fest-flu¨ssig-
gasfo¨rmig Phasenu¨bergang kommt (ns Laserpulse) oder zu einem direkten Pha-
senu¨bergang fest-gasfo¨rmig (ps und ku¨rzere Laserpulse). Zusa¨tzlich spielen phy-
sikalische Eigenschaften der Probe, wie Adha¨sivita¨t/Koha¨sivita¨t, etc., eine Rol-
le. Die Pulsdauer entscheidet daru¨ber, wie stark die in der Probe deponierte La-
serenergie an benachbarte Moleku¨le weitergegeben werden kann, wie stark also
thermische Relaxation und andere Dissipationsmechanismen zum Tragen kom-
men (10−11-10−10 s nach Strahlungsbeginn) (Margetic et al., 2000; Hergenro¨der
et al., 2006).
Dies spielt gerade bei einer mo¨glichen Zersto¨rung weicher, biologischer Pro-
ben, durch eine LDI Untersuchung, eine erhebliche Rolle (Hergenro¨der et al.,
2006). Intakte Gewebe zeigen in Abha¨ngigkeit von der Bestrahlungssta¨rke und
den absorbierenden Strukturen eine Phasenexplosion, die zur massiven Ablati-
on von Material fu¨hrt (U¨berschreitung des Kochpunktes von Wasser). Jedoch
ko¨nnen bei gescha¨digten Geweben enorme Materialmenge auch bereits unter-
halb dieses Punktes durch schnelles Verdampfen ablatiert werden (Venugopa-
lan, 1995). Auch photomechanischer Stress wurde bei beschossenen Geweben
beobachtet. Unter bestimmten Umsta¨nden (Laserfluenz, Pulsdauer, Absorpti-
onstiefe) kann in Geweben die Ablation durch einen thermoelastischen Puls, vor
thermischer A¨quilibrierung der im betroffenen Volumen befindlichen Moleku¨le
mit ihrer Umgebung, erzielt werden (Dingus und Scammon, 1991).
Bei LDI wurde, fu¨r bestimmte Analytklassen, die Existenz von Ionen im
Festko¨rper (engl.: pre-formed ions) gezeigt. Diese konnten bei rein thermischer
Desorption nachgewiesen werden (van Breemen et al., 1983).
3.4.4.2 Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation
(MALDI)
Die Verwendung von Hilfssubstanzen bei der lasergestu¨tzten Untersuchung von
Proben, den sogenannten Matrices, ermo¨glichte etwa in der Mitte der achtziger
Jahre des 20. Jahrhunderts zum allerersten Mal Biomoleku¨le, mit einer Mas-
se gro¨ßer als 10000 Da, nahezu fragmentierungsfrei zu untersuchen (Karas und
Hillenkamp, 1988). Beginnend mit der Beobachtung des Pha¨nomens, dass ali-
phatische oder aromatische Aminosa¨uren (Laser-)Licht einer bestimmten Wel-
lenla¨nge absorbieren oder nicht absorbieren, wurden nachfolgend Untersuchun-
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gen an Mischungen von mindestens zwei Aminosa¨uren durchgefu¨hrt. Die De-
sorption/Ionisation erfolgte mittels eines frequenzvervierfachten bzw. verdrei-
fachten Nd-YAG Lasers, mit Wellenla¨ngen von 266 nm bzw. 355 nm. Die aro-
matische Aminosa¨ure Tryptophan (Trp) zeigte bei 266 nm die ho¨chste Absorp-
tion, alle weiteren untersuchten Aminosa¨uren lagen signifikant darunter. Diese
niedrige Absorption fu¨hrte dazu, dass deutlich ho¨here Bestrahlungssta¨rken auf-
gewendet werden mussten, um spezifische Ionensignale bzw. in zunehmendem
Maße ionisierte Moleku¨lfragmente zu erhalten. Bei der Untersuchung z.B. einer
Mischung aus Tryptophan und Alanin (aliphatische Aminosa¨ure) zeigten sich
Ionen des Alanins im Bereich der Bestrahlungssta¨rke der deutlich sta¨rker ab-
sorbierenden Aminosa¨ure Tryptophan. Die Vermutung lag nahe, dass in irgend-
einer Weise ein Energie- bzw. Ladungstransfer vom Tryptophan auf das Alanin
erfolgt. Dieser ermo¨glicht es Alanin bei deutlich geringeren Bestrahlungssta¨rken
nachzuweisen, als bei Untersuchungen an reinem Alanin aufgewendet werden
mu¨ssen. Zum ersten Mal tauchte der Begriff der ”Matrix“ im Sinne eines Hilfss-
toffes auf. Dieser ermo¨glicht es Substanzen, die nicht oder schwach im Bereich
des verwendeten Laserlichts absobieren, intakt zu desorbieren und zu ionisieren
(Karas et al., 1985). Alle bis heute im Zusammenhang mit UV-Lasern verwen-
deten Matrices wurden experimentell gefunden. Als Charakteristikum weisen
alle ein aromatisches pi-Elektronensystem auf. Unterschiedliche Matrixderivate
(z.B. 2,4-DHB; 2,5-DHB; etc.) ko¨nnen sich in ihren chemischen und physika-
lischen Eigenschaften unterscheiden (Glu¨ckmann und Karas, 1999). Einige der
heutzutage verwendeten Matrices sind 2,5-Dihydroxybenzoesa¨ure (2,5-DHB;
Strupat et al., 1991), Sinapinsa¨ure (3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propen-
2-sa¨ure; Beavis und Bridson, 1993), Nicotinsa¨ure (Pyridin-3-carbonsa¨ure; Karas
und Hillenkamp, 1988) und α-Cyano-4-Hydroxy-Zimtsa¨ure ((Z)-2-cyano-3-(4-
hydroxyphenyl)prop-2-ensa¨ure; Beavis et al., 1992).
Die Matrices, die im festen Aggregatzustand Verwendung finden, werden in
sogenannte ”harte“ und ”weiche“ Matrices unterschieden. Weiche Matrices be-
wirken bei den Analytsubstanzen weniger Fragmentierungsneigung. Die ”Weich-
heit“ wird dabei durch die Begu¨nstigung adiabatischer Prozesse begru¨ndet. Je
weicher eine Matrix ist, desto ho¨her ist ihre initiale Ausbreitungsgeschwindig-
keit. Eine ho¨here Initialgeschwindigkeit fu¨hre zu schnellerer Abku¨hlung und da-
mit zu energetischer Stabilisierung (Glu¨ckmann und Karas, 1999; Karas et al.,
2003). Dieser Effekt zeigte sich schon bei Untersuchungen von Karas et al.
(1995) an 3-Hydroxypicolinsa¨ure und Juhasz et al. (1997) an 2,5-DHB und
3-Hydroxypicolinsa¨ure, die beide die vergleichsweise ho¨chsten Ausbreitungs-
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geschwindigkeiten zeigten. Matrices sind mehr oder weniger universell fu¨r die
Untersuchung unterschiedlicher Analytklassen einsetzbar. Besonders universell
einsetzbar ist 2,5-DHB.
Die Pra¨paration der Matrices findet klassischerweise, je nach Hydrophilie,
in Wasser mit unterschiedlichen Anteilen von Alkohol oder Acetonitril statt.
Zu den Matrixlo¨sungen wird ha¨ufig, gerade bei Messungen von protonierten
Quasimoleku¨lionen, ein geringe Menge von Trifluoressigsa¨ure (TFA, ≈ 0,1 %)
zugegeben. Zur Beschreibung des MALDI Prozesses wurden eine Vielzahl von
Folgeexperimenten durchgefu¨hrt, um daraus Modellvorstellungen zu entwickeln.
Diese haben jedoch bis heute zu keinem einheitlichen Ergebnis in Bezug auf die
Desorptions- und Ionisationsprozesse gefu¨hrt.
Seit einiger Zeit werden zusa¨tzlich flu¨ssige, ionische Matrices beschrieben
(Armstrong et al., 2001; Turney und Harrison, 2004; Cramer und Corless, 2005;
Li et al., 2005). Diese bestehen aus mehreren Komponenten, einer traditionellen
MALDI Matrix (ha¨ufig α-Cyano-4-Hydroxy-Zimtsa¨ure) und einer organischen
Base (z.B. N,N-Diethylanilin). Beide Komponenten werden in einer organisch-
wa¨ssrigen-Lo¨sung benutzt. Die ionischen Matrices fu¨hren zu einer gesenkten
Fragmentierung des Analyten (Li et al., 2005), mu¨ssen aber auch mit ho¨herer
Laserbestrahlungssta¨rke untersucht werden (Armstrong et al., 2001). Flu¨ssige
Matrices fu¨hren zu einer ho¨heren Probenhomogenita¨t und vermeiden das auf-
treten sogenannter sweet spots. Als sweet spots werden Areale der Pra¨paration
bezeichnet, die eine besonders hohe/gute Signalintensita¨t zulassen. Diese sind
gerade bei inhomogenen Pra¨paration, wie sie bei Standard 2,5-DHB Pra¨para-
tionen auftreten, besonders beliebt, mu¨ssen jedoch zuna¨chst wa¨hrend der Un-
tersuchung gefunden werden.
Fu¨r eine erfolgreiche MALDI Untersuchung mu¨ssen laut Dreisewerd (2003)
folgende Punkte ada¨quat durchgefu¨hrt werden bzw. erfu¨llt sein:
 Probenpra¨paration,
 Desintegration der Probe aus der kondensierten Phase,
 Erzeugung und Separation der entstandenen Ionen und
 Auftrennung der Ionen nach Masse-zu-Ladung Verha¨ltnis, um ein Mas-
senspektrum zu erhalten.
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3.4.4.3 Desorption und Teilchenausbreitung
Die Desorption von Moleku¨len aus einer MALDI-Pra¨paration (Matrix-Analyt-
Kokristall) kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Handelt es sich bei der
MALDI Pra¨paration um einen Festko¨rper, so gelten prinzipiell a¨hnliche Ge-
setzma¨ßigkeiten wie bei der LDI Untersuchung. Pha¨nomenologisch erkennt man
nach dem Beschuss der Probenoberfla¨che mit einem Laserstrahl eine Ablati-
on von Probenmaterial. Bei MALDI Untersuchungen wird ha¨ufig ein Laser-
profil mit homogener Energieverteilung im Laserquerschnitt verwendet (flat
top-Profil, Laserstrahl durch Glasfaser geleitet). Die Ablation kann deshalb,
in Abha¨ngigkeit vom Strahlprofil des verwendeten Lasers, fla¨chig bei flat top-
Profil oder kraterfo¨rmig bei (nahe-)gaussfo¨rmigem Laserstrahl erfolgen. U¨ber
die Auswirkung der Laserfluenz im betroffenen Bereich der Probe und der da-
bei ablatierten Probenmenge existieren unterschiedliche Ergebnisse. Nach Four-
nier et al. (2003) und Sonntag et al. (2009) spielt die Fluenz eine untergeord-
nete Rolle. Zahlreiche andere Untersuchungen zeigen das Gegenteil (Spengler
et al., 1988; Johnson und Sundvist, 1991; Dreisewerd et al., 1995; Westmacott
et al., 2002; Guenther et al., 2010). Die Form der Desorptionsorte (”Krater“)
ha¨ngt vom Laserprofil und der Laserpulsdauer ab (Schmelzra¨nder bei Laser-
pulsla¨ngen im ns-Bereich). Der Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit der
thermischen A¨quilibrierung der Probe wurde bereits im Kapitel 3.4.4.1 (S.28)
beschrieben (Johnson und Sundvist, 1991). Im Gegensatz hierzu vertritt Kno-
chenmuss (2006) die Meinung, dass die Pulsdauer irrelevant in Bezug auf die
thermische Energieverteilung ist. Knochenmuss sieht die Matrix als Energie-
speicher, die die thermische A¨quilibrierung sicherstellt.
Analog zu den Prozessen beim LDI werden, bei schrittweiser Erho¨hung der
Bestrahlungssta¨rke des Lasers, zuna¨chst Teilchen sublimativ von der Probeno-
berfla¨che desorbiert. Unter MALDI Bedingungen werden bei niedriger Bestrah-
lungssta¨rke zuna¨chst Neutralteilchen sublimiert. Beim Erreichen der Schwell-
bestrahlungssta¨rke wird auch hier Material explosiv desintegriert. Dies bildet
einen wesentlichen Aspekt fu¨r eine ausreichende Ionisation der Probe. Johnson
und Sundvist (1991) entwickelten eine mathematische Na¨herung der Ablations-
tiefe aus Eingangsgro¨ßen wie Absorption (analog Lambert-Beer’schem Gesetz)
und Bestrahlungswinkel (Gleichung 3.5, S.33). Ebenso wird die Ionisationsef-
fizienz gena¨hert (Gleichung 3.6, S.33). Neben der molekularen Probendichte
und der Schwellbestrahlungssta¨rke sind Absorptionsquerschnitt und Koha¨si-
onsenergie, sowie dissipative Prozesse innerhalb des Probenmaterials von Be-
deutung. Die Gleichungen zeigen eine Zunahme der Eindringtiefe bei steigender
Bestrahlungssta¨rke, in Abha¨ngigkeit von der Bestrahlungswellenla¨nge und eine
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Zunahme der, nach der Desorption entstehenden Ionenmenge proportional zu
deren Entstehungswahrscheinlichkeit, Probendichte, bestrahlter Probenfla¨che
und Ablationstiefe.
∆zT ≈ (λecosθ)ln[F ΦΦ0 ] (3.5)
Y i ≈ P inM∆Ai∆zi (3.6)
Yi = relative Ionenmenge, Pi = Ionen-Entstehungs- und
-Erhaltungswahrscheinlichkeit, (nM ) = molekulare Dichte der Probe,
∆A = Ablationsfla¨che, ∆zi = Ablationstiefe,
∆zT = durchschnittliche Ablationstiefe,
λecosθ = Bestrahlungssta¨rke/-wellenla¨nge und Einfallswinkel,
ln[F (Φ/Φ0)] = absorbierte Photonenmenge,
Φ0 = Schwellbestrahlungssta¨rke
A¨hnlich dem LDI entstehen, in Abha¨ngigkeit von der Pulsla¨nge des Lasers,
zwei grundsa¨tzlich unterschiedliche Stressformen in der Probe: photomechani-
scher und thermischer Stress (Dreisewerd, 2003; Hergenro¨der et al., 2006). Un-
tersuchungen zur Temperatur in der Matrix unter Atmospha¨rendruck, die durch
die Energiedeposition des Laserpulses erzeugt wird, zeigen, dass z.B. in der Ma-
trix 2,5-DHB Temperaturen von 850-1100 K erreicht werden. Dies ist abha¨ngig
von der eingestrahlten Laserfluenz. Sublimation dieser Matrix beginnt allerdings
schon bei Temperaturen um ≈ 500 K (Koubenakis et al., 2004; Jaskolla und Ka-
ras, 2008). In welcher Form die explosive Desintegration der Probe stattfindet
und welche Teilchen dabei gebildet werden wird nach wie vor diskutiert. In
Abha¨ngigkeit von den Bedingungen im Bereich der Ionenquelle ko¨nnen experi-
mentell sowohl Makropartikel (Cluster), als auch singula¨re Neutralteilchen und
Ionen beobachtet werden bzw. Ionen entstehen durch den Zerfall der Cluster
(Spengler et al., 1987; Hankin und John, 1999; Karas und Kru¨ger, 2003; Kno-
chenmuss und Zenobi, 2003). Cluster-Bildung/-Erhaltung tritt vor allem bei
Mittel- oder Atmospha¨rendruck (AP)-Ionenquellen auf. Hier verlieren die ent-
stehenden Makropartikel, durch Sto¨ße mit weiteren Gasteilchen, Energie und
werden so stabilisiert (engl.: collisional cooling) (Loboda und Chernushevich,
2005). Collisional cooling in AP-Ionenquellen spielt fu¨r die Entstehung von Io-
nen großer Moleku¨le (Biomoleku¨le) eine wichtige Rolle. Die durch diesen Prozess
reduzierte innere Energie, die die Ionen wa¨hrend der Ionisierung erhalten ha-
ben, senkt die Wahrscheinlichkeit metastabiler Zerfa¨lle (engl.: post source decay,
PSD; Spengler et al. (1991)) (O’Connor und Costello, 2001).
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Bei der explosiven Desintegration einer MALDI Probe entstehen, mit 1000
bis 10000-fachem U¨berschuss im Vergleich zu ionischen Spezies, Neutralteilchen
(Dreisewerd et al., 1995). Neutralteilchen sind nicht elektrostatisch manipu-
lierbar und bedu¨rfen deshalb, zu ihrem Nachweis, besonderer experimenteller,
nachionisierender Aufbauten (Spengler et al., 1988; Dreisewerd et al., 1995;
Bo¨kelmann et al., 1995). Ein Aspekt unterschiedlich langer Laserpulse ist also
auch, inwiefern eine Wechselwirkung des Laserlichts mit der entstehenden Par-
tikelwolke (engl.: plume; Neutralteilchen, Ionen, Elektronen) stattfinden kann
und ob es z.B. zu unterschiedlich starker Abschirmung der unteren Schichten
der Wolke kommt.
Im Hinblick auf die initialen Geschwindigkeit bzw. die initiale Geschwindig-
keitsverteilung von Ionen wurden in unterschiedlichen Arbeitsgruppen abwei-
chende Ergebnisse gewonnen. Abha¨ngigkeiten von Substanzklasse, Moleku¨lgro¨ße,
Laserwellenla¨nge, Laserfokusdurchmesser, Pra¨parationsmethode und Matrix wer-
den diskutiert (Juhasz et al., 1997; Glu¨ckmann und Karas, 1999; Karas et al.,
2000; Karas und Kru¨ger, 2003). Offensichtlich besteht sehr wohl ein Einfluss
der Moleku¨lgro¨ße und des Laserfokusdurchmessers auf die initiale Ionenge-
schwindigkeit (Kinsel et al., 1999; Spengler und Kirsch, 2003). U¨bereinstimmun-
gen scheinen jedoch grundsa¨tzlich darin zu bestehen, dass die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der Moleku¨le/Ionen unterhalb der Schwellbestrahlungssta¨rke mit
der thermischen Energie korreliert, oberhalb jedoch in Form einer U¨berschall-
ausbreitung (engl.: supersonic jet) mit sehr enger Geschwindigkeitsverteilung
stattfindet (Vertes et al., 1989; Amoruso et al., 1999). Dies betrifft sowohl
Matrix- als auch Analytionen (Bo¨kelmann et al., 1995). Allerdings konnten
Berkenkamp et al. (2002) und Karas et al. (2003) keinerlei signifikanten Effekt
der Laserfluenz auf die initiale Ausbreitungsgeschwindigkeit von Matrix- und
Analytionen feststellen. Die Ergebnisse wurden mit 2,5-DHB als Matrix erzielt.
Die Ausbreitungsrichtung der plume wird vom Winkel des eingestrahlten La-
sers zur Probe beeinflusst. Die Teilchen expandieren in Laserrichtung. Schnelle
Matrixionen und neutrale Matrixteilchen im supersonic jet (Ausbreitungsge-
schwindigkeit bis u¨ber 1000 m/s) werden von langsameren Analytionen gefolgt
(Ausbreitungsgeschwindigkeit ≈ 500 m/s). Jedoch breiten sich auch langsame
Matrixmoleku¨le, sogenannte thermische Matrixmoleku¨le aus. Innerhalb der ge-
ladenen Teilchen, vor allem in der noch dichten Teilchenwolke oberhalb der Pro-
benoberfla¨che, kommt es zu Schirmungseffekten kurz nach dem Desorptionser-
eignis. Die Dichte der Teilchen und Ionen nimmt dabei winkelabha¨ngig ab und
sinkt nach außen hin. Wa¨hrend der Ausbreitung kommt es zu Sto¨ßen zwischen
unterschiedlich schnellen Analytmoleku¨len/-ionen und Matrixmoleku¨len/-ionen,
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die die Basis fu¨r Austauschprozesse bilden. Mit steigender Laserfluenz nimmt
die plume-Dichte und damit die Anzahl der Sto¨ße zu (overlap-Modell) (Bo¨kel-
mann et al., 1995).
Insgesamt existieren in Bezug auf die Ausbreitungsgeschwindgkeit sehr große
Unterschiede fu¨r verschiedene Messsysteme. Elektrostatische Effekte, ungenau
bestimmbare Laserparameter und unterschiedliche Pra¨parationswege fu¨hren zu
eingeschra¨nkter Vergleichbarkeit der Messergebnisse u.U. sogar zu Artefakten.
Die Vorstellungen zur Form der Ionen- und Neutralteilchenausbreitung sind da-
gegen u¨bereinstimmender (insgesamt hierzu Dreisewerd (2003)).
Zur Verbesserung des Prozessversta¨ndnisses der bei MALDI ablaufenden
Prozesse wurden schon fru¨h Computersimulationen (Modelle) verwendet. Eine
der umfangreichsten Computersimulationen ju¨ngerer Zeit hierzu ist das 1997
eingefu¨hrte ”breathing sphere“-Modell (Zhigilei et al., 1997; Zhigilei und Garri-
son, 1997; Zhigilei et al., 1998; Zhigilei und Garrison, 1998, 2000). Eine Beson-
derheit des Modells ist der breathing mode, der Moleku¨le mit einer angenomme-
nen Anzahl innerer Freiheitsgrade bei fixer Anzahl translatorischer Freiheits-
grade versieht. Innerhalb der Simulation ko¨nnen sehr viel physikalische und
chemische Parameter eingestellt werden. Zudem erlaubt das Modell die A¨nde-
rung von Moleku¨leigenschaften wa¨hrend eines Simulationslaufes. Die Ergebnisse
der Modellierung zeigen, dass es einen konkreten U¨bergang von der Desorption
(Emission von 1-4 Moleku¨len von der Probenoberfla¨che) zur Ablation (zusa¨tz-
liche Emission von Clustern mit mehr als 10 Moleku¨len) bei einer bestimmten
Schwellbestrahlungssta¨rke gibt. Unterschiedliche Desorptionsvorga¨nge (Evapo-
ration, Phasenexplosion) und Energiedissipationswege werden dabei erfasst. In
den Simulationen korreliert die initiale Geschwindigkeit der Moleku¨le mit ihrer
Position unterhalb der Probenoberfla¨che (tiefer liegende Moleku¨le sind tenden-
tiell langsamer). Die Entstehung von Clustern verlangsamt die axiale Geschwin-
digkeit, dies wird jedoch partiell durch elastische Sto¨ße der Einzelmoleku¨le
maskiert. Die axiale Ausbreitungsgeschwindigkeit entspricht einer stream-/jet-
fo¨rmigen Ausbreitung, die radiale einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung.
3.4.4.4 Ionenentstehung
Aus den zu beobachtenden Pha¨nomenen, die mit der Partikelemission von der
Probenoberfla¨che und nachfolgender Ausbreitung zusammenha¨ngen, ko¨nnen
Ru¨ckschlu¨sse auf die Vorga¨nge in der Teilchenwolke gezogen werden. Dabei
geht es um die Mechanismen, die zu den im Massenspektrum beobachtbaren
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Ionen fu¨hren. Im Folgenden soll das Augenmerk ausschließlich auf die Entste-
hung positiver Ionen (Kationen, Radikalkationen, Quasimoleku¨lionen) gerichtet
werden.
Die Ergebnisse zu den Grundlagen von MALDI stammen fast ausschließ-
lich aus Untersuchungen mit Time-of-Flight (TOF) Massenanalysatoren aus
den 80er und 90er Jahren. Da zusammen mit diesem Analysatortyp Hochva-
kuumionenquellen benutzt wurden, sind die Vorga¨nge, gerade in Bezug auf die
Bildung von Clustern, nur begrenzt auf Atmospha¨rendruck (AP)-Ionenquellen
u¨bertragbar. Unter Hochvakuumbedingungen verlaufen Prozesse wie z.B. die
Desolvatation von Moleku¨len oder Ionen anders als unter Atmospha¨rendruck-
bedingungen. Erst in ju¨ngerer Zeit konnten, aufgrund der apparativen Entwick-
lung, auch Grundlagenexperimente unter AP-Bedingungen durchgefu¨hrt wer-
den. Prinzipiell ist die Ionenentstehung abha¨ngig von der Bestrahlungssta¨rke
und unterliegt einer Sa¨ttigung (Dreisewerd et al., 1995; Fournier et al., 2003).
Dabei werden i.d.R. einfach geladene Ionen erzeugt.
Pra¨formierte Ionen: Ausgehend von den Milieubedingungen, die in den
Analytlo¨sungen herrschen (sauer/basisch), lagern polare Gruppen entgegenge-
setzt geladene Ionen an. So werden Carboxylgruppen in ausreichend saurer
Lo¨sung neutralisiert, wa¨hrend Amino- oder Amidogruppen eine positive Netto-
ladung in Form eines Kations erhalten. Geschieht dies bei organischen Makro-
moleku¨len entstehen Quasi-Moleku¨lionen. Ladungen ko¨nnen so durch mono-
oder multivalente Ionen u¨bertragen werden. Werden die entstandenen Ionen
intakt in einen Matrix-Analyt Co-Kristall inkorporiert, so spricht man von
pra¨formierten Ionen. Die Aufgabe der Matrix bestu¨nde demnach u.a. in einer
Separation pra¨formierter Ionen. Versuche durch Nelson und Hutchins (1992)
an Kupfer-Peptid-Komplexen deuten auf die Existenz pra¨formierter Ionen hin.
Diese dissoziierten auch nicht wa¨hrend Waschprozeduren. Lehmann et al. (1997)
konnten dies fu¨r bestimmte Systeme mit U¨bergangsmetallen und deren Kom-
plexen besta¨tigen und diesen Sachverhalt auf bekannte thermodynamische Ge-
setzma¨ßigkeiten (Komplexstabilita¨t) zuru¨ckfu¨hren. Jedoch wird hier auf Be-
obachtungen hingewiesen, die allein durch die Existenz pra¨formierter Ionen
nicht erkla¨rbar sind. Des Weiteren konnte die Existenz pra¨formierter Ionen
nicht fu¨r alle durch Lehmann et al. untersuchten Systeme gezeigt werden. In-
teressant in diesem Zusammenhang sind Ergebnisse von Horneffer et al. (2006),
die zeigen, dass ein Komplex auf der Oberfla¨che eines Matrixkristalls beste-
hen bleibt, bei Inkorporation in den Matrixkristall jedoch zerfa¨llt. Experimente
mit pH sensitiven Farbstoffen und H-NMR zeigten, dass Analyten den in der
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Lo¨sung vorliegenden (de-)protonierten Status im Matrixkristall beibehalten und
ein messbarer Anteil Lo¨sungsmittel im Kristall verbleibt. Dies deutet auf eine
Solvatisierung des Analyten im Kristall hin. Der Restanteil an Lo¨sungsmittel
verschwindet teilweise durch Trocknung (Kru¨ger et al., 2001). Pshenichnyuk
und Asfandiarov (2004) beschreiben zusa¨tzlich die Diffusion freier Elektronen
aus einem evtl. verwendeten metallischen Probensubstrat in die Analytlo¨sung.
Dies bedeutet also eine negative Nettoladung der Analytlo¨sung. Wa¨hrend der
Trocknung und Bildung des Matrixkristalls wird ein Verbleib der Elektronen
(pre-formed/pre-present electrons) in solvatisiertem Zustand, gebunden an be-
nachbarte Moleku¨le, im Kristall vermutet.
Cluster Ionisation: Was passiert jedoch nach Desorption/Ablation der
Moleku¨le und Ionen aus dem Festko¨rper durch den Laser? Der Cluster-Ionisa-
tions-Mechanismus versucht hierfu¨r Erkla¨rungsansa¨tze zu liefern, vor allem im
Hinblick auf die Beobachtung, dass bei MALDI (nahezu) ausschließlich ein-
fach geladene Quasimoleku¨l-Ionen auftreten (Karas et al., 2000; Karas und
Kru¨ger, 2003). Direkte Hinweise auf die Rolle von Clustern konnten fu¨r die
Matrices 2,5-DHB und α-Cyano-4-Hydroxy-Zimtsa¨ure, durch Experimente, die
ausschließlich große, hochgeladene Partikel nachweisen, erhalten werden (Four-
nier et al., 2002, 2005). Der Mechanismus geht von der Existenz pra¨formierter
Ionen im Festko¨rper aus, zieht jedoch auch die Existenz von freien Elektronen
und Wasserstoff/Wasserstoffradikalen (Scott et al., 1994), in der MALDI-plume,
in Betracht. Die freien Elektronen entstehen durch Photoionisation von Matrix-
moleku¨len (Spengler et al., 1987; Ehring et al., 1992; Karas et al., 2000; Kno-
chenmuss, 2004) oder ko¨nnen aus dem Probensubstrat stammen (metallischer
Probentra¨ger) (Frankevich et al., 2002, 2003; Knochenmuss, 2004). Rekombi-
nationen mit freien Elektronen, Wasserstoffradikalen und Wasserstoffionen sind
mo¨glich und energetisch favorisiert und fu¨hren schließlich zu einfach gelade-
nen Ionen (Karas et al., 2000). Freie Elektronen ko¨nnen natu¨rlich auch mit
erzeugten positiven Ionen rekombinieren und diese somit unterdru¨cken (Dash-
tiev et al., 2006; McCombie und Knochenmuss, 2006). Wichtiger Ansatzpunkt
des Cluster-Ionisations-Mechanismus ist der U¨bergang vom Festko¨rper in die
Gasphase. Der U¨bergang findet hauptsa¨chlich in Form von Clustern statt (Lo-
boda und Chernushevich, 2005). Diese bestehen aus Analytmoleku¨len/-ionen,
Matrixmoleku¨len/-ionen und u.U. Verunreinigungen. Die Cluster sind energe-
tisch angeregt und sollten in der Lage sein, effektiv zu desolvatisieren, also
u¨berschu¨ssige Teilchen zu verlieren. Dabei werden unterschiedliche Teilchen-
spezies verloren, was u.a. mit einem Ladungsverlust einhergeht. U¨brig bleibt
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schließlich eine ”effektive“ Ladung (Karas et al., 2000).
Die direkte Photoionisation einzelner Matrixmoleku¨le ist relativ unwahr-
scheinlich. Experimentelle Bestimmung der notwendigen Ionisierungsenergie von
2,5-DHB ergaben einen Wert von 8,05 eV. Dies wird nicht durch zwei Photo-
nen bei 337 nm erreicht, da diese in der Summe nur 7,36 eV liefern (Karbach
und Knochenmuss, 1998). Bei der Wellenla¨nge eines N2-Lasers wa¨re die direk-
te Photoionisation eines Matrixmoleku¨ls demnach nur durch einen mindestens
Dreiphotonen-Prozess mo¨glich.
Im Zusammenhang mit Energiesammelprozessen in Clustern erscheint eine
Ionisation auf diesem Wege als wahrscheinlicher (Ehring et al., 1992; Jaskolla
und Karas, 2008). Der Cluster-Ionisations-Mechanismus wird zusa¨tzlich durch
Modellsimulationen der Arbeitsgruppe Zhigilei gestu¨tzt, die die Entstehung von
Clustern auf der Basis postulierter Mechanismen zeigen (Zhigilei et al., 1998;
Zhigilei und Garrison, 2000).
two-step-Mechanismus/in-plume-Prozesse: Ein anderer Ansatz bescha¨f-
tigt sich vor allem mit den Vorga¨ngen simultan zum Laserpuls und in der
danach entstehenden MALDI-plume. Dabei werden angeregte bzw. ionisierte
Matrixmoleku¨le als hauptsa¨chliches Agens fu¨r die Bildung von Analytionen an-
gesehen. Hierfu¨r wurde ein two-step-Mechanismus vorgeschlagen, der die Io-
nisationsmechanismen des MALDI Prozesses unterscheidet in: 1) die Teilchen-
/Ionenspezies, die mit Beginn des Laserpulses in der Probe entstehen/vorhanden
sind und 2) die, die durch Sekunda¨rprozesse in der Teilchen-/Ionenwolke gebil-
det werden (Bo¨kelmann et al., 1995; Knochenmuss und Zenobi, 2003; Kno-
chenmuss, 2006). Die Dichte der MALDI-plume liegt zu Beginn, also kurz nach
der Desorption direkt oberhalb der Probe im Bereich von 1/10 des Festko¨rpers
(≈Atmospha¨rendruck) (Knochenmuss et al., 2000). Damit ist die Mo¨glichkeit
zahlreicher Moleku¨l-/Ionenkollisionen gegeben. Die bereits beschriebene hetero-
gene Ausbreitung von Analytionen und Matrixmoleku¨len/-ionen bietet auch bei
expandierender MALDI-plume die Mo¨glichkeit weiterer Kollisionen und damit
zu in-plume-Prozessen. Als ionische Matrixspezies werden [M]●+, [M+H]+, [M-
H]+, [M+2H]●+, [M-H]−, [M-2H]●− und [M]●− beschrieben (Ehring et al., 1992).
Ehring et al. schlug 1992 einen thermoionischen Mechanismus vor: ein Matrix-
moleku¨l wird durch Absorption von zwei Photonen angeregt und schließlich,
durch einen Restbetrag an thermischer Energie, ionisiert. Auch Allwood et al.
(1997) vermutet einen solchen Mechanismus zur Matrix-Ionisierung. Karbach
und Knochenmuss (1998) besta¨tigte durch Berechnungen, dass zur Photoionisa-
tion der Matrixmoleku¨le zwei Photonen der Wellenla¨nge λ = 337 nm nicht aus-
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reichen. Bei der Ionisation der Matrix kommt es hauptsa¨chlich zur Entstehung
von [M]●+-Ionen. Untersuchungen von Grigoren et al. (1996) zeigen, dass diese
prima¨r fu¨r die Ionisation der Analytmoleku¨le verantwortlich sind. Die kovalente
Modifikation der funktionellen Gruppen einiger Matrices (α-Cyano-4-Hydroxy-
Zimtsa¨ure und Sinapinsa¨ure), fu¨hrte dennoch zur Bildung von [A+H]+-Ionen.
Eine photochemische Ionisierung von Matrixmoleku¨len (2(M + h*ν) → [M]●+
+ M → [M+H]+ + [M-H]●) ko¨nnte somit zum protonierenden Agens fu¨r neutra-
le Analytmoleku¨le, zum [A+H]+-Ion, fu¨hren. Deshalb entstehen hauptsa¨chlich
Quasimoleku¨lionen des Analyten. Das Potential von [M]●+-Ionen reicht zur di-
rekten Ionisierung von Analytmoleku¨len nicht aus.
Fu¨r 2,5-DHB als Matrix wird durch Karbach und Knochenmuss (1998) ein
Decarboxylierungsmechanismus diskutiert, der u¨ber Hydrochinon als protonie-
rendes Agens verlaufen soll.
Durch Liao und Allison (1995) wurden weitere mechanistische Ansa¨tze vor-
gestellt. Dabei kommt zusa¨tzlich, zum bereits genannten, die Bildung von [A+H]+-
Ionen (Analyt = A) aus einem [A]●+-Kationenradikal hinzu. Dieses [A]●+-Katio-
nenradikal wird selbst u¨ber die Anregung durch mehrere angeregte Matrixmo-
leku¨le gebildet. Bei den Mechanismen sind chemische Eigenschaften des Analy-
ten (Protonenaffinita¨t, Wasserstoffaffinita¨t) wichtig und eine evtl. Senkung des
pKA Wertes der angeregten Matrix wird diskutiert. Interessant ist die Beob-
achtung, dass die Menge an [M]●+-Ionen mit steigender Laserfluenz zunimmt,
wa¨hrend die Menge an [M+H]+-Ionen sinkt. Dies wird als Indiz gedeutet, dass
es sich bei der Ionisation der Matrix doch um einen Multiphotonenprozess han-
delt.
Die Kationisierung von Analytmoleku¨len, z.B. durch Alkaliionen, ist ein
ha¨ufig beobachtetes Pha¨nomen. Dabei scheinen unterschiedliche Matrices eine
sta¨rkere oder schwa¨chere Tendenz zur Kationisierung beim Analyten zu bewir-
ken. Dies scheint mit dem Alkaliionengehalt der Matrix zu korrelieren (Zhang
und Zenobi, 2004). Experimente von Liao und Allison (1995), in denen u.a.
Hochsalz-Bedingungen hergestellt wurden, zeigen, dass bei Sinapinsa¨ure als Ma-
trix keine Alkaliadduktionen des Analyten entstehen, bei α-Cyano-4-Hydroxy-
Zimtsa¨ure sowohl protonierte Analytionen als auch Alkaliadduktionen und bei
2,5-DHB ausschließlich Alkaliadduktionen festzustellen sind (allerdings wurden
Sinapinsa¨ure und α-Cyano-4-Hydroxy-Zimtsa¨ure in 2/3 Wasser + 1/3 Acetoni-
tril gelo¨st).
energy pooling/energy hopping/exciton mobility: Neuere Untersu-
chungen mittels fluorescent traps (Energiefallenmoleku¨le, engl.: quencher) er-
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gaben interessante Erkenntnisse zur Rolle der Matrix. Zum einen konnte ge-
zeigt werden, dass Energie u¨ber bestimmte Distanzen in der Matrix transpor-
tiert wird, so dass energy pooling (Energiesammlung u¨ber mehrere angeregte
Matrixmoleku¨le in einem einzigen; Donovan, 1979) in der Matrix plausibel er-
scheint. Zum anderen konnten Ru¨ckschlu¨sse auf thermische Transportprozesse
in der Matrix gezogen werden. Der Energietransport durch Konversionsprozesse
(energy hopping/exciton mobility) scheint dabei bedeutend schneller zu sein als
thermische A¨quilibrierung (Setz und Knochenmuss, 2005; Jaskolla und Karas,
2008).
Die bisher dargestellten Ergebnisse und Modelle beziehen sich gro¨ßtenteils
auf Untersuchungen von Peptiden. Es bestehen jedoch Unterschiede zu den Io-
nisationsmechanismen weiterer Substanzklasse. Glu¨ckmann und Karas (1999)
konnte Unterschiede bei der Ionenentstehung zwischen Sacchariden und Pep-
tiden feststellen: wa¨hrend Saccharide nicht unbedingt in Matrix inkorporiert
sein mu¨ssen (im Sinne von Co-Kristallisation), sich aber im Innern eines Kris-
talls befinden, mu¨ssen Peptide, ab einer bestimmten Moleku¨lgro¨ße, in die Ma-
trix inkorporiert sein. Saccharide zeigen zudem eine deutlich niedrigere Initi-
algeschwindigkeit als Peptide. Mischt man Saccharide zu peptidischen MALDI
Pra¨parationen als Additiv hinzu, resultiert dies in verringerter metastabiler
Fragmentierung der Peptide und somit zu verla¨ngerten Messzeiten. Bei FT
Messungen wird so eine genauere Massenbestimmung mo¨glich (Castoro und
Wilkins, 1993). Dies wurde schon von Beavis et al. (1988) beobachtet.
3.4.5 Massenanalysatoren in der Massenspektrometrie
Die Mechanismen, die zur Erzeugung von Ionen innerhalb der Ionenquelle des
Massenspektrometers postuliert werden, wurden bereits dargestellt. Der nun
folgende Schritt, die Analyse der erzeugten Ionen in Abha¨ngigkeit von ihrem
Masse-zu-Ladung Verha¨ltnis (m/z), kann durch unterschiedliche Typen von
Massenanalysatoren erfolgen. Die Massenanalysatoren verwenden verschiedene
Prinzipien zur Analyse der erzeugten Ionen (elektrostatische oder elektroma-
gnetische Felder). Dies ermo¨glicht die Bewegung der erzeugten Ionen zu beein-
flussen und so Gesetzma¨ßigkeiten daru¨ber zu formulieren und anzuwenden. Im
Folgenden soll nicht allgemein auf die Funktionsweise von Massenanalysatoren
eingegangen werden, sondern lediglich auf die, die fu¨r die Analysen innerhalb
dieser Arbeit verwendet wurden. Hierzu za¨hlen der lineare Ionenfallen- und der
Fourier-Transform-Ionen-Cyclotron-Resonanz-(FT-ICR) Massenanalysator.
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3.4.5.1 Funktionsweise eines Ionenfallenmassenanalysators
Von Ionenfallenmassenanalysatoren existieren zwei unterschiedliche Typen, die
3-D-Quadrupolionenfalle und die lineare Quadrupolionenfalle. Beide gehen auf
die Arbeiten von Wolfgang Paul und Helmut Steinwedel zuru¨ck (Paul und Stein-
wedel, 1953). Da die lineare Ionenfalle fu¨r die Anfertigung dieser Arbeit verwen-
det wurde, soll diese im Folgenden na¨her beschrieben werden. Die lineare Qua-
drupolionenfalle besteht aus vier hyperbolisch geformten Sta¨ben (Elektroden),
die parallel zueinander angeordnet sind und deren Stirnseiten in einem Recht-
eck zueinander stehen. Die Gro¨ße/der Innenraum der Ionenfalle wird durch die
Innenseiten der Sta¨be, in x- und y-Richtung, begrenzt. In z-Richtung entspricht
dies etwa der La¨nge der Sta¨be. Die Symmetrie des erzeugten Quadrupolfeldes
ergibt sich aus Gleichung 3.7 (Paul, 1990),
Φ ∼ r n2 cos(n
2
ϕ) (3.7)
Φ = Symmetrieordnung, n = Anzahl der Multipole
wobei n die Anzahl der Multipole ist (2 n-Multipole; n = 2 beim Quadrupol)
(Szabo, 1986).
Elektrisch isoliert befinden sich jeweils an den Enden der Sta¨be (engl.: front
section, back section) zwei weitere Elektroden, die zur Speicherung (engl.: trap-
ping) von Ionen im Innenraum der vier Sta¨be beno¨tigt werden. Sie werden
deshalb als trapping-Elektroden bezeichnet (siehe Abb.3.6 A, S.42). Das elektri-
sche Potential der trapping-Elektroden kann so vera¨ndert werden, dass Ionen in
die Ionenfalle gelangen ko¨nnen, durch anschließende Potentialvera¨nderung aber
auch in der Ionenfalle gehalten werden (front section: -9 V Ioneninjektion, 20 V
Ionenanalyse; back section: -12 V Ioneninjektion, 20 V Ionenanalyse). Die vier
mittleren Sta¨be der Ionenfalle sind jeweils u¨ber Kreuz miteinander verschaltet.
Sie stehen im Abstand 2 r0 auseinander. Es liegt jeweils eine Gleichspannung (U)
und eine u¨berlagerte Wechselspannung (V) mit der Frequenz ω an den Sta¨ben
an, wobei die Spannungen an den gegenu¨berliegenden Elektroden jeweils das
selbe Vorzeichen aufweisen. Eine typische Frequenz der Wechselspannung liegt
bei 1 MHz (Douglas, 2009). Daraus ergibt sich eine Gesamtspannung Φ0, deren
Betrag durch Gleichung 3.8 beschrieben wird.
Φ0 = U + V cosω t (3.8)
Φ0 = Gesamtpotential, U = Gleichspannung,
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V = Wechselspannung, ω = Frequenz der Wechselspannung
t = Zeit
Abbildung 3.6: Lineare Quadrupolionenfalle
Aufbau einer linearen Quadrupolionenfalle (A) und Schaltbild der inneren, hyper-
bolischen Sta¨be (B). (A) Die Dimensionen der linearen Ionenfalle werden u¨ber eine
Cartesisches Koordinatensystem mit x-, y- und z-Achse beschrieben. Die Ionenfal-
le weist drei Segmente auf: die Front-Sektion (front section), die mittlere Sektion
(center section) und die hintere Sektion (back section). Alle Segmente sind elektrisch
voneinander isoliert. Abbildung (B) zeigt die elektrische Verschaltung der Sta¨be der
mittleren Sektion. Diese sind jeweils u¨ber kreuz miteinander verschaltet (Gesamtspan-
nung: Φ1 = -Φ0). r0 = halber Abstand der hyperbolischen Sta¨be. ((A) aus Thermo
Electron Corporation, 2003; (B) modifiziert nach www.physik.tu-cottbus.de)
Die Feldsta¨rke (E), die sich aus der angelegten Spannung ergibt, wird durch
Gleichung 3.9 bis 3.11 beschrieben. Hier steht r0 angena¨hert fu¨r halben Abstand
zwischen den inneren Oberfla¨chen der hyperbolischen Sta¨be.
Ex = −Φ0
r20
x (3.9)
Ey = Φ0
r20
y (3.10)
Ez = 0 (3.11)
Ex,y,z = Feldsta¨rke in x,y,z-Richtung,
ro = halber Abstand zwischen den Innenseiten
der hyperbolischen Sta¨be
Die Ionenbewegung, die sich aus der angelegten Feldsta¨rke und der ange-
legten Spannung ergibt, wird durch die Gleichungen 3.12 und 3.13 beschrieben.
Dieser Typ der Differentialgleichung wird als Mathieu-Gleichung bezeichnet.
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x¨ + e
mr20
(U + V cosω t)x = 0 (3.12)
y¨ + e
mr20
(U + V cosω t) y = 0 (3.13)
x¨,y¨ = zweite zeitliche Ableitung von x und y, e = Elementarladung,
ro = halber Abstand zwischen den Innenseiten
der hyperbolischen Sta¨be, U = Gleichspannung,
V = Wechselspannung, ω = Frequenz der Wechselspannung,
t = Zeit, m = Masse
Die Funktionen ko¨nnen auch unter Verwendung dimensionsloser Parameter
(a, q) geschrieben werden (Gl. 3.14 und 3.15). Die Gro¨ßen a und q werden auch
als Mathieu-Parameter bezeichnet.
d2x
dr2
+ (a + 2q cos2 τ)x = 0 (3.14)
d2y
dr2
+ (a + 2q cos2 τ) y = 0 (3.15)
Durch Vergleich mit den Bewegungsgleichungen 3.12 und 3.13 ergeben sich
die Gleichungen 3.16 bis 3.18 in denen die Parameter a, q und τ isoliert auftre-
ten.
a = 8 eU
mr20 ω
2
(3.16)
q = 4 eV
mr20 ω
2
(3.17)
τ = ω t
2
(3.18)
a,q,τ = Mathieu-Parameter, e = Elementarladung,
ro = halber Abstand zwischen den Innenseiten
der hyperbolischen Sta¨be, U = Gleichspannung,
V = Wechselspannung, ω = Frequenz der Wechselspannung,
t = Zeit, m = Masse
Ob die Bewegung eines Ions im Quadrupolfeld stabil oder instabil ist, ha¨ngt
ausschließlich von den Parametern a und q ab. Um die Ionen auf stabilen Bah-
nen zu halten, bewegen sich die Parameter a und q zwischen 0 < a, q < 1 (Paul,
1990; Douglas, 2009). Hierbei verhalten sich U und V, sowie a und q wie folgt:
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a
q
= 2U
V
= konst. (3.19)
a,q = Mathieu-Parameter, U = Gleichspannung,
V = Wechselspannung
Setzt man a = 0 (≙Gleichspannung = 0), erreicht man einen sogenann-
ten Breitbandfilter. Der Stabilita¨tsbereich wird maximal und der Quadrupol
la¨sst unselektiert alle Ionen innerhalb des Stabilita¨tsbereiches passieren (high-
pass mass filter, rf-only mode). Die Stabilita¨tsbereiche der Ionenbewegung in
x- und y-Richtung werden durch Abbildung 3.7 (S.45) beschrieben. Aus den
Gleichungen 3.14 und 3.15 ergeben sich unendlich viele Stabilita¨tsbereiche fu¨r
Bewegungen in x- oder y-Richtung, aber nur die Lo¨sungen, die die Bedingung
ay = -ax und qy = -qx erfu¨llen, ergeben eine stabile Bewegung sowohl in x-
als auch in y-Richtung (Douglas et al., 2005; Douglas, 2009). Aus diesen Sta-
bilita¨tsbereichen, in denen die Ionen sowohl in x- als auch in y-Richtung stabil
sind, wird von Quadrupol Massenspektrometern bzw. Ionenfallen ha¨ufig ein be-
stimmter Bereich genutzt (Bereich I in Abbildung 3.7 A, S.45). Der Parameter a
bewegt sich hier im Bereich von 0-0,23699 und der Parameter q von 0-0,908. Die
Wertebereich fu¨r a und q wird durch Abbildung 3.7 B vergro¨ßert dargestellt.
Die Werte sind ausschließlich in den positiven Achsenabschnitten, da diese in
der Praxis Verwendung finden. Mathematisch erstreckt sich dieser Stabilita¨ts-
bereich jedoch von a bis -a symmetrisch zur q-Achse (na¨heres siehe Drakoudis
et al. (2006)).
Zur Analyse von Ionen mittels einer Ionenfalle, mu¨ssen diese zuna¨chst hin-
ein gelangen und dort gespeichert werden. Dazu werden die elektrostatischen
Potentiale der vorderen und hinteren Sektion gesenkt. In der Ionenfalle befindet
sich ein Da¨mpfungsgas (Helium, He; 1⋅10−3mbar; Thermo Electron Corporation
(2003)), das die axiale und laterale Bewegung der in die Falle gelangenden Ionen
stark da¨mpft (March, 2009). Durch die Da¨mpfung der Ionenbewegung werden
lange O¨ffnungszeiten (injection time, IT) der Ionenfalle mo¨glich. Ziel ist die
Speicherung einer mo¨glichst großen Ionenzahl. Nachdem die Ionen in die Io-
nenfalle gelangt sind, werden die Gleichspannungspotentiale der vorderen und
hinteren Sektion auf den Wert fu¨r die Massenanalyse vera¨ndert. Das Gleich-
spannungspotential der mittleren Sektion bleibt gleich. Die Ionenfalle operiert
bei einer gleich bleibenden Wechselspannungsfrequenz der Haupt-Radiofrequenz
(engl.: main RF voltage) von 1,2 MHz. Die Amplitude kann dabei von 0 bis
10000V vera¨ndert werden. Um eine mo¨glichst große Bandbreite an Ionen ober-
halb eines gewissen m/z-Verha¨ltnisses auf stabilen Bahnen zu halten, ist die
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Abbildung 3.7: Ionen-Stabilita¨tsbereiche im linearen Quadrupol
Stabilita¨tsbereiche der Ionenbewegung, die sich aus den Bewegungsgleichungen
(Gl.3.14 und 3.15) fu¨r einen linearen Quadrupol, in x- und y-Richtung (I, II, III)
ergeben. Quadrupol- und Ionenfallen-Massenspektrometer operieren meist im Stabi-
lita¨tsbereich I (A). Abbildung B zeigt den Stabilita¨tsbereich I in Vergro¨ßerung darge-
stellt. Stabile Ionenbewegungen erha¨lt man in den Grenzen: a: 0-0,23699; q: 0-0,908
(Douglas, 2009).
Amplitude der Haupt-Radiofrequenz zuna¨chst gering (engl.: storage voltage).
Zur Massenanalyse mu¨ssen die Ionen, die sich innerhalb der Ionenfalle befin-
den, ihren Stabilita¨tsbereich verlassen. Die Ionen werden dazu, durch resonante
Anregung, aus dem Stabilita¨tsbereich ”vertrieben“. Um eine Massenuntersu-
chung durchzufu¨hren wird die Amplitude der Haupt-Radiofrequenz sukzessi-
ve erho¨ht. Durch zwei, der insgesamt vier hyperbolischen Sta¨be, die teilwei-
se la¨ngs geschlitzt sind, ko¨nnen die Ionen die Ionenfalle verlassen. Dies wird
als radiale Ejektion bezeichnet (siehe Abbildung 3.6, S.42, Schlitzdimensionen
LTQ: 0,25Ö30mm). Ionen, die aufgrund ihres m/z-Verha¨ltnisses zu einer be-
stimmten RF-Frequenz resonant sind, werden beim Erreichen der Resonanzfre-
quenz (engl.: resonance voltage) ejeziert und anschließend detektiert. Zusa¨tzlich
zur Haupt-Radiofrequenz werden weitere Wechselspannungen mit charakteris-
tischer Frequenz, Amplitude und Phase angelegt. Diese werden ausschließlich
auf den geschlitzten hyperbolischen Sta¨ben angelegt. Es handelt sich um die
Resonanz-Ejektions-RF-Spannung (engl.: resonance ejection RF voltage), die
Isolations-Wellenprofil-Spannung (engl.: isolation waveform voltage) und die
Resonanz-Anregungs-RF-Spannung (engl.: resonance excitation RF voltage).
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Die drei Spannungen sind identisch in ihrer Amplitude, werden jedoch um
180° phasenverschoben verwendet (Thermo Electron Corporation, 2003). Die
Resonanz-Ejektions-RF-Spannung dient zusa¨tzlich zum Auswerfen der Ionen
aus der Ionenfalle. Sie wird bei gleichbleibender Frequenz, jedoch mit parallel
zur Haupt-Radiofrequenz steigender Amplitude angewendet. Die Ionen eines be-
stimmten m/z-Verha¨ltnisses werden so sta¨rker beschleunigt und es kommt zu
schnellerer radialer Ejektion. Die Folge ist eine verbesserte Massenauflo¨sung.
Zur Isolation eines bestimmten m/z-Verha¨ltnisses, fu¨r ein anschließendes MS2
Experiment, wird die Isolations-Wellenprofil-Spannung, verwendet. Sie besteht
aus einer Frequenzverteilung zwischen 5-500 kHz. Ist eine Ionenpopulation eines
bestimmten m/z Verha¨ltnisses isoliert worden, wird sie im folgenden MS2 Expe-
riment, durch die Resonanz-Anregungs-RF Spannung, kinetisch angeregt. Die
Fragmentierung erfolgt nicht nur durch den Zugewinn an kinetischer Energie,
sondern zusa¨tzlich durch vermehrte Kollisionen mit Heliumatomen.
3.4.5.2 Funktionsweise eines Fourier-Transform
Ionen-Cyclotron-Resonanz (FT-ICR) Massenanalysators
Neben der oben beschriebenen elektrostatischen Ionenfalle existieren auch sol-
che, die Ionen mittels eines starken, permanenten Magnetfeldes halten. Dieser
Fallentyp wird auch als Penning-Falle bezeichnet. Benannt wurde die Falle nach
dem niederla¨ndischen Physiker F. M. Penning durch H. G. Dehmelt, der ange-
regt durch Penning 1959 die erste Ionenfalle dieses Typs baute. Gedanklich geht
das verwendete Prinzip sogar auf das Jahr 1932 zuru¨ck, in dem Lawrence und
Livingston erste Experimente mit a¨hnlichem Aufbau durchfu¨hrten. Innerhalb
des Finnigan LTQ-FT Massenspektrometers wird im FT-ICR Massenanalysa-
tor eine ICR-Falle verwendet, die ein a¨hnliches Bauprinzip aufweist.
Das erste FT-ICR Massenspektrometer wurde 1974 durch Comisarow und
Marshall (1974) entwickelt. Zentraler Bestandteil dieses Gera¨tes ist ein starker
(supraleitender) Magnet. Die Feldsta¨rke heutiger supraleitender Magnete, ver-
wendet in kommerziell erha¨ltlichen FT-ICR MS, liegen zwischen 4 und 12 Tesla.
Die geometrische Form der ICR-Ionenfallen ist kubisch oder zylindrisch. Ein
detaillierter U¨berblick hieru¨ber wird in Guan und Marshall (1995) und Mars-
hall et al. (1998) gegeben. A¨hnlich der Paul-Falle weisen auch Fallen des ICR-
Typs Elektroden auf, die den Innenraum der Falle axial und radial begrenzen.
Auch hier dienen die axialen Elektroden dem Einfangen (engl.: trapping) der
in der Falle befindlichen Ionen, indem sie ein quadrupolares elektrostatisches
Potential schaffen. Hierzu werden bestimmte Gleichspannungen angelegt. Die
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radialen Elektroden sind u¨ber Kreuz verschaltet und haben zweierlei Aufgaben:
zum einen die resonanten Anregung, der in der Falle befindlichen Ionen (jeweils
paarweise durch die Verschaltung), zum anderen der Detektion, des durch die
angeregten Ionen erzeugten Induktionsstromes. Eine schematische Darstellung
bietet Abbildung 3.8 (S.48). Die Magnetfeldlinien verlaufen axial durch die
ICR-Zelle. Gelangen Ionen in die Ionenfalle, so werden sie durch das statische,
homogene Magnetfeld und die angelegten elektrostatischen Felder der axialen
Elektroden am Verlassen der ICR-Zelle gehindert (Thermo Electron Corpora-
tion, 2004).
Die Position der Ionen unmittelbar nach dem Eintritt in die ICR-Zelle ist
zufa¨llig. Ihre Bewegung ist jedoch auf einen kleinen Raum begrenzt (Bewegung<< Ausmaß der Falle). Ihre innere Energie und damit ihre Bewegungsenergie
entspricht der thermischer Ionen. Die Gro¨ße ihres Bewegungsradius wird hierbei
u.a. durch die Sta¨rke des bestehenden Magnetfeldes (B) bestimmt. Je sta¨rker
das Magnetfeld ist, desto kleiner ist der Bewegungsradius. Vergleicht man die
Bewegungsradien unterschiedlich großer Ionen miteinander, so steigen die Ra-
dien mit dem m/z-Verha¨ltnis. Diese ”Ruhebewegung“ der Ionen wird jedoch
nicht massenanalytisch genutzt, da sie zufa¨llig erfolgt. A¨hnlich der resonanten
Absorption der Ionen in einer Paul-Falle absorbieren auch Ionen, die sich in ei-
ner ICR-Falle befinden, in Abha¨ngigkeit von der Sta¨rke des angelegten Magnet-
feldes, auf charakteristische Weise resonante Wellen im Radiofrequenzbereich.
Hierdurch wird eine spezifische Bewegung der Ionen induziert, die sogenann-
te Ionen Cyclotron Bewegung. Sie kann massenanalytisch genutzt werden. Die
Abha¨ngigkeit der Bewegung von B = Magnetfeld, m = Masse des Ions, q =
Ladung des Ions zeigen die Gleichungen 3.20 und 3.21.
ωc = q B0
m
(3.20)
νc = ωc2pi (3.21)
ωc = Winkelgeschwindigkeit (Cyclotronfrequenz), q = Ladung des Ions,
B = Magnetfeldsta¨rke, m = Masse,
νc = Cyclotron-Frequenz
Die kreisfo¨rmige Cyclotron Bewegung wird durch die beim senkrechten Schnei-
den der Magnetfeldlinien verursachte Lorentz-Kraft bewirkt (”Rechte-Hand-
Regel“). Die Frequenz νc wird als Cyclotron-Frequenz bezeichnet. Ionen ko¨nnen
somit spezifisch u¨ber die ihnen eigene Cyclotron-Frequenz angeregt werden. Ef-
fekt dieser Anregung ist eine Vergro¨ßerung des Bewegungsradius innerhalb der
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Abbildung 3.8: ICR Messprinzip, Kubische ICR-Zelle
Darstellung des Messprinzips eines FT-ICR MS und des Aufbaus einer kubischen
ICR-Zelle. (A) Resonante Anregung in einer ICR-Zelle befindlicher Ionen (Vergro¨ße-
rung des Radius der Ionenbewegung). Die Kreisfrequenz der Ionen ha¨ngt von ihrem
m/z-Verha¨ltnis ab. Detektion der konzertiert auf Kreisbahnen befindlichen Ionen. (B)
Schematischer Aufbau einer kubischen ICR-Zelle. Die Richtung des permanenten Ma-
gnetfeldes (B→) ist angegeben. Die Zelle besitzt sechs Elektroden: zwei in z-Richtung
(links und rechts, trapping-Elektroden), zwei in x-Richtung (vorn und hinten, Anre-
gungselektroden) und zwei in y-Richtung (oberhalb und unterhalb, Detektionselek-
troden). Die Ionen werden in z-Richtung in die ICR-Zelle eingelassen (modifiziert
nach Marshall et al. (1998)).
ICR-Zelle. Diese Anregung wird durch die in Abbildung 3.8 B (S.48) beschrie-
benen Anregungselektroden erzielt. Das Anregungspotential ist relativ klein
(wenige Volt). Wichtig hierbei ist, dass alle resonanten Ionen gleichen m/z-
Verha¨ltnisses die gleiche Cyclotron-Frequenz unabha¨ngig von ihrer Anfangsge-
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schwindigkeit aufweisen. Dies wird durch Gleichung 3.22 beschrieben, wobei
k fu¨r die Boltzmann-Konstante und T fu¨r die thermodynamische Temperatur
steht.
r = 1
q B0
√
2mkT (3.22)
r = Radius der Kreisbahn der Ionen, q = Ladung des Ions,
B = Magnetfeldsta¨rke, m = Masse
k = Boltzmann-Konstante, T = thermodynamische Temperatur
Durch die Anregung werden zwei Dinge erreicht bzw. ko¨nnen bei geeigneter
Amplitude der Anregung erreicht werden:
1. Die resonante Anregung der Ionen gleichen m/z-Verha¨ltnisses fu¨hrt zu
einer ra¨umlichen Koha¨renz derselben (gleicher Bewegungsradius, gleiche
Position auf der Kreisbahn; siehe Abb.3.8 A, rechts; S.48).
2. Regt man Ionen unterschiedlichen m/z-Verha¨ltnisses entsprechend an, so
erzielt man den gleichen Bewegungsradius bei unterschiedlichen Ionenspe-
zies. Ionen unterschiedlichen m/z-Verha¨ltnisses ko¨nnen so simultan bei
gleicher Empfindlichkeit detektiert werden, da sie sich im gleichen Ab-
stand zu den Detektorelektroden befinden (Marshall et al., 1998).
Die angeregten Ionen induzieren gema¨ß ihrer Cyclotron-Frequenz einen Strom
in die Detektorplatten der ICR-Zelle. Dabei ist die Sta¨rke des induzierten
Stroms unabha¨ngig von der Masse der Ionen, sondern ha¨ngt allein von deren
Radius (Abstand zu den Detektorplatten) und Anzahl ab (Comisarow, 1985).
Dies entspricht dem Idealfall einer ungesto¨rten Cyclotron-Bewegung. Im Re-
alfall besitzt das angelegte quadrupolare trapping-Potential neben der axialen
auch eine radiale Komponente. Dies fu¨hrt dazu, dass die in der ICR-Zelle befind-
lichen Ionen zusa¨tzlich zur Cyclotron-Bewegung noch die Magnetron-Bewegung
und die axiale Oszillation (trapping oscillation) zeigen (siehe Abb.3.9, S.50).
Daraus ergeben sich nun drei neue Gleichungen die diese Bewegungen be-
schreiben (Gleichungen 3.23 bis 3.25). Die Cyclotron-Frequenz wird unter dem
Einfluss des trapping-Potentials zur reduzierten Cyclotron-Frequenz ω+. Dane-
ben existieren die Magnetron-Frequenz ω− und die axiale Oszillation ωz (Mars-
hall et al., 1998).
ω+ = ωc2 +
√(ωc
2
)2 − ω2z
2
(3.23)
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Abbildung 3.9: Reale Ionenbewegungen in der
ICR-Zelle
Das homogene Magnetfeld (z-Richtung) und das qua-
drupolare trapping-Potential, erzeugt durch die trapping-
Elektroden (z-Richtung), bewirken zusammen, neben der
Cyclotron-Bewegung, noch die Magnetron-Bewegung so-
wie die axiale Oszillation (engl.: axial oscillation) (Guan
und Marshall, 1995)).
ω− = ωc2 −
√(ωc
2
)2 − ω2z
2
(3.24)
ωz = √2 q Vtrap α
ma2
(3.25)
ω+ = reduzierte Cyclotron-Frequenz, ω− = Magnetron-Frequenz,
ωz = axiale Oszillation, Vtrap = trapping-Spannung,
ωc = Winkelgeschwindigkeit (Zyklotronfrequenz),
α = Faktor in Abha¨ngigkeit von der Form der ICR-Zelle,
a = ICR-Zellgro¨ße
Wichtig ist die Unabha¨ngigkeit der drei Gleichungen von r, dem Radius
innerhalb der ICR-Zelle. Dies bedeutet, dass die jeweiligen Frequenzen un-
abha¨ngig von der Position innerhalb der ICR-Zelle sind. Dennoch beeinflussen
sich die drei mo¨glichen Bewegungsmo¨glichkeiten der Ionen gegenseitig. Bedingt
durch Kollisionen kommt es sogar zur Konversion zwischen Magnetron- und
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Cyclotron-Bewegung. Die Frequenz (νinterconvert) hierzu ergibt sich aus Glei-
chung 3.26.
νinterconvert = 9,77601 ∗ 106 z Vquad
md2 (ν+ − ν−) (3.26)
νinterconvert = Frequenz des U¨bergangs zwischen Cyclotron- und
Magnetronbewegung, 9,77601*106 = Skalierungsfaktor (ICR-Zellgro¨ße),
z = Vielfaches der Elementarladung, Vquad=trapping-Spannung,
m = Masse des Ions, d = Elektrodenabstand,
ν+ = Cyclotron-Frequenz, ν− = Magnetron-Frequenz
Nach der Anregung der Ionen in der ICR-Zelle bedarf es einer kurzen Zeit,
bis die Magnetron-Frequenz in die Cyclotron-Frequenz konvertiert wurde. Hier-
nach kann die Messung des Induktionsstromes durch die Messelektroden bis zum
Abklingen der Cyclotron-Bewegung vollzogen werden. Schließlich werden die
transienten Cyclotron-Frequenzmuster der unterschiedlichen angeregten Ionen
durch Fourier-Transformation aus dem Frequenz-Raum in ein Massenspektrum
transformiert. No¨tig hierzu ist eine vorherige externe Kalibrierung mit bekann-
ten Substanzmassen.
Im Allgemeinen gilt fu¨r FT-ICR Messungen: je la¨nger ein Messintervall fu¨r
die Messung einer Ionenpopulation innerhalb der ICR-Falle ist (z.B. 0,1 oder
1s), desto gro¨ßer ist die Massenauflo¨sung mit der das m/z-Verha¨ltnis der Ionen
bestimmt werden kann. Ebenso fu¨hrt eine Erho¨hung der Feldsta¨rke des homo-
genen Magnetfeldes zu einer Erho¨hung der mo¨glichen Massenauflo¨sung und der
maximal messbaren Masse eines Ions. Dem entgegen wirken Raumladungsef-
fekte zwischen Ionen, die ab einer bestimmten Ionenanzahl in der ICR-Zelle
auftreten und zu Verbreiterungen der Massensignale fu¨hren ko¨nnen. Dieser Ef-
fekt versta¨rkt sich bei Ionenpopulation die in ihrem m/z-Verha¨ltnis sehr nah
beieinander liegen, wie z.B. Isotopenpeaks (Marshall et al., 1998).
3.5 Untersuchung von Biomoleku¨len mit hoher Mas-
senauflo¨sung und hoher Massengenauigkeit
Biomoleku¨le stellen organische Makromoleku¨le dar, die sich hauptsa¨chlich aus
den Elementen Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H), Sauerstoff (O), Stickstoff (N),
Phosphor (P) und Schwefel (S) zusammensetzen. Unter diesen Elementen u¨ber-
wiegen bei Peptiden, Proteinen und Lipiden in sehr hohem Maße ”C“ und ”H“.
Bei Sacchariden nimmt zusa¨tzlich ”O“ einen sehr hohen Massenanteil ein. Aus
der natu¨rlichen Isotopenzusammensetzung dieser Elemente ergibt sich fu¨r die
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Makromoleku¨le, die aus diesen Elementen zusammengesetzt sind, eine Vertei-
lungspra¨ferenz im hoch aufgelo¨sten Massenspektrum. Diese Verteilungspra¨fe-
renz a¨ußert sich in der ersten und den folgenden Nachkommastellen des Mo-
lekulargewichts (Lehmann et al., 2000; Spengler, 2004; Spengler und Hester,
2008). Dabei spielt zusa¨tzlich die inhomogene Verteilung der proteinogenen
Aminosa¨uren in natu¨rlicherweise vorkommenden Proteinen eine Rolle (Leh-
mann et al., 2000). Somit ko¨nnen aus einem im Massenspektrum erhaltenen
m/z-Signal, bei entsprechender Massenauflo¨sung und Massenrichtigkeit, Aussa-
gen u¨ber die Substanzklasse des verursachenden Ions gemacht werden. Bei Pep-
tidionen erlauben derartige Massenspektren daru¨ber hinaus Ru¨ckschlu¨sse auf
deren mo¨gliche Aminosa¨ure-Zusammensetzung sowie posttranslationale Modi-
fikationen (Spengler, 2004; Spengler und Hester, 2008). Eine ausreichende Ana-
lytkonzentration ist jedoch Grundvoraussetzung fu¨r Massenspektren mit hoher
Massenauflo¨sung. Fu¨r die bildgebende Massenspektrometrie (engl.: imaging)
ergeben sich dadurch sehr interessante Mo¨glichkeiten. Durch bildgebende Un-
tersuchungen ko¨nnen so nicht nur Verteilungsmuster verschiedener m/z-Signale
auf einer Probe erzeugt, sondern auch gleichzeitig Aussagen u¨ber die Substanz-
klasse des Signals (Lipid, Peptid, Saccharid, Glykolipid) getroffen werden. Bei
vergleichenden Untersuchungen gesunder und krankhafter Zellen oder Gewebe
wa¨re es somit mo¨glich, Aussagen u¨ber ra¨umliche Vera¨nderungen erfasster Sub-
stanzklassen oder Strukturen (Membrankana¨le, Epitope, Signalpeptide, etc.) zu
treffen.
3.6 Bildgebenden Massenspektrometrie
Die bildgebende Massenspektrometrie korreliert Signale aus Massenspektren,
die bei der systematischen, rasternden (engl.: scanning) Untersuchung einer Pro-
be gemessen werden, mit ihrem Entstehungsort auf der Probe (siehe Abb.3.10,
S.53). Wird die Intensita¨t der in den Spektren aufgetreten Ionensignale farbko-
diert, kann man graduierte Verteilungsbilder (engl.: image) der Ionen erstellen.
Beim LDI/MALDI imaging wird die Probe, nicht der Laserstrahl, zur rastern-
den Untersuchung bewegt. Die massenspektrometrischen Daten werden heutzu-
tage mittels leistungsfa¨higer Software visualisiert (siehe Kapitel 4.5, S.74). Bei
rasternden MALDI-Untersuchungen werden, bedingt durch die direkt benach-
barten Desorptionsorte auf der Probe (systematische Untersuchung), besondere
Anforderungen an die Probenpra¨paration gestellt. Eine homogene Matrixpra¨pa-
ration ist wichtig, um stabile Massensignale in den Spektren zu erhalten. Hinzu
kommen Aspekte der Analytmigration wa¨hrend der Pra¨paration (Bouschen,
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2004; Bouschen und Spengler, 2007). Dies ist bei herko¨mmlichen MALDI Un-
tersuchungen nicht vorrangig zu beachten. Schwankungen der Signalintensita¨t,
verursacht durch die Heterogenita¨t herko¨mmlicher MALDI Pra¨parationstech-
niken, werden durch die willku¨rliche Suche nach Desorptionsorten mit hoher
Signalintensita¨t (engl.: sweet spots) kompensiert.
Abbildung 3.10: MALDI imaging
Eine homogen pra¨parierte Probe wird Punkt-fu¨r-Punkt mit einem Laser-
strahl abgerastert. Die entstehenden Massenspektren werden aufgezeichnet
und, durch eine geeignete Software, ihrer Quellposition auf der Probe zuge-
ordnet. Die Intensita¨t interessanter Massensignale aus den Spektren wird farb-
kodiert und damit visualisiert. Die durch die Farbkodierung erzeugten Pixel
ergeben das massenspektrometrische Verteilungsbild (MALDI image) (modi-
fiziert nach Spengler et al., 2005).
Erste massenspektrometrische Untersuchungen, die die ra¨umliche Verteilung
physiologisch wichtiger anorganischer Ionen und Intoxikationen zeigten, wur-
den schon fru¨h an Gewebeschnitten durchgefu¨hrt. Es handelt sich hierbei um
LDI Untersuchungen, da keinerlei Matrix verwendet wurde. Die Probenpositio-
nierung erfolgte manuell und die Bildverarbeitung nicht-computerunterstu¨tzt.
Dennoch konnten Aussagen u¨ber die gewebliche Verteilung von z.B. Na+, K+
und Ca2+ Ionen gemacht werden (Hillenkamp et al., 1975). Um die Ionenvertei-
lung mit einer mo¨glichst hohen Dichte an Datenpunkten auf der Probenober-
fla¨che darzustellen, wurde mit mo¨glichst kleinem Laserfokusdurchmesser gear-
beitet. Die Gro¨ße des Laserfokusdurchmesser entspricht der effektiven lateralen
Auflo¨sung. Der Durchmesser des Laserfokus lag im einstelligen Mikrometer-
bereich. Die zu dieser Zeit kommerziell erha¨ltlichen und hierfu¨r verwendeten
Massenspektrometer stammen von der Firma Heraeus und wurden mit dem
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Akronym LAMMA (Laser Microprobe Mass Analyzer) bezeichnet. Untersu-
chungen mit diesem Gera¨tetyp (LAMMA 500, 1000) wurden von zahlreichen
Arbeitsgruppen u.a. von Hillenkamp et al. (1975), Seydel et al. (1984) und
Feigl et al. (1984) durchgefu¨hrt. Eine umfangreiche Beschreibung der techni-
schen Mo¨glichkeiten dieses Gera¨tetyps wird von Verbueken et al. (1985) gege-
ben. Auch LMMS (Laser Microprobe Mass Spectrometry) wird in diesem Zu-
sammenhang als Abku¨rzung fu¨r lateral hoch auflo¨sende Untersuchungen be-
nutzt (Vaeck und Gijbels, 1990a,b). Bei den LAMMA Gera¨ten wird ein TOF-
Massenanalysator verwendet. Schon recht fru¨h wurde die Kombination eines
hoch auflo¨senden FT-ICR Massenanalysators mit LMMS Ionenquellen reali-
siert, jedoch war eine echte rasternde und damit bildgebende Untersuchung
noch nicht mo¨glich (Vaeck und Gijbels, 1990b).
Die fortschreitende technische und analytische Entwicklung ermo¨glichte nicht
nur die automatisierte, rasternde Untersuchung, sondern machte, durch die Ent-
wicklung von MALDI, große organische und Biomoleku¨le der Analyse zuga¨ng-
lich. Schon zu Beginn der neunziger Jahre wurde ein weiteres, lateral hoch-
auflo¨sendes Massenspektrometer (LAMMA 2000) durch Spengler et al. (1994)
entwickelt und vorgestellt. Die laterale Auflo¨sung dieses MS liegt im Bereich
von 1µm Desorptions-Laserfokusdurchmesser. Das LAMMA 2000 ist in der La-
ge Probenareale automatisch, mittels eines Piezo betriebenen Probentisches,
abzurastern und verwendet einen TOF Massenanalysator. Computergestu¨tzt
ko¨nnen Verteilungsbilder der Massensignale des untersuchten Probenareals er-
stellt werden (Spengler und Hubert, 2002).
Neben dem Ansatz Proben mittels eines hoch-fokussierten Laserstrahls zu
untersuchen, wie dies bei den LAMMA Gera¨ten der Fall ist, wurden in ju¨ngerer
Zeit ein weiterer experimenteller Ansatz verfolgt. Ein spezieller ToF-Detektor
soll die Probenionen, die mittels eines großen Desorptions-Laserfokusdurchmes-
sers erzeugt werden, lateral hoch auflo¨sen (Luxembourg et al., 2004).
Mittlerweile werden von unterschiedlichen Herstellern fertige kommerziel-
le Systeme angeboten, die in der Lage sind massenspektrometrische Vertei-
lungsbilder zu generieren. Diese Imaging-Systeme verwenden ha¨ufig eine Glas-
faseroptik zum Transport des Laserstrahls. Werden Standardoptiken verwen-
det erreichen diese lediglich Fokusdurchmesser zwischen 20 und 100µm (Sto-
eckli et al., 2002; Kruse und Sweedler, 2003; Jurchen et al., 2005; Verhaert
et al., 2007). Ha¨ufig liegt der Fokusdurchmesser daru¨ber (Khatib-Shahidi et al.,
2006; Chen et al., 2008). Als Massenanalysatoren werden meist ToF- oder
Ionenfallen-Massenanalysatoren angeboten. Der Vorteil von ToF Massenana-
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lysatoren ist ihre Schnelligkeit, ihre Empfindlichkeit und der große untersuch-
bare Massenbereich. Ihr Nachteil liegt, nach wie vor, in der unzureichenden
Massenauflo¨sung. Ionenfallen-Massenanalysatoren besitzen ebenfalls eine ho-
he Empfindlichkeit, erlauben hohe Untersuchungsgeschwindigkeiten und bie-
ten zusa¨tzlich noch die Mo¨glichkeit zu komplexen Fragmentierungsexperimen-
ten (MSn). Ionenfallen-Massenanalysatoren zeigen jedoch auch eine niedrige
Massenauflo¨sung und niedrige Massengenauigkeit. Neuere Untersuchungen und
Entwicklungen in Bezug auf die Kopplung mittlerer lateraler Auflo¨sung mit der
hohen Massenauflo¨sung eines FT-ICR Massenspektrometers wurden von Taban
et al. (2007) gemacht. Die Kopplung einer automatisch rasternden, lateral hoch-
auflo¨senden Ionenquelle mit einem Massenanalysator hoher Massengenauigkeit
und Massenauflo¨sung, wie sie ein FT-ICR Massenanalysator bietet, ermo¨glichte
eine Reihe von Vorteilen im Hinblick auf die Interpretation der massenspektro-
metrischen Daten.
3.7 Zellkultur
Zur Untersuchung interessanter Biomoleku¨le und deren Verteilungsmuster in
biologischen Proben beno¨tigt man ein Modellsystem. Dieses sollte mehrere wich-
tige Voraussetzungen erfu¨llen:
 Kommerzielle Zuga¨nglichkeit,
 Einfache Handhabung und Kultivierung,
 Hohe Reproduktionsrate und damit hohe Probenverfu¨gbarkeit und nied-
rige Wartezeiten,
 Minimum an sto¨renden Komponenten (Matrixeffekte),
 Gewa¨hrleistung der U¨bertragbarkeit von Ergebnissen aus dem Modellsys-
tem auf reale Bedingungen,
 Nicht zu hohe Unterhaltungskosten.
 Ggfs. Vorkenntnisse in Form vorhergehender Untersuchungen (Protein-
/DNA-Datenbank)
Diese Bedingungen werden durch sogenannte permanente Zelllinien erfu¨llt.
Als Vorteil dieser Zelllinien ist vor allem ihre leichte Zuga¨nglichkeit zu nennen.
Sie sind bei einschla¨gigen Zellbanken erha¨ltlich. Zur Kultivierung sind Sterilbe-
dingungen notwendig, die durch geeignete Apparaturen sichergestellt werden.
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Im Vergleich dazu sind Gewebeschnitte einfacher handhabbar, jedoch deutlich
schwieriger zuga¨nglich (z.B. Frischsektionen von Patienten oder von Versuchs-
tieren). Gewebeschnitte sind analytisch, als Verband unterschiedlicher Zelltypen
bzw. Zelldifferenzierungen, leichter ra¨umlich erfassbar. Vorhandene Strukturen
sind i.d.R. gro¨ßer und deshalb leichter zu untersuchen. Ist ein Mikrotom oder
Kryomikrotom vorhanden lassen sich Du¨nnschnitte, wie sie z.B. fu¨r die Mi-
kroskopie aber auch die Massenspektrometrie beno¨tigt werden, vergleichsweise
einfach herstellen. Sollen Du¨nnschnitte aus Versuchstieren erstellt werden, so
erfordert die Haltung derer bestimmte personelle Grundvoraussetzungen (fu¨r
die Tierpflege berechtigte Personen). Die bereits angesprochenen humanen Ge-
webeproben du¨rfen allein durch A¨rzte entnommen werden.
Permanente Zelllinien werden als sogenannte entartete Zelllinien bezeich-
net. Sie werden z.B. aus Krebssektionen gewonnen und weisen ein vera¨ndertes
Genom auf. Eine natu¨rliche Kontrolle des Zellzyklus findet nicht mehr statt
und die Zellen sind immortal. Ihre genomische U¨bereinstimmung mit nicht-
entarteten Zellen ist jedoch ausreichend groß, um permanente Zellkulturen als
Modellsystem verwenden zu ko¨nnen. Permanente Zelllinien stellen in unter-
schiedlichen Bereichen der Molekularbiologie Standardsysteme fu¨r Experimente
dar. Es gibt eine Vielzahl der verschiedensten Zelllinien. Sie unterscheiden sich
aufgrund ihrer Gewebeherkunft und dem Grad der Genomvera¨nderung.
Werden nicht-entartete Zellen direkt aus Frischsektionen kultiviert bezeich-
net man sie als prima¨re/transiente Zellkulturen. Ihre Zellzykluskontrolle ist voll
funktionsfa¨hig, weshalb sie nach einer bestimmten Anzahl an Zellteilungen in
einen teilungsinaktiven Zustand u¨bergehen (siehe Abb.3.11, S.57). Sie sind dann
nicht mehr weiter subkultivierbar, sondern im G0-Stadium arretiert.
Permanente Zelllinien ko¨nnen, nachdem sie einmal gewonnen wurden, auf
unterschiedliche Weise weiter kultiviert werden. Dies ha¨ngt von der Entartung
des Zellgenoms und von der Gewebeherkunft der Zellen ab. Zusa¨tzlich spielt das
Wachstum der Zellen eine Rolle, man unterscheidet hier zwischen adha¨rentem
und nicht-adha¨rentem Wachstum der Zellkulturzellen. Adha¨rente Zellen beno¨ti-
gen eine geeignete Oberfla¨che im Kulturgefa¨ß, um wachsen zu ko¨nnen. Hierauf
haften sie sich zur Proliferation fest (Adha¨sion). Im Gegensatz hierzu werden
nicht-adha¨rente Zelllinien als Suspensionskultur kultiviert. Die Adha¨sion von
Zellkulturzellen kann u.U. durch die Zugabe von Anheftungsfaktoren ins Medi-
um erreicht werden (Steimer und Klagsbrunn, 1981; Schakenraad et al., 1987;
Kim et al., 1992; Roberts et al., 1998; Dang et al., 2001). Beide Wachstumsfor-
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Abbildung 3.11: Zellzyklus einer eukaryotischen
Zelle
Im Zellzyklus einer eukaryotischen Zelle unterscheidet
man zuna¨chst zwei Hauptphasen: die Mitose (M) und die
Interphase (I). Die Interphase kann weiter in G1-, S- und
G2-Phase untergliedert werden. Die G1-Phase ist durch
keinerlei reproduktive Aktivita¨t gekennzeichnet. In der
S-Phase (Synthese) wird die Menge des Erbmaterials ver-
doppelt. Die Zelle ist nun Tetraploid. Die G2-Phase be-
reitet die Verteilung des Erbmaterials auf zwei identische
Zellen vor (Mitose). Anschließend wa¨chst die Zelle wieder
zur spezifischen Gro¨ße heran und kann eine neue Teilung
vollziehen oder in die Ruhephase (G0) einer differenzier-
ten Zelle u¨bertreten. Zellen in G0-Phase fu¨hren keine wei-
tere Zellteilung mehr aus (Wikipedia-Autor-Unbekannt,
27.04.2008).
men besitzen Vor- und Nachteile in Bezug auf die Subkultivierung. Adha¨rente
Zellkulturen erleichtern jedoch die experimentelle Arbeit immens. Die recht ro-
buste Verankerung der Zellen auf dem Untergrund bietet Vorteile z.B. bei pra¨pa-
rativen Arbeiten. Allgemeine Aspekte und grundlegende Techniken der Zellkul-
tur sind der einfu¨hrenden Literatur zur Zellkultur zu entnehmen (Lindl, 2002).
Einige wichtige Aspekte der Zellkultur werden im Folgenden na¨her erla¨utert.
Die Subkultivierung von Zellkulturen ist vergleichsweise einfach, muss je-
doch unter sterilen Bedingungen erfolgen. An Steriltechnik muss eine Sicher-
heitswerkbank (engl.: workbench, benchflow) und ein Zellkulturschrank (Inku-
bator), sowie ein Autoklav vorhanden sein. Die Sicherheitswerkbank ermo¨glicht
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die Subkultivierung der Zellkulturzellen in gefilterter, steriler Atmospha¨re. Der
Zellkulturschrank reguliert die Umgebungsbedingungen (Temperatur, relative
Luftfeuchtigkeit, CO2 Partialdruck) wa¨hrend des Zellwachstums. Der Autoklav
ist notwendig, um Gera¨te, Abfa¨lle und Chemikalien sterilisieren zu ko¨nnen.
Zusa¨tzlich sind Zellkulturmedien und Spezialchemikalien (siehe 4.9.1, S.80), so-
wie spezielle Zellkulturgefa¨ße notwendig. Manuelle Vorga¨nge, wie z.B. pipettie-
ren und abfu¨llen, mu¨ssen an eine sterile Arbeitsweise angepasst werden. Kon-
tamination der Zellkultur sind jedoch, gerade in der Anfangsphase der Kulti-
vierung, nicht auszuschließen. Hinzu kommt, dass Kontaminationen nicht nur
durch den Kultivierenden und eine evtl. unsaubere Arbeitsweise verursacht wer-
den ko¨nnen, sondern auch die Chemikalien und Medien, die heutzutage weitest-
gehend gebrauchsfertig bezogen werden, eine mo¨gliche Kontaminationsquelle
darstellen. Die Subkultivierung der permanenten Zelllinien erfolgt in einem Ab-
stand von 2-4 Tagen. Dies ha¨ngt von der Wachstumsrate der Zellkulturzellen ab.
Zellkulturzellen ko¨nnen wenige Stunden nach der Subkultivierung untersucht
werden, da das Festwachsen der Zellen auf dem Substrat nach dem Absinken
der Zellen schnell erfolgt. Die Subkultivierung stellt fu¨r die Zellen eine nicht
unwesentliche chemische und physikalische Belastung dar (Bereiter-Hahn et al.,
1990). Durch zeitversetztes Arbeiten kann eine permanente Probenverfu¨gbar-
keit, bei ausreichender Ruhezeit fu¨r die Zellen, erreicht werden.
3.7.1 Bestandteile von klassischen Zellkulturmedien
Die Zellkultur wird klassischerweise mit sogenannten serumhaltigen Medien
durchgefu¨hrt. Als Serum bezeichnet man ein Schlachtnebenprodukt, das fo¨ta-
le Ka¨lberserum (FCS). Es handelt sich dabei um eine Blutfraktion, die einem
ungeborenen, bei der Schlachtung freigewordenen, Kuhfo¨tus entnommen und
aufbereitet wird. Da es sich um einen Ana¨sthese freien Prozess handelt ist die
Gewinnung von FCS aus ethischen Gesichtspunkten nicht ganz unproblema-
tisch. Das Blut wird durch eine Direktpunktion des schlagenden Fo¨tusherzens
gewonnen. Bei Serum handelt es sich also um ein Naturprodukt, das bestimm-
ten Schwankungen der Inhaltsstoffe unterworfen ist. Bedingt durch die kom-
plexe Zusammensetzung des FCS ist nur ein kleiner Teil der Inhaltsstoffe be-
kannt. FCS ist in der klassischen Zellkultur unerla¨sslich, da bestimmte Wachs-
tumsfaktoren, die fu¨r die Zellproliferation beno¨tigt werden, enthalten sind. Die
Variabilita¨t der FCS-Zusammensetzung, sowie die große Anzahl unbekannter
Komponenten macht die Verwendung von FCS zur Herstellung massenspek-
trometrischer Proben problematisch. Ein Teil der in FCS enthaltenen Kompo-
nenten ist in Tabelle 6.1 (S.208) aufgefu¨hrt. Weitere Komponenten klassischer
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Zellkulturmedien sind: Makrona¨hrstoffe (Zucker, Aminosa¨uren), Vitamine und
Spurenelemente. Nicht-essentielle Aminosa¨uren (NEAA) sowie langzeitstabiles
Glutamin mu¨ssen bei bestimmten Zelllinien separat zugesetzt werden. Der Zu-
satz von Antibiotika (gewo¨hnlich Penicillin und Streptomycin) wird in der Li-
teratur unterschiedlich beurteilt. Im Interesse der Wirksamkeit im Bedarfsfall
wurde in eigener Zellkultur auf Antibiose verzichtet.
3.7.2 Serumfreie Zellkulturmedien
Zur Schaffung definierter Zellkulturbedingungen werden schon seit einigen Jah-
ren sogenannte serumfreie Medien ohne FCS angeboten. Der unterschiedliche
hohe proteinische Anteil der Medien wird in Form rekombinant hergestellter
Proteine (z.B. rekombinantes humanes Insulin), von Proteinhydrolysaten (tie-
risch oder pflanzlich) oder Rinderserumalbumin (aus Rinderblut) zugesetzt. Fu¨r
spezielle Zelllinien sind nahezu komplett proteinfreie Medien verfu¨gbar. Beson-
ders fu¨r kommerziell genutzte Zelllinien, z.B. fu¨r die Antiko¨rperherstellung (Hy-
bridomazellen), sind diese Medien von großem Vorteil, da sie die Aufreinigung
der an das Medium sezernierten Antiko¨rper erleichtern. Im Bedarfsfall werden
gezielt Wachstumsfaktoren zugesetzt. Bei Falkner et al. (2006) wird ein sehr
guter U¨berblick u¨ber die Vielzahl der erha¨ltlichen serumfreien Medien gegeben.
Fu¨r analytische Verfahren liegt die Bedeutung eines definierten Zellkultur-
mediums in der Senkung von Matrixeffekten und Hintergrundsignalen. Dies
gilt besonders fu¨r massenspektrometrisch zu untersuchende Zellproben. Auch
bei tryptisch verdauten Proben ko¨nnen so vermehrt Sto¨rungen auftreten (Fine-
hout et al., 2005). Trotz der Kenntnis der Quellen mo¨glicher Hintergrundsignale
sind diese jedoch nicht ga¨nzlich auszuschließen. Jedoch besteht die Mo¨glichkeit
der Vorhersage evtl. auftretender Massensignale durch Kenntnis der Bestandtei-
le des Zellkulturmediums. So ko¨nnen Zellsignale und zellfremde Signale unter-
schieden werden. Dies bedeutet eine deutliche Vereinfachung fu¨r die Auswertung
massenspektrometrischer Daten.
3.8 Kompatible Lo¨sungsmittel (compatible solutes)
Wildwachsende Pflanzen sind mit unterschiedlichen Formen von Stress (Salz-
stress, Trockenstress, Ka¨ltestress, etc.) konfrontiert. Viele dieser Stressformen
gehen mit einer Abnahme des pflanzenverfu¨gbaren Wassers einher. Sie bewirken
ein Sinken des Wasserpotentials des Bodens und erschweren so der Pflanze den
Zugang zu Wasser. Sinkt der Gehalt an freiem Wasser durch erschwerte Was-
seraufnahme in den Pflanzenzellen zu stark ab, beobachtet man Welken. Die
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zellula¨re Ursache ist das Absinken der Turgoreszenz, die schließlich ein Ablo¨sen
der Plasmamembran (Plasmalemma) von der Zellwand bewirkt (Plasmolyse).
Zunehmender Mangel an freiem Wasser fu¨hrt zur steigender Einschra¨nkung
physiologischer Funktionen in der Zelle und kann schließlich die Desintegration
der Plasmalemma zur Folge haben. Hitze und Trockenheit bewirken dies durch
starke Verdunstung, Frost durch Gefrieren des Wasser in den interzellula¨ren
Ra¨umen. Beides fu¨hrt zur Entfernung von Wasser aus dem Innern der Zelle. Je
nach Osmolarita¨t des Zellsaftes (Cytoplasma, Vakuole) besteht die Gefahr, dass
zu viel Wasser aus dem Zellinnern entfernt wird und alle biologischen Prozesse
zum Stillstand kommen. Dies bezieht sich nicht nur auf enzymatische Prozesse
bei denen Wasser unerla¨sslich ist, sondern auch auf die Bildung von Eiskristal-
len im Zellinnern, die eine mechanische Zersto¨rung der Zellkompartimentierung
(Plasmalemma, Tonoplast, Zellorganellmembranen) und damit i.d.R. das Ab-
sterben der Zelle zur Folge haben (Beck et al., 2007). Die Erho¨hung der Kon-
zentration osmotisch aktiver Substanzen im Zellinnern wirkt Plasmolyse und
mechanischer Zersto¨rung entgegen. Eine solche Vera¨nderung der Zusammen-
setzung des Cytoplasma wird durch Akklimatisationsphasen bei akklimatisier-
baren Pflanzen induziert. Wa¨hrend solcher Akklimatisationsphasen steigt die
Intensita¨t des Stressors sukzessive an, die Pflanze wird stimuliert und die Hoch-
regulation der schu¨tzenden Substanzen induziert. Soll z.B. bei Pflanzen, die an
Ka¨lte akklimatisiert werden ko¨nnen, Frostresistenz erzielt werden, werden die
Pflanzen einige Wochen bei chilling-Temperaturen (Temperaturen knapp ober-
halb des Gefrierpunktes) gehalten (Ko¨stler, 2003). Die Moleku¨le dieser Schutz-
substanzen weisen ganz besondere Eigenschaften auf. Sie senken den Gefrier-
punkt des Cytoplasma und sind in der Lage, die Aufgabe des freien Wassers
teilweise zu u¨bernehmen. Zudem bauen sie ein zusa¨tzliches osmotisches Potenti-
al auf, um weiterem Verlust freien Wassers entgegen zu wirken. Zellkomponen-
ten des zellula¨ren Haushaltes (house keeping enzymes) ko¨nnen sich in diesem
Milieu bewegen und darin weiterhin ihre Aufgabe erfu¨llen ohne zu denaturie-
ren. Die Moleku¨le, die das Lo¨sungsmittel Wasser ersetzen, heißen compatible
solutes – kompatible Lo¨sungsmittel (Hare et al., 1998). Von unterschiedlichen
Pflanzen werden hierzu Aminosa¨uren, quarta¨re Ammoniumverbindungen, Sac-
charide und Zuckeralkohole wie z.B. D-Mannitol (Stoop et al., 1996; Sickler
et al., 2007) versta¨rkt synthetisiert.
Die Eigenschaften dieser compatible solutes ko¨nnten bei der Entwicklung
neuer Matrixgemische zur MALDI Pra¨paration biologischer Proben von Nutzen
sein.
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3.9 Ziel dieser Arbeit
Auf die funktionelle Bedeutung von Biomoleku¨len, im Kontext ihrer lokalen
Organisation (z.B. in der Zellmembran), wurde zu Beginn der Einleitung ein-
gegangen. Diese Bewegungen erfolgen im Nanometerbereich und sind analy-
tisch nur sehr schwer zuga¨nglich. Bei Verfahren, die elektromagnetische Wellen
z.B. in Form von Laserstrahlen zur Analytik verwenden, setzen die Grundsa¨tze
der Optik und Physik elektromagnetischer Wellen hier eine ganz klare Grenze
in Form der Bragg-Gleichung. Objekte ko¨nnen auf konventionelle Weise nicht
voneinander optisch getrennt (aufgelo¨st) werden, wenn sie sich na¨her zueinan-
der befinden als die halbe Wellenla¨nge des zur Analyse verwendeten Lichts.
Die Massenspektrometrie als Analyseverfahren nutzt jedoch nicht unmittelbar
optische Eigenschaften des Analyten, wie z.B. die Mikroskopie. Vielmehr be-
dient sie sich elektromagnetischer Wellen als Mittel zur Erzeugung von Io-
nen via LDI oder MALDI. Deshalb mu¨ssen zusa¨tzliche Gesichtspunkte, wie
die Empfindlichkeit des Massenspektrometers in Bezug auf die Menge an er-
zeugten Ionen beachtet werden. Da von einer Probe nur eine bestimmte Men-
ge an Ionen pro Fla¨che gewonnen werden kann, determiniert die Gera¨teemp-
findlichkeit somit letztlich die laterale Auflo¨sung bei der Untersuchung einer
Probe. Deshalb werden herko¨mmlicherweise zur MALDI-Untersuchung ha¨ufig
empfindliche ToF Massenanalysatoren verwendet. Dieser Analysatortyp besitzt
jedoch in Bezug auf seine Massenauflo¨sung und die Kapazita¨t zur Fragmen-
tionenerzeugung (MSn) eingeschra¨nkte Mo¨glichkeiten. Die Entwicklung einer
neuen rasternden, lateral hochauflo¨senden Atmospha¨rendruck MALDI Ionen-
quelle sollte diese Einschra¨nkungen beseitigen, da diese mit linearen Ionenfal-
len und FT-ICR Massenanalysatoren verwendet werden kann. Die Ionenquel-
le, die hier am Finnigan LTQ-FT MS verwendet wurde, sollte somit den Zu-
gang zu CID Experimenten mittels LTQ MS (Fragmentionenanalyse) und zu
hoch-massenaufgelo¨sten Spektren mittels FT MS ermo¨glichen. Zusa¨tzlich wur-
de die Etablierung neuer Zellkultivierungstechniken, zur besseren Kontrolle der
Kulturbedingungen bei der Herstellung von Zellproben, angestrebt und umge-
setzt. Daru¨ber hinaus erga¨nzt die Entwicklung neuer Pra¨parationsverfahren zur
Pra¨paration biologischer Proben, auf der Basis eines bionischen Ansatzes, die
apparativ-entwickelnde Fragestellung dieser Arbeit.
Kapitel 4
Material und Methoden
4.1 Das Massenspektrometer Finnigan LTQ-FT und
die zugeho¨rige Bediensoftware (LTQTune, Xca-
libur)
Bei dem fu¨r die Untersuchungen verwendeten Massenspektrometer (MS) han-
delt es sich um das Finnigan LTQ-FT. Das LTQ-FT ist ein Hybridmassenspek-
trometer, das aus zwei nahezu unabha¨ngig voneinander operierenden Massen-
spektrometern besteht. Beide Massenspektrometer verwenden unterschiedliche
Massenanalysatoren. Das LTQ MS arbeitet mit einer linearen Quadrupolionen-
falle, das FT MS mit einer zylindrischen Fourier-Transform-Ionen-Cyclotron-
Resonanz (FT-ICR) Messzelle. Die Anordnung der beiden Massenanalysatoren
wird in Abbildung 4.1 (S.63) dargestellt. Zusa¨tzlich siehe auch Thermo Elec-
tron Corporation, Thermo Electron Corporation (2006a) und Thermo Electron
Corporation (2006b). Die Funktionsprinzipien der verwendeten Massenanalysa-
toren wurden bereits in der Einleitung (Kapitel 3.4.5, S. 40) beschrieben.
Die Steuerung der beiden MS erfolgt u¨ber LTQTune. Die Gera¨tekonfigura-
tion wird u¨ber den sogenannten device file erzeugt und ist obligater Bestandteil
fu¨r den Betrieb des LTQ-FT. Xcalibur dient der Betrachtung gewonnener mas-
senspektrometrischer Daten und der Erzeugung sogenannter instrument me-
thods (Thermo Fisher Scientific, 2009). Die unterschiedlichen Softwareversionen
sind downwards, jedoch nicht upwards kompatibel. Neuere Versionen ko¨nnen
a¨ltere Daten handhaben, jedoch nicht umgekehrt. Zudem lassen sich einmal mit
einer neueren Xcalibur Version geo¨ffnete Daten nicht mehr mit einer a¨lteren o¨ff-
nen.
Beide Massenspektrometer weisen ein unterschiedliches Detektionsprinzip
auf. Das FT MS erreicht eine Massenauflo¨sung von 12500 bis 500000 (LTQ FT
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Abbildung 4.1: Finnigan LTQ-FT MS
Die U¨bersicht u¨ber das Finnigan LTQ-FT Massenspektrometer zeigt die Messmodi/das De-
tektionsprinzip beider Massenspektrometer, die Anordnung der ionenoptischen Elemente des
LTQ MS (links), die Anordnung der ionenoptischen Elemente des FT-ICR MS mit dem 6T
supraleitenden Magneten (rechts) sowie die Leistungsfa¨higkeit des Vakuumpumpensystems
([L/sec]).
Ultra: 1000000) u¨ber m/z 400Da, bei einer spezifizierten Massengenauigkeit von<2ppm (LTQ-FT Ultra: <1,2ppm). Das LTQ MS liegt bei einer Massenauflo¨sung
von ≈ 2000 u¨ber m/z 400Da und einer Massengenauigkeit im Bereich von 0,1Da
(≈ 120ppm). Beide Massenspektrometer zeigen große Unterschiede ihrer Emp-
findlichkeit (minimal detektierbare Ionenmenge, target-Wert). Die Ionenmenge
mit der das FT MS eine Standard Untersuchung des gesamten Messbereiches
(engl.: full scan, m/z 50-2000Da) durchfu¨hrt liegt etwa bei 500000 Ionen, das
LTQ MS beno¨tigt hierfu¨r 40000 Ionen. Die Empfindlichkeit spricht also zuguns-
ten des LTQ MS und liegt etwa 10 bis 12-mal ho¨her. Der Unterschied resultiert
vor allem aus Ionentransferverlusten.
Im Verlauf der Arbeit erweiterte sich Messbereich von m/z 50-2000Da auf
50-4000Da. Die Messungen erfolgten jedoch aus Gru¨nden der Vergleichbarkeit
kontinuierlich bis maximal m/z 2000Da. Im Jahr 2005 wurde das komplette
LTQ MS ausgetauscht.
Wird das LTQ MS allein betrieben, so ist dennoch der LTQ-FT device file
(nicht der LTQ stand alone device file) zu installieren (LTQ-FT device file Ver-
sion 1.0, spa¨ter Version 2.0). Nur der LTQ-FT device file entha¨lt folgende wich-
tige Menu¨punkte, die fu¨r die externe Triggerung des LTQ-FT unerla¨sslich sind:
Diagnostics → Tools → Toggles, optional Spare1, 2, 3 Schalter (Menu¨fu¨hrung:
LTQTune → Diagnostics → Toggles → Spare1). Na¨heres hierzu ist in Kapitel
KAPITEL 4. MATERIAL UND METHODEN 64
Tabelle 4.1: Hardware-Software-Konfiguration (LTQ-FT, LTQTu-
ne/device file, Xcalibur)
Tabellarische U¨bersicht verwendeter Hardware-Software-Kombinationen am Finnigan LTQ-
FT. Die Hardware wird u¨ber den Zeitpunkt der Verfu¨gbarkeit, die Software mit der Versions-
nummer spezifiziert.
LTQ-FT (Jahr) LTQTune/ Xcalibur (Version)
device file (Version)
2003 1.0 1.4 SR 1
2005 (neue LTQ) 1.0 1.4 SR 1 oder 2.0
2008 (LTQ-FT Ultra) 2.0 2.0
5.1.7 (S.112) und Kapitel 5.1.7.3 (S.118) beschrieben.
Eine U¨bersicht der im Verlauf der Arbeit gea¨nderten und lauffa¨higen Hard-
wareSoftware-Kombinationen ist in Tabelle 4.1 (Seite 64) gegeben.
Der Messbetrieb des LTQ MS wurde durch die erfolgte Hardwarea¨nderung
nicht wesentlich vera¨ndert. Anders jedoch verhielt es sich jedoch mit der Instal-
lation des LTQ-FT Ultra Upgrades und der Installation einer neuen FT-ICR
Zelle. Die neue ICR Zelle sollte, laut Spezifikation des Herstellers, eine gro¨ßere
Ionenkapazita¨t, ho¨here Sensitivita¨t, verbesserte Massengenauigkeit und ho¨here
Massenauflo¨sung aufweisen. Die Erho¨hung der Sensitivita¨t ha¨tte in Bezug auf
die SMALDI Messungen, in Kombination mit der verbesserten Massengenau-
igkeit und der verbesserten Massenauflo¨sung, eine sehr effiziente Verbesserung
des ICR Messbetriebes dargestellt. Leider war das nicht der Fall. Im Gegenteil,
die Kalibrierroutine des LTQ-FT zeigte nach der Installation des Upgrades re-
gelma¨ßig, gerade bei niedrigen Ionenmengen, ein Kalibrierungsproblem und lag
regelma¨ßig außerhalb der Spezifikationen. FT-ICR Messungen die vor der In-
stallation des Upgrades noch mo¨glich waren konnten nun, verursacht durch die
verschlechterte Sensitivita¨t, nicht mehr durchgefu¨hrt werden. Einschra¨nkungen
des Massenbereiches, z.B. auf einen Bereich zwischen m/z 100-1000Da, bewirk-
ten bei der alten ICR Zelle einen deutlichen Sensitivita¨tsgewinn. Dies war bei
der ICR Ultra Zelle nicht mehr festzustellen. Auch Vera¨nderungen bestimm-
ter Gera¨teparameter (Zellspannungen: excitation voltage, trapping voltage) er-
brachten keine Verbesserung.
4.1.1 Kalibrierung und Gera¨teparameter
Die Massenrichtigkeit des FT MS verschiebt sich innerhalb sieben Tagen so weit,
dass sie außerhalb der Herstellerspezifikationen liegt und das Gera¨t kalibriert
werden muss. Die Kalibrierung erfolgt in Form einer automatischen oder halb-
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automatischen Kalibrierroutine (Thermo Electron Corporation, 2004, 2006b).
Zur Kalibrierung wird ein kontinuierlicher Ionenstrom beno¨tigt, der durch eine
Electrospray (ESI) oder nanoESI (nESI) Ionenquelle erzeugt wird. Der Unter-
schied dieser beiden Ionenquellen liegt im Analytverbauch. Die Kalibrierung
wurde stets mit der nESI Ionenquelle und halbautomatischer Kalibrierroutine
(Menu¨fu¨hrung: LTQTune → Control → Calibrate → semi-automatic) durch-
gefu¨hrt.
Zur Kalibrierung musste zu Beginn der Arbeit stets die AP-SMALDI Ionen-
quelle demontiert werden. Dies konnte durch ein Adaptersystem, das ebenfalls
ein Ergebnis dieser Arbeit darstellt, umgangen werden. Der Betrieb der AP-
SMALDI Ionenquelle wurde hierdurch stark vereinfacht (siehe Kapitel 5.1.6,
S.111).
Zur Kalibrierung wurde eine oﬄine nano ESI Nadel mit einer O¨ffnungsweite
von mindestens 5-10µm und mindestens 10µL ESI Kalibrierlo¨sung (engl.: tu-
ning solution, Zusammensetzung siehe Tab.4.2, S.66) verwendet. Die gewa¨hlte
Nadelo¨ffnungsweite gewa¨hrleistet ein ausreichend hohes Ionensignal. Das Io-
nensignal wird beim LTQ-FT als normalized level (NL) angegeben. Zur ein-
wandfreien Kalibrierung sind NL Werte von mind. 5×105 und gelegentlich eine
zusa¨tzliche Messoptimierung auf die Masse m/z 524Da no¨tig. Die Potentialdif-
ferenz zwischen Spraynadel und Einlasso¨ffnung des MS (engl.: orifice) betrug im
positiven Kalibriermodus 1,2 bis 1,5 kV. Weitere wichtige Spannungswerte sind
die Kapillarspannung (5 bis 45 V) und die Tubelens-Spannung (maximal 120 V).
U¨ber die Tubelens-Spannung kann eine Diskriminierung von großen oder klei-
nen Ionen erzielt werden. Der Wert betrug deshalb bei den imaging Messungen
etwa 100 V, um die Diskriminierung kleinerer Ionen zu verhindern.
4.1.2 Automatic Gain Control (AGC) – Stetigkeit des Ionensi-
gnals ohne AGC
Die Messungen des LTQ MS oder des FT MS sind abha¨ngig von der Menge der
Ionen, die sich innerhalb des Massenanalysators befinden. Experimentell konnte
gezeigt werden, dass eine zu niedrige Ionenmenge im Innern der LTQ zu einer
leichten Unterscha¨tzung eines gegebenen m/z-Verha¨ltnisses fu¨hrt. Beim FT MS
fu¨hren zu wenige Ionen lediglich zum Ausbleiben des massenspektrometrischen
Signals (unterhalb der Gera¨teempfindlichkeit). Eine zu große Ionenmenge fu¨hrt
bei beiden Massenanalysatoren zu Raumladungs- und Feldeffekten, die sowohl
die Massengenauigkeit als auch die Massenauflo¨sung negativ beeintra¨chtigen.
Eine stark fluktuierende Ionenmenge kann somit zu fehlerhaften Masseninfor-
mationen fu¨hren. Gerade fu¨r den Betrieb mit diskontinuierlichen Ionisations-
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Tabelle 4.2: Standard ESI Kalibrierlo¨sung
Zusammensetzung der Standard ESI Kalibrierlo¨sung der Firma Thermo Scientific (Kalibrier-
substanzen und Lo¨sungsmittel).
Komponenten und Lo¨semittel Monoisotopische Konzentration
Masse (mol/L, Vol. %)
Lo¨semittel Acetonitril (CH3CN) 50 %
Lo¨semittel Methanol (CH3OH) 25 %
Lo¨semittel Wasser (H2O) 25 %
Lo¨semittel Essigsa¨ure (CH3COOH) 1 %
Koffein 195,0882 (+1) 5,1Ö10−3 mol/L
fest
MRFA (Met=Arg=Phe=Ala) 524,2655 (+1) 1,7Ö10−5 mol/L
fest
Ultramark 1621 (Moini, 1994) MW Bereich 1Ö10−3 %
flu¨ssig
verfahren wie MALDI ist dieser Aspekt zu beachten.
Zu Optimierung der Ionenmenge im Massenanalysator verwendet das LTQ-
FT die Automatic Gain Control (AGC). Diese Funktion fu¨hrt einen sogenannten
pre scan durch. Der pre scan dient zur Bestimmung der Ionenflussdichte in den
Massenanalysator. Bei bekannter Ionenflussdichte kann ein Zeitintervall (O¨ff-
nungszeit, Injektionszeit) bestimmt werden, in dem die optimale Ionenmenge in
den Massenanalysator gelangt. Das Zeitintervall wird als Injektionszeit (engl.:
injection time, IT) bezeichnet. Durch Variation der IT wird also die Ionen-
menge im Massenanalysator konstant gehalten. Das Arbeitsprinzip der AGC
besteht aus zwei Messschritten: dem pre scan und dem Massenscan. Bei MAL-
DI Messungen und speziell imaging Messungen ist diese Vorgehensweise aus
unterschiedlichen Gesichtspunkte nicht anwendbar (Probenmenge, Probenbe-
schaffenheit, Signalkontinuita¨t). Ein Hauptgrund ist vor allem die meist gerin-
ge Probenmenge. Signale aus der obersten Probenschicht ko¨nnten im pre scan
verloren gehen. imaging Messungen mu¨ssen demnach ohne AGC durchgefu¨hrt
werden (Menu¨fu¨hrung: LTQTune → Diagnostics → Tools → Toggles → AGC
on/off). Dies ist mo¨glich ohne die Messgenauigkeit des MS zu beeintra¨chtigen
und konnte anhand von Einzelschussmessungen gezeigte werden (siehe Abb.4.2,
S.67).
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Abbildung 4.2: Totalionenstrom (TIC) des LTQ und ICR MS (Einzelschussbe-
trieb)
Totalionenstrom (TIC) des LTQ MS (A) und FT MS (B), als normalized level (NL), bei
ausgeschaltetem AGC. Das Signal ist stetig und zeigt weder Effekte von zu vielen noch von
zu wenig Ionen in den beiden Massenanalysatoren.
4.2 AP-SMALDI Ionenquelle
Bei der neu entwickelten AP-SMALDI Ionenquelle handelt es sich um ein we-
sentliches Ergebnis dieser Arbeit, deshalb erfolgt deren ausfu¨hrliche Beschrei-
bung im Ergebnisteil (Kapitel 5.1.1, S.99). Wesentliches Charakteristikum der
neuen AP-SMALDI Ionenquelle ist ihr modularer Aufbau (siehe Abb.4.3, S.68).
Die insgesamt drei Module befinden sich in unterschiedlicher Position zum
LTQ MS. Modul 1 befindet sich oberhalb des LTQ MS, die Module 2 und
3 sind vorn, axial vor dessen Einlasso¨ffnung positioniert. Modul 1 besteht aus
dem Desorptions-/Ionisationslaser sowie Teilen der Laseroptik, Modul 2 tra¨gt
die Kernkomponenten der Ionen- und Laseroptik und Modul 3 das Verfahr-
system (x,y,z-stage) zur exakten Probenpositionierung. Die Module 2 und 3
sind so konzipiert, dass sie gegebenenfalls einen Betrieb unter Vorvakuumdruck
(5Ö10−3mbar) ermo¨glichen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden lediglich Untersuchungen unter Atmo-
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Abbildung 4.3: AP-SMALDI Ionenquelle am Finnigan LTQ-FT MS (Foto, Sche-
mazeichnung)
(A) Komponenten der neuen AP-SMALDI Ionenquelle installiert am Finnigan LTQ-FT MS.
A1 = Modul 1 auf massiver Aluminiumplatte; B1 = Modul 2 mit sichtbarem Vakuumflansch,
B2 = externe Spannungsversorgung der Ionenblende, B3 = Beobachtungsoptik (Teleskop-
rohr, s/w CCD-Kamera); C1 = Modul 3, C2 = Plexiglasdeckel (Verschluss Modul 3) mit
Tra¨gerplatte des x,y,z-Probenverfahrsystems und System, C3 = externe Spannungsversorgung
(Probenhalter), C4 = Versta¨rker (Ansteuerung x,y,z-Probenverfahrsystem). Unterhalb der Be-
schriftung
”
A1“ (kleines geto¨ntes Rechteck, rot umrandet): USB-Controller, Versta¨rkerendstu-
fe (Schrittmotorstromversorgung, Positionierung des variablen Abschwa¨chers). (B) Schema-
zeichnung (relative Position der Module zueinander).
spha¨rendruckbedingungen (AP) durchgefu¨hrt. Zur Dokumentation des Aufbaus
der AP-SMALDI Ionenquelle wurden schematische Abbildungen eingefu¨gt.
Die Mo¨glichkeiten der Datenakquisition mit der neuen AP-SMALDI Ionen-
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quelle sind im Kapitel 4.5 (S.74) dargestellt.
Die Charakteristika der verwendeten vorkonfigurierten Komponenten wer-
den im Folgenden aufgefu¨hrt.
4.2.1 Stickstoﬄaser
Beim ausgewa¨hlten Stickstoﬄaser handelt es sich um den LTB MNL 202-LD
Laser (Lasertechnik Berlin (LTB)), einen niedrig-divergenten Laser (Strahl-
divergenz: 1,2×1,7mrad) mit einer maximalen Repetitionsrate von 20Hz. Die
Emissionswellenla¨nge betra¨gt 337,1 nm, die Pulsdauer 800ps und die Pulssta¨rke
kann von ca. 120µJ–160µJ (±2,5 %) variiert werden. Die Charakterisierung
des Strahlprofils am Resonatorausgang mittels beam-profiler (siehe Kapitel 4.3,
S.72) ergab in x-Richtung x¯ = 2,75 mm ±0,05 mm und in y-Richtung y¯ =
2,80 mm ±0,07 mm als Strahlausdehnung (siehe Abb.4.4, S.70). Der Laser wird
u¨ber eine serielle Schnittstelle eines PCs und speziellem RS232-Interface des
Herstellers gesteuert. Das Interface wandelt die PC Signale in optische Signa-
le um, die u¨ber zwei Lichtleiter (Eingang, Ausgang) auf den Laser u¨bertragen
werden. Dazu wurde die Steuersoftware WinLac (Version 7.03) verwendet, die
zusa¨tzlich einen internen Energiemonitor des Lasers anzeigt. Der Laser kann in
unterschiedlichen Betriebsmodi u.a. extern getriggert betrieben werden. Die ex-
terne Triggerung erfolgt optisch (Lichtleiter) durch einen USB-Controller (siehe
Kapitel 5.1.7.1, S.114). Der LTB Laser besitzt eine offene Laserkartusche. Die
Kartusche wird permanent mit Stickstoff (Qualita¨t: 4.6 oder besser; 2,5bar N2
Druck) gespu¨lt, so dass der Laser einen Stundenverbrauch von etwa 6 Liter Gas
aufweist.
4.2.2 Dielektrischer, variabler Abschwa¨cher
Um die Laserenergiedeposition auf der Probe innerhalb eines gro¨ßeren Bereiches
variabel regulieren zu ko¨nnen werden statische und ein variabler Abschwa¨cher
kombiniert verwendet. Der variable Abschwa¨cher besteht aus zwei im Strahlen-
gang des Lasers befindlichen, drehbaren Suprasilscheiben (LO Laser Optik).
Die erste der beiden Scheiben ist dielektrisch beschichtet, die zweite unbe-
schichtete Scheibe kompensiert den Strahlversatz an der ersten Scheibe. Die
dielektrische Beschichtung der ersten Scheibe verursacht eine winkelabha¨ngi-
ge Reflektion des auftreffenden Laserstrahls. Die winkelabha¨ngige Reflektion
verla¨uft nicht-linear (siehe Abb.4.5, S.71). Die Justierung der beiden Scheiben
wird u¨ber einen Schrittmotor und das Steuerprogramm MCP (siehe Kapitel
5.1.7.2, S.114) gewa¨hrleistet. Die Position wird in Schritten (engl.: steps) ange-
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Abbildung 4.4: Beam-profile Originallaserstrahl (MNL 202-LD)
Beam-profiler Aufnahme des Originallaserstrahls des LTB MNL 202-LD im Testaufbau. (A)
2-D Ansicht, (B) 3-D Ansicht. Gro¨ße des Laserstrahls am Resonatorausgang: x-Richtung x¯ =
2,75 mm ±0,05 mm, y-Richtung y¯ = 2,80 mm ±0,07 mm; n = 100 Laserpulse (modifiziert nach
Gu¨nther, 2007).
geben, die wiederum einem Winkel (0 steps = 90°, 160 steps = 45°) zur optischen
Achse entsprechen. Die Steuerung erfordert neben dem USB-Controller (siehe
Kapitel 5.1.7.1, S.114) zusa¨tzlich eine Versta¨rkerendstufe, die den Schrittmotor
mit ausreichend Strom versorgt.
4.2.3 Statische Abschwa¨cher
Zur statischen Abschwa¨chung wurden Bandpassfarbfilter (Schott Glas) und
Neutralfilter (Linos Photonics) verwendet. Die folgende Tabelle 4.3 (S.72) gibt
eine U¨bersicht der verwendeten Filter:
4.2.4 Elektrostatische Ionenblende
Im Modul 2 der neuen AP-SMALDI Ionenquelle wurde eine elektrostatische Io-
nenblende verwendet. Die Ionenblende wurde aus Edelstahl gefertigt, weist eine
Kleeblattform auf und besitzt eine zentrale Bohrung von 2,2 mm Durchmesser.
4.2.5 x,y,z-Probenverfahrsystem
Das x,y,z-Probenverfahrsystem zur Positionierung der Probe befindet sich im
Modul 3. Es besteht aus einer Zusammenstellung unterschiedlicher Kompo-
nenten und ist bei der Firma ficonTEC GmbH (ficonTEC alignment solutions
GmbH, 2003) erha¨ltlich. Die Achsen (Typ MM-3M-F, NAI Motion Control)
des Verfahrsystems werden durch Servomotoren angetrieben und durch einen
Achsversta¨rker MC-4SA mit Strom versorgt. Die Kontrolle des Achsversta¨rkers
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Abbildung 4.5: Laserenergiekennkurve im Probenbereich (AP-SMALDI Auf-
bau)
Verlauf der Laserpulsenergie auf der Probenoberfla¨che im installierten AP-SMALDI Aufbau.
Auftragung mit doppelter x-Achse: untere x-Achse = Winkel des dielektrischen Abschwa¨chers,
obere x-Achse = Schrittmotorschritte (engl.: steps), y-Achse = Laserpulsenergie ([µJ]) (n =
20).
findet u¨ber eine PCI Karte (NI-PCI 7344, National Instruments) in einem Steu-
er PC statt. U¨ber eine 64:1 U¨bersetzung im Servoantrieb erreichen die Achsen
eine Verfahrgenauigkeit von 1,5µm/2,54 cm. Die Geschwindigkeit wird dabei in
[steps/sec.] definiert (step≙0,12406µm). Bei alternierenden Bewegungen kann
eine Anti-Hysteresefunktion genutzt werden. Jede Achse weist insgesamt 50 mm
Verfahrweg auf. Die Kontrolle des Verfahrsystems wurde in eine institutseigene
Software (MCP; siehe Kapitel 5.1.7.2, S.114) implementiert.
4.3 Laserenergiemessung und Laserstrahl-Charakter-
isierung (beam profiling)
Laserenergiemessungen wurden mit einem pyroelektrischen Messkopf
(Typ: J10MB-LE) der Firma Coherent GmbH vorgenommen (messbarer Spek-
tralbereich: 190-1200 nm, Empfindlichkeitsbereich: 300 nJ-600µJ). Der Mess-
kopf wurde an ein mobiles Messgera¨t (FieldMaxII-TOP, Coherent GmbH) an-
geschlossen. Das Messgera¨t kann u¨ber eine USB-Schnittstelle mit einem PC
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Tabelle 4.3: Statische Abschwa¨cher (Laserenergieminderung)
Spezifikation der zur Laserenergieminderung verwendeten statischen Abschwa¨cher.
Filter Spezifikation Hersteller
Farbfilter BG 7 UV Transmission Schott Glas
λ = 337,1 nm
4,4 %
Farbfilter BG 18 UV Transmission Schott Glas
λ = 337,1 nm
23,9 %
Farbfilter BG 23 UV Transmission Schott Glas
λ = 337,1 nm
35,7 %
Farbfilter BG 28 UV Transmission Schott Glas
λ = 337,1 nm
11,6 %
Neutralfilter UV Transmission Linos Photonics
λ = 337,1 nm
1 %
Neutralfilter UV Transmission Linos Photonics
λ = 337,1 nm
10 %
gekoppelt und so gesteuert bzw. ausgelesen werden (Coherent Inc., 2005).
Zur Vermessung und Beobachtung der unterschiedlichen Strahlprofile wurde
ein spezieller, durch Frau Sabine Gu¨nther entwickelter, Kameraaufbau verwen-
det (Gu¨nther, 2007). Der Aufbau des beam profiling Systems umfasst neben
einem UV durchla¨ssigen 32-fach vergro¨ßernden Mikroskopobjektiv (Carl Zeiss
AG) und einer CCD Kamera (Cohu Inc., Eletronics Division) auch PC Soft-
ware (LBA-7XXPC) und eine Videoschnittstellen-PCI-karte der Firma Spiricon
GmbH. Der Empfindlichkeitsbereich des Kamerasensors liegt zwischen 0,01 und
3 nJ/cm2.
4.4 Probentra¨ger
Basisprobentra¨ger: Zur Senkung der mechanischen Belastung des x,y,z-Pro-
benverfahrsystems wurden spezielle Aluminiumprobentra¨ger gefertigt (siehe
Abb.4.6, S.73). Die Probentra¨ger wurden galvanisch hartvergoldet (Fa. Gie-
rich).
Auf die Basisprobentra¨ger ko¨nnen zusa¨tzlich weitere Probensubstrate z.B.
Silizium Wafer aufgebracht werden. Dies wurde mittels leitfa¨higer Graphitauf-
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Abbildung 4.6: Basisprobentra¨ger (Schemazeichnung,
Foto)
(A) Basisprobentra¨ger (Aluminium, hartvergoldet). (B und C)
Fotografien von schra¨g-oben und schra¨g-unten.
kleber (Artikel G3347, Leit-Tabs 12 mm ∅; Plano GmbH) und Leitsilberkon-
taktierung erzielt.
Zellkultursubstrate: Zellen meiden metallische Oberfla¨chen, jedoch ko¨n-
nen Silizium Wafer als Substrat verwendet werden. Die Wafer sind 50 mm ∅
groß mit einer Dicke von ≈ 0,5 mm und weisen eine glatte und eine rauhe Sei-
te auf. Um Zelladha¨sion zu erzielen muss die glatte Seite der Silizium Wafer
(Bruchstu¨cke) verwendet werden. Dies wurde experimentell herausgefunden.
Gea¨tzte Silizium Wafer: Der verwendete gea¨tzte Silizium Wafer ist≈ 15Ö15 mm groß und weist, als Oberfla¨chenrlief, ”Sa¨gezahn“-a¨hnliche Vertie-
fungen (klein, zackenfo¨rmig) auf. Die Zacken sind maximal 205µm lang und an
der Basis etwa 60µm breit. Die Zacken weisen schra¨g abfallende Wa¨nde auf und
ha¨ngen sind an der Basis verbunden, so dass sich eine kontinuierliche Zahnreihe
ergibt. Dieses Probensubstrat wird im Folgenden als ”Sa¨gezahntarget“ bezeich-
net.
Edelstahlsubstrate: Die Edelstahlsubstrate, aus handelsu¨blichem Edel-
stahl (Maße: 43Ö43Ö0,6 mm), wurden als Substrat zum Drucken der Biomo-
leku¨lmuster benutzt (siehe Kapitel 4.8.3, S.78). Nach dem Bedrucken wurden
die Edelstahlsubstrate in kleine Stu¨cke (≈ 10 mm Kantenla¨nge) geschnitten, auf-
geklebt und untersucht.
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4.5 Datenakquisition und Bilderstellung (imaging)
Die Ionenquelle ermo¨glicht es, zur Akquisition massenspektrometrischer Daten,
eine unterschiedliche Anzahl von Laserpulsen pro Probenposition und Spektrum
abzugeben. Folgende Modi sind mo¨glich:
1. Einzelschussspektren: ein Laserpuls auf eine Probenposition generiert ein
MS1 oder MS2 Spektrum.
2. Mehrere Einzelschussspektren: mehrere Laserpulse pro Probenposition ge-
nerieren mehrere MS1 und/oder MS2 Einzelschussspektren.
3. Multischussspektren: maximal 7 Laserpulse pro Probenposition generieren
ein MS1 oder MS2 Spektrum (alle erzeugten Ionen werden gesammelt)
Sollen im Modus 2 automatisch MS1 und MS2 Spektren erzeugt werden,
muss eine instrument method in Xcalibur geschrieben und gestartet werden
(Thermo Fisher Scientific, 2009). Obwohl eine vorgefertigte Instrumentenme-
thode abla¨uft kann die Laserpulsenergie und damit auch die Eindringtiefe regu-
liert werden (siehe Kapitel 3.3, S.18 und 4.2.2, S.69). Die IT des LTQ MS be-
tra¨gt 450 ms (Einzelschussspektren) bis maximal 650 ms (Multischussspektren).
Die Steuersoftware MCP wurde so modifiziert, dass der Modus unter Punkt 2
ausgefu¨hrt werden kann (siehe Kapitel 5.1.7.2, S.114). Zusa¨tzlich wurde Miri-
on modifiziert, um die Einzelschussspektren einer Probenposition selektiv zur
Bilderzeugung summieren zu ko¨nnen (siehe Kapitel 4.5, S.74).
Eine U¨bersicht u¨ber die mo¨glichen Betriebsmodi wird in Abbildung 4.7
(S.75) gegeben. Zur Vereinfachung der Abbildung wird hier nicht die Mo¨glich-
keit zu MS2 Spektren bei den Modi ”Einzelschussspektrum“ und ”Multischuss-
spektrum“ gezeigt.
Zur Erstellung massenspektrometrischer Verteilungsbilder (engl.: images)
aus LTQ-FT MS Daten wurde innerhalb der Arbeitsgruppe die Software Mirion
entwickelt. Mirion beno¨tigt zum Lesen der MS Daten ein plugin des Herstel-
lers. Dieses plugin orientiert sich an der jeweiligen Xcalibur Version des MS.
Mit Mirion ko¨nnen Verteilungsbilder beliebiger, detektierter Massensignale er-
zeugt und bearbeitet werden. Mirion bietet hierzu verschiedene Routinen zur
Bildbearbeitung (U¨berlagerung, Fa¨rbung, Referenzbild, image). Um ein Image
erzeugen zu ko¨nnen, muss eine ”*.udf“ Datei vorliegen, in der die notwen-
digen Basisdaten enthalten sind (Pixelanzahl, Pixelgro¨ße, Name der ”*.raw“
Datei (MS Quelldatei), usw.). Die *.udf Datei wird automatisch vom MCP
nach Abschluss einer rasternden Untersuchung erstellt. Damit Mirion die *.raw
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Abbildung 4.7: Imaging Betriebsmodi
Zur Datenakquisition mit der neuen AP-SMALDI Ionenquelle stehen vier Betriebsmodi zur
Verfu¨gung, bei denen die Desorption jeweils an der gleichen Probenposition = glei-
ches Pixel stattfindet. (A) Einzelschussspektren: Ein Laserpuls auf eine Probenposition, ein
Spektrum entsteht. (B) Multischussspektren: Max. 7 Laserpulse pro Probenposition (alle ent-
stehenden Ionen werden gesammelt), ein Spektrum entsteht. (C) n Laserpulse pro Probenposi-
tion, n Einzelschusspektren entstehen (Summierung in Mirion). (D) n Laserpulse pro Proben-
position, n Einzelschusspektren (MS1 und/oder MS2) entstehen (beno¨tigt instrument method,
(Thermo Fisher Scientific, 2009)). Spektren ko¨nnen nachfolgend in Mirion zur Bilderstellung
selektiv summiert werden.
Daten (*.raw Dateien, maximale Gro¨ße: 1,8GB) bearbeiten kann, mu¨ssen die-
se sich im Verzeichnis der zugeho¨rigen *.udf Datei befinden. Mirion (Version:
V3 multishot5, Einteilung durch den Autor) unterstu¨tzt die Bilderstellung aus
allen o.g. Betriebsmodi. Fru¨here Mirion Versionen sind lediglich in der Lage
Einzelschussspektren zu verarbeiten (Na¨heres siehe Hester et al., 2005 und Ar-
ne Leisner, 2005). Zur Bedienung der Multishot Mirion Version gilt vor allem
die online Hilfe.
4.6 Erga¨nzende Software
Berechnungen theoretischer Moleku¨l- oder Ionenmassen wurden mit dem Mole-
cular Weight Calculator (Version 6.45) von Matthew Monroe durchgefu¨hrt. Zur
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Berechnung theoretischer Fragmentierungsmuster wurde ebenfalls dieses Pro-
gramm benutzt. Zur Durchfu¨hrung theoretischer Verdaue von Peptiden wurde
die Software Protein Prospector (http://prospector.ucsf.edu/prospector/
mshome.htm) in der Version 5.3.2 benutzt. Graphen und Na¨herungsfunktionen
wurden mit Hilfe von Gnuplot (Version 4.2.5) erzeugt.
4.7 Mikroskope
Zur mikroskopischen Dokumentation (SMALDI Proben, Pra¨parationen, Zell-
kultur) standen zwei Mikroskope zur Verfu¨gung: ein Olympus BX41 Mikroskop
(Olympus Life Science Europa GmbH) und ein Hund WILOVERT Standard
Mikroskop (Helmut Hund GmbH).
Das Olympus BX 41 Mikroskop besitzt eine herko¨mmliche Objektivanord-
nung mit einem 5-fach, 10-fach, 40-fach und 100-fach vergro¨ßernden Objektiv.
Das 100-fach Objektiv kann ohne Immersionso¨l betrieben werden. Die Beleuch-
tung des Objektes wird durch eine VIS- und UV-Auflichteinheit, sowie eine
VIS-Durchlichteinheit gewa¨hrleistet. Das Auflichtfluoreszenzsystem besteht aus
einer Quecksilber“-dampflampe (U-LH100HG), die durch ein Netzteil (U-RFL-
T) versorgt wird und insgesamt vier Filterkombinationen. Von diesen vier Fil-
terkombinationen wurden fast ausschließlich System 1 (U-MWU2, UV wide
band) und System 2 (U-MNU2, UV narrow band) benutzt. Beide Filterkombi-
nationen regen mit recht a¨hnlicher Wellenla¨nge an unterscheiden sich jedoch
im Transmissionsbereich der Filter fu¨r das reemittierte Probenlicht. Die VIS-
Auflichtbeleuchtung wird durch eine Halogenlampe (U-LH100L-3) gewa¨hrleis-
tet, die durch ein separates Netzteil (TH4-200) versorgt wird. Die Probe kann
u¨ber eine vorhandene Farb-CCD-Kamera (CC-12) dokumentiert werden. Eine
umfangreiche Bediensoftware (SIS, Soft Imaging System; Olympus Soft Imaging
Solutions GmbH; Version 3.2) ermo¨glicht die digitale Vermessung der Probe.
Das WILOVERT Standard Mikroskop besitzt einen inversen Objektivre-
volver mit einem 4-fach, einem 10-fach Phasenkontrast (PhaKo) und einem
40-fach PhaKo Objektiv. Das Mikroskop wird in der Zellkultur eingesetzt. Die
VIS-Probenbeleuchtung erfolgt durch eine Halogenlampe. Ein zusa¨tzlicher Fo-
totubus ermo¨glicht das Anbringen einer Digitalkamera zur Dokumentation der
Proben, hier eine Sony Cyber-shot (DSC-F717; 5 Megapixel).
4.8 Artifizielle Proben
Als artifizielle Proben wurden Farbstofffilme (LDI) und Biomoleku¨le
((S)MALDI) untersucht. Zu den untersuchten Biomoleku¨len za¨hlen Saccharide,
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Lipide/Lipidgemische und Peptide/Peptidgemische. Die Biomoleku¨le wurden
mittels Standard dried droplet Pra¨paration klassisch mit Matrix, mit Zellpuffer
oder mittels eines Bioprinters (Chip, Chemical Inkjet Printer; Shimadzu Euro-
pe GmbH) aufgetragen. Als Substrat dienten Standard MALDI Probentra¨ger
oder strukturierte Silizium Wafer. Im Falle der Standard Probentra¨ger wurde
ggfs. noch ein zusa¨tzliches Strukturelement (z.B. TEM Gitter) hinzugefu¨gt und
mit Leitsilber kontaktiert.
4.8.1 Farbstofffilm (LDI)
Die Farbstofffilme zur LDI Untersuchung wurden einschichtig mittels Filzfaser-
schreiber (Edding) aufgetragen (siehe Kapitel 5.1.4, S.107). Als Hauptkompo-
nente des Farbstoffes tritt in den Massenspektren Rhodamin 6G (Ethyl 2-(6-
(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl)benzoat⋅Monohydro-
chlorid; 478,2 Da) auf. Rhodamin 6G erscheint als Massensignal bei
m/z 443,23237Da und m/z 415,20138Da auf (FT Messungen, voreingestellte
Massenauflo¨sung: 100000). Das ho¨here der beiden Massensignale ergibt sich
durch Verlust des Cl−-Ions, das niedrigere durch den zusa¨tzlichen Verlust von
C2H4. Die LDI Proben wurden benutzt, um anhand der im Farbstoff erzeug-
ten Brennflecken (≈Desorptions-Laserfokusdurchmesser) experimentell folgende
Parameter zu bestimmen:
1. Den beno¨tigten Desorptions-Laserfokusdurchmesser, um ein Minimalsi-
gnal in der LTQ (absolutes Minimum) zu erreichen.
2. Den beno¨tigten Desorptions-Laserfokusdurchmesser, um ein ausreichen-
des Massensignal in der LTQ in jedem Spektrum (Minimalgro¨ße fu¨r ausrei-
chendes Signal-Rausch-Verha¨ltnis (engl.: signal = s, noise = n) Verha¨ltnis
in der LTQ) zu gewa¨hrleisten und
3. Den beno¨tigten Desorptions-Laserfokusdurchmesser, um ein ausreichen-
des Signal im FT-ICR in jedem Spektrum (Minimalgro¨ße fu¨r ausreichen-
des s/n Verha¨ltnis im FT-ICR) zu gewa¨hrleisten.
Die Vermessung der Brennflecken erfolgte mit dem Olympus BX41 Mikro-
skop.
4.8.2 Strukturierte artifizielle Oberfla¨chen
4.8.2.1 LDI Proben
Zur Strukturierung der LDI Probe wurde ein feines Metallgitter verwendet. Die
lichte Weite betra¨gt 320µm, die Stegbreite 40µm. Das Gitter wurde u¨ber dem
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Farbstofffilm positioniert und mit Leitsilber elektrisch kontaktiert.
4.8.2.2 SMALDI Proben
Biomolekulare Proben wurden durch ein feines, metallisches TEM-Gitter (50µm
lichte Weite, 13µm Stegbreite) strukturiert. Das Gitter wurde durch Leitsilber
elektrisch kontaktiert. Ein derartiges Gitter wurde, sowohl u¨ber pre-mixed Stan-
dard MALDI dried droplet Pra¨parationen als auch auf pre-mixed Zellpuffer dried
droplet Pra¨parationen pra¨pariert (Na¨heres siehe 4.11, S.85).
Gea¨tzte Silizium Wafer (siehe 4.4, S.73) wurden mit biomolekularen Lo¨sun-
gen pra¨pariert. Die Pra¨paration dieser extrem hydrophoben Oberfla¨chen gelang
in einer fu¨r MALDI imaging ausreichenden Qualita¨t ausschließlich mit der pre-
mixed Zellpuffer dried droplet Methode (na¨heres siehe 4.11.3, S.87).
4.8.3
”
Bioprinted Molecules“ – Gedruckte Biomoleku¨lmuster
Durch Verwendung des Shimadzu CHIP (engl.: chemical inkjet printer) Druckers
konnten unterschiedliche Biomoleku¨le auf Edelstahlsubstrate gedruckt werden
(siehe Kapitel 4.4, S.72). Dabei wurde jeweils ein 5Ö5 Feld aus Druckpunkten ei-
nes Peptidgemisches (zwei Konzentrationen) und eines Lipidgemisches erzeugt.
Die beiden Konzentrationsstufen des Peptidgemisches wurden durch den Druck
von je 5 nL Lo¨sung pro Druckpunkt bzw. 4Ö5 nL (= 20 nL) Lo¨sung pro Druck-
punkt erzeugt. Beim Lipidgemisch wurden 20 nL pro Druckpunkt verwendet.
Der Abstand der Druckpunkte im 5Ö5 Feld zueinander betra¨gt 300µm bei den
Peptiden und 400µm bei den Lipiden. Das Peptidgemisch besteht aus Bra-
dykinin [1-5], Angiotensin 2, Neurotensin, ACTH [18-39] und bovinem Insulin
B-Kette. Im Lipidgemisch befinden sich Phosphatidylcholin 34:1 und Choleste-
rin. Die Peptide wurde in 30 % Acetonitril/70 % Wasser mit 0,1 % Trifluores-
sigsa¨ure (TFA), die Lipide in 100 % Methanol mit 0,1 % TFA gelo¨st. Die Ar-
beiten wurden am FOM-AMOLF in Amsterdam (Niederlande) durchgefu¨hrt.
Die gedruckten Probenfelder wurden im Institut zusa¨tzlich einmal mit 100µl
25 mg/mL 2,5-DHB in 50 % Ethanol/50 % Wasser mit 0,1 % TFA (pneumatic
assisted spray, Airspray) bespru¨ht (siehe Kapitel 4.10.1, S.83). In Tabelle 4.4
(S.79) sind die verwendeten Komponenten und ihre Konzentration detailliert
aufgefu¨hrt. Aufgrund des Massenbereiches von m/z 150-2000Da konnten beim
Peptidgemisch nur drei Komponenten (Bradykinin [1-5], Angiotensin 2, Neuro-
tensin) analysiert werden.
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Tabelle 4.4: Biomoleku¨lgemische (Peptide, Lipide) fu¨r das
”
Bioprin-
ting“
Gedruckte Substanzen und Lo¨sungsmittel. Die Peptide wurden in 30 % Acetonitril + 70 %
Wasser + 0,1 % TFA zusammen mit 5 mg/ml 2,5-DHB, die Lipide in 100 % Methanol + 0,1 %
TFA zusammen mit 5 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st. (SLC = Single Letter Code)
Substanz Summenformel Monoisotopische Konzentration
Masse (Ladung)
Peptide
Bradykinin [1-5] C27H40N8O6 573,3149 (+1) 2Ö10−6 mol/L
(SLC: RPPGF)
Angiotensin 2 C50H71N13O12 1046,5423 (+1) 1,2Ö10−6 mol/L
(SLC: DRVYIH-
PF)
Neurotensin C78H122N21O20 1672,9175 (+1) 0,8Ö10−6 mol/L
(SLC:
pyrELYENK-
PRRPYIL)
ACTH [18-39] C112H165N27O36 2465,1988 (+1) 1Ö10−6 mol/L
(SLC: RPVKVY-
PNGAEDES-
AEAFPLEF)
Bovines Insulin C157H232N40O41S2 3398,6818 (+1) 5Ö10−6 mol/L
B-Kette
(SLC: FVNQHL-
CGSHLVEA-
LYLVCGER-
GFFYTPKA)
Lipide
Cholesterin C27H46O 386,3549 2,6Ö10−3 mol/L
Phosphatidyl- C42H83NO8P 760,5856 1,3Ö10−3 mol/L
cholin 34:1
4.9 Probengewinnung (biologische Proben)
Als biologische Proben wurden Zellen und Gewebe untersucht. Bei den Zellen
handelt es sich um permanente humane Zelllinien, die Gewebe stammen von
Maus und Ratte aus unterschiedlichen Organen (Zunge, Wange, Oberschenkel,
Hirn). Hierbei wurde auch durch Trichinella spiralis kontaminiertes Ratten-
gewebe verwendet. Bei T. spiralis handelt es sich um einen parasitisch leben-
den Fadenwurm (Nematode). Ein verkapseltes Larvalstadium des Fadenwurms
verursacht die bekannten Muskeltrichinen, eine mikroskopisch gut erkennbare
Vera¨nderung im Wirtsgewebe. Der Verzehr von mit Muskeltrichinen kontami-
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niertem Fleisch fu¨hrt zur Infektion des Konsumenten.
4.9.1 Zellproben
Als permanente Zelllinien wurden HeLa, LOVO, SK-HEP-1, 8305C, A-498 und
VA-ES-BJ Zellen kultiviert. Die Auswahl der Zelllinien erfolgte nach dem Stand
bisheriger Informationen, der Gewebeherkunft sowie der Zellgro¨ße. Die Zellli-
nien wurden experimentell auf ihre Adaptierbarkeit an serumfreie Zellkultur-
bedingungen u¨berpru¨ft. Obwohl es sich hierbei um Ergebnisse dieser Arbeit
handelt werden diese, im Sinne des inhaltlichen Zusammenhangs, in diesem
Kapitel aufgefu¨hrt (siehe Kapitel 5.5.1, S.142 und Tabelle 4.5, S.82).
Massenspektrometrisch untersucht wurden hauptsa¨chlich zwei Zelllinien, He-
La (Cervix Carcinom) und 8305C (Schilddru¨sen Carcinom). Die Zellen wurden,
soweit mo¨glich, ohne Antibiotika kultiviert. Alle Zelllinien wurden von der Deut-
schen Sammlung fu¨r Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) bezo-
gen (HeLa, DSMZ Nr. ACC 57; A-498, DSMZ Nr. ACC 55; VA-ES-BJ, DSMZ
Nr. ACC 328; SK-HEP-1, DSMZ Nr. ACC 141; LOVO, DSMZ Nr. ACC 350;
8305C, DSMZ Nr. ACC 133).
Die Kultivierung erfolgte in 100 mm ∅ Zellkulturschalen (Labomedic Labor-
versand) bei 37°C, 5 % CO2 und 100 % relativer Luftfeuchte (Zellkulturschrank:
Sanyo MCO-18AIC). Die Zellen wurden zweimal wo¨chentlich subkultiviert. Die
Splitfaktoren wurden so angepaßt, dass bei zweimaliger Subkultivierung jeweils
konfluentes Zellwachstum in der Schale erzielt wurde. Die Zellen wurden zur
Subkultivierung mit jeweils 5ml DPBS Puffer (PAA, Marburg) gewaschen und
mit 1ml Trypsin-EDTA Lo¨sung (PAA, Marburg) abgelo¨st. Nach Ablo¨sung der
Zellen wurde die Aktivita¨t des Trypsins durch Zugabe von 4ml Frischmedium
gestoppt. Die Zellsuspension wurde in konische Kunststoff-Zentrifugenro¨hrchen
(Art. N459.1, Carl Roth) pipettiert und auf Stufe 4 in einer Hettich Tischzen-
trifuge (EBA III, Typ 2008) fu¨r etwa 60Sek. abzentrifugiert. Der U¨berstand
wurde abgesaugt und mit 5ml Frischmedium resuspendiert. Aus dieser Suspen-
sion wurde dem Splitfaktor entsprechend Lo¨sung entnommen und mit weiterem
Frischmedium, in der neuen Zellkulturschale, aufgefu¨llt (z.B. 1:10 entspricht 9ml
Frischmedium + 1ml Resuspensat).
Als Medium wurde entweder konventionelles Zellkulturmedium (alle mit
10 % FCS Gold) oder das jeweils ermittelte serumfreie Medium verwendet.
Die konventionellen Medien wurde ggfs. supplementiert (nicht-essentielle Ami-
nosa¨uren (NEAA), Langzeit-L-Glutamin). Die durchschnittliche Gro¨ße (La¨nge
ÖBreite) der Zellen betra¨gt (n = 6 bis 9):
 HeLa 55Ö15µm ±5Ö3µm (große Zellen: 80Ö20µm),
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 A-498 55Ö20µm ±2Ö4µm (große Zellen: 60Ö45µm),
 VA-ES-BJ 60Ö40µm ±12Ö8µm (große Zellen: 120Ö40µm),
 8305C 60Ö23µm ±10Ö7µm (große Zellen: 130Ö60µm),
 SK-HEP-1 55Ö12µm ±8Ö2µm (große Zellen: 85Ö20µm) und
 LOVO 34Ö14µm ±4Ö1µm.
Die Zellkulturarbeiten fanden in einer Kojair Sicherheitswerkbank (Modell:
KR130, Klasse: 2A) statt. Alle Lo¨sungen wurden vor Gebrauch stets eine Stunde
auf 37°C im Wasserbad temperiert.
Zur SMALDI Untersuchung wurden die Zellen auf Bruchstu¨cken runder
Silizium-Wafer (siehe 4.4, S.72) als Wachstumssubstrat kultiviert. Dazu wurden
die Bruchstu¨cke sterilisiert (50 % Ethanol), mit der glatten Seite nach oben in
die Zellkulturschalen gegeben und schließlich die Zellen daru¨ber ausgesa¨ht. Die
Bruchstu¨cke wiesen jeweils ≈ 8 mm Kantenla¨nge auf. Nach dem Aufwachsen der
Zellen wurden die Wafer-Bruchstu¨cke, wie bereits beschrieben, pra¨pariert.
4.9.2 Gewebeproben
Zur Gewinnung tierischer Gewebeproben standen wa¨hrend des Dissertations-
zeitraumes zwei Arten zu Verfu¨gung: Ratte (Rattus rattus) und Maus (Mus
musculus). Es wurden dabei jeweils adulte Tiere verwendet. U¨ber eine Koope-
ration mit der Veterina¨rmedizin (Parasitologie) konnte durch Trichinella spi-
ralis (Muskeltrichine) kontaminiertes Rattengewebe, durch eine Kooperation
mit der Humanmedizin (Anatomie und Zellbiologie) konnte Mausgewebe be-
zogen werden. In beiden Instituten wurden die Tiere nach Beta¨ubung durch
Enthauptung geto¨tet. Die Tiere wurden anschließend pra¨pariert und die zu un-
tersuchenden Gewebe, in Alufolie eingeschlagen, in N2liq. schockgefroren. Von
den Ratten wurde insbesondere die quergestreifte Skelettmuskulatur wie Ober-
schenkel, Zunge und Wange, von den Ma¨usen Hirn und Oberschenkel pra¨pariert.
Die weitere Aufbewahrung der schockgefrorenen Pra¨parate erfolgte bei -80°C.
Die Gewebestu¨cke wurden mittels eines Kryomikrotoms (Leica CM 1900) bei -
18°C du¨nngeschnitten (15-20µm Schnittdicke). Die Gewebestu¨cke wurden dazu
auf dem Schneidehalter ausschließlich an ihrer Basis fixiert (Tissue Tek (Saku-
ra Finetek) beim Rattengewebe, 10 %ige Saccharoselo¨sung beim Mausgewebe).
Das Kryotommesser hatte also ausschließlich mit dem Gewebe Kontakt. Die
Du¨nnschnitte wurden mit einem gereinigten oder neuen Kryotommesser an-
gefertigt. Schnittkontaminationen durch Einbettmedien, wie z.B. Tissue Tek,
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Tabelle 4.5: Zelllinien und Zellkulturbedingungen
Kultivierte Zelllinien, verwendete Zellkulturmedien und Bedingungen/Vorgehensweise zur
Subkultivierung.
Herko¨mmliche Serumfreie
Zellkulturbedingungen Zellkulturbedingungen
Zelllinie Medium Splitfaktor Medium Splitfaktor
HeLa MEM (oder 1:10 Quantum 101, 1:10
Medium 199 m. (PAA
Earle’s Salts) Laboratories),
+ 10 % FCS Carcinopan
+ 1 %NEAA (PAN
+ 0,002 M Biotech)
L-Glutamin
8305C RPMI 1640 1:3 PC-1 1:5
+ 10 % FCS (Lonza)
SK-HEP-1 RPMI 1640 1:4 PC-1 1:5
+ 10 % FCS (Lonza)
LOVO RPMI 1640 1:8 PC-1 1:5
+ 10 % FCS (Lonza)
A-498 DMEM m. high 1:10 PC-1 1:8
D-Glucose (Lonza)
m. L-Glutamin
+ 10 % FCS
+ 1 % NEAA
VA-ES-BJ DMEM m. high 1:10 PC-1 1:8
D-Glucose (Lonza)
m. L-Glutamin
+ 10 % FCS
+ 1 % NEAA
Verwendetes Ka¨lberserum:
FCS Gold, PAA Laboratories
ko¨nnen zu extremer Signalsuppression der massenspektrometrischen Probensi-
gnale fu¨hren (Schwartz et al., 2003). Die Du¨nnschnitte wurden auf vergoldete
Probenteller oder ITO (Indium-Tin-Oxide) Objekttra¨ger nach der freeze-thaw-
mounting Technik aufgezogen. Der Schnitt wird dabei zuna¨chst auf den kalten
Objekttra¨ger aufgebracht und anschließend u¨ber den Gefrierpunkt erwa¨rmt.
Der Schnitt schmilzt und zieht sich dabei plan auf das Substrat auf. Anschlie-
ßend wurden die Schnitte auf Eis, dann bei -20°C bzw. la¨nger bei -80°C gelagert.
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4.10 Probenpra¨paration
Die Matrix (bei allen Versuchen ausschließlich 2,5-DHB) wurde mit zwei unter-
schiedlichen Verfahren, teilweise in Kombination, auf die Proben aufgebracht.
Zum einen mit einem neuen, rein wa¨ssrigen Verfahren (Zellpuffer; siehe Kapi-
tel 5.7.1, S.145), zum anderen mit dem schon etablierten Pneumatic Assisted
Spray (Airspray) Verfahren. Da es sich bei der Formulierung der Zellpuffer um
ein experimentelles Ergebnis handelt werden diese im Ergebnisteil im Kapitel
5.7.1.1 (S.148) na¨her behandelt. Trypsin (Roche) wurde in Tris-HCl (0,1 Mol;
pH 8,5) oder Zellpuffer (pH 6,0) verdu¨nnt (siehe Kapitel 4.10.3, S.84).
4.10.1 Pneumatic Assisted Spray (Airspray) Verfahren
Das Airspray Verfahren wurde von Werner Bouschen (Bouschen, 2004) in der
Arbeitsgruppe etabliert und von Oliver M. Schulz weiterentwickelt. O. M. Schulz
erga¨nzte den grundsa¨tzlichen Aufbau durch eine Spru¨hkammer und die Mo¨glich-
keit, die Probe wa¨hrend des spru¨hens zu drehen (siehe Abb.4.8, S.84). Die Ma-
trix wird in klassischer wa¨ssrig-organischer Lo¨sung (mind. 50 % Lo¨sungsmittel,
Ethanol oder Aceton) und 0,1 % TFA gelo¨st und verspru¨ht (Schwartz et al.,
2003; Khatib-Shahidi et al., 2006; Lemaire et al., 2006; Groseclose et al., 2007;
Taban et al., 2007).
Alle durchgefu¨hrten Airspray-Pra¨parationen wurden ausschließlich mit 2,5-
DHB als Matrix und Konzentrationen zwischen 10 und 25 mg/ml durchgefu¨hrt.
Die Matrixlo¨sung wird dabei u¨ber eine Mikroliterspritze (Volumen: 20µl) in
einen unterstu¨tzenden N2-Gasstrom (1bar) verspru¨ht. Die Spritze wird manuell
u¨ber einen Zeitraum von ≈ 1Min. entleert. Der Probenteller dreht sich dabei mit≈ 120U/Min.. Die Qualita¨t der Matrixschicht wird mikroskopisch u¨berpru¨ft. Die
Auswahl des organischen Lo¨sungsmittels, die Konzentration der Matrix und die
Handhabung der Sprayanlage wurden von O. M. Schulz mu¨ndlich mitgeteilt.
4.10.2 Nutzung von Zellpuffer und Airspray
Die Benutzung des Zellpuffers ergab in den meisten Fa¨llen eine feine und homo-
gene Schicht von Matrixkristallen. In wenigen Fa¨llen kristallisierte der Zellpuffer
jedoch nicht vollsta¨ndig aus. In diesen Fa¨llen wurde nachtra¨glich Matrix mittels
Airspray aufgetragen, um Kristallisationskeime einzubringen und die weitere
Kristallisation zu initiieren. Dies fu¨hrte in den meisten Fa¨llen zur vollsta¨ndigen
Kristallisation des Zellpuffers. Die Applikation des Zellpuffers wird in Kapitel
5.7.1.2 (S.148) beschrieben.
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Abbildung 4.8: Airspray Apparatur (Foto, Schema-
zeichnung)
Foto (A) und Schemazeichnung (B) des Pneumatic Assisted
Spray (Airspray) Aufbaus. Die Matrixlo¨sung wird mit einer Mi-
kroliterspritze (Volumen: 20µl, per Hand) innerhalb einer Minu-
te in einen N2-Strom (1bar) verspru¨ht. Der Probenteller rotiert
mit etwa 120 U/Min.. Strom-/Spannungskontrolle am Elektro-
motor.
4.10.3 Verwendung von Trypsin
Trypsin (Roche) wurde, den Angaben des Herstellers folgend, angesetzt (Ro-
che Diagnostics GmbH, 2009). Das Lyophylisat (25µg) wird in 250µl 1 mM
HCl gelo¨st (Konzentration: 0,1 g/L). Aus dieser Stammlo¨sung ko¨nnen Aliquots
entnommen und bei -20°C gelagert werden. Aus den Aliquots wird die fertige
Arbeitslo¨sung mit 10-50 mg/L Trypsin unmittelbar vor Gebrauch, durch eine
1:2 bis 1:10 Verdu¨nnung mit 0,1 M Tris-HCl Puffer (pH 8,5), bereitet. Die End-
konzentration des Trypsins fu¨r den Proteinverdau soll 1/100 bis 1/20 der erwar-
teten Proteinmenge betragen (Massenverha¨ltnis). Der Verdau wird in Lo¨sung
normalerweise 2-18 Stunden bei 37°C durchgefu¨hrt.
Zum Einsatz des Trypsins im Zellpuffer wurde zur Berechnung des Mas-
senverha¨ltnisses ein Proteinmolekulargewicht von durchschnittlich 2000Da und
eine Proteinkonzentration von 5*10−6 mol/L angenommen (≙0,01 g/L Protein).
Bei einem 1:20 Massenverha¨ltnis von Trypsin zur Probe mu¨ssen somit 0,005 g/L
Trypsin zugegeben werden. Die Trypsin Stammlo¨sung entha¨lt 0,1 g/L Tryp-
sin und muss deshalb 1:20 verdu¨nnt werden. Die Trypsin Stammlo¨sung wurde
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zum Gebrauch im Zellpuffer 1:10 oder 1:20 verdu¨nnt (≙2-4*10−7 mol/L Tryp-
sin). Die Trypsinkonzentration ist demzufolge maximal 2-fach u¨berkonzentriert.
Selbst bei autolytischem Verdau liegt die Trypsinkonzentration damit noch im-
mer unterhalb der Nachweisgrenze des AP-SMALDI Aufbaus. Die La¨nge der
Inkubation bei 37°C wurde variiert.
4.11 Massenspektrometereinstellungen,
Ionenquelleneinstellungen, Pra¨paration (Scan-
ning LDI (SLDI), MALDI, SMALDI)
Im Folgenden soll ein kurzer, aufza¨hlender U¨berblick u¨ber die Einstellungen
des Massenspektrometers und der Ionenquelle wa¨hrend der Untersuchungen
gegeben werden. Zusa¨tzlich wird kurz die Art der Pra¨paration der jeweiligen
Probe aufgefu¨hrt.
4.11.1 LDI/SLDI
30Ö30 Scan
 Analyt (MW) und Pra¨paration: Roter Farbstoff (Rhodamin-6G-chlo-
rid; m/z 478,2 Da), Auftragung per Hand mittels Filzfaserschreiber, Struk-
turierung mittels Metallgitter 320µm lichte Weite, 40µm Stegbreite, Kon-
taktierung durch Leitsilber
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 30Ö30 Pixel
(60 steps/Pixel≙7,44µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): FT MS (MS1), IT 800 ms, 50000, m/z 50-500 Da
 Spektrentyp/Anzahl Spektren pro Pixel: Einzelschussspektren/1
 Software: LTQTune 1.0, Xcalibur 1.4 SR 1
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 2,8µJ, 3 kV, 112 V
4.11.2 MALDI
Hintergrundspektrum (Zellpuffer)
 Analyt und Pra¨paration: Zellpuffer 1, dried droplet Pra¨paration
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 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), IT 500 ms, m/z 150-2000 Da
 Spektrentyp/Anzahl Spektren pro Pixel: Multischussspektren (6)/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): Spektrum schwarz: 27 nJ, Spektrum blau:
37 nJ; 3 kV, 100 V
Signalqualita¨t der Zellpufferspektren
 Analyt(MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Penta-Glycin
(m/z 303,12 Da; 1,9*10−4 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,53 Da; 1,8*10−4
mol/L) und Substanz P (m/z 1347,71 Da; 2,2*10−4 mol/L), zuna¨chst in
H2O dest. gelo¨st, verdu¨nnt mit Zellpuffer 2. dried droplet Pra¨paration
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), IT 650 ms, m/z 150-2000 Da
 Spektrentyp/Anzahl Spektren pro Pixel: Einzelschussspektren/1
 Software: LTQTune 1.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 139 nJ, 2,8 kV, 313 V
Vergleich der Signalqualita¨t und -intensita¨t zwischen Zellpuffer- und
Standard-MALDI-Spektren
 Analyt(MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Bradykinin
1-7 (m/z 756,39;
2*10−6 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,53 Da; 2*10−6 mol/L), zuna¨chst
in H2O dest. gelo¨st, verdu¨nnt mit Matrixlo¨sung (10 mg/mL in 20 % Etha-
nol + 0,1 % TFA) und Zellpuffer 2. dried droplet Pra¨paration
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), IT 600 ms, m/z 98-1100 Da (Stan-
dard DHB) und 600-1200 Da (Zellpuffer)
 Spektrentyp/Anzahl Spektren pro Pixel: Einzelschussspektren/1
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 Software: LTQTune 1.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 1µJ, 2,8 kV, 150 V
4.11.3 SMALDI – strukturierte artifizielle Oberfla¨chen
25Ö25 Scan
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Bradyki-
nin 1-7 (m/z 756,39 Da; 1,2*10−6 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,53 Da;
1,2*10−6 mol/L), in H2O dest. gelo¨st, verdu¨nnt mit Zellpuffer 2. dried dro-
plet Pra¨paration von 10µl, kurz angetrocknet (Fo¨n), anschließend Trock-
nung fu¨r 1,5 Stunden bei 37°C (Trockenschrank), Strukturierung mit-
tels TEM Gitter 50µm lichte Weite und 13µm Stegbreite, Kontaktierung
durch Leitsilber
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 25Ö25 Pixel
(65 steps/Pixel≙8,06µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), 600 ms, m/z 600-1200 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/1
 Software: LTQTune 1.0, Xcalibur 1.4 SR 1
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 1,2µJ, 2,5 kV, 100 V
30Ö30 Scan
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Syntheti-
sches Peptid SLLPAIVEL (m/z 953,5797 Da; 4*10−6 mol/L), in H2O dest.
gelo¨st, verdu¨nnt mit Zellpuffer 2, Zellpufferpra¨paration durch Verwendung
einer mikromanipulierbaren fused silica Kapillare auf gea¨tzten Silizium
Wafer, Trocknung an der Luft
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 30Ö30 Pixel
(60 steps/Pixel≙7,44µm Pixelkantenla¨nge)
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 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), 350 ms, m/z 150-2000 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/1
 Software: LTQTune 1.0, Xcalibur 1.4 SR 1
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 27 nJ, 2,7 kV, 210 V
12Ö35 Scan
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Syntheti-
sches Peptid (Sequenz: His-Val-Gln-Asp-Leu-Asp-Met-Asn-Leu; m/z
1083,53825 Da; 7*10−6 mol/L), in H2O dest. gelo¨st, verdu¨nnt mit Zell-
puffer 2, Zellpufferpra¨paration durch Verwendung einer mikromanipulier-
baren fused silica Kapillare auf gea¨tzten Silizium Wafer, Trocknung an
der Luft
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 12Ö35 Pixel
(80 steps/Pixel≙9,92µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS2, CID: 28), 400 ms, m/z 295-1200 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/3
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 38 nJ, 2,7 kV, 180 V
30Ö30 Scan
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Bradyki-
nin 1-7 (m/z 756,39 Da; 1,2*10−6 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,53 Da;
1,2*10−6 mol/L), in H2O dest. gelo¨st, verdu¨nnt mit Zellpuffer 2. dried dro-
plet Pra¨paration von 10µl, kurz angetrocknet (Fo¨n), anschließend Trock-
nung fu¨r 1,5 Stunden bei 37°C (Trockenschrank), Strukturierung mit-
tels TEM Gitter 50µm lichte Weite und 13µm Stegbreite, Kontaktierung
durch Leitsilber
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 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 30Ö30 Pixel
(65 steps/Pixel≙8,06µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): FT MS (MS1), 800 ms, 50000, m/z 600-1200 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/1
 Software: LTQTune 1.0, Xcalibur 1.4 SR 1
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 1,2µJ, 2,5 kV, 100 V
4.11.4 SMALDI – bioprinted molecules
20Ö60 Scan – Lipide
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Cholesterin
(m/z 386,3549 Da; 2,6*10−3 mol/L), Phosphatidylcholin 34:1 (m/z
760,5856 Da; 1,3*10−3 mol/L), gelo¨st in 100 % Methanol + 0,1 % TFA zu-
sammen mit 5 mg/mL 2,5-DHB, 4Ö5 nL gedruckt, jeweils 5Ö5 Muster
mit 400µm Abstand zwischen den Druckpunkten, mit 20µl 25 mg/mL
2,5-DHB in 50 % Ethanol + 0,1 % TFA mittels Airspray nachbespru¨ht.
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 20Ö60 Pixel
(100 steps/Pixel≙12,41µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), 400 ms, m/z 150-2000 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/2
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 37 nJ, 2,7 kV, 170 V
MALDI – Lipide (LTQ MS, MS2)
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Cholesterin
(m/z 386,3549 Da; 2,6*10−3 mol/L), Phosphatidylcholin 34:1 (m/z
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760,5856 Da; 1,3*10−3 mol/L), gelo¨st in 100 % Methanol + 0,1 % TFA zu-
sammen mit 5 mg/mL 2,5-DHB, 4Ö5 nL gedruckt, jeweils 5Ö5 Muster
mit 400µm Abstand zwischen den Druckpunkten, mit 20µl 25 mg/mL
2,5-DHB in 50 % Ethanol + 0,1 % TFA mittels Airspray nachbespru¨ht.
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS2, CID: 12), 400 ms, m/z 175-800 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 35 nJ, 2,7 kV, 170 V
MALDI – Lipide (FT MS, MS1)
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Cholesterin
(m/z 386,3549 Da; 2,6*10−3 mol/L), Phosphatidylcholin 34:1 (m/z 760,5856
Da; 1,3*10−3 mol/L), gelo¨st in 100 % Methanol + 0,1 % TFA zusammen
mit 5 mg/mL 2,5-DHB, 4Ö5 nL gedruckt, jeweils 5Ö5 Muster mit 400µm
Abstand zwischen den Druckpunkten, mit 20µl 25 mg/mL 2,5-DHB in
50 % Ethanol + 0,1 % TFA mittels Airspray nachbespru¨ht.
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): FT MS SIM (MS1), 400 ms, m/z, 25000, 745-775 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 35 nJ, 2,7 kV, 170 V
20Ö20 Scan – Peptide (5 nL)
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Bradykinin
1-5 (m/z 572,3071 Da; 2*10−6 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,5345 Da;
1,2*10−6 mol/L), Neurotensin (m/z 1671,9097 Da; 0,8*10−6 mol/L), ACTH
(m/z 2464,1909 Da; 1*10−6 mol/L), Bovines Insulin B-Kette (m/z
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3397,9739 Da; 5*10−6 mol/L) gelo¨st in 30 % Acetonitril + 0,1 % TFA zu-
sammen mit 5 mg/mL 2,5-DHB, 5 nL gedruckt, jeweils 5Ö5 Muster mit
300µm Abstand zwischen den Druckpunkten, mit 1Ö20µl 25 mg/mL 2,5-
DHB in 50 % Ethanol + 0,1 % TFA mittels Airspray nachbespru¨ht.
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 20Ö20 Pixel
(70 steps/Pixel≙8,68µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), 400 ms, m/z 150-2000 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 25 nJ, 2,7 kV, 176 V
MALDI – Peptide (20 nL)
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Bradykinin
1-5 (m/z 572,3071 Da; 2*10−6 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,5345 Da;
1,2*10−6 mol/L), Neurotensin (m/z 1671,9097 Da; 0,8*10−6 mol/L), ACTH
(m/z 2464,1909 Da; 1*10−6 mol/L), Bovines Insulin B-Kette (m/z
3397,9739 Da; 5*10−6 mol/L) gelo¨st in 30 % Acetonitril + 0,1 % TFA zu-
sammen mit 5 mg/mL 2,5-DHB, 4Ö5 nL gedruckt, jeweils 5Ö5 Muster
mit 300µm Abstand zwischen den Druckpunkten, mit 2Ö20µl 25 mg/mL
2,5-DHB in 50 % Ethanol + 0,1 % TFA mittels Airspray nachbespru¨ht.
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS2, CID: 25, data dependent), 400 ms,
m/z 145-585 Da (Vorla¨uferionenspektrum)
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Einzelschussspektren/4
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 37 nJ, 2,5 kV, 100 V
20Ö24 Scan – Peptide (20 nL)
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 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Bradykinin
1-5 (m/z 572,3071 Da; 2*10−6 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,5345 Da;
1,2*10−6 mol/L), Neurotensin (m/z 1671,9097 Da; 0,8*10−6 mol/L), ACTH
(m/z 2464,1909 Da; 1*10−6 mol/L), Bovines Insulin B-Kette (m/z
3397,9739 Da; 5*10−6 mol/L) gelo¨st in 30 % Acetonitril + 0,1 % TFA zu-
sammen mit 5 mg/mL 2,5-DHB, 4Ö5 nL gedruckt, jeweils 5Ö5 Muster
mit 300µm Abstand zwischen den Druckpunkten, mit 2Ö20µl 25 mg/mL
2,5-DHB in 50 % Ethanol + 0,1 % TFA mittels Airspray nachbespru¨ht.
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 24Ö24 Pixel
(70 steps/Pixel≙8,68µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): FT MS (MS1), 500 ms, 50000, m/z 200-1100 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Multischussspektrum(5)/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 38 nJ, 2,8 kV, 100 V
35Ö30 Scan – Peptide (5 nL)
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Bradykinin
1-5 (m/z 572,3071 Da; 2*10−6 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,5345 Da;
1,2*10−6 mol/L), Neurotensin (m/z 1671,9097 Da; 0,8*10−6 mol/L), ACTH
(m/z 2464,1909 Da; 1*10−6 mol/L), Bovines Insulin B-Kette (m/z
3397,9739 Da; 5*10−6 mol/L) gelo¨st in 30 % Acetonitril + 0,1 % TFA zu-
sammen mit 5 mg/mL 2,5-DHB, 4Ö5 nL gedruckt, jeweils 5Ö5 Muster
mit 300µm Abstand zwischen den Druckpunkten, mit 2Ö20µl 25 mg/mL
2,5-DHB in 50 % Ethanol + 0,1 % TFA mittels Airspray nachbespru¨ht.
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 35Ö30 Pixel
(70 steps/Pixel≙8,68µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): FT MS (MS1), 500 ms, 50000, m/z 558-588 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Multischussspektrum(5)/1
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 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 27 nJ, 2,8 kV, 100 V
35Ö32 Scan – Peptide (20 nL)
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Bradykinin
1-5 (m/z 572,3071 Da; 2*10−6 mol/L), Angiotensin II (m/z 1045,5345 Da;
1,2*10−6 mol/L), Neurotensin (m/z 1671,9097 Da; 0,8*10−6 mol/L), ACTH
(m/z 2464,1909 Da; 1*10−6 mol/L), Bovines Insulin B-Kette (m/z
3397,9739 Da; 5*10−6 mol/L) gelo¨st in 30 % Acetonitril + 0,1 % TFA zu-
sammen mit 5 mg/mL 2,5-DHB, 4Ö5 nL gedruckt, jeweils 5Ö5 Muster
mit 300µm Abstand zwischen den Druckpunkten, mit 2Ö20µl 25 mg/mL
2,5-DHB in 50 % Ethanol + 0,1 % TFA mittels Airspray nachbespru¨ht.
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 35Ö32 Pixel
(75 steps/Pixel≙9,30µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): FT MS (MS2, CID: 28), 450 ms, 25000, m/z 125-
600 Da
 Spektrentyp (Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Multischussspektrum(6)/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 38 nJ, 2,8 kV, 100 V
4.11.5 SMALDI – biologische Proben
4.11.5.1 Zellproben (Waschprotokolle)
Ziel der Probenvorbereitung biologischer Proben ist zum einen die Minimierung
von osmotischem Stress, um Form und Funktion der Zellmembran soweit wie
mo¨glich zu erhalten. Trotzdem sollen sto¨rende Komponenten weitestgehend ent-
fernt werden. Dies sollte durch mehrstufige Waschprotokolle, mit jeweils 30Sek.
dauernden Waschschritten, gewa¨hrleistet werden. Als Gefa¨ß hierfu¨r wurden ste-
rile 6-well Zellkulturplatten verwendet. Darin wurden die Waschlo¨sungen vor-
gelegt und die mit Zellen behafteten Substrate nacheinander vorsichtig einge-
taucht. Das Eintauchen ist dabei schonender als die Applikation mittels Pi-
petten. Es folgen unterschiedliche Waschprotokolle die zur Vorbereitung der
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Zellproben angewendet wurden:
Protokoll 1
1. 2x DPBS Puffer
2. 2x 0,3 mol/L NH4Cl in 25 % Ethanol (pH 7; eigestellt mit NH3)
3. an der Luft eintrocknen lassen
4. 2x 25 % Ethanol + 0,1 % TFA
Protokoll 2
1. 2x DPBS Puffer
2. 2x 0,3 mol/L NH4Cl in 25 % Ethanol (pH 7; eigestellt mit NH3)
3. an der Luft eintrocknen lassen
4. 2x H2O dest.
Protokoll 3
1. 1x 0,3 mol/L NH4Cl in 25 % Ethanol (pH 7; eigestellt mit NH3)
2. an der Luft eintrocknen lassen
3. 1x 10 % Ethanol
4. 1x 2O dest.
4.11.5.2 Zellproben (Einzelprobenvorbereitung)
40Ö50 Scan – HeLa Zellen
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: HeLa Zel-
len, gewachsen in Carcinopan Medium (serumfreies Medium), nach Pro-
tokoll 2 gewaschen, Zellpuffer 1 mittels Pipette bis zur Bedeckung aufge-
tragen, mit Fo¨n getrocknet
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 40Ö50 Pixel
(80 steps/Pixel≙9,92µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), 500 ms, m/z 150-2000 Da
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 Spektrentyp(Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Multischussspektrum(6)/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 28 nJ, 2,8 kV, 100 V
30Ö40 Scan – HeLa Zellen
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: HeLa Zel-
len, gewachsen in Carcinopan Medium (serumfreies Medium), nach Pro-
tokoll 3 gewaschen, Zellpuffer 2a mittels Pipette bis zur Bedeckung auf-
getragen, mit Fo¨n getrocknet
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 30Ö40 Pixel
(75 steps/Pixel≙9,30µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), 500 ms, m/z 150-2000 Da
 Spektrentyp(Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Multischussspektrum(5)/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 37 nJ, 2,8 kV, 100 V
4.11.5.3 Gewebeproben (Waschprotokolle)
Ziel der Gewebevorbereitung war eine sta¨rkere Entfernung von Membranlipiden
mit unterschiedlich lipophilen Lo¨sungsmitteln. Aus diesem Grund wurden die
verwendeten Waschlo¨sungen, unter kompletter Befeuchtung des Schnittes, mit
der Pipette aufgetragen. Nach 30Sek. wurde die Waschlo¨sung schra¨g ablaufen
lassen. Folgende Waschprotokolle wurden zur Vorbereitung der Gewebeproben
verwendet:
Protokoll 4: lipidfreundlicher
1. 4x waschen mit eiskaltem 50 %igen Ethanol
Protokoll 5: lipidfeindlicher
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1. 2x waschen mit eiskaltem 90 %Aceton/10 % Eisessig, 2x 70 % Ethanol
Protokoll 6: lipidfeindlicher
1. 2x waschen mit Chloroform, 2x 70 % Ethanol
Protokoll 7: lipidfreundlicher
1. 4x 70 % Ethanol
4.11.5.4 Gewebeproben (Einzelprobenvorbereitung)
40Ö50 Scan – Rattenwange Trichinella spiralis kontaminiert
 Analyt (MW, Analytkonzentration) und Pra¨paration: Nach Pro-
tokoll 4 gewaschen, Zellpuffer 2 mittels Pipette bis zur Bedeckung auf-
getragen, mit Fo¨n getrocknet, mit Airspray (10 mg/mL 2,5-DHB in 50 %
Ethanol + 0,1 % TFA) nachbespru¨ht um Kristallisation auszulo¨sen
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 40Ö50 Pixel
(70 steps/Pixel≙8,68µm Pixelkantenla¨nge)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), 400 ms, m/z 150-2000 Da
 Spektrentyp(Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Multischussspektrum(5)/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 38 nJ, 2,8 kV, 100 V
Pra¨paration von Ma¨usegewebeschnitten (Muskelgewebe) mit inter-
nen Standardpeptiden
 Analyt (MW, Analytkonzentration)): Vier Du¨nnschnitte von einer
Ma¨usezunge (Schnittgro¨ße≈ 6,5Ö3 mm) wurden nach drei unterschiedli-
chen Waschprotokollen vorbereitet (2x Protokoll 5, 1x Protokoll 6, 1x
Protokoll 7). Auf alle Schnitte werden je 3µl wa¨ssrige Peptidmischung
homogen aufgetragen und eintrocknen lassen. Die Peptidmischung entha¨lt
Bradykinin 1-7 (m/z 756,39 Da; 1*10−5 mol/L), Anti inflammatory peptide
(m/z 1083,50187 Da; 4*10−6 mol/L) und Bombesin (m/z 1618,81502 Da;
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1*10−6 mol/L). Waschung: S2 (Aceton/Eisessig (Protokoll 5)), S4 (Etha-
nol (Protokoll 7)), Pra¨paration: je 3µl ZP2a; Waschung: S1 (Aceton/Eis-
essig (Protokoll 5)), S3 (Chloroform (Protokoll 6)), Pra¨paration: je 3x20µl
30 mg/mL 2,5-DHB (in 50 % Aceton + 0,1 % TFA) via Airspray. Die ZP2a
Pra¨parationen mussten 1x mit 20µl 30 mg/mL 2,5-DHB (in 50 % Aceton
+ 0,1 % TFA) zur Kristallisation nachbespru¨ht werden
 Abgerasterter Bereich (voreingestellte Schrittweite): 30Ö40 Pixel
und 15Ö20 Pixel (75 steps/Pixel≙9,30µm Pixelkantenla¨nge;
180 steps/Pixel≙22,33µm Pixelkantenla¨nge bei Strahlaufweitung)
 Verwendetes Massenspektrometer (Untersuchungsmethode),
O¨ffnungszeit (IT), ggfs. voreingestellte Massenauflo¨sung, Mas-
senbereich (m/z): LTQ MS (MS1), 500 ms, m/z 150-2000 Da
 Spektrentyp(Anzahl Pulse pro Spektrum)/Anzahl Spektren pro
Pixel: Multischussspektrum(5)/1
 Software: LTQTune 2.0, Xcalibur 2.0
 Ionenquelleneinstellungen (Laserpulsenergie, Potential Proben-
teller und Ionenblende): 38 nJ (136 nJ bei Strahlaufweitung), 2,8 kV,
100 V
Kapitel 5
Ergebnisse und Diskussion
Zuna¨chst sollen die Ergebnisse der apparativen Entwicklung der neuen AP-
SMALDI Ionenquelle vorgestellt werden. Zusa¨tzlich wird auf instrumentelle
Entwicklungen (Teleskopoptik) eingegangen, die nicht in den finalen Aufbau
eingeflossen sind, jedoch abstrakt das Versta¨ndnis fu¨r Prozesse der Ionenent-
stehung und -transmission erweitern.
5.1 Apparative Ergebnisse (Hardware und Software)
Die Entwicklung einer vollkommen neuen, lateral hochauflo¨senden, rasternden
Atmospha¨rendruck Mikrosonden MALDI Ionenquelle (AP-SMALDI), fu¨r das
Hybridmassenspektrometer Finnigan LTQ-FT, stellt das Kernstu¨ck der appa-
rativen Entwicklung dieser Arbeit dar. Die Ionenquelle verknu¨pft lateral hoch-
auflo¨sende, lasergestu¨tzte Probenuntersuchung mit hoher Massengenauigkeit
und -auflo¨sung am Finnigan LTQ-FT Massenspektrometer. Die neue, modu-
lar aufgebaute Ionenquelle bietet, neben pra¨zisen analytischen Perspektiven,
einige weitere attraktive Eigenschaften auf die im Folgenden na¨her eingegangen
wird:
 Leichte Ankoppelbarkeit nach dem Prinzip der serienma¨ßigen LTQ-FT
Ionenquellen (Geha¨usekompatibilita¨t),
 Hohe laterale Auflo¨sung durch eine hochwertige, axiale Laseroptik,
 Abmessungen, die die Verwirklichung optimaler laseroptischer Bedingun-
gen garantieren,
 Einfache Justierbarkeit,
 Verwendbarkeit/Untersuchbarkeit unterschiedlich großer Probentra¨ger,
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 Mo¨glichkeit zum raschen Probenwechsel,
 Mo¨glichkeit zum raschen Ionenquellenwechsel.
5.1.1 Modul 1
Im Folgenden werden die Komponenten des Modul 1 na¨her erla¨utert. Die Kom-
ponenten des Modul 1 befinden sich oberhalb des LTQ MS auf einer massiven
Aluminiumplatte (Dicke: 15 mm). Die Platte ruht auf dem Geha¨userahmen der
LTQ. Alle im Modul 1 enthaltenen Komponenten (Spiegelhalterungen, Lin-
senhalter, statische Abschwa¨cher, etc.) befinden sich in fester Verbindung zur
Aluminiumplatte. Die in Modul 1 verwendeten Komponenten sind in Tabelle
5.1 (S.101) aufgefu¨hrt.
5.1.1.1 Optische und mechanische Bauteile
Der durch den Laser emittierte Laserstrahl passiert mehrere optische Kom-
ponenten im Modul 1. Um den Laserstrahl des MNL 202-LD axialisieren zu
ko¨nnen, wurden drei UV reflektierende, runde Planspiegel auf Dreipunktlage-
rungen (Kleinspiegelhalter) verwendet. Die Energieregulation des Laserstrahls
erfolgt u¨ber einen Schrittmotor gesteuerten, dielektrischen Abschwa¨cher (na¨her-
es zur Steuerung siehe Kapitel 5.1.7.2 (S.114). Die Kennkurve des dielektrischen
Abschwa¨chers wird in Kapitel 4.2.2 (S.69) und Abbildung 4.5 (S.71) dargestellt.
Unterschiedliche statische Abschwa¨cher (Farbfilter, Neutralfilter) schwa¨chen
grob die Laserenergie ab und werden durch einen kontinuierlich arbeitenden, va-
riablen Abschwa¨cher erga¨nzt. Der Laserstrahl wird durch eine f = 25 mm Quarz-
linse vorfokussiert und danach durch einen ovalen Planspiegel in Richtung des
Modul 2 reflektiert. Der ovale Planspiegel wird durch ein Tubus-Wu¨rfel-System
positioniert und ragt 80 mm u¨ber die Kante der Aluminiumplatte hinaus. Der
Strahlverlauf des ovalen Planspiegels kann ebenfalls fein justiert werden.
5.1.2 Modul 2
Beim Modul 2 handelt es sich um das eigentliche Kernstu¨ck der neu entwickelten
Ionenquelle. Das aus Aluminium gefertigte Geha¨use tra¨gt sowohl einen zentral-
durchbohrten, ovalen Planspiegel, als auch das speziell angefertigte zentral-
durchbohrte, mehrlinsige Quarz-Laserobjektiv. Dieses Modul ist dadurch zen-
traler Bestandteil der Laserfokussierung auf die Probe. Zusa¨tzlich sind die Beob-
achtungsoptik und die Ionenoptik in das Modul implementiert (Abb.5.2, S.103).
Zum Modul 2 za¨hlt ebenso die neu entwickelte, verla¨ngerte Ionentransferkapil-
lare. Das Aluminiumgeha¨use des Modul 2 wird zusa¨tzlich durch ein Stahlgestell
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Abbildung 5.1: Modul 1
Anordnung der verwendeten optischen und mechanischen Bauteile (Planspiegel, stati-
scher/variabler Abschwa¨cher, Quarz-Vorfokussierlinse, Halterungen, Schienensystem und -
reiter) in der Aufsicht.
gestu¨tzt, um Vibrationen zu minimieren. Die im Modul 2 verwendeten Bauteile
sind in Tabelle 5.2 (S.102) und Tabelle 5.3 (S.105) aufgefu¨hrt.
5.1.2.1 Quarzfenster, Spiegel und Objektiv
Der Laserstrahl passiert beim Erreichen des Modul 2 zuna¨chst ein Quarzfens-
ter. Danach trifft dieser auf einen großen, ovalen, dieelektrisch beschichteten und
hoch-UV-reflektierend Planspiegel (Neigung = 45°). Der Spiegel (Substrat: Su-
prasil, 6 mm dick) ist auf einer vakuumfesten Dreipunktlagerung und speziellen
Feingewindeschrauben (feinjustierbar) gelagert. Nun trifft der Laserstrahl auf
das durchbohrte, mehrlinsige Quarzobjektiv (S&H Scientific Instruments). Die
Bildweite betra¨gt 360 mm, der Brennpunkt (gegenstandsseitig) liegt in 40 mm
Abstand vom Objektiv. Diese Werte gelten bei Vorfokussierung des Laserstrahls
durch eine f = 25 mm Quarzlinse (L1). Der Abstand der Linsen (Mittelpunk-
tebene L1 zu Hinterkante gefasstes Objektiv) betra¨gt somit 385 mm. Die nu-
merische Apertur (NA) des Objektivs betra¨gt 0,429. Die hintere O¨ffnungsweite
ist 30 mm (einfallendes Laserlicht), die vordere 38 mm (ausfallendes Laserlicht).
Aus Gleichung (siehe Gl.??, S.??) und den gegebenen Werten (Fokusdurchmes-
ser Vorfokussierlinse = Zwischenbildgro¨ße≈ 20µm ∅; 1/e2-Kriterium) ergibt sich
fu¨r den Fokusdurchmesser etwa ein Wert von G = 2µm. Die axiale Ausdehnung
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Tabelle 5.1: Optische und mechanische Bauteile des Modul 1
Spezifikation und Hersteller der verwendeten optischen und mechanischen Bauteile.
Bauteil Spezifikation Hersteller
UV-VIS reflek- Aluminium Linos Photonics
tierender, runder bedampft,
Planspiegel 25,4 mm ∅;
λ/10
UV reflek- Aluminium Linos Photonics
tierender, ovaler bedampft,
Planspiegel 22,4×31,5 mm; λ/10
Kleinspiegel- Owis GmbH
halter
(fu¨r runde
Planspiegel)
Quarzlinse bikonvex, Linos GmbH
f = 25 mm
22,4 mm ∅
x,y-Justier- I.D. 25 mm Owis GmbH
aufnahme-
platte
Schienensystem Owis GmbH
SYS 40
Reiter RT Breite 10 mm Owis GmbH
40-10-R
Tubus C30 La¨nge 85 mm Linos Photonics
Klemmhalter fu¨r Tubus C 30 Linos Photonics
Tubus C
Wu¨rfel C40 Kantenla¨nge Linos Photonics
40 mm
Umlenkspiegel- justierbar Linos Photonics
einsatz
(fu¨r Ovalspiegel)
des Fokus (Rayleigh-La¨nge) betra¨gt damit ≈ 40µm (siehe Gl.3.3, S.17). Trifft
ein paralleler Laserstrahl auf das Laserobjektiv so verku¨rzt sich dessen Arbeits-
abstand auf <40 mm (siehe Kapitel 5.11, S.119).
5.1.2.2 Ionenoptischer Aufbau
Der Ionenoptische Aufbau der neuen AP-SMALDI Ionenquelle besteht aus
dem Probenteller, der elektrostatischen Ionenblende und der verla¨ngerten Io-
nentransferkapillare. Das Design der Blende ist in Kapitel 4.2.4 (S.70) dar-
gestellt. Die Blende wird von vier PEEK Sta¨ben positioniert (Klemmhalte-
rung; 34 mm Abstand: Vorderkante Laserobjektiv bis Hinterkante Blende, siehe
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Tabelle 5.2: Laseroptische Bauteile des Modul 2
Spezifikation und Hersteller der verwendeten laseroptischen Komponenten.
Bauteil Spezifikation Hersteller
Quarzfenster 60 mm ∅, Owis GmbH
Dicke 10 mm
UV-VIS reflek- dielektrisch Owis GmbH
tierender, ovaler beschichtet,
Planspiegel 50Ö70Ö6 mm ; λ/10,
zentral durchbohrt
Quarz-Laser- dreilinsig, gefaßt S&H Scientific
Objektiv zentral durchbohrt, Instruments
hintere O¨ffnungs-
weite: 30 mm ∅,
vordere O¨ffnungs-
weite: 38 mm ∅
Abb.5.2, S.103). Die Spannungsversorgung des Probentellers und der Ionenblen-
de werden durch jeweils ein HV-Netzteil der Firma FUG (Probentellernetzteil:
FUG HCN35-6500; Ionenblendennetzteil: FUG HCL35-20000), angeschlossen
durch einen SHV-NIM Stecker (Farnell, Radiall R317.580), gewa¨hrleistet. Die
verla¨ngerte Ionentransferkapillare wird durch ein internes Netzteil des Massen-
spektrometers mit Spannung versorgt. Die Entwicklung der verla¨ngerten Ionen-
transferkapillare ermo¨glichte erst die Anwendung der AP-SMALDI Ionenquelle.
5.1.2.2.1 Die verla¨ngerte Ionentransferkapillare Die Kapillare ist ins-
gesamt 227 mm lang: 96,25 mm befinden sich innerhalb des MS, 130,75 mm ra-
gen heraus. Die Kapillare hat 1,6 mm Außendurchmesser und 0,6 mm Innen-
durchmesser (Harry Rieck Edelstahl GmbH). Die Ionentransferkapillare wird
durch ein dickeres Edelstahlrohr (A.D. 5 mm, I.D. 1,7 mm) gefu¨hrt, um die
Axialita¨t zu verbessern. Sowohl das Fu¨hrungsro¨hrchen als auch die Ionentrans-
ferkapillare werden durch einen Messingfuß gehalten. Das Fu¨hrungsro¨hrchen ist
verschraubt, die Ionentransferkapillare verlo¨tet. Auch andere als die in Abbil-
dung 5.3 (S.104) dargestellte Kapillarform wurden getestet (z.B. unterschiedli-
che Innendurchmesser), fu¨hrten aber zu keiner Verbesserung.
5.1.2.3 Die Beobachtungsoptik
Zur Beobachtung der Probe wurde eine indirekte Beobachtungsoptik gewa¨hlt.
Licht der Probe wird u¨ber insgesamt drei Umlenkspiegel und eine gla¨serne Bi-
konvexlinse (Achromat, f = 100 mm) zu einer CCD-Kamera gefu¨hrt (siehe Abb.
5.4, S.104). Auf dem Lichtweg zwischen dem ersten Spiegel, der sich teilweise
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Abbildung 5.2: Modul 2
Verlauf des Laserstrahls und Anordnung der optischen und ionenoptischen Komponenten (Sei-
tenansicht). Laseroptik: Nach Passage des Quarzfensters wird der divergente Laserstrahl am
45° geneigten, ovalen und durchbohrten Planspiegel reflektiert. Er trifft auf die Ru¨ckseite des
durchbohrten mehrlinsigen Quarzobjektivs. Der divergente Laserstrahl wird in einem Abstand
von 40 mm vor dem Objektiv fokussiert. Die Einlasso¨ffnung der verla¨ngerten und gefu¨hrten
Ionentransferkapillare hat einen Abstand von 5,8 mm zum Laserfokus. Vier PEEK-Sta¨be hal-
ten die Ionenblende (Spannungsversorgung durch: SHV-NIM Stecker). Beobachtungsoptik:
Der kleine Beobachtungsspiegel (off-axis) reflektiert das Bild der Probe durch das ru¨ckwa¨rtige
Beobachtungsfenster nach außen (weitere Komponenten der Beobachtungsoptik (Achromat,
Tuben, Spiegel, CCD-Kamera) sind nicht dargestellt). Die Beobachtungsoptik ermo¨glicht eine
4-fache Vergro¨ßerung.
im Strahlengang des Laserstrahls innerhalb des Geha¨uses befindet, und der
Glaslinse außerhalb des Geha¨uses, befindet sich ein gedichtetes Fenster. Die
Glaslinse befindet sich in 100 mm Entfernung vom Beobachtungsobjekt und in
400 mm Abstand zu einer s/w CCD-Kamera. Die Linse, VIS-Umlenkspiegel und
eine CCD-Kamera sind Bestandteil eines Wu¨rfel-Tubus-Systems. Das Wu¨rfel-
Tubus-System ist mittels eines Klemmhalters an der Außenseite von Modul 2
angebracht. Der letzte Tubus im System wurde selbst entwickelt und gebaut und
ermo¨glicht eine stufenlose La¨ngenverstellung (Teleskop), um die die Bildscha¨rfe
der CCD-Kamera regulieren zu ko¨nnen. Das 100:400-Verha¨ltnis erzielt eine 4-
fache Vergro¨ßerung der Beobachtungsoptik.
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Abbildung 5.3: Verla¨ngerte Ionentransferkapillare (Foto, Schemazeichnung)
(A) Fotografie der verla¨ngerten, gefu¨hrten Ionentransferkapillare. (B) Schematische Darstel-
lung der Ionentransferkapillare (schwarz, durchgehend). Gesamtla¨nge Ionentransferkapilla-
re 227 mm (130,75 mm außerhalb des MS; 96,25 mm innerhalb des MS), A.D. 1,6 mm, I.D.
600µm. Fu¨hrungsro¨hrchen der du¨nnen Ionentransferkapillare (grau, vertikal schraffiert): A.D.
5 mm, I.D. 1,7 mm). Das Fu¨hrungsro¨hrchen gewa¨hrleistet eine verbesserte Erwa¨rmung und
pra¨zisere Ausrichtung der Ionentransferkapillare. Messingfuß (grau, diagonal schraffiert): tra¨gt
eingeschraubtes Fu¨hrungsro¨hrchen und eingelo¨tete Ionentransferkapillare, wird in den Konus
des MS eingeschraubt.
Abbildung 5.4: Modul 2 – Beobachtungsoptik (Foto, Schemazeichnung)
(links) Fotografie des Aufbaus der Beobachtungsoptik an der Seite des Modul 2 (A = s/w CCD-
Kamera, B=Teleskoprohr zur Scha¨rfenregulierung, C=Wu¨rfel-Tubus-System, D=rundes, ge-
dichtetes Fenster). (rechts) Schematische Abbildung des Aufbaus der Beobachtungsoptik.
Lichtweg: von der Probe emittiertes Licht gelangt durch die Durchbohrung in der Ionenblende,
den kleinen off-axis Spiegel bis zum Glasfenster, dann zur bikonvexen Glaslinse (100 mm Ab-
stand von der Probe; Achromat, f = 100 mm) und dem 400 mm langen Wu¨rfel-Tubus-System
(zwei ovale Planspiegel, s/w CCD-Kamera).
5.1.3 Modul 3
Das dritte Modul der neuen AP-SMALDI Ionenquelle besteht aus einem Alu-
minium-Hohlzylinder mit 230 mm Innendurchmesser und 10 mm Wandsta¨rke.
Im Innern befindet sich der x,y,z-Probenverfahrtisch. Im Verschlussdeckel sind
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Tabelle 5.3: Bauteile der Beobachtungsoptik am Modul 2
Spezifikation und Hersteller der in der Beobachtungsoptik verwendeten optischen und mecha-
nischen Bauteile.
Bauteil Spezifikation Hersteller
S/W Kamera 1/3“ CCD Chip NET GmbH
TELI CS 8630Ci
(Tokyo Electronic
Industry,Co.,LTD.)
CON-BOX-BAS Verbindungs- NET GmbH
elektronik
zum PC und
Kamerastrom-
versorgung
Wu¨rfel C40 Kantenla¨nge Linos Photonics
40 mm
Bikonvexlinse f = 100 mm, Glas OWIS GmbH
UV-VIS reflek- Aluminium Linos Photonics
tierender, ovaler bedampft,
Planspiegel 22,4×31,5 mm,
λ/10
Umlenkspiegel- justierbar Linos Photonics
einsatz
(fu¨r Ovalspiegel)
Klemmhalter fu¨r Tubus C 30 Linos Photonics
Tubus C
Abschlussring Linsenhalter fu¨r Linos Photonics
C30x6 Wu¨rfel C40
Anschlusstubus Verstellweg Linos Photonics
C30 mit
Konterring max. 10 mm
Tubus C30 La¨nge 25 mm Linos Photonics
Kabeldurchfu¨hrungen der Steuerkabel (siehe Abb.5.5, S.106) und ein Hochspan-
nungsanschluss enthalten.
Das Modul 3 ist auf der zum Modul 2 weisenden Seite auf 136 mm ∅ ver-
engt. Der entstehende Innenflansch weist sechs Bohrungen auf, durch die das
Modul 3 am Modul 2 befestigt wird. Ein Dichtungsring gewa¨hrleistet die Va-
kuumtauglichkeit. An der außenliegenden Seite des Modulzylinders wurde ein
Flansch (∅ 300 mm, 40 mm stark) eingearbeitet. Auch hier wurde eine Dich-
tung vorgesehen. Der Deckel zum Verschließen des Hohlzylinders besteht aus
20 mm dickem Plexiglas (Sichtkontrolle) und wird mit sechs Ra¨ndelschrau-
ben am Flansch befestigt. Am Deckel ist die Grundplatte befestigt, die den
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x,y,z-Probenverfahrtisch tra¨gt. Diese besteht aus 10 mm starkem Aluminium
und wurde mit vier Langlo¨chern versehen. Somit kann die Position des x,y,z-
Probenverfahrtisches variiert werden. Dies ist teilweise bei stark in der Gro¨ße
variierenden Proben notwendig. Zur vakuumdichten Durchfu¨hrung der Steuer-
Abbildung 5.5: Modul 3 (Schemazeichnung, Foto)
(A) Schematische Abbildung Modul 3 (Stirn-, Seiten-, Ru¨ckansicht). Wanddicke Zylinder =
10 mm, Wanddicke Stirnseiten-Flansch = 6 mm. In der Stirnseite befinden sich sechs Boh-
rungen zur O-Ring gedichteten Verschraubung von Modul 3 und Modul 2. Der ru¨ckseitige
Flansch weist sechs Gewinde auf, um einen Deckel aus Plexiglas festzuschrauben. Am Deckel
ist eine Aluminiumplatte verankert, die den x,y,z-Verfahrtisch tra¨gt. Zusa¨tzlich entha¨lt der
Deckel die Durchfu¨hrung der Spannungsversorgung der Probe und der Verfahrtischsteuerung.
(B) Detailfotografie der Probenaufnahme/-halterung, Plexiglasdeckel, Basisplatte des x,y,z-
Probenverfahrsystems und System selbst (A1 = Edelstahlhalterung fu¨r Probenteller, A2 =
starker Permanentmagnet, A3 = PEEK-Adapter, A4 = HV-Versorgung. (C) Ru¨ckansicht Mo-
dul 3 mit hinterem Flansch. Das x,y,z-Probenverfahrsystem ragt in den Hohlzylinder hinein
und die Probe kann zur Untersuchung verfahren werden.
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kabel wurde ein spezieller ”Viellochflansch“ (30 Bohrungen) entwickelt. Die zur
Steuerung des x,y,z-Probenverfahrtisches notwendigen Flachbandkabel wurden
durchtrennt, aufgefasert und mit UHU® endfest 300 vakuumdicht eingegos-
sen. Das Modul 3 wurde so konzipiert, dass 54Ö36 mm große Probentra¨ger im
Zylinder bewegt und untersucht werden ko¨nnen.
5.1.4 Justierung der AP-SMALDI Ionenquelle
Die Justierung der AP-SMALDI Ionenquelle erfordert einen nicht unerheblichen
Zeitaufwand, da nach einem Wechsel der Ionenquelle die verla¨ngerte Ionentrans-
ferkapillare, das Modul 2 und das Modul 3 montiert und justiert werden mu¨ssen.
Zur wo¨chentlichen Kalibrierung des LTQ-FT muss, wie schon beschrieben, ein
stetiges Ionensignal gewa¨hrleistet sein. Die Entwicklung eines Kalibrieradapters
erleichterte dies immens (na¨heres siehe Kapitel 4.1.1, S.64).
Zur Justierung der AP-SMALDI Ionenquelle wurde ein Standard MALDI Pro-
bentra¨ger (siehe Abb.4.6, S.73) verwendet, der mit einer einzigen Farbstoff-
schicht pra¨pariert wurde (siehe Kapitel 4.8.1, S.77). Die manuelle Justierung
der AP-SMALDI Ionenquelle erfolgt in acht Schritten:
Grobjustierung
1. Zentrierte, axiale Ausrichtung der O¨ffnung der Ionentransferkapillare und
der Bohrung der Ionenblende nach der Montage am MS nach Augenmaß
und mittels Lineal (Zentrum der Ionenblende vor Zentrum der Ionen-
transferkapillare), axiale Positionierung des Laserfokus u¨ber dem Zentrum
der Ionentransferkapillare nach Augenmaß und Beobachtungsoptik (Hilfe
durch dessen Autofluoreszenzsignal auf Papier).
Feinjustierung
2. Mittels Farbstoff pra¨pariertem Probenteller. Abschwa¨chung des Laser-
strahls mittels 1 % statischem Abschwa¨cher, minimale Abschwa¨chung durch
variablen Abschwa¨cher (50 steps), der Teller wird in den Laserfokus gefah-
ren (z-Achse, Kontrolle u¨ber Beobachtungsoptik), erkennbar an deutlicher
Farbstoffablation.
3. Verfahren des Probentellers im Laserfokus unter Einzelschussmodus (Ver-
fahrgeschwindigkeit: 200-300 steps) und Kontrolle der Sta¨rke des Ionensi-
gnals (Normalized Level) am messenden LTQ MS.
4. Vorsichtiges verstellen der Position des Laserfokus auf der Probe u¨ber Po-
sitionierung (Feingewindeschrauben, Unterseite Modul 2) des ovalen 45°
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Spiegels im Modul 2. Nach jeder Verstellung des Spiegels, und damit der
Fokusposition, muss eine Korrektur der Probenposition durch verfahren
der z-Achse (Refokussierung) erfolgen (Kontrolle u¨ber Beobachtungsop-
tik).
5. Bei maximaler Signalsta¨rke (NL) kann die Abschwa¨chung durch den va-
riablen Abschwa¨cher schrittweise erho¨ht werden.
6. Die Justierung wird nun ab Punkt 6 (Fokusposition, nachfolgende Kor-
rektur der Probenposition) wiederholt, um sich dem Signaloptimum bei
minimalem Fokusdurchmesser zu na¨hern (Kontrolle u¨ber Beobachtungs-
optik und NL).
7. Ab einer Abschwa¨chung von mindestens 100 steps am variablen Abschwa¨cher
werden die in der Farbstoffschicht erzeugten Brennflecke mikroskopisch
u¨berpru¨ft und vermessen.
8. Die Justierung ist ausreichend wenn bei einer Brennfleckgro¨ße von etwa
2Ö4µm das NL der LTQ im Fullscan-Messmodus (m/z 150-2000 Da) bei
5Ö101 liegt.
5.1.5 Zusammenhang der Blenden- und Probentellerspannung
Um Optimalwerte der Blenden- und Probentellerspannung der neuen AP- SMAL-
DI Ionenquelle herauszufinden, wurden mehrere Messreihen am Aufbau mit ein-
stufiger Voroptik durchgefu¨hrt. Dabei wurde die Tubelens Spannung (125 V),
die Kapillarspannung (25,6 V), die variable Abschwa¨chung (115 steps) und die
Anzahl der Laserpulse (n = 20) wa¨hrend der Messreihen konstant gehalten.
Variiert wurde die Spannung der elektrostatischen Ionenblende (Blendenspan-
nung: 100-300 V in 20 V Schritten) und die Probentellerspannung (1000-3000 V
in 50 V Schritten). Der Probenteller bewegte sich dabei mit 200 steps/sec., so
dass fu¨r jeden neuen, einzelnen Laserpuls eine frische Probenstelle zur Desorp-
tion/Ionisation zur Verfu¨gung stand. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.6 (S.110)
dargestellt.
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Abbildung 5.6: Charakterisierung der Blenden und Probentellerspannung (ein-
stufiger Aufbau)
Signalintensita¨ts-Entwicklung (NL des LTQ MS) wa¨hrend Farbstoffmessungen. Es wurden
Messungen (Einzelschussspektren) bei jeweils konstanter Blendenspannung unter Variation
der Probentellerspannung durchgefu¨hrt. Die Blendenspannung wurde von 100-300 V in 20 V
Schritten erho¨ht, die Probentellerspannung von 1000-3000 V in 50 V Schritten. Die Messun-
gen fanden am Messaufbau mit einstufiger Voroptik statt. Tubelens Spannung: 125 V, Kapil-
larspannung: 25,6 V. Als Messfehler ist der Standardfehler des Mittelwertes (n = 20) darge-
stellt. Die gestrichelten Linien zeigen jeweils den least-square fit nach f(x)=ax2+bx+c (gnuplot,
Vers.4.2.6).
In den Diagrammen ist neben dem jeweiligen Standardfehler des Mittel-
wertes eine angepasste Ausgleichsfunktion dargestellt (f(x)=ax2+bx+c, least-
square fit, gnuplot, Vers.4.2.6). Als Ergebnis ergibt sich ein uneinheitliches Bild
bei Betrachtung aller Diagramme. Die angepassten Ausgleichsfunktionen zei-
gen exponentiell steigende, linear steigende und gesa¨ttigte Entwicklungen der
Signalintensita¨ten. Insgesamt ist bei steigender Blendenspannung ein Abfall der
Signalintensita¨t festzustellen. Dies zeigt sich deutlich bei u¨ber 160 V Blenden-
spannung. Andererseits wird die Schwankungsbreite (Standardfehler) kleiner,
was auf ein stabileres Ionensignal hindeutet. Interessant ist der Signalverlauf
bei 0 V Blendenspannung. Bei recht starken Signalschwankungen ko¨nnen je-
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Abbildung 5.7: Hilfskonstruktion zur nESI Kalibrierung des Finnigan LTQ-FT
MS (Foto, Schemazeichnung)
Die Fotografie (links) zeigt den neu entwickelten Adapterring (A) sowie den Mikromanipulator
der Standard nESI Ionenquelle (B). (C) Schematische Frontansicht mit Fra¨sarbeiten (gestri-
chelte Linie), Gewindebohrungen (liniert) und durchgehenden Bohrungen (gepunktet). (D)
Schematische Aufsicht.
doch auch die ho¨chsten Signalintensita¨ten beobachtet werden. Die Funktion
der elektrostatischen Ionenblende wird dadurch unklar. Dahingegen ist, un-
abha¨ngig von der Blendenspannung, bei steigender Spannung des Probentellers
eine kontinuierliche Steigerung des Ionensignals erkennbar.
5.1.6 nESI Kalibrierhilfe fu¨r die AP-SMALDI Ionenquelle am
Finnigan LTQ-FT
Die instrumentelle Erweiterung des Aufbaus der neuen AP-SMALDI Ionenquel-
le, durch die Entwicklung eines Adaptersystems mit dem ein Standard nESI
Interface an das Modul 2 angebracht werden kann, entfa¨llt die stets no¨tige er-
neute Justierung der AP-SMALDI Ionenquelle nach einer Kalibrierung (siehe
Abb.5.7, S.111).
Da lediglich das Modul 3 entfernt werden muss, was keinerlei Problem in
Bezug auf die Justierung der AP-SMALDI Ionenquelle darstellt, ist die resul-
tierende Zeitersparnis immens. Es mu¨ssen weder Bauteile repositioniert noch
langwierige Signaloptimierungen durchgefu¨hrt werden. Durch die Kalibrierhilfe
wird, im Vergleich zum Standard nESI Interface des Herstellers, ein etwas nied-
rigeres jedoch stabileres Ionensignal erzielt. Durch den Adapteraufbau wird ein
Vergleich des Ionensignals des original nESI Interface mit dem des adaptierten
nESI Interface bzw. von Imaging Messungen mo¨glich.
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5.1.7 Integrierter Steuerkreis fu¨r die rasternde massenspektro-
metrische Untersuchung
Um rasternde Messungen am LTQ-FT durchfu¨hren zu ko¨nnen bedarf es einer
zeitlichen Koordination der relevanten Systeme (MS, Laser, Laserenergieregu-
lation, Probenpositionierung). Folgende Ereignisse mu¨ssen koordiniert werden:
 Positionierung der Probe,
 Triggerung von MS und Laser,
 Nachfolgende O¨ffnung der linearen Ionenfalle des MS und zeitverzo¨gerte
ein- bis siebenfache Emission des Lasers,
 Schließen der linearen Ionenfalle und Massenanalyse,
 Datenverarbeitung und -speicherung
 Signal des MS nach Extern: ”Erneut bereit zur Messung“,
 Verfahren der Probe auf die na¨chste zu analysierende Position.
Um die o.g. Prozesse koordinieren zu ko¨nnen wurde eine spezielle Hardwa-
re (USB-Controller) und ein Steuerprogramm (Master control program, MCP)
entwickelt. Der USB-Controller wird dabei vom Steuer-PC via USB-Bus ange-
steuert, auf dem das MCP Programm la¨uft. Das Signal wird im USB-Controller
gesplittet und triggert: 1) unverzo¨gert das LTQ MS, 2) verzo¨gert den Laser. Die
Verzo¨gerung kann u¨ber ein Potentiometer eingestellt werden (aktuell 80 ms).
Das verzo¨gerte Triggersignal kann bis zu sieben Laserpulse auslo¨sen (Pulsanzahl
u¨ber Bina¨rschalter am USB-Controller wa¨hlbar). Das LTQ MS besitzt interne
Steuerrelais, die normalerweise lediglich einem einmaligen Kontaktschluss zu
Beginn eines LC-MS Laufes dienen. Durch eine Software Erga¨nzung des LT-
QTune (Patches) konnten diese Relais zur permanenten externen Triggerung
verwendet werden (siehe Kapitel 5.1.7.3, S.118). Dadurch wurde eine Synchro-
nisation des MS Messablaufs mit den Prozessen der externen Komponenten
mo¨glich (siehe Abb. 5.8, S.113). Von den externen Steuerrelais wurde das ”Start-
in“ Relais und das ”Ready-out“ Relais genutzt. Die Ansteuerung des ”Sart-in“
Relais erfolgte elektrisch, das ”Ready-out“ Relais wurde mittels Optokoppler
modifiziert und somit optisch ausgelesen. Der USB-Controller wurde so konzi-
piert, dass das ”Ready-out“ Signal verarbeitet wird. Um die Prellzeit des Re-
lais zu kompensieren wurde in das MCP eine ”Sleep-after-trig“ implementiert
(Wert: 200 ms). Somit ist der Controller erst nach dieser Zeit wieder ”aufmerk-
sam“ fu¨r die Ru¨ckmeldung des MS.
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Die durch den verzo¨gert abgefeuerten Laser erzeugten Ionen werden in der
mindestens 450 ms geo¨ffneten Ionenfalle gesammelt und analysiert. Im hands-
hake LTQ-Modus des MCP (siehe Kapitel 5.1.7.2, S.114) wird u¨ber die Mess-
geschwindigkeit der Ionenfalle (IT + weitere Prozesse) direkt die Analysege-
schwindigkeit vorgegeben, da das MCP die na¨chste Messung dann ansto¨ßt,
wenn die LTQ wieder bereit zur na¨chsten Messung ist. Dabei konnte festgestellt
werden, dass bei Messungen mit externer Triggerung und einer Frequenz von
mehr als 2,2 Hz die Gefahr besteht, dass Messungen durch das hier verwendete
MS ausgelassen werden. Deshalb musste fu¨r den handshake LTQ-Modus eine
ausreichend lange IT gewa¨hlt werden, um die Messfrequenz >2,2 Hz zu halten.
Bei Messungen im Multischussmodus war eine verla¨ngerte IT ohnehin no¨tig,
um die durch mehrere Laserpulse erzeugten Ionen in der Ionenfalle sammeln zu
ko¨nnen. Nach Ru¨ckmeldung des MS an den USB-Controller bzw. an das MCP
(”Ready-out“ Signal) wird die Probe automatisch zur na¨chsten Messposition
verfahren und eine neue Messung angestoßen.
Abbildung 5.8: Steuerkreis des AP-SMALDI Aufbaus
U¨bersicht u¨ber den Steuerkreis (Hardware/Software) der neuen AP-SMALDI Ionenquelle zur
Durchfu¨hrung rasternder Untersuchungen am Finnigan LTQ-FT MS.
Ein Zugriff auf die Kernkomponenten des MS bzw. des LTQTune, also ein
direkter steuernder Zugriff, war zu keinem Zeitpunkt mo¨glich, was jedoch zur
Entwicklung einer flexiblen, externen Steuerung fu¨r rasternde Untersuchungen
fu¨hrte.
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5.1.7.1 USB Controller – Mikrokontrolleraufbau zur externen Trig-
gerung
Eine der wichtigsten Komponenten zur Durchfu¨hrung rasternder Untersuchun-
gen am LTQ-FT ist der USB-Controller. Der Weg u¨ber die Eigenentwicklung
dieses Interface macht den gesamten Aufbau weitgehend von Systemwechseln
unabha¨ngig und ermo¨glicht einen direkteren Zugriff. Die Kernkomponente des
USB-Controllers ist ein Mikroprozessor mit eigenem Betriebssystem auf EE-
PROM. Der USB-Controller ist mit einem Steuer-PC verbunden (siehe Abb.5.9,
S.115). Hierzu muss ein Treiber (EZUSB Treiber) auf dem PC installiert sein.
Im Controller sind insgesamt drei Platinen u¨ber ein Buskabel miteinander ver-
bunden.
1. Platine: Hauptplatine des Mikroprozessors (Anschluss des USB Kabels
zum Steuer-PC, TTL Puls u¨ber Systembus an zweite Platine).
2. Platine: empfa¨ngt Startimpuls des Mikroprozessors und teilt das Signal
auf: 1) unverzo¨gert, elektronisch als Startsignal an MS (Start-in), 2) ver-
zo¨gert, optisch an N2-Laser (Verzo¨gerung einstellbar u¨ber Potentiometer,
Oszilloskop kontrolliert). U¨ber einen Bina¨rschalter kann die Anzahl der
in Folge emittierten Laserpulse (max. 7) eingestellt werden (Abstand zwi-
schen den Laserpulsen wird u¨ber zweites Potentiometer eingestellt, Oszil-
loskop kontrolliert; 20 Hz Laser = mind. 50 ms Abstand).
3. Platine: serielle Schnittstelle (Einstellung des variablen Abschwa¨chers un-
ter Mithilfe einer Versta¨rkerendstufe), optische Ru¨ckmeldung des MS (Op-
tokoppler-Signal des ”Ready-out“ Relais), optionale elektronische Ru¨ck-
meldung des Lasers u¨ber Emissionsereignis (nicht implementiert in MCP).
5.1.7.2 Integrierendes Steuerprogramm – Master Control Program
(MCP)
Das Steuerprogramm zur Integration und Koordination der Abla¨ufe der rastern-
den MS Untersuchung interagiert mit dem USB-Controller und weist folgende
Funktionalita¨ten auf (siehe auch Abb.5.10, S.117)
 Steuerung des x,y,z-Probenverfahrsystems
- Lineare Bewegung durch Steuerung u¨ber Bildschirmsymbole in x-,y- und
z-Richtung.
- Automatische/rasternde Bewegung in Form eines Z- oder S-Schemas.
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Abbildung 5.9: USB-Controller
Aufsicht des USB-Controllers (A, schwarz umrahmt) und schra¨ge Seitenansicht der Versta¨rke-
rendstufe (B, USB-Controller grau ausgeblendet). (A) Die Platine des Mikroprozessors be-
findet unter den beiden sichtbaren Platinen (A1 = Optokoppler zur Triggerung des Lasers,
A2 = Potentiometerschraube (Laserverzo¨gerung nach Prima¨rtriggerung), A3 = Potentiome-
terschraube (Pulsabstand bei mehrfachen Laserpulsen), A4 = Ru¨ckmeldung MS u¨ber Op-
tokoppler, A5 = elektronische Triggerung des MS, A6 = Bina¨rschalter (Anzahl der mehr-
fachen Laserpulsen), A7 = Flachbandkabel (Systembus, Platinenverbindung), A8 = serielle
Schnittstelle (Ansteuerung der Endstufe des variablen Abschwa¨chers), A9 = USB Anschluss
Steuer-PC). (B) Versta¨rkerendstufe fu¨r den Schrittmotor des variablen Abschwa¨chers (B1 =
Stromversorgung der Endstufe u¨ber Universalnetzteil, B2 = Eingang und B3 = Ausgang zum
Schrittmotor (seriell, D-SUB, 9polig)).
- Die Verfahrrichtung kann softwaregestu¨tzt invertiert werden.
- fixed-steps-Funktion bei linearer Bewegung (direkte Eingabe einer End-
position, z.B. verfahren um 10000 steps in x-Richtung).
- Eingabe der Gro¨ße der Hysterese-Kompensation (engl.: backlash com-
pensation, bei Richtungswechsel wa¨hrend der rasternden Untersuchung).
- Speicherung/Abruf einer Basis-Position (engl.: homing position).
- Eingabe der Verfahrgeschwindigkeit ([steps/Sek.]; Richtwerte: 200-
300 steps/Sek. (lineare Bewegung) und 2000 steps/Sek. (rasternde Bewe-
gung), Maximalwert 10000 steps/Sek.).
- Eingabe der Untersuchungsfeldgro¨ße u¨ber Pixelanzahl (z.B. 5Ö6 Pixel)
und die jeweiligen steps/Pixel (1 step = 0,12406µm).
 Steuerung des variablen Abschwa¨chers
- 0 steps = 90° zur optischen Achse (”Min“).
- 160 steps = 45° zur optischen Achse (”Max“).
- Die Randwerte (”Min“/”Max“) ko¨nnen u¨ber den Registrierungseditor
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(Eingabeaufforderung: regedit) in Windows eingegeben und gespeichert
werden (regedit → MCP → maximum steps).
- MCP ruft die Randwerte u¨ber die ”Min“/”Max“-Symbole ab (siehe on-
line Hilfe MCP).
 Triggerung MS/Laser
- Bei linearer Probenbewegung sind Triggerung und Bewegungssteuerung
unabha¨ngig voneinander mo¨glich (sowohl bei Triggerung im handshake
LTQ-Modus oder mit Festfrequenz). Beim handshake LTQ-Modus war-
tet der USB-Controller auf das ”Ready-out“ Signal des MS und triggert
dann automatisch die na¨chste Messung. Hierbei ist die sleep after trig-
Zeit wichtig. Der USB-Controller deaktiviert in dieser Zeit (200 ms) den
Eingang fu¨r das ”Ready Out“ Signal des MS. Die Prellzeit des ”Ready-
out“ Relais bleibt somit wirkungslos auf eine vorschnelle Reaktion des
USB-Controllers.
- Im handshake LTQ-Modus muss die IT ausreichend lange gewa¨hlt wer-
den um >2,2 Hz Analysefrequenz zu bleiben.
- Bei rasternder Untersuchung werden Probenbewegung und Triggerung
konzertiert gesteuert (Triggerung im handshake LTQ-Modus), Pixelanzahl
in x- und y-Richtung sind einzugeben (Gro¨ße des zu rasternden Probena-
reals).
Um diese Funktionalita¨ten nutzen zu ko¨nnen, mu¨ssen einige erga¨nzende
Softwareinstallationen durchgefu¨hrt werden:
 Um das x,y,z-Probenverfahrsystem ansprechen zu ko¨nnen, muss zuna¨chst
Treibersoftware fu¨r die Achsen Steuer-PCI-Karte (PCI-7344) zur Ver-
fu¨gung gestellt werden (Software: National Instruments, NI-Motion fu¨r
Windows 2000/XP/Me/9x). NI-Motion ermo¨glicht zusa¨tzlich Werte fu¨r
Achsbeschleunigung und Bremsverhalten sowie eine große Anzahl weite-
rer Regelparameter einzustellen. Eingabefelder hierfu¨r sind nicht in die
Oberfla¨che des MCP implementiert.
 Die Datei ”LTQ NationalInstruments MC4SA.umd“ muss sich im glei-
chen Verzeichnis wie die Datei ”MCP.exe“ befinden.
 Die Datei ”borlndmm.dll“ muss sich ebenfalls im gleichen Verzeichnis wie
die Datei ”MCP.exe“ befinden. Alternativ kann Borland-Delphi 2006 in-
stalliert werden.
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Abbildung 5.10: Master Control Program – MCP
Screenshots des MCP. Es werden unterschiedliche Funktionalita¨ten und Betriebsmodi des Pro-
gramms gezeigt. (A) Manuelle Bewegungssteuerung x,y,z-Probenverfahrsystem (A1 = Steue-
rung in x- und y-Richtung, A2 = Steuerung in z-Richtung, A3 = Eingabe der Verfahrgeschwin-
digkeit ([steps/Sek.]), A4 = Invertierung der Bewegungsrichtung, A5 = Positionsanzeige der
Probe (1 Sek. Aktualisierungsintervalle)). (B1) Bewegungssteuerung u¨ber Endpunkteingabe
(rotes Oval). (B2) Speicherung/Abruf homing position. (B3) Auswahl des Untersuchungsmo-
dus. (B4) Start/Stop der Untersuchung. (B5-7) Steuerung und Positionsanzeige variabler Ab-
schwa¨cher. (C1) Eingabe sleep after trig-Zeit. (D) Eingabefelder der rasternden Untersuchung
(gru¨nes Oval: Anzahl Pixel in x- und y-Richtung und Pixelgro¨ße, Z- oder S-Rasterschema,
backlash-Kompensation).
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5.1.7.3 Externe Triggerung: Patches zur soft-/hardwareseitigen Be-
fa¨higung des Massenspektrometers
Wie bereits im Kapitel 5.1.7 (S.112) beschrieben, sind am LTQ-FT Relais zur
externen Steuerung vorgesehen. Sie dienen jedoch normalerweise einer LC-MS
Kopplung. Die HPLC signalisiert dabei, durch einmaligen Kontaktschluss, den
Beginn des LC Laufes. Ein einmaliger Kontaktschluss ha¨tte zur permanenten
externen Steuerung/Triggerung des MS nicht ausgereicht. Deshalb wurden von
Thermo Scientific sogenannte Patches (*.ICB Dateien) erstellt, die die perma-
nente externe Triggerung des LTQ-FT via ”Start-in“-Relais ermo¨glichen. Drei
*.ICB Dateien mu¨ssen hierzu gea¨ndert werden (toggle.ICB, takeascan.ICB und
setmode.ICB). Die Dateien befinden sich im Verzeichnis:
C:\Xcalibur\system\ltq\ITCL\*.ICB.
Beim booten werden diese Dateien vom Steuer-PC, auf dem LTQTune la¨uft,
an den internen LTQ-FT Rechner u¨bergeben. Nach U¨bergabe der Dateien muss
der sogenannte ”experimental mode“ am MS aktiviert werden (LTQTune →
Diagnostics → Tools → Toggles → Spare1). Nach Aktivierung des ”Spare1“
Schalters muss, eine korrekte Vorgehensweise vorausgesetzt, die Besta¨tigung
”Scantrigger Experimental enabled“ im Statusfenster erscheinen. Ebenso wird
die Deaktivierung ”Scantrigger Experimental disabled“ besta¨tigt.
5.1.8 Zweistufige Voroptik der AP-SMALDI Ionenquelle (Te-
leskopoptik)
Neben dem einstufigen optischen Aufbau, mit nur einer bikonvexen Vorfokus-
sierlinse, wurde ein zweistufiger optischer Aufbau, mit zwei bikonvexen Vorfo-
kussierlinsen, untersucht. Die zweite bikonvexe Linse (L2), befindet sich direkt
oberhalb des Quarzfensters im Modul 2.
Der vom Modul 1 kommende, divergente Laserstrahl trifft zuna¨chst auf L2,
durch die dieser konvergent wird. Der weitere Verlauf des Laserstrahls ist iden-
tisch zu dem im einstufigen Aufbau. Die Teleskopoptik besteht aus L1 (f =
25 mm; 21,4 mm ∅) und L2 (f = 240 mm; 50 mm ∅). Die Linsen befinden sich
in einem Abstand von d = 290 mm zueinander (d > f1+f2). Auf das Objektiv
trifft ein konvergierender Laserstrahl. Gleichung 5.1 dient der Berechnung der
Lage des Brennpunktes zweier aufeinander folgender Linsen in Abha¨ngigkeit
von ihrem Abstand.
1
fG
= 1
f1
+ 1
f2
− d
f1 f2
(5.1)
fG = resultierende Gesamtbrennweite, f1 = Brennweite L1,
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Abbildung 5.11: Modul 2 als Teleskopaufbau
Verlauf des Laserstrahls und Anordnung der optischen und ionenoptischen Komponenten im
Modul 2 (Seitenansicht). Zusa¨tzlich ist eine Quarzlinse (f = 240 mm) oberhalb des Quarzfens-
ters installiert, die den auftreffenden divergenten Laserstrahl konvergiert. Der weitere Verlauf
des Laserstrahls ist identisch mit dem im einstufigen Aufbau. Der Abstand des Laserfokus
betra¨gt jedoch nun 34,5 mm zum Objektiv (Abstand der Einlasso¨ffnung der verla¨ngerten Io-
nentransferkapillare zum zum Laserfokus = 3,5 mm). Vier verku¨rzte PEEK-Sta¨be positionieren
die Ionenblende.
f2 = Brennweite L2, d = Abstand der Linsen (L1 und L2)
Das Ergebnis ist eine Gesamtbrennweite (L1 und L2) von fG = -244 mm. Der
Brennpunkt des Laserobjektivs ru¨ckt, durch Vera¨nderung des Winkels des auf-
treffenden Laserstrahls, um 5,5 mm na¨her an das Objektiv heran. Der Brenn-
punkt weist nun einen Abstand von 34,5 mm zum Objektiv auf. Gleichzeitig
verringert sich der Abstand zwischen der O¨ffnung der verla¨ngerten Ionentrans-
ferkapillare und dem Laserfokus um 2,3 mm auf 3,5 mm (siehe Abb.5.11, S.119).
Die Beobachtungsoptik wurde, bedingt durch die neue Lage des Laserfokus, re-
positioniert.
5.1.8.0.1 Ionenoptischer Aufbau Der ionenoptische Aufbau der Tele-
skopvariante der AP-SMALDI Ionenquelle entspricht grundsa¨tzlich dem des ein-
stufigen Aufbaus (gleiche Anordnung der Komponenten). Die elektrostatische
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Ionenblende befindet sich jedoch na¨her am Laserobjektiv und die verla¨ngerte Io-
nentransferkapillare wurde geku¨rzt. Zur Neupositionierung der Blende wurden
vier neue PEEK Stifte gefertigt (Gesamtla¨nge 42,5 mm). Der Abstand zwischen
Laserobjektiv (Vorderkante Fassung) und der Hinterkante der Ionenblende be-
tra¨gt nun 32,5 mm.
5.1.8.0.2 Ionentransferkapillare Die verla¨ngerte Ionentransferkapillare
entspricht in ihrem grundsa¨tzlichen Aufbau der des einstufigen Aufbaus (siehe
Kapitel 5.3, S.104), wurde jedoch auf eine Gesamtla¨nge von 225,5 mm geku¨rzt
(96,25 mm innerhalb des MS; 127,25 mm außerhalb des MS).
5.1.9 Ergebniszusammenfassung – Apparative Ergebnisse
Die neue AP-SMALDI Ionenquelle besteht aus drei Modulen. Der modula-
re Aufbau und der Betrieb unter Atmospha¨rendruckbedingungen ermo¨glichen
einen schnellen Probenwechsel. Ein Betrieb unter Vorvakuum wurde jedoch
vorgesehen. Modul 1 umfasst den Desorptions-/Ionisationslaser, mehrere Um-
lenkspiegel, Abschwa¨cher (Regulation der Bestrahlungssta¨rke) und eine Vorfo-
kussierlinse. Alle Komponenten befinden sich auf einer massiven Aluminium-
platte. Modul 2 besteht aus einem Aluminiumgeha¨use in dem sich ein großer
ovaler Planspiegel, das mehrlinsige Laserobjektiv und die elektrostatische Io-
nenblende befinden. Planspiegel und Laserobjektiv sind durchbohrt. Des Wei-
teren tra¨gt das Modul 2 die Optik zur Beobachtung der Probe sowie An-
schlu¨sse zur Hochspannungsversorgung. Modul 3 wird am Modul 2 befestigt
und tra¨gt den x,y,z-Probenverfahrtisch zur exakten Probenpositionierung. Als
wichtige Hardwarekomponente kommt ein innerhalb des Instituts entwickel-
ter USB-Controller hinzu. Der USB-Controller wird u¨ber ein Steuerprogramm
(MCP) kontrolliert und ist in der Lage: 1) den Schrittmotor des variablen Ab-
schwa¨chers zu steuern, 2) den Desorptions-/Ionisationslaser zu triggern und 3)
zur Triggerung/Statusabfrage des MS. Das MCP bildet softwareseitig die Basis
fu¨r rasternde Untersuchungen und koordiniert mit Hilfe des USB-Controllers die
Vorga¨nge wa¨hrend der rasternden Untersuchung. Zur externen Triggerung des
MS sind sogenannte Patches (*.ICB files) von Seiten des Herstellers no¨tig. Die
Patches ermo¨glichen die permanente, externe Triggerung des MS u¨ber speziel-
le, extern zuga¨ngliche Relais am LTQ MS. Damit ist eine Steuerkreis geschaf-
fen, der die exakte Untersuchung von bis zu 50Ö50 mm großen Probentra¨gern
ermo¨glicht. Die Anzahl und der Abstand der Laserpulse pro Probenposition
ko¨nnen manuell (Bina¨rschalter) und softwarebasiert (MCP) kontrolliert wer-
den. Die entstehenden Ionen werden durch eine speziell angefertigte, verla¨ngerte
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Ionentransferkapillare in das MS geleitet. Zur Vermeidung ha¨ufiger Justierun-
gen der AP-SMALDI Ionenquelle, z.B. nach Kalibrierung des FT-ICR Mas-
senanalysators, welche jeweils den Abbau der AP-SMALDI Ionenquelle no¨tig
machte, wurde eine Kalibrierhilfe entwickelt. Mit deren Hilfe muss lediglich das
Modul 3 zur Kalibrierung entfernt werden, was zu keinerlei Dejustierung der
AP-SMALDI Ionenquelle und somit der Laserfokusposition fu¨hrt.
5.2 Diskussion der Apparativen Ergebnisse (Hard-
ware und Software)
Mechanik: Die neue AP-SMALDI Ionenquelle verbindet verschiedene Eigen-
schaften miteinander, wie die Mo¨glichkeit zum schnellen Probenwechsel und die
einfache Ankoppelbarkeit an das MS, in diesem Fall das Finnigan LTQ-FT. Die
Ionenquelle ermo¨glicht eine einfache Beta¨tigung der laseroptischen Bauteile und
ermo¨glicht die Verwendung unterschiedlich großer Probentra¨ger. Die Ankopp-
lung der AP-SMALDI Ionenquelle an die Front des LTQ MS und der Wech-
sel der Probe sind reproduzierbar und einfach durchzufu¨hren. Die Ankopplung
erfordert jedoch etwas U¨bung und Fingerspitzengefu¨hl, da die verla¨ngerte Io-
nentransferkapillare bereits am beheizbaren Konus der LTQ montiert sein muss
bevor Modul 2 montiert wird. Das Modul 2 wird auf diese ”aufgefa¨delt“. Dabei
muss vorsichtig vorgegangen werden, da die Kapillare sowohl den durchbohr-
ten, ovalen 45° Spiegel, als auch das durchbohrte Objektiv ”durchsto¨ßt“. Bei
Verkantung besteht die Gefahr beide optischen Bauteile zu bescha¨digen. Eine
große Unterstu¨tzung bei diesem Vorgang bringt ein ho¨henverstellbares Stahlge-
stell, dass das Modul 2 wa¨hrend der Ankopplung und auch spa¨ter stu¨tzt. Da die
Probenhalterung durch einen starken Permanentmagneten gewa¨hrleistet wird,
ist der einfache Wechsel der Proben sichergestellt. Auch nicht-Eisenmetall Pro-
bentra¨ger ko¨nnen verwendet werden, da diese zuna¨chst in einer adaptierenden
Stahlbasisplatte befestigt werden. Alle in den Modulen 1 und 2 befindlichen
laseroptischen und beobachtungsoptischen Bauteile ko¨nnen pra¨zise manipuliert
werden, da sie auf speziellen optischen Halterungen aufgebracht sind. Das Mo-
dul 3 wurde so dimensioniert, dass Probentra¨ger bis zu einer maximalen Gro¨ße
von 54Ö36 mm problemlos untersucht werden ko¨nnen.
Laserjustierung: Die Justierung und Ausrichtung des Laserstrahls im Mo-
dul 1 ist, wie schon erwa¨hnt, durch die Verwendung optischer Halterungen ein-
fach und leicht kontrollierbar. Auch ist die Justierung des 45° Spiegels im Modul
2, bedingt durch eine speziell hierfu¨r entwickelte Dreipunkt-Spiegelhalterung,
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robust und einfach. Die Dreipunkt-Spiegelhalterung dient auch unmittelbar der
Positionierung und Zentrierung des Laserfokus vor der O¨ffnung der verla¨nger-
ten Ionentransferkapillare. Die Justierungsprozedur ist in Kapitel 5.1.4 (S.107)
beschrieben. Nichts desto trotz erfordert die Justierung einige Zeit, Geschick-
lichkeit und U¨bung. Eine mechanische Justierhilfe wa¨re hilfreich, aber nur unter
großem feinmechanischem Aufwand herzustellen. Zusa¨tzlich erschweren unter-
schiedliche Aspekte die Verankerung einer solchen Justierhilfe. Hierzu za¨hlt,
dass sich die Position der verla¨ngerten Ionentransferkapillare bei jeder Montage
leicht vera¨ndert und nicht fest mit dem Modul 2 verbunden ist. Der Laserfokus
muss deshalb in jedem Fall nach der erneuten Anbringung der AP-SMALDI
Ionenquelle repositioniert werden. Da sich die Positionsvera¨nderungen im Mi-
krometerbereich bewegen, befindet man sich an den Grenzen feinmechanischer
Genauigkeit. Es wurde deshalb die Justierung u¨ber den beschriebenen Weg der
manuellen, stufenweisen Signaloptimierung vorgezogen.
Bei der Justierung des Laserfokus mittels 45° Spiegel, bei gleichzeitiger Op-
timierung des Ionensignals am laufenden LTQ MS, mu¨ssen mehrere Dinge be-
achtet werden:
 Vera¨ndert man die x- und y-Position des Laserfokus a¨ndert man auch die
Lage in z-Richtung.
 Durch die ra¨umlich begrenzte Ausdehnung des Laserfokus (Rayleigh La¨nge,≈ 40µm; siehe Kapitel 3.2.1, S.16) zieht dies Vera¨nderungen der Signalin-
tensita¨t nach sich. Diese kann durch Defokussierung oder die A¨nderung
der Lage des Laserfokus bedingt sein.
 Um welchen der beiden Faktoren es sich handelt ist durch Refokussierung
(Vera¨nderung der z-Position der Probe) zu ermitteln.
 Der Vera¨nderung der Lage in x- und y-Richtung muss also zuna¨chst im-
mer eine z-Repositionierung, bei gleichzeitiger Kontrolle der Intensita¨t
des Ionensignals (NL) folgen, bevor eine erneute x-y-Positionierung zur
weiteren Optimierung erfolgen kann.
Verla¨ngerte Ionentransferkapillare und elektrostatische Ionenblen-
de: Die verla¨ngerte Ionentransferkapillare (siehe Kapitel 5.1.2.2.1, S.102) ist
eine unkonventionelle und vergleichsweise simple Lo¨sung, um weit entfernt von
der Einlasso¨ffnung des MS entstehende Ionen zur Massenanalyse zu transpor-
tieren. Der Mechanismus, der zur Aufnahme der Ionen in die Kapillaro¨ffnung
fu¨hrt, ist jedoch nicht vollends gekla¨rt. Es ko¨nnten elektrostatische oder eher
konvektive Kra¨fte ausschlaggebend sein. Wie die Ergebnisse in Kapitel 5.1.5
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(S.108) zeigen, ergibt sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Poten-
tial der verwendeten Ionenblende und der am MS beobachteten Signalintensita¨t.
Die Grundtendenz deutet auf eine Abnahme der Signalintensita¨t mit Erho¨hung
der Blendenspannung hin. Ebenso scheint die Ionenblende eine stabilisierende
Wirkung auf den Ionenstrom zu haben, jedoch keine maßgebliche Rolle beim
Transfer der Ionen zur Kapillaro¨ffnung zu spielen. Inwieweit nun der Gasstrom
in das MS, und die dadurch verursachte Konvektion, fu¨r den Ionentransport in
das MS verantwortlich sind bleibt somit offen. Im Gegensatz hierzu la¨sst sich
fu¨r das Potential des Probentellers ein eindeutiger Zusammenhang erkennen.
Eine Potentialsteigerung bewirkt eine direkte Steigerung der Signalintensita¨t.
Um den Anteil der einzelnen Transportkomponenten zum Transfer der Io-
nen in das MS genauer beurteilen zu ko¨nnen, mu¨ssen weitere Untersuchungen
durchgefu¨hrt werden. Hierdurch ko¨nnte u.U. eine Steigerung des Ionentrans-
ports in das MS erzielt werden. Alternativen ko¨nnten die Ionenleitung durch
eine mehrstufige Eintzel-Linse oder einen miniaturisierten Multipol sein. Auch
permanente magnetische Fokussierung wa¨re denkbar (Schollmeier et al., 2008).
Ebenso wa¨re ein Ansatz wie der von Hars mo¨glich, der Ionen entlang eines
Druckgradienten, u¨ber eine mit helikalen Elektroden umwickelte, isolierende
Kapillare (a¨hnlich einem Dipol, helical dipole), leitet (Hars und Meuzelaar, 1997;
Hars, 2001). Alle alternativen Lo¨sungen gestalten sich jedoch durch den axia-
len Aufbau der Laseroptik schwierig. Die maßgebliche Behinderung der Ausbrei-
tung des Desorptions-/Ionisationslasers ko¨nnte zum Verlust der hohen lateralen
Auflo¨sung, durch Brechung oder Beugung, fu¨hren.
Beobachtungsoptik: Die 4-fache Vergro¨ßerung der Beobachtungsoptik (sie-
he Kapitel 5.1.2.3, S.102) ermo¨glicht eine gute Beobachtung des Untersuchungs-
objektes. Die Vergro¨ßerung macht die Probe gut erkennbar, verschafft aber
auch einen gewissen U¨berblick. Der Aufbau der Beobachtungsoptik tra¨gt dabei
dem Gesichtspunkt Rechnung, die Ionenquelle auch unter Vakuum betreiben
zu ko¨nnen. Deshalb befindet sich lediglich der kleine off axis Spiegel innerhalb
des Moduls 2. Als Nachteil erweist sich dabei die schwierige Justierung dieses
Spiegels, der sich nicht auf einer schwierig verstellbaren Spiegelhalterung befin-
det. Zudem fa¨llt das Licht der Probe durch die O¨ffnung der elektrostatischen
Ionenblende (2,2 mm ∅) auf den Spiegel. Die Lichtintensita¨t der Probe ist des-
halb recht niedrig und auch der Bildausschnitt begrenzt. Die erstmalige Justie-
rung der Beobachtungsoptik ist zeitaufwendig, da der Lichtweg sehr viele rechte
Winkel aufweist. Ist jedoch die Erstjustierung erfolgt, ko¨nnen weitere Optimie-
rungen u¨ber die außerhalb des Modul 2 liegenden Spiegel vorgenommen werden.
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Dies ist komfortabel durchfu¨hrbar. Die Beleuchtung wurde mittels einer Schwa-
nenhalslampe bewerkstelligt. Deren Lichtstrahl wurde parallel zum Laserstrahl,
auf dem Weg von Modul 1 zu Modul 2, senkrecht nach unten eingekoppelt. Ih-
re Ausrichtung erfordert einige Zeit, um eine mo¨glichst optimale Ausleuchtung
des Untersuchungsobjektes zu erzielen. Optimal wa¨re es die Schwanenhalslam-
pe durch eine direktere Beleuchtung zu ersetzen. Dabei wa¨re eine im Modul 3
befindliche Beleuchtungsvorrichtung denkbar. Dies ist aber, bedingt durch den
kleinen Abstand zwischen Ionenblende und Probenoberfla¨che (nur etwa 2 mm),
nicht einfach zu realisieren. Eine Beleuchtung senkrecht von oben, also in den
2 mm breiten Spalt, ko¨nnte lediglich zu einem am Objekt vorbei strahlen fu¨hren.
Optimaler wa¨ren ringfo¨rmig um das Quarzfenster auf der Oberseite des Modul
2 oder an der Ru¨ckseite des Laserobjektivs angeordnete LEDs.
Software, USB-Controller und Elektronik: Wie bereits erwa¨hnt wur-
de, zur Steuerung der an linearen und rasternden Untersuchungen beteiligten
Komponenten, eigens ein Steuerprogramm (MCP) innerhalb des Instituts ent-
wickelt. Das sogenannte Master control program (MCP) ist in der Lage, zusam-
men mit dem USB-Controller und den Patches fu¨r die Steuersoftware des MS
(siehe Kapitel 5.1.7, S.112ff), die linearen und rasternden Untersuchungen zu
steuern. Im Folgenden sollen nochmals kurz, die zur Ablaufsteuerung no¨tigen
Vorga¨nge zusammengefasst werden:
 Triggerung des Massenspektrometers,
 Triggerung des Lasers,
 Die Mo¨glichkeit ein oder mehrere Einzelschussspektren einer Probenposi-
tion aufzunehmen,
 Den x,y,z-Probenverfahrtisch manuell und automatisch zu steuern,
 Ein S- und ein Z-fo¨rmiges Scanning-Muster mit individueller backlash
Kompensation zu untersuchen,
 Die Verfahrgeschwindigkeit des x,y,z-Probenverfahrtisches einzustellen,
 Die Verfahrrichtung des x,y,z-Probenverfahrtisches ggfs. zu invertieren,
 Eine homing position des x,y,z-Probenverfahrtisches zu speichern und ab-
zurufen,
 Die Steuerung des variablen Abschwa¨chers.
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Alle Funktionalita¨ten sind direkt u¨ber Symbole oder Eingabefenster in die
Bedienoberfla¨che implementiert. Zusa¨tzliche Funktionalita¨ten, wie die Eingabe
der minimalen und maximalen ”Stepperstufe“ des variablen Abschwa¨chers, wer-
den erkla¨rt. Die Bewegungsrichtung des x,y,z-Probenverfahrtisches kann schnell
in Geschwindigkeit (steps/sec.) und Richtung eingestellt werden. Durch die
Mo¨glichkeit unterschiedliche Modi zur massenspektrometrischen Untersuchung
(Triggerung einzelner Massenscans, dauerhafter Betrieb mit fester Frequenz
oder im sogenannten hand shake LTQ-Modus, automatische rasternde Untersu-
chung von Probenarealen) wa¨hlen zu ko¨nnen, werden unterschiedliche analyti-
sche Mo¨glichkeiten ero¨ffnet. Die rasternde Untersuchung kann so den jeweiligen
Probenbedingungen und der Fragestellung angepasst werden. Wa¨hrend aller
Betriebsmodi kann jeweils die Stellung des variablen Abschwa¨chers vera¨ndert
und somit die Intensita¨t der Laserbestrahlungssta¨rke angepasst werden.
Trotz der umfangreichen Funktionalita¨ten des MCP und der Entwicklungs-
sicherheit durch selbst entwickelte Komponenten bleibt ein Nachteil bestehen.
Dieser liegt im fehlenden direkten Zugang zur Steuerelektronik des Massen-
spektrometers und macht sich gerade bei der Probenuntersuchung durch Einzel-
schussspektren bemerkbar. Hier ko¨nnten deutlich ku¨rzere Analysezeiten, gerade
bei Untersuchungen mit dem LTQ MS, erzielt werden. Der externe Zugang limi-
tiert die Analysefrequenz auf maximal 2,2 Hz. Dieser Geschwindigkeitsnachteil
fa¨llt bei Multischussspektren, aufgrund der niedrigen Repetitionsrate des ver-
wendeten LTB Lasers (20 Hz), nicht so sehr ins Gewicht, denn bei sieben La-
serpulsen pro Probenposition werden mindestens 400 ms IT beno¨tigt, um alle
erzeugten Ionen sammeln zu ko¨nnen.
Die Konzeption der AP-SMALDI Ionenquelle, auf der Basis einer exter-
nen Triggerung, macht sie jedoch andererseits sehr universell einsetzbar. Alle
Massenspektrometer, die eine externe Triggerung vorsehen, ko¨nnten damit prin-
zipiell bedient werden.
Die Steuerung des MS und die Steuerung der MCP Komponenten sollten
durch zwei separate Steuerrechner bewerkstelligt werden. Beide Steuerprogram-
me (LTQTune und MCP) stellen hohe Anspru¨che an die Hardware und ein se-
parater Betrieb erho¨ht die Sicherheit des Scanning-Betriebes.
Der USB-Controller stellt eine einfache und robuste Lo¨sung zur externen
Steuerung dar. Zudem beinhaltet dieser eine Hardwarelo¨sung fu¨r die Regulation
der Zeitabsta¨nde zwischen Prima¨rtrigger und Laserverzo¨gerung (t1), sowie dem
Abstand zwischen den Laserpulsen bei Multischussspektren (t2). Beide wer-
den u¨ber Potentiometer (RC-Schwingkreis), bei gleichzeitiger Kontrolle durch
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ein Oszilloskop, eingestellt. Hier wa¨re eine softwarebasierte Lo¨sung, implemen-
tiert in das MCP und somit u¨ber den Mikrokontroller, komfortabler gewesen
(Programmiersprache: Assembler). Andererseits ist die Einstellung der Poten-
tiometer lediglich bei der Erstinbetriebnahme no¨tig und die Handhabung bei
der gewa¨hlten Lo¨sung einfacher. Durch die Verwendung von zwei unabha¨ngi-
gen RC-Schwingkreisen ergibt sich jedoch fu¨r die jeweils erste Laseremission ein
Jitter von maximal t1+t2/2. Real bedeutet dies, dass die erste Laseremission,
bei t1 = 80 ms und t2 = 50 ms, zwischen 80 bis 105 ms (80+50/2) nach dem
Prima¨rtrigger erfolgt.
Der Zugang zur Elektronik der externen Steuerrelais des MS wurde so
sto¨rungsfrei wie mo¨glich gestaltet. Die Triggerung des Massenspektrometers
wird elektrisch vollzogen. Die Ru¨ckmeldung des Massenspektrometers an den
USB-Controller erfolgt optisch (Lichtleiter, Optokoppler), um die Sto¨rungs-
anfa¨lligkeit zu senken. Die Optokoppler sind direkt mit der Relaisplatine ver-
bunden.
nESI Kalibrierhilfe: Die nESI Kalibrierhilfe (siehe Abb.5.7, S.111) fu¨hrte,
im Hinblick auf Ab- und Aufbauzeiten sowie Kontinuita¨t von Messeinstellun-
gen, zu deutlichen Vorteilen im Messbetrieb. Die wo¨chentliche, zeitaufwendige
Rejustierung der AP-SMALDI Ionenquelle, nach der Kalibrierung des FT-ICR
MS u¨ber die direkt installierte nESI Ionenquelle, entfa¨llt. Die Kalibrierhilfe
selbst kann innerhalb von wenigen Minuten montiert werden. Interessant fu¨r
die Verwendung der Kalibrierhilfe ist die zu beobachtende Signalstabilita¨t, im
direkten Vergleich zur direkt montierten nESI Ionenquelle des Herstellers. Bei
Erho¨hung der Signalstabilita¨t ist jedoch eine leicht gesenkte Signalintensita¨t
feststellbar. Dennoch fu¨hrt dies insgesamt dazu, dass bestimmte Abschnitte
der semi-automatischen Kalibrierung, die mit der direkt montierten nESI Ionen-
quelle Probleme bereiteten, mit der nESI Ionenquelle an der Kalibrierhilfe und
u¨ber die AP-SMALDI Ionenquelle problemlos durchgefu¨hrt werden konnten.
Wa¨hrend Kalibrierungen mittels Kalibrierhilfe war die elektrostatische Ionen-
blende der AP-SMALDI Ionenquelle lediglich mit dem ausgeschalteten Netzteil
verbunden. Die Beobachtung dieser stabilisierenden Wirkung der Ionenblende,
in Verbindung mit dem ausgeschalteten Netzteil, steht wiederum im Wider-
spruch zur beobachteten Signalentwicklung wie sie in Kapitel 5.1.5 (S.108) dar-
gestellt sind.
Teleskopoptik: Ziel der zweistufigen Optik (Teleskopoptik, siehe Kapitel
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5.1.8, S.118) ist es, die Empfindlichkeit der AP-SMALDI Ionenquelle, durch
Verringerung des Abstands zwischen Laserobjektiv und Laserfokus, zu erho¨hen.
Zuna¨chst muss man sich jedoch folgendes vergegenwa¨rtigen, um die Motivation
dieser Abstandsverringerung verstehen zu ko¨nnen: der aus dem durchbohrten
Laserobjektiv austretende Laserstrahl besitzt die Form eines Hohlkegels. Der so
geformte Laserstrahl trifft mit seinen Kegelinnenfla¨chen, ab einer bestimmten
La¨nge der Ionentransferkapillare, auf deren Vorderkante und wird dort gebeugt.
Die La¨nge der Kapillare wird dadurch limitiert.
Durch die Verminderung des Abstands zwischen Laserfokus und Objektiv,
also einer Verringerung der La¨nge dieses Hohlkegels, wird demzufolge der Win-
kel der Innenfla¨chen zueinander steiler. Somit ist es nun mo¨glich mit der O¨ffnung
der Ionentransferkapillare na¨her an den Laserfokus heranzukommen, bevor Beu-
gung auftritt. Na¨her am Laserfokus bedeutet auch gleichzeitig na¨her am Ort
der Ionenentstehung. Somit sollte die Ionenausbeute und dementsprechend die
Empfindlichkeit der Ionenquelle erho¨ht werden.
Die Teleskopoptik machte, wie erwartet, die Verringerung des Abstandes
zwischen Laserfokus und Einlasso¨ffnung mo¨glich (um 2,3 mm auf 3,5 mm). Dies
fu¨hrte jedoch nicht zu einer Erho¨hung der Empfindlichkeit. Der Grund fu¨r das
Ausbleiben der Empfindlichkeitssteigerung durch die Teleskopoptik ko¨nnte eine
A¨nderung der Energieverteilung im Querschnitt des Laserfokus sein. Dieser und
andere Gesichtspunkte der Teleskopoptik werden na¨her innerhalb der experi-
mentellen Ergebnisse diskutiert (siehe Kapitel 5.4, S.136).
Ausblick – Autofokusvorrichtung der Laseroptik: Niveauunterschie-
de und Inhomogenita¨ten der Probe, u.a. verursacht durch die Oberfla¨chenstruk-
tur und die Probenpra¨paration, ko¨nnen Intensita¨tsschwankungen des Ionensi-
gnals wa¨hrend MS Untersuchungen bewirken. Da die La¨ngenausdehnung des
Laserfokus in z-Richtung durch die Rayleigh-La¨nge limitiert wird (hier etwa
40µm), fu¨hren Niveauunterschiede der Probe in dieser Gro¨ßenordnung bereits
zum Verlassen des Fokusbereichs und damit zu Intensita¨tsschwankungen (sie-
he Kapitel 3.2.1, S.16). Tierische Zellen mittlerer Gro¨ße befinden sich in dieser
Gro¨ßenordnung. Die Arbeit mit der Ionenquelle ko¨nnte deshalb durch die Instal-
lation einer Autofokusvorrichtung stark vereinfacht werden. Eine Autofokusvor-
richtung ko¨nnte direkt auf die Steuerung der x,y,z-Probenverfahrtisches eingrei-
fen und so Defokussierungen im laufenden Betrieb korrigieren. Sowohl wa¨hrend
der Justierung als auch bei echten Probenmessungen wu¨rden so Niveauun-
terschiede der Probe automatisch ausgeglichen. Signalinstabilita¨ten ko¨nnten
auf das Maß inhomogener Probenpra¨paration reduziert werden. Eine mo¨gli-
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che Funktionsweise einer Autofokusvorrichtung wird bei Fan et al. (2000) und
Fan et al. (2003) auf der Basis handelsu¨blicher Komponenten dargestellt.
Fazit: Zusammenfassend kann die neue AP-SMALDI Ionenquelle, im Hin-
blick auf ihre Verwendung im Analysebetrieb, wie folgt beurteilt werden: ein-
fach handhabbar, jedoch einer gewissen Einarbeitung und Erfahrung bedu¨rftig.
Sie gestattet, im Zusammenspiel mit der Steuersoftware LTQTune und MCP
sowie dem USB-Controller, die lateral hochauflo¨sende manuelle und automa-
tische Untersuchung von Probenoberfla¨chen an Proben verschiedener Gro¨ße.
Hierbei ko¨nnen unterschiedliche Betriebsmodi (Einzelschuss, Multischuss), in
Abha¨ngigkeit von der Probe, zur Untersuchung gewa¨hlt werden.
Die Entwicklung einer nESI Kalibrierhilfe fu¨hrte zur Reduktion zeitauf-
wendiger Montagearbeiten und Justierungen der AP-SMALDI Ionenquelle, die
sonst wo¨chentlich, bedingt durch die Kalibrierung des FT-ICR Massenanalysa-
tors, anfielen. Somit wurde die Verwendung der neuen Ionenquelle noch kom-
fortabler. Eine weitere Vereinfachung der Handhabung der AP-SMALDI Io-
nenquelle ko¨nnte durch die Installation einer Autofokusvorrichtung, zur auto-
matischen Korrektur einer Defokussierung des Desorptions-/Ionisationslasers,
erzielt werden.
5.3 Experimentelle Ergebnisse – Optischer Laserfo-
kusdurchmesser, Desorptions-Laserfokusdurch-
messer: LDI und SLDI
5.3.1 Optischer Laserfokusdurchmesser
5.3.1.1 Einstufige Voroptik
Die Charakterisierung der Laseroptik des AP-SMALDI Aufbaus am LTQ-FT
mittels beam-profiling ergaben, nach dem 1/e2 Kriterium (siehe Kapitel 4.3,
S.72), eine Laserfokusgro¨ße von x¯ = 6,6µm ±0,7µm in x-Richtung und y¯ =
5,8µm ±0,8µm in y-Richtung. Die Umrechnung auf einen Kreisdurchmesser
ergibt 6,2µm ±0,6µm (siehe Abb.5.12, S.129). Es wurde u¨ber 50 Laserpulse
gemittelt (Daten: Sabine Gu¨nther).
5.3.1.2 Zweistufiger Voroptik (Teleskopoptik)
Fu¨r die zweistufige Voroptik ergab die laseroptische Vermessung des installier-
ten Aufbaus eine Laserfokusgro¨ße von x¯ = 15,1µm ±1,4µm in x-Richtung und y¯
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= 8,1µm ±1,1µm in y-Richtung (1/e2 Kriterium). Ausgedru¨ckt als Kreisdurch-
messer ergibt dies 11,6µm ±1,1µm (siehe Abb.5.13, S.130). Es wurden ebenfalls
50 Laserpulse gemittelt (Daten: Sabine Gu¨nther). Der Laserfokus ist damit etwa
doppelt so groß wie der der einstufigen Voroptik. Es ist eine Homogenisierung
der Energieverteilung im Laserstrahlquerschnitt zu beobachten, erkennbar an
der homogeneren Farbverteilung der beam-profiler Aufnahme. Zudem verlaufen
die Flanken flacher. Die Energiea¨nderung mit zunehmender Entfernung vom
Zentrum erfolgt deshalb nicht so rasch wie im einstufigen Aufbau.
5.3.2 LDI
5.3.2.1 Einstufige Voroptik
5.3.2.1.1 Effektive Laterale Auflo¨sung: Wie im Kapitel 3.3.1 (S.20) be-
schrieben, kann die Leistungsfa¨higkeit der neuen AP-SMALDI Ionenquelle u¨ber
den optischen und den Desorptions-Laserfokusdurchmesser (Brennflecken) be-
stimmt werden. Die mo¨gliche laterale Auflo¨sung soll u¨ber den Desorptions-
Laserfokusdurchmesser, also anhand der beobachteten Brennflecken (Ablations-
/Desorptionsorte) auf der Probe, na¨her charakterisiert werden. Dies ermo¨glicht
die direkte Korrelation zwischen der Gro¨ße der Brennflecken auf der Probe und
der beobachteten Signalintensita¨t.
Abbildung 5.12: Optischer Laserfokusdurchmesser (AP-SMALDI Ionenquelle,
einstufige Voroptik)
Die Gro¨ße des Laserfokus der neuen AP-SMALDI Ionenquelle, installiert am LTQ-FT, wurde
nach dem 1/e2 Kriterium bestimmt (Abfall der maximalen Energiedichte im Zentrum des
Laserfokus auf den e2-ten Teil). (A) 2-D Ansicht, (B) 3-D Ansicht. Laserfokusgro¨ße: x-Richtung
x¯ = 6,6µm ±0,7µm; y-Richtung y¯ = 5,8µm ±0,8µm; Als Kreisdurchmesser ausgedru¨ckt:
6,2µm ±0,6µm; n = 50 Laserpulse (modifiziert nach Daten von Sabine Gu¨nther)
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5.3.2.1.2 Desorptions-Laserfokusdurchmesser Die Ausmaße des Desorp-
tions-Laserfokusdurchmessers wurden nach zwei Kriterien bestimmt:
1. Nach optischer Erkennbarkeit der Brennflecken bei 1000-facher Mikro-
skopvergro¨ßerung (= kleinstmo¨glicher Desorptions-Laserfokusdurchmes-
ser)
2. nach der Brennfleckengro¨ße die mindestens no¨tig ist, um am LTQ MS noch
Massenspektren mit ausreichendem Signal-Rausch-Verha¨ltnis (Kriterium:
NL = 1Ö101) zu ergeben (= kleinstmo¨glich messbarer Desorptions-Laser-
fokusdurchmesser)
Bei beiden Kriterien wurden Messreihen einer homogenen Farbstoffober-
fla¨che (siehe Kapitel 4.8.1, S.77), unter sukzessiver Abschwa¨chung der Laser-
energie, durchgefu¨hrt.
Der kleinstmo¨gliche Desorptions-Laserfokusdurchmesser weist eine Gro¨ße
von ≈ 0,5Ö0,6µm (≙ 0,3µm2) auf (siehe Abb.5.14, S.131). Als Prima¨remission
des Lasers wurden 123µJ emittiert (Transmissionswerte: Neutralfilter 1 %, va-
riabler Abschwa¨cher ≈ 2 % ≙ 142,5 steps; weitere optische Bauteile 17 %). Daraus
ergibt sich eine Laserpulsenergie von 4,5 nJ (≙ 2,5Ö109W/cm2). Als Ionenquel-
lenparameter waren eingestellt: Probentellerpotential +2,7 kV, Blendenpoten-
tial +180 V, Kapillartemperatur 230°C.
Abbildung 5.13: Optischer Laserfokusdurchmesser (AP-SMALDI Ionenquelle,
zweistufige Voroptik)
Die Gro¨ße des Laserfokus der neuen AP-SMALDI Ionenquelle, installiert am LTQ-FT, wur-
de nach dem 1/e2 Kriterium bestimmt (Abfall der maximalen Energiedichte im Zentrum des
Laserfokus auf den e2-ten Teil). (A) 2-D Ansicht, (B) 3-D Ansicht. Gro¨ße des Laserstrahls im
Fokus: x-Richtung x¯ = 15,1µm ±1,4µm; y-Richtung y¯ = 8,1µm ±1,1µm; Als Kreisdurch-
messer ausgedru¨ckt: 11,6µm ±1,1µm; n = 50 Laserpulse (modifiziert nach Daten von Sabine
Gu¨nther)
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Abbildung 5.14: Kleinstmo¨glicher De-
sorptions-Laserfokusdurchmesser der AP-
SMALDI Ionenquelle
Kleinstmo¨gliche(r) Brennfleckengro¨ße/Desorp-
tions-Laserfokusdurchmesser (≈ 0,5Ö0,6µm;
1000-fache Mikroskopvergro¨ßerung, HF). Laser-
pulsenergie 4,5 nJ.
Der kleinstmo¨glich messbare Desorptions-Laserfokusdurchmesser ist≈ 0,9Ö1µm groß (siehe Abb.5.15, S.132). Dies entspricht einer Fla¨che von 0,7µm2
und ist damit etwa 2,7-mal so groß wie die Fla¨che des kleinstmo¨glichen Desorp-
tions-Laserfokusdurchmessers. Die Prima¨remission des Lasers betrug hierbei
136µJ und entspricht, bei gleicher Abschwa¨chung wie oben, 4,8 nJ Laserpuls-
energie (1,1-facher Energiebetrag im Vergleich zu oben). Die Laserenergiedichte
betra¨gt 9,9Ö108W/cm2 und ist damit, trotz Steigerung der Laserpulsenergie,
weniger als halb so hoch wie oben (na¨heres hierzu siehe Kapitel 3.3, S.19).
Im Folgenden wird deshalb die Angabe der Laserenergiedichte weggelassen und
nur die Laserpulsenergie angegeben. Bei der Messung wurden folgende Ionen-
quellenparameter verwendet: Probentellerpotential +2,7 kV, Blendenpotential
+215 V, Kapillartemperatur 230°C. Die Injektionszeit des LTQ MS betrug je-
weils 350 ms.
5.3.2.1.3 Ausreichender Desorptions-Laserfokusdurchmesser (LTQ
MS) Um bei LDI Untersuchungen an einer homogenen Farbstoffschicht stetig
ausreichend intensive Spektren zu erhalten, muss die Gro¨ße der Brennflecken
mindestens ≈ 1,2Ö3µm betragen.
Dies entspricht einer Fla¨che von etwa 2,8µm2 und ist damit im Vergleich
11-mal so groß wie beim kleinstmo¨glichen Desorptions-Laserfokusdurchmesser.
Bei einer Prima¨rpulsenergie von 124µJ betra¨gt die Laserpulsenergie im Pro-
benbereich 161 nJ (Transmissionswerte: Farbfilter BG28 11,6 %, variabler Ab-
schwa¨cher ≈ 1,1 % ≙ 160 steps). Die Signalintensita¨t (NL) liegt bei etwa 1,6Ö101.
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Abbildung 5.15: Kleinstmo¨glich messbarer Desorptions-
Laserfokusdurchmesser der AP-SMALDI Ionenquelle (LTQ
MS)
Kleinstmo¨glich messbare(r) Brennfleckengro¨ße/Desorptions-Laserfo-
kusdurchmesser bei Messungen mittels LTQ MS (0,9Ö1µm; bei 1000-
facher Mikroskopvergro¨ßerung, HF). Laserpulsenergie 4,8 nJ.
5.3.2.1.4 Ausreichender Desorptions-Laserfokusdurchmesser
(FT MS) Auch bei Messungen mittels FT MS ist permanent ein ausreichend
hohes Farbstoffsignal in den MS Spektren zu beobachten. Hierzu muss die
Gro¨ße der Brennflecken jedoch mindestens ≈ 2,2Ö5µm aufweisen (≙ 6,9µm2).
Abbildung 5.16: Ausreichender Desorptions-Laserfokusdurchmes-
ser (LTQ MS)
Ausreichende(r) Brennfleckengro¨ße/Desorptions-Laserfokusdurchmesser fu¨r
Messungen mit permanent ausreichendem Signal-Rausch-Verha¨ltnis der Mas-
senspektren am LTQ MS und zugeho¨riges Massenspektrum. Die Brennflecken
weisen eine Gro¨ße von etwa 1,2Ö3µm auf (Lichtmikroskop, HF). Laserpuls-
energie 161 nJ, Signalintensita¨t (NL) ≈ 1,6Ö101.
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Die Fla¨che ist damit 26-mal so groß wie die des kleinstmo¨glichen Desorptions-
Laserfokusdurchmessers. Die Laserpulsenergie im Probenbereich betra¨gt dabei
633 nJ bei einer Prima¨rpulsenergie von 124µJ (Transmissionswerte: Farbfilter
BG28 11,6 %, variabler Abschwa¨cher ≈ 4,2 % ≙ 127 steps). Die Signalintensita¨t
(NL) liegt bei etwa 1,5Ö104.
Abbildung 5.17: Ausreichender Desorptions-Laserfokusdurchmes-
ser (FT MS)
Ausreichende(r) Brennfleckengro¨ße/Desorptions-Laserfokusdurchmesser fu¨r
Messungen mit permanent ausreichendem Signal-Rausch-Verha¨ltnis der Mas-
senspektren am FT MS und zugeho¨riges Massenspektrum. Die Brennflecken
weisen eine Gro¨ße von etwa 2,2Ö4µm auf (Lichtmikroskop, HF). Laserpul-
senergie 633 nJ, Signalintensita¨t (NL) ≈ 1,5Ö104. Massengenauigkeit 6 ppm
(voreingestellte Auflo¨sung 25000).
5.3.2.2 Brennfleckenvergleich: einstufige und zweistufige Voroptik
Wie in Kapitel 5.1.8 (S.118) und in Kapitel 5.2 (S.126) beschrieben, sollte der
Teleskopaufbau zu einer Verbesserung der Sensitivita¨t der AP-SMALDI Ionen-
quelle beitragen. Bei vergleichbaren Signalintensita¨ten wurden jedoch etwa dop-
pelt so große Brennflecken erzeugt. Die Abbildung 5.18 (S.134) zeigt einen Ver-
gleich von vier Brennflecken von denen je zwei mit der einstufigen und mit der
Teleskopoptik erzeugt wurden. Beim Vergleich der beiden kleineren Brennfle-
cken fa¨llt auf, dass der Einschuss der Teleskopoptik (5.18 A) eine niedrigere
Eindringtiefe als der Einschuss der einstufigen Optik (5.18 B) aufweist. Der
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kleinere Einschuss der einstufigen Optik dringt bis auf den vergoldeten Pro-
bentra¨ger ein. Zusa¨tzlich ist beim kleinen Einschuss der einstufigen Voroptik
ein deutlicherer Wulst erkennbar, der vermutlich durch das kurze Anschmelzen
des Farbstoffes erzeugt wird. Dieser Wulst ist hier vergleichsweise erhabener
als beim kleineren Einschuss der Teleskopoptik. Des Weiteren fallen zudem die
Ra¨nder der Einschu¨sse mit Teleskopoptik flacher ab.
Abbildung 5.18: Brennfleckenvergleich (einstufige, zweistufige Voroptik)
Je zwei gro¨ßere und zwei kleinere Brennflecken sind vergleichend dargestellt. Zwei
Brennflecken wurden mit der Teleskopoptik ((A) kleinerer Durchmesser, (C) gro¨ße-
rer Durchmesser) und zwei mit der einstufigen Voroptik ((B) kleinerer Durchmesser,
(D) gro¨ßerer Durchmesser) erzeugt. (A) Die Desorption erfolgte nicht bis auf den
Probentra¨ger und die Ra¨nder des Einschusses sind sehr flach (weißer Pfeil). (B) Die
Desorption erfolgte bis auf den vergoldeten Probentra¨ger und und die Ra¨nder des Ein-
schusses sind steil (weißer Pfeil). Auch der Wulst um den Einschuss ist erhabener. (C
und D) die Einschu¨sse sind vergleichbar, jedoch zeigt D einen etwas ausgepra¨gteren
Randwulst.
Betrachtet man sich die großen Brennflecken der Teleskopoptik (5.18 C)
und der einstufigen Voroptik (5.18 D), so sind die Unterschiede weniger deut-
lich. Lediglich der Wulst des Einschusses der einstufigen Voroptik ist auch hier
im Vergleich etwas erhabener. Die fu¨r diesen Vergleich deponierten Laserpul-
senergien waren 2-4 mal ho¨her fu¨r die Brennflecken der Teleskopoptik, als fu¨r
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die der einstufigen Optik.
5.3.3 Scanning Laser Desorption/Ionisation – SLDI
Zur Charakterisierung der mo¨glichen ra¨umlichen Auflo¨sung bei rasternden Mes-
sungen mit dem FT-ICR MS wurde ebenfalls eine homogene Farbstoffschicht
(siehe Kapitel 4.8.1, S.77) untersucht. Die Farbstoffschicht wurde zusa¨tzlich
durch ein Metallgitter strukturell modifiziert. Die effektive laterale Auflo¨sung
wurde auf der Basis der Brennflecken auf ≈ 7,6µm ∅ bestimmt. Da die vorein-
gestellte Schrittweite des x,y,z-Probenpositioniersystems 7,44µm betrug, u¨ber-
lappten die Messpunkte leicht. Die Abbildung 5.19 (S.135) ist das erste FT MS
image, das mit der neuen AP-SMALDI Ionenquelle erzeugt wurde.
Abbildung 5.19: Rasternde Untersuchung (SLDI, FT
MS) – Farbstofffilm mit Gitter
Ein Standard MALDI Probentra¨ger wurde mittels Filzschrei-
ber mit einer homogenen Farbstoffschicht (roter Edding) pra¨pa-
riert und zusa¨tzlich mit einem Metallgitter (lichte Weite 320µm,
Stegbreite 40µm) versehen. Das image wurde aus FT MS Daten
(Massenbereich: 50-500 Da, Auflo¨sung: 50000, Massengenauig-
keit: 10,3ppm) erzeugt. Pixelkantenla¨nge 7,44µm, 30Ö30 Pixel,
effektive laterale Auflo¨sung ≈ 7,6µm ∅ (Brennflecken), Laserpul-
senergie ≈ 2,8µJ.
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5.3.4 Ergebniszusammenfassung – Optischer Laserfokusdurch-
messer, LDI und SLDI
Die Untersuchungen mittels beam-profiler ergaben einen optischen Laserfokus-
durchmesser (1/e2-Kriterium) von 6,2µm ±0,6µm ∅ fu¨r die einstufige Voroptik.
Zur Abscha¨tzung des Desorptions-Laserfokusdurchmessers ko¨nnen die Brenn-
flecken, die durch Laserbeschuss in Oberfla¨chen (z.B. homogener Farbstofffilm)
erzeugt werden, herangezogen werden. Die Brennflecken dienen somit der Er-
mittlung der effektiven lateralen Auflo¨sung. Messreihen an Farbstofffilmen erga-
ben einen kleinstmo¨glichen, bei 1000-facher lichtmikroskopischer Vergro¨ßerung
noch erkennbaren Desorptions-Laserfokusdurchmesser von ≈ 0,6µm ∅.
U¨ber die Beobachtung des kleinstmo¨glichen Desorptions-Laserfokusdurchmes-
sers hinaus wurden weitere Messungen an Farbstofffilmen vollzogen. Dabei wur-
den erga¨nzend MS Messungen durchgefu¨hrt. Somit konnte direkt, u¨ber die Be-
trachtung und Vermessung der erzeugten Brennflecken ein Zusammenhang zwi-
schen lateraler Auflo¨sung und analytischer Empfindlichkeit hergestellt werden.
Folgende Spezifikationen wurden so fu¨r die neue AP-SMALDI Ionenquelle er-
mittelt:
 Brennfleckengro¨ße ≈ 1µm ∅ = erste Massenspektren der Hauptkompo-
nente des Farbstoffes (Intensita¨t (NL) ≈ 1*101) am LTQ MS,
 Brennfleckengro¨ße ≈ 3µm ∅ = permanente Massenspektren der Haupt-
komponente des Farbstoffes (Intensita¨t (NL) ≈ 2*101) am LTQ MS,
 Brennfleckengro¨ße ≈ 4µm ∅ = permanente Massenspektren der Haupt-
komponente des Farbstoffes (Intensita¨t (NL) ≈ 1*104) am FT MS.
Bei der Spezifikation spielt die Laseroptik und damit die Form des Laser-
fokus (Energieverteilung im Fokusquerschnitt) eine wichtige Rolle. Erste ras-
ternde Untersuchungen eines Farbstofffilms, der durch ein Gitter strukturell
modifiziert wurde, ergaben, bei einer lateralen Auflo¨sung von ≈ 7,5µm ∅, ein
kontrastreiches image des Analytsignals.
5.4 Diskussion der Experimentellen Ergebnisse – Op-
tischer Laserfokusdurchmesser, LDI und SLDI
Optischer Laserfokusdurchmesser: Der Vergleich der beam-profiler Aufnah-
men unterschiedlicher laseroptischer Konfigurationen zeigt sehr deutlich Un-
terschiede in der Homogenita¨t und Gro¨ße des Laserfokusquerschnitts. So be-
tra¨gt der Durchmesser an dieser Stelle, bei einstufiger Voroptik, 6,2µm ±0,6µm
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(Fla¨che ≈ 30µm2) im Vergleich zu 11,6µm ±1,1µm Durchmesser (Fla¨che ≈ 106
µm2) mit Teleskopoptik. Beim Vergleich der Querschnitte beider Laserfoki fa¨llt
auf, dass sich die Steilheit der Flanken, und damit die Geschwindigkeit der Ener-
gieabnahme zum Rand des Laserfokus hin, stark unterscheidet (siehe Abb.5.12,
S.129 und Abb.5.13, S.130). Zusa¨tzlich zeigt sich die Gro¨ße der einzelnen Farb-
fla¨chen und Farbverla¨ufe vergleichsweise gro¨ßer und kontinuierlicher bei Ver-
wendung der Teleskopoptik. Deren Querschnittsfla¨che im Laserfokus ist auch
nahezu viermal so groß, im Vergleich zu einstufiger Voroptik. Die Verwendung
der zweiten Vorlinse (L2) in der Teleskopoptik fu¨hrt also nicht nur zu einer
A¨nderung des Konvergenzwinkels am Objektiv, sondern auch zu einer Vera¨nde-
rung der Energieverteilung im Laserfokus. Zusa¨tzliche Grenzfla¨chen, die durch
die zweite Linse eingebracht werden, ko¨nnten hierfu¨r verantwortlich sein. Wei-
tere Untersuchungen in dieser Hinsicht ko¨nnten sich deshalb der Untersuchung
des Zwischenfokus zwischen L1 und L2 widmen.
Korrelation des optischen mit dem Desorptions-Laserfokusdurch-
messer: Die Korrelation des optischen mit dem Desorptions-Laserfokusdurch-
messer ist aus unterschiedlichen Gesichtspunkten nicht einfach. Wie bereits im
Kapitel 4.3 (S.72) beschrieben, ergibt sich der optische Laserfokusdurchmesser
auf der Basis eines theoretischen Energiekriteriums (hier: 1/e2 Kriterium). Die
Ausmaße des Laserfokus ha¨ngen demnach von der maximalen Energiedichte im
Zentrum und deren abfallen auf den 1/e’ten Teil zum Rand hin ab. Bei MALDI
Messungen wird die Gro¨ße des Desorptionsortes jedoch nicht durch einen theore-
tischen Schwellenwert, sondern durch den realen Desorptions-Schwellenwert des
untersuchten Analyten bzw. der MALDI Matrix bestimmt. Material wird also
in dem Probenbereich desorbiert, wo dieser spezifische Schwellenwert des Ana-
lyten energetisch durch den auftreffenden Laser noch u¨berschritten wird. Dies
ha¨ngt von zahlreichen Faktoren wie Absorptionskoeffizient und Koha¨sivita¨t des
Analyten ab (Johnson und Sundvist, 1991; Zhigilei et al., 1997, 1998; Zhigilei
und Garrison, 1998). Optischer und Desorptions-Laserfokusdurchmesser unter-
schieden sich also aufgrund ihres Bezugssystems (theoretische und praktische
Schwellenenergie). Die Charakterisierung des Desorptions-Laserfokusdurchmes-
sers u¨ber einen konkreten Energiebetrag stellt jedoch ein messtechnisches Pro-
blem dar. Der Sensor des beam-profiler Aufbaus wu¨rde, bei Applikation der
selben Laserenergiemenge wie sie fu¨r MALDI Untersuchungen verwendet wird,
bescha¨digt werden. Durch Abschwa¨chung kann die Laserenergie so weit redu-
ziert werden, dass diese im beam-profiler Aufbau messbar wird. Dabei tritt
jedoch erneut das Problem auf, dass sich Energiemenge und Fla¨che nicht-linear
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zueinander a¨ndern (siehe Abb.3.4, S.19). Die tatsa¨chlichen Energieverha¨ltnis-
se wa¨hrend der MALDI Messung ko¨nnten deshalb lediglich aus beam-profiler
Daten interpoliert werden (siehe Kapitel 3.3, S.19). Durch die asymmetrische
Laserenergieverteilung im gaußfo¨rmigen Laserstrahl kann also direkt, auf der
Basis visualisierendes Techniken, wenig u¨ber die Energieverteilung bei einer
echten MALDI Messung gesagt werden. Nichts desto trotz vermittelt die Vi-
sualisierung der Energieverteilung im Laserquerschnitt wichtige Informationen,
um Messpha¨nomene bei echten MALDI Messungen besser verstehen zu ko¨nnen.
Im Gegensatz hierzu vermittelt die Beobachtung von Brennflecken auf der Pro-
be unmittelbar, wie hoch lateral aufgelo¨st wurde oder werden kann, ohne dass
eine U¨berlappung der Desorptionsorte (engl.: oversampling) auf der Probe er-
folgt. Da davon ausgegangen wird, dass der Desorptions-Laserfokusdurchmesser
kleiner als der Ionisations-Laserfokusdurchmesser ist, schließt die Beurteilung
anhand von Brennflecken ein oversampling aus.
LDI und SLDI: Wie bereits erwa¨hnt kann, durch die Korrelation zwi-
schen Brennfleckengro¨ße (z.B. in einer homogenen Farbstoffschicht) und Signal-
intensita¨t im MS, die apparative Sensitivita¨t bzw. der Justierungsstatus schnell
und einfach ermittelt werden (siehe Kapitel 5.1.4, S.107 und Kapitel 5.3.2.1.3,
S.131).
Der durch Abschwa¨chung des Laserstrahls erreichbare kleinstmo¨gliche De-
sorptions-Laserfokusdurchmesser befindet sich, mit ≈ 0,6µm ∅, nahe dem Li-
mit der lichtmikroskopischen Nachweisgrenze (1000-fache Vergro¨ßerung; siehe
Abb.5.14, S.131). Durch etwas geringere Abschwa¨chung konnte ein stetiges Io-
nensignal, bei LDI Untersuchungen des Farbstoffes am LTQ MS, bei einer la-
teralen Auflo¨sung von <3µm ∅ (siehe Abb.5.16, S.132) und am FT MS mit<4µm ∅ (siehe Abb.5.17, S.133) erzielt werden. Bei Betrachtung der minima-
len Desorptions-Laserfokusdurchmesser, die no¨tig sind, um bei den beiden Mas-
senanalysatortypen (LTQ und FT-ICR) ein Signal zu erhalten, fa¨llt ein doch
erheblicher Unterschied auf. Das Fla¨chenverha¨ltnis, dass sich aus diesen Durch-
messern ergibt, zeigt, dass eine 2,5-mal gro¨ßere Fla¨che bei Messungen mit dem
FT-ICR MS im Vergleich zum LTQ MS desorbiert werden muss, um stetig
ada¨quate Massenspektren zu erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war noch die FT-
ICR und nicht die FT-ICR Ultra Zelle installiert.
Insgesamt ist das LTQ MS deutlich sensitiver, wie Abbildung 5.15 (S.132),
anhand des kleinstmo¨glich messbaren Desorptions- Laserfokusdurchmessers, ver-
deutlicht. Dahingegen ist beim FT MS die Sensitivita¨tsgrenze beim ausreichen-
den Desorptions-Laserfokusdurchmesser schon erreicht. Eine geringere Ionen-
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menge ist nicht mehr messbar. In Bezug auf die Sensitivita¨t ist das LTQ MS
dem FT MS deutlich u¨berlegen, was sich mit der Installation der FT-ICR Ultra
Zelle noch versta¨rkte. Fu¨r Messungen, die mit der FT-ICR Zelle durchgefu¨hrt
werden konnten, war die FT-ICR Ultra Zelle zu insensitiv.
Die erste rasternde FT MS Untersuchung mit der neuen AP-SMALDI Ionen-
quelle wurde an einer, durch ein Metallgitter strukturierten homogenen Farb-
stoffoberfla¨che, durchgefu¨hrt. Das Metallgitter besitzt eine Stegbreite von 40µm
und eine lichte Weite von 320µm. Untersucht wurde ein 30Ö30 Pixel großes Are-
al (Pixelkantenla¨nge: 7,44µm). Auf Basis der gewonnenen FT Daten konnte ein
Verteilungsbild mit sehr gutem Kontrast erstellt werden. Allerdings wurde hier
auch die Dauer solcher Untersuchungen mittels FT-ICR MS deutlich. Die 900
Pixel, die ein Probenareal von etwa 225Ö225µm2 umfassen, beno¨tigen bei einer
Aufnahmegeschwindigkeit von ca. 1 Hz 15 Minuten Messzeit.
Brennflecken, die mit einstufiger und zweistufiger Voroptik erzeugt wurden,
wurden lichtmikroskopisch genauer betrachtet. Die beobachteten Unterschiede
werden in Kapitel 5.3.2.2 (S.133) na¨her beschrieben. Bei kleinem Laserfokus-
durchmesser und einstufiger Voroptik wurde die Farbstoffschicht, eines homogen
beschichteten Probentra¨gers, vollsta¨ndig desorbiert. Die Ra¨nder des Desorpti-
onskraters sind steil und der Desorptionsort ist von einem Wulst umgeben. Bei
kleinem Laserfokusdurchmesser mit der Teleskopoptik weisen die Brennflecken
eine abweichende Form auf. Die Kraterra¨nder sind flacher und die Farbstoff-
desorption erfolgte nicht bis zum Grund des Probentra¨gers.
Die vollsta¨ndige Desorption des Farbstoffes bis zum Boden des Proben-
tra¨gers besta¨tigt die sta¨rkere Laserfokussierung bei einstufiger Voroptik, mit
schnell zu den Ra¨ndern des Fokusquerschnitts abnehmender Laserenergie. Der
Wulst, der bei einstufiger Voroptik am Rand zu beobachten ist, ko¨nnte durch
photomechanischen Stress und kurzes Aufschmelzen des Farbstoffes verursacht
worden sein (Sonntag et al., 2009; Zhigilei und Garrison, 2000). Das sowohl
photomechanische als auch thermische Aspekte beteiligt sein ko¨nnten legt die
intermedia¨re Pulsdauer des LTB MNL-202LD nahe. Der Wulst am Rande der
Desorptionskrater ist auch bei den in Abbildung 5.18 (S.134) aufgefu¨hrten
gro¨ßeren Laserfoki, jedoch in schwa¨cherer Form, zu beobachten. Eine Erkla¨rung
hierfu¨r ko¨nnte in der schwa¨cheren Wirkung photomechanisch oder thermisch
aufgebauten Drucks bei der Formung großer Brennflecken liegen, da der gro¨ße-
re Desorptionsraum eine sta¨rkere Druckausdehnung nach innen ermo¨glicht.
Die bereits beschriebene homogenere Energieverteilung im Laserfokus bei
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zweistufiger Voroptik wird zusa¨tzlich dadurch gestu¨tzt, dass der große Brenn-
fleck mit zweistufiger Voroptik, im Vergleich zum großen Brennfleck der ein-
stufigen Voroptik, einen etwas schwa¨cheren Wulst aufweist. Des Weiteren la¨sst
sich daraus schließen, dass die wa¨hrend des Desorptionsprozesses mit der ein-
stufigen Voroptik in der Probe aufgebauten Dru¨cke, auch bei gro¨ßeren Brenn-
flecken, vergleichsweise gro¨ßer sind oder sta¨rker zum Tragen kommen. Weitere
U¨berlegungen, inwiefern die homogenere Energieverteilung im Querschnitt des
Laserfokus bei zweistufiger Voroptik zur Form der Brennflecken beitra¨gt, sollen
im Folgenden dargestellt werden.
Auswirkungen homogenerer Energieverteilung im Fokusquerschnitt
der Teleskopoptik: Erstaunlicherweise zeigt der Aufbau der Teleskopoptik ei-
ne niedrigere Sensitivita¨t als der Aufbau mit einstufiger Voroptik, obwohl die
Entfernung zwischen Laserfokus und der O¨ffnung der verla¨ngerten Ionentrans-
ferkapillare um 2,3 mm verringert werden konnte. Die Beobachtungen, die im
Kapitel 5.1.5 (S.108) dargestellt sind, legen nahe, dass sowohl das angelegte elek-
trische Potential des Probentellers als auch der Sog, der in das MS stro¨menden
Luft, die Haupttransportkra¨fte der Ionen in das MS sind. Deshalb wa¨re eigent-
lich zu erwarten gewesen, dass die konvektiven Kra¨fte, in Folge der Verringerung
des Probenabstandes, sta¨rker wirken und so die Ionen effektiver in das MS trans-
portieren. Dies ist jedoch nicht der Fall. Eine Mo¨glichkeit, die zum beobachteten
Ergebnis gefu¨hrt haben ko¨nnte, ist die U¨berbewertung der konvektiven Kra¨fte
beim Ionentransport. Eine weitere Erkla¨rung ko¨nnte in den Vera¨nderungen des
Laserfokus bei zweistufigen Voroptik, in Bezug auf die Energieverteilung im
Querschnitt, liegen. Die Auswirkungen der homogeneren Energieverteilung im
Laserfokus sollen durch Abbildung 5.20 (S.141) verdeutlicht werden.
Die flacheren Flanken fu¨hren zu einer Vergro¨ßerung des Probenbereiches, in
dem ausschließlich Desorption jedoch noch keine Ionisation stattfindet. Dieser
Effekt wu¨rde durch eine Zunahme des Unterschieds zwischen Desorptions- und
Ionisationsschwelle versta¨rkt werden. Die Laserpulsenergie muss bei homoge-
nerer Energieverteilung im Laserfokus deutlich erho¨ht werden, um die gleiche
Ionenausbeute zu erzielen. Wie Abbildung 5.20 (S.141) deutlich zeigt, deuten
die bei kleinem Laserfokus der Teleskopoptik auftretenden flach abfallenden
Wa¨nde des Desorptionskraters auf einen verbreiterten Bereich hin, in dem nur
Desorption jedoch noch keine Ionisation stattfindet. Um mit der Teleskopoptik
eine vergleichbare Ionenausbeute wie mit der einstufigen Voroptik zu erzie-
len, muss deshalb die laterale Auflo¨sung gesenkt werden. Der Zusammenhang
zwischen Eindringtiefe und Laserfokussierung wird u.a. bei Vaeck und Gijbels
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Abbildung 5.20: Energieverteilung im Laserfokus
Die Konsequenzen unterschiedlicher Energieverteilung im Laserquerschnitt bei einstufiger
und zweistufiger Voroptik werden verglichen. Bei inhomogener Energieverteilung besitzt das
Zentrum des Laserfokus eine hohe Energiedichte, die zum Rand hin schnell (steil) abfa¨llt. Die
Fla¨che zwischen Desorptions- und Ionisationsschwelle, in der ausschließlich Desorption des
Analyten stattfindet, ist klein (gestreifte Fla¨che). Anders bei homogenerer Energieverteilung.
Die Fla¨che zwischen Desorptions- und Ionisationsschwelle des Analyten, in der ausschließlich
Desorption stattfindet, ist deutlich gro¨ßer (gepunktete Fla¨che).
(1990a) erla¨utert. Eine etwaige Vera¨nderung des Desorptionsvolumens wird bei
der Vermessung der Brennflecken nicht explizit beru¨cksichtigt.
Erga¨nzend sollte noch erwa¨hnt werden, dass die flachere Energieverteilung im
Laserfokusquerschnitt zu einer verringerten Desorption von Clustern gefu¨hrt ha-
ben ko¨nnte. Sollte der Cluster-Ionisationsmechanismus der maßgeblich an der
Ionenentstehung beteiligte Mechanismus sein, wu¨rde auch dies zu einer niedri-
geren Signalintensita¨t fu¨hren (Hankin und John, 1999; Karas und Kru¨ger, 2003;
Loboda und Chernushevich, 2005).
Fazit: Die neue AP-SMALDI Ionenquelle konnte sowohl u¨ber den optischen
Laserfokusdurchmesser als auch durch unterschiedliche Desorptions-Laserfokus-
durchmesser charakterisiert werden. Dabei wurde zur optischen Charakteri-
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sierung das 1/e2-Kriterium benutzt. Die Charakterisierung bezu¨glich des De-
sorptions-Laserfokusdurchmessers gilt spezifisch fu¨r das chemisch-physikalische
Verhalten des untersuchten Farbstoffes. Es konnte ein optischer Laserfokus-
durchmesser des installierten AP-SMALDI Aufbaus mit einstufiger Voroptik
von 6,2µm ±0,6µm ∅ (A ≈ 30µm2) erzielt werden. LDI Untersuchungen er-
gaben, dass Spektren mit ausreichendem Signal-Rausch-Verha¨ltnis mit einem
Desorptions-Laserfokusdurchmesser von ≈ 3µm ∅ am LTQ MS und mit ≈ 4µm∅ am FT MS mo¨glich sind. Erste SLDI Untersuchungen ergaben ein FT image
mit sehr gutem Kontrast und einer lateralen Auflo¨sung <7,5µm. Dabei wurde
mit einer voreingestellten Massenauflo¨sung von 50000 im Massenbereich m/z
50-500 Da gemessen. Die Untersuchung des AP-SMALDI Aufbaus mit zweistu-
figer Voroptik (Teleskopoptik) resultierte nicht in einer gewu¨nschten Erho¨hung
der Sensitivita¨t. Es ergaben sich jedoch interessante Erkenntnisse in Bezug auf
den Zusammenhang zwischen Sensitivita¨t der AP-SMALDI Ionenquelle und der
Energieverteilung im Querschnitt des Laserfokus.
5.5 Experimentelle Ergebnisse – Probengewinnung
5.5.1 Adaptierung der Zelllinien an serumfreie Medien (Zell-
kultur)
Wie in Kapitel 4.9.1 (S.80) bereits beschrieben, wurden u.a. humane, perma-
nente Krebszelllinien als biologische Proben verwendet. Um Sto¨rungen durch
unbekannte proteinische Komponenten bei der massenspektrometrischen Unter-
suchung weitestgehend auszuschließen, wurden die Zellen an serumfreie Medien
zur Kultivierung adaptiert (siehe Kapitel 3.7.2, S.59). Die Ergebnisse dieser
Adaptierung sind in Tabelle 4.5 (S.82) zusammengefasst. Zusa¨tzlich werden
Beobachtungen, in Bezug auf morphologische Charakteristika der adaptierten
Zellen, durch die Abbildungen 5.21 (S.143) und 5.22 (S.143) verdeutlicht. Zu-
sammenfassend ko¨nnen die Ergebnisse wie folgt umrissen werden:
 Die Zellen ko¨nnen in den genannten serumfreien Medien ohne Zeitverzo¨ge-
rung, also ohne eine lange Adaptierungsphase, kultiviert werden. Versuche
mit sofortiger oder schrittweiser Senkung (2 %, 0,5 %) der FCS Konzen-
tration zeigen dies.
 Die Kultivierung in serumfreiem Medium fu¨hrt teilweise zu morpholo-
gischen Vera¨nderungen (Form und Gro¨ße). Die Anzahl und Gro¨ße der
Zellfortsa¨tze bzw. der Zellvera¨stelung (Lamellipodien, Filopodien) a¨ndert
sich.
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Abbildung 5.21: Zelllinie 8305C in konventioneller und serumfreier Kultur
(A) Permanente, humane Krebszelllinie 8305C in konventionellem RPMI Medium. (B) 8305C
Zellen in serumfreiem PC-1 Medium. Die roten Ellipsen verdeutlichen besondere morpho-
logische Unterschiede unter beiden Kulturbedingungen. Unter konventionellen Bedingungen
tritt eine versta¨rkte Vera¨stelung der Zellfortsa¨tze bei eher kompaktem Zellko¨rper (Soma) auf.
Unter serumfreien Bedingungen ist ein eher spindelfo¨rmiger Zellko¨rper zu beobachten und
die Vera¨stelungen der Fortsa¨tze nehmen ab oder es treten teilweise fein geza¨hnte, fla¨chige
Fortsa¨tze auf.
Abbildung 5.22: Zelllinie HeLa in konventioneller und serumfreier Kultur
(A) Permanente, humane Krebszelllinie HeLa in konventionellem MEM Medium. (B) HeLa
Zellen in serumfreiem Quantum 101 Medium. Die roten Ellipsen verdeutlichen besondere mor-
phologische Charakteristika der HeLa Zellen. Sowohl die Vera¨stelungen der Zellfortsa¨tze als
auch das teilweise vergro¨ßerte Fla¨chenwachstum treten in beiden Zellkulturmedien auf.
Die Gewinnung der Gewebeproben ist im Kapitel 4.9.2 (S.81) beschrieben.
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5.6 Diskussion der Ergebnisse – Probengewinnung
Die Zellproben wurden vollsta¨ndig im eigenen Zellkulturlabor kultiviert. Die
Adaptierung der kultivierten Zellen an serumfreie Medien konnte, entgegen an-
ders lautender Informationen, unproblematisch durchgefu¨hrt werden. Die wo-
chenlange Adaptierung u¨ber mehrstufiges Absenken der FCS Konzentration
musste nicht durchgefu¨hrt werden.
Im Verlauf der Arbeit stellte sich jedoch heraus, dass die kommerziell ange-
botenen serumfreien Medien recht große Unterschiede aufweisen. Dies bezieht
sich vor allem auf die Menge und Qualita¨t der proteinischen Zusa¨tze, wie z.B.
rekombinante Eiweiße oder Eiweißhydrolysate. Auch Informationen der Her-
stellerfirmen geben hier wenig Aufschluss. Die Firmen geben allenfalls quali-
tative Informationen u¨ber derartige Zusa¨tze heraus. Die weitestgehende Eli-
minierung bzw. Minimierung medienbedingter massenspektrometrischer Hin-
tergrundsignale wurde somit schwierig. Die Information, dass humane, rekom-
binante Eiweiße zugesetzt wurden, ermo¨glicht einen Ausschluss von Signalen
im Massenspektrum. Dies gilt nicht fu¨r die Information, dass z.B. Sojaeiweiß-
Hydrolysate enthalten sind (de la Barca et al., 2000; Khalil et al., 2006).
Versuche mit Eiweiß freiem Medium, an als robust geltenden HeLa Zellen,
a¨ußerten sich in Zellablo¨sung vom Substrat, Ausbleiben des Wachstums, etc..
Dies zeigt die Wichtigkeit der proteinischen Zusa¨tze. Die Verwendung eines
komplett Eiweiß freien Mediums wa¨re deshalb nur unter kontrollierter Supple-
mentierung mo¨glich, die aber jahrelange Erfahrung im Bereich der Zellkultur
erfordert.
Die beobachteten morphologischen Zellvera¨nderungen (Gro¨ße und Form; sie-
he Abb.5.21, S.143 und Abb.5.22, S.143) lassen eine Vera¨nderung auf moleku-
larer Ebene vermuten. Dabei ist es jedoch schwierig eine Aussage daru¨ber zu
treffen, ob diese auf qualitativer Ebene, im Sinne der grundlegenden A¨nderung
der Komposition der Zellmembran oder auf quantitativer Ebene stattfinden. Die
morphologischen Vera¨nderungen der Zellen (Lamellipodien, Filopodien) deuten
auf eine Vera¨nderung des Cytoskeletts und der daran beteiligten Strukturprote-
ine hin (Nemethova et al., 2008). Die Untersuchung derartiger Fragestellungen
waren nicht Gegenstand dieser Arbeit. U¨berpru¨fungen der Wachstumsgeschwin-
digkeit ergaben keine signifikanten Unterschiede zwischen konventionellen und
serumfreien Bedingungen (Daten nicht gezeigt).
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5.7 Experimentelle Ergebnisse – Zellpuffer, artifizi-
elle Proben, Zell- und Gewebevorbereitung,
SMALDI-Pra¨paration und -Untersuchung
Im Folgenden werden weitere Ergebnisse der experimentellen Arbeit vorgestellt.
Die Intensita¨tsverteilung in den dargestellten massenspektrometrischen Ver-
teilungsbildern wird in Graustufen (niedrigste Konzentration: schwarz, ho¨chs-
te Konzentration: weiß) oder Falschfarben (niedrigste Konzentration: Farbton
nicht vorhanden, ho¨chste Konzentration: Farbton am kra¨ftigsten) wiedergege-
ben. Bei Angabe der Massenauflo¨sung des FT-ICR Massenanalysators ist die
voreinstellbare Massenauflo¨sung des LTQ-FT gemeint (Massenauflo¨sung bei
m/z 400 Da (FWHM); siehe Kapitel 3.4.1.1, S.22).
5.7.1 Zellpuffer – Entwicklung eines neuen Matrixgemisches
Bei der Herstellung der Zellpuffer (Zusammensetzung siehe Tab.5.4, S.149)
wurde ein neuartiger wa¨ssriger Ansatz verfolgt. D(-)Mannitol, eine von Pflan-
zen als compaptible solute (siehe Kapitel 3.8, S.59) natu¨rlicherweise verwen-
dete Substanz, wurde mit seinen besonderen Eigenschaften zur Pra¨paration
biologischer Proben verwendet. compatible solutes sind in der Lage zur Auf-
rechterhaltung zellphysiologischer Aktivita¨ten, unter Bedingungen des Mangels
an freiem Wasser, beizutragen. In Mischungen soll D(-)Mannitol die Aktivita¨t
von Trypsin, unter Entzug von freiem Wasser, aufrecht erhalten und somit ein
funktionierendes Enzymsystem sichern. Eine unter bestimmten Bedingungen
gleichzeitig auftretende Erho¨hung der Viskosita¨t senkt dabei die Diffusions-
geschwindigkeit (Migration) entstehender Spaltprodukte. Der Bezug zwischen
einer Erho¨hung der Viskosita¨t und der Senkung der Diffusion ergibt sich aus
dem 2ten Fick’schen Diffusionsgesetz.
Die Einhaltung eines rein wa¨ssrigen Systems schließt dabei denaturierende
und desintegrierende Prozesse an empfindlichen biologischen Systemen nahezu
aus. Eine ideale Matrix, zur Pra¨paration von imaging Proben, sollte folgende
Eigenschaften aufweisen:
 Die Applikation der Matrix und die Matrix selbst mu¨ssen gewa¨hrleisten,
dass Analyten ortsnah verbleiben. Dies sind Voraussetzungen fu¨r eine au-
thentische Probenpra¨paration. Herko¨mmlicherweise wird dies durch das
Airspray-Verfahren erzielt. Jedoch wird hierbei auch ein relativ hoher or-
ganischer Lo¨sungsmittelanteil verwendet, der die Gefahr der Desintegra-
tion biologischer Strukturen birgt.
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 Bei der Applikation eines Matrixgemisches, in dem evtl. Trypsin schon
enthalten ist, muss die Diffusion von Spaltprodukten z.B. durch interme-
dia¨re Erho¨hung der Viskosita¨t reduziert werden.
 Die abschließende Kristallisation der Matrix sollte mo¨glichst feinkristallin
erfolgen.
Abbildung 5.23: Viskosita¨t des Zellpuffers
Mikroskopische Dokumentation (HF) von Zellpuffer 1 (ZP1). Die Abbildungen (A und B)
zeigen eine gelartige Mischung von ZP1 und Trypsin ((A) 10:1, (B 20:1) nach zweistu¨ndiger
Inkubation im Inkubator (37°C, 100 % RH). Eine mechanische Verformung (rote Ellipsen)
bleibt erhalten.
Durch die Entwicklung der Zellpuffer wurde versucht, diese Matrixeigen-
schaften zu erzielen. Die Inhaltsstoffe fu¨hren zur Vera¨nderung der Viskosita¨t
des Zellpuffers, nach Verlust eines bestimmten Anteils an freiem Wasser (sie-
he Abb.5.23, S.146). Die Mischung wird gelartig. Der Wasserverlust kann z.B.
durch leichtes Eintrocknen mittels Fo¨n erzielt werden.
Bei weiterem Verlust an Wasser aus dem Zellpuffer tritt schließlich meist
Kristallisation bzw. Erstarren ein. Sollte die Kristallisation bzw. das Erstar-
ren nicht eintreten, so kann diese, durch kurzes nachtra¨gliches Bespru¨hen mit
Matrix mittels Airspray, ausgelo¨st werden (siehe Kapitel 4.10.2, S.83). Die Kris-
tallisation erfolgt in Form einer homogenen Schicht aus feinen, nadelfo¨rmigen
Kristallen. Der erstarrte Festko¨rper zeigt, erkennbar durch die Autofluoreszenz
des 2,5-DHB, eine ho¨chst homogene Kristallisation der Matrix (siehe Abb.5.24,
S.147).
Die Abbildungen 5.24 (S.147) und 5.25 (S.147) zeigen, jeweils anhand einer
Pra¨paration von HeLa Zellen, den kristallisierten bzw. den erstarrten Zellpuffer.
Beide Varianten ko¨nnen durch die Nutzung der Autofluoreszenz von 2,5-DHB
kontrolliert werden. Biologische Strukturen sind dabei unterhalb der Matrix-
schicht gut erkennbar.
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Abbildung 5.24: Kristallisierter Zellpuffer 1 u¨ber HeLa Zellen
Mikroskopische Dokumentation (HF, A und Autofluoreszenz, B, Filter 4) von Zellpuffer 1
(ZP1) nach Kristallisation u¨ber HeLa Zellen. Eine Trypsin Stammlo¨sung wurde 1:20 mit
ZP1 verdu¨nnt. Die Zellen wurden 12 Stunden im Inkubator (37°C, 100 % RH) inkubiert.
Anschließend erfolgte die Kristallisation. (A) Die Kristallschicht des Zellpuffers ist kontinu-
ierlich. (B) Die Autofluoreszenzaufnahme zeigt deutlich die feinen, nadelfo¨rmigen 2,5-DHB
Kristalle nach Trocknung des ZP1. Die HeLa Zellen (hellgru¨n) sind unter dem 2,5-DHB
Kristallen (blau) erkennbar.
Abbildung 5.25: Erstarrter Zellpuffer 1 u¨ber HeLa Zellen
Mikroskopische Dokumentation (Hellfeld A, B und Autofluoreszenz C, Filter 4) von Zellpuffer
1 (ZP1) u¨ber HeLa Zellen nach Erstarrung. Eine Trypsin Stammlo¨sung wurde 1:10 mit
ZP1 verdu¨nnt. Die Zellen wurden 12 Stunden im Inkubator (37°C, 100 % RH) inkubiert.
Anschließend erfolgte die Erstarrung. (A, B) Die erstarrte Schicht des ZP1 ist kontinuierlich.
Die Bilder A und B unterscheiden sich lediglich in der Fokusebene (A, Fokus tief; B, Fokus
hoch). (C) Die Autofluoreszenzaufnahme macht die HeLa Zellen (hellgru¨n) deutlich unter
dem erstarrten 2,5-DHB (blau) erkennbar.
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5.7.1.1 Zusammensetzung der Zellpuffer
Die Zusammensetzung der Zellpuffer-Gemische (siehe Tabelle 5.4, S.149) ist hy-
poton im Vergleich zum Cytoplasma (Osmolarita¨t Cytoplasma: 0,3-0,4 mol/L).
Die Zusammensetzung wurde nach gefrierpunkt-osmometrischen Messungen klas-
sischer Zellkulturmedien mit 10 % FCS (Osmolarita¨t 0,439 Osmol/L; Osmomat
030, Gonotec GmbH) und der berechneten Osmolarita¨t von DPBS Puffer aus-
gerichtet. Hypotone Milieus bewirken eine Aufnahme von freiem Wasser in die
Zellen, u.U. auch eine Aufnahme der Komponenten der Zellpuffer.
Nach lo¨sen der Komponenten der Zellpuffer (D(-)Mannitol, 182,17 g/mol;
Tris,
121,14 g/mol; 2,5-DHB, 154,12 g/mol) in H2O wurde der pH-Wert der Puf-
fer (pH 6) mittels HCl (Fluka) eingestellt und bis zum Zielvolumen aufgefu¨llt.
Vor Verwendung der Zellpuffer werden diese zuna¨chst mit H+-Ionenaustauscher
behandelt (frisch regenerierter Dowex 50 XW 8 Ionenaustauscher, Serva). Die
Regeneration dieses stark sauren Ionenaustauschers erfolgte nach mu¨ndlicher
Auskunft eines Mitarbeiters der Firma Serva. Die Regeneration hat folgender-
maßen zu erfolgen:
1. Zweistu¨ndige Regeneration des Ionenaustauschers bei Raumtemperatur
(RT) mit 2 mol/L HCl (Suprapur; Ionenaustauscher/Sa¨ure-Volumenverha¨lt-
nis 1:5).
2. Anschließend mit dest. H2O bis zur Neutralita¨t des Waschwassers waschen
(Ionenaustauscher/H2O-Volumenverha¨ltnis 1:6).
Zur Entsalzung des Zellpuffers werden 100µL sedimentierte Ionenaustauscher-
Ko¨rnchen in ein Eppendorf Hu¨tchen vorgelegt, um 1 mL Zellpuffer unter schu¨tteln
(1 Minute) zu entsalzen. Nach erneutem sedimentieren des Ionenaustauschers
wird der U¨berstand in ein frisches Eppendorf Hu¨tchen umpipettiert. Der Zell-
puffer sollte nicht u¨ber den Ionenaustauscher-Ku¨gelchen gelagert werden, da
sich Bestandteile des Harzes herauslo¨sen und die massenspektrometrische Ana-
lyse beeintra¨chtigen ko¨nnen. Der entsalzte Zellpuffer kann bei -20°C gelagert
werden. Gemische mit Trypsin sollten frisch bereitet werden. Gemische mit
Peptiden ko¨nnen bei -20°C gelagert werden.
5.7.1.2 Applikation der Zellpuffer
Die verschiedenen Zellpuffer wurden auf zweierlei Weise appliziert, zum einen
mittels einer normalen Kolbenhubpipette (Eppendorf), zum anderen mit Hilfe
eines Mikromanipulators. Beim Mikromanipulator handelt es sich um eine im
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Tabelle 5.4: Formulierungen der Zellpuffer (ZP) 1, 2 und 2a
In den Zellpuffern 1, 2 und 2a enthaltene Komponenten und deren Konzentrationen (2,5-DHB,
154,12 g/mol; D(-)Mannitol, 182,17 g/mol; Tris-Base, 121,14 g/mol).
Komponente Konzentration [mol/L] Menge [g/10mL]
ZP 1
D(-)Mannitol 0,056 0,1020
Tris Base 0,040 0,0485
2,5-DHB 0,025 0,0385
Gesamt 0,121 0,1890
ZP 2
D(-)Mannitol 0,056 0,1020
Tris Base 0,030 0,0363
2,5-DHB 0,030 0,0462
Gesamt 0,116 0,1845
ZP 2a
D(-)Mannitol 0,056 0,1020
Tris Base 0,042 0,0509
2,5-DHB 0,060 0,0925
Gesamt 0,158 0,2454
Haus gebaute Vorrichtung, mit der eine fused silica Kapillare mittels Mikro-
meterschrauben sehr genau positioniert werden kann. Die u¨ber die Kapillare
zu applizierende Lo¨sung wird mit einer Mikroliterspritze dosiert. Der Mikro-
manipulator ermo¨glicht so die exakte Mikropra¨paration einzelner Zellen oder
Strukturen. Die Auftragung erfolgte entweder als:
 Zellpuffer
 Zellpuffergemisch (Zellpuffer + Peptide)
 Zellpuffergemisch (Zellpuffer + Trypsin)
 Zellpuffergemisch (Zellpuffer + Peptid + Trypsin)
Nach der Auftragung einer bestimmten Menge Zellpuffer, auf eine artifiziel-
le oder biologische Probe, wurde dieser leicht antrocknen lassen bzw. komplett
getrocknet. Die Aktivita¨t des verwendeten Trypsins wurde unter Standardbe-
dingungen und ada¨quater Konzentration u¨berpru¨ft (Roche Diagnostics GmbH,
2009). Zur tryptischen Inkubation einer biologischen Probe mit Zellpuffer wurde
wie folgt verfahren:
1. Eine frisch angesetzte Mischung aus Trypsin Stammlo¨sung (Trypsin in
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0,1 N HCl) 1:10 oder 1:20 mit Zellpuffer verdu¨nnt wird auf eine Probe
aufgetragen.
2. Die aufgetragene Mischung wird leicht eingetrocknet, bis sich der kon-
vexe Meniskus des aufgetragenen Tropfens (Zellpuffergemisch) merklich
gesenkt hat, aber noch keine Erstarrung oder Kristallisation eingetreten
ist.
3. Die so vorbereitete Probe wird nun im Inkubator in einer Kunststoffpe-
trischale, die etwas dest. H2O entha¨lt, fu¨r die gewu¨nschte Zeit inkubiert.
5.7.1.3 Massenspektrum des Zellpuffers
Die massenspektrometrischen Hintergrundsignale der Zellpuffer sollen anhand
des Massenspektrums von Zellpuffer 1 demonstriert werden. Die unterschied-
lichen Zellpufferformulierungen unterscheiden sich lediglich in ihren Mengen-
verha¨ltnissen, nicht aber in ihrer grundsa¨tzlichen Komposition (siehe Abb.5.26,
S.150). Die aufgetretenen Massensignale werden in Tabelle 5.5 (S.151) na¨her
erla¨utert.
Abbildung 5.26: Massenspektren von reinem Zellpuffer 1
(Schwarz) Spektrum mit 27 nJ Laserpulsenergie erzeugt. (Blau) Spektrum mit 37 nJ Puls-
energie erzeugt. Im blauen Spektrum werden nur die zusa¨tzlich zum schwarzen Spektrum
aufgetretenen Signale aufgefu¨hrt.
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Die Spektren zeigen Quasimoleku¨lionen unterschiedlicher Zusammensetzung
im Massenbereich bis etwa m/z 500 Da, die protoniert oder mit Natrium asso-
ziiert sind. Alkaliaddukte werden dabei hauptsa¨chlich von Quasimoleku¨lionen
gebildet, die D(-)Mannitol enthalten. Dies ist typisch fu¨r Saccharide bzw. Sac-
charidderivate. Zudem neigt D(-)Mannitol, im Gegensatz zu TRIS, sta¨rker zur
Adduktbildung mit 2,5-DHB. Insgesamt sind die Signale der Mannitoladdukte
sta¨rker als die weiteren Adduktionen. TRIS bildet bis etwa m/z 400 Da Adduk-
te mit 2,5-DHB. Bei den gro¨ßeren Adduktionen (ab ≈m/z 660 Da) scheint es
sich vornehmlich um Quasimoleku¨lionen mit H+ als Ladungstra¨ger zu handeln.
Massensignale reiner 2,5-DHB Cluster treten bis etwa m/z 850 Da auf.
Tabelle 5.5: Mo¨gliche Mo¨gliche Ionenzusammensetzung (Zellpuffer
1 Massenspektren)
Mo¨gliche Zusammensetzung der Ionen als Grundlage der Massensignale in Zellpuffer 1 Spek-
tren (aufgenommen mit zwei unterschiedlichen Laserpulssta¨rken: 27 und 37 nJ).
Signal Nr. m/z [Da] Zusammensetzung
1 205,08 [Mannitol + Na]+
2 221,08 [Mannitol + K]+
3 258,08 [DHB + TRIS - H2O + H]+
4 273,08 [2DHB - 2H2O + H]+
5 280,00 [DHB + TRIS - H2O + Na]+
6 295,00 [2DHB - 2H2O + Na]+
7 341,00 [Mannitol + DHB - H2O + Na]+
8 387,00 [2Mannitol + Na]+
9 477,08 [Mannitol + 2DHB - 2H2O + Na]+
10 522,83 [2Mannitol + DHB - H2O + Na]+
11 562,83 [4DHB - 3H2O + H]+
12 613,08 [Mannitol + 3DHB - 3H2O + Na]+
13 658,75 [2Mannitol + 2DHB - 2H2O + Na]+
14 744,67 [Mannitol + 4DHB - 3H2O + H]+
15 834,67 [6DHB - 5H2O + H]+
16 880,67 [Mannitol + 5DHB - 4H2O + H]+
5.7.1.4 Signalqualita¨t der MS Spektren peptidischer Zellpuffer Pra¨pa-
rationen
Zur Bestimmung der Spektrenqualita¨t von Peptiden in Zellpuffer wurden Pra¨pa-
rationen von Zellpuffer 2 und mehreren Peptiden (Penta-Glycin, Angiotensin
II, Substanz P) erstellt. Das Matrix:Peptid Verha¨ltnis betrug 500:1, das Addi-
tiv:Peptid Verha¨ltnis 2000:1 (Spektrum siehe Abb.5.27, S.152). Mit Additiv ist
die molare Summe aller Komponenten des Zellpuffer gemeint.
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Abbildung 5.27: Massenspektrum einer Peptidmischung in Zellpuffer 2
Massenspektrum einer Peptidmischung in Zellpuffer 2 (Peptide: Penta-Glycin, Angiotensin
II und Substanz P; Gesamtkonzentration ≈ 6*10−5 mol/L). Als Massensignale konnten be-
obachtet werden: (1) [2DHB-2H2O+H]
+, (2) [Mannitol+TRIS+Na]+, (3) [3DHB-H2O]+,
(4) [4DHB-2H2O]
+, (5) [Angiotensin II+H]+, (6) [Angiotensin II+Na]+, (7) [Angioten-
sin II+DHB+H]+, (8) [Angiotensin II+DHB+Na]+, (9) [Substanz P+H]+, (10) [Substanz
P+O+H]+, (11) [Substanz P+DHB-H2O+H]+.
Mischungen mit einem erho¨hten Matrixanteil (Analyt:Matrix Verha¨ltnis
bis zu 1:6000) fu¨hren ebenfalls zu Massenspektren mit einem guten Signal-
Rausch-Verha¨ltnis. Dies entspricht einem Additiv:Peptid Verha¨ltnis von 23200:1
(≈ 5*10−6 mol/L Peptidgesamtkonzentration).
5.7.1.5 Vergleich der Signalqualita¨t und -intensita¨t zwischen Zell-
puffer und Standard MALDI Pra¨paration
Zum Vergleich der Signalintensita¨t und -qualita¨t, zwischen Zellpuffer und Stan-
dard MALDI Pra¨parationen, wurden vergleichbare dried droplet Pra¨paration
hergestellt und untersucht. Beide Proben wiesen eine identische Peptidkonzen-
tration auf (je 2*10−6 mol/L Bradykinin 1-7 und Angiotensin II). Zum Vergleich
wurden Summenspektren beider Untersuchungen u¨ber alle wa¨hrend der Unter-
suchung erzeugten Spektren gebildet (siehe Abb.5.28, S.154; n = 625). Eini-
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ge der aus den Summenspektren ermittelten Daten sind zusa¨tzlich in Tabelle
5.6 (S.153) aufgefu¨hrt. Das Summenspektrum der Standard 2,5-DHB MALDI
Pra¨paration (Abb.5.28, oben) zeigt im Vergleich zum Summenspektrum der
Zellpuffer 2 Pra¨paration (Abb.5.28, unten) ho¨here Hintergrundsignale. Weitere
Ergebnisse werden anhand der extrahierten Daten in Tabelle 5.6 vorgestellt.
Vergleicht man die absolute Signalsta¨rke des MS Detektors der Messungen
der peptidischen Standard MALDI und Zellpuffer 2 Pra¨paration (siehe Tabelle
5.6, S.153), so erkennt man einen Zuwachs von insgesamt ≈ 30 % Signalsta¨rke
(Bradykinin 1-7 und Angiotensin II Signal) bei der Zellpuffer 2 Pra¨paration
im Vergleich zur Standard MALDI Pra¨paration. Zusa¨tzlich ergibt sich eine
Minderung der pro Spektrum verbrauchten Analytmenge bei der Zellpuffer 2
Pra¨paration um -20 % (8*10−17 mol Zellpuffer 2 Pra¨paration, 10*10−17 mol Stan-
dard MALDI Pra¨paration). Das Matrix:Analyt Verha¨ltnis bera¨gt dabei 10833:1
fu¨r die Standard MALDI Pra¨paration und 7500:1 (Additiv:Analyt Verha¨ltnis
29000:1) bei der Zellpuffer Pra¨paration.
Ein wichtiger Gesichtspunkt der Messungen ist, dass die dargestellten Si-
gnalintensita¨ten bei der Standard MALDI 2,5-DHB Pra¨paration im signalstar-
ken Randbereich erzielt wurden, wa¨hrend bei der Zellpufferpra¨paration gleich
starke Signale im gesamten Pra¨parationsbereich erzielt werden konnten. Dies
ist im Zellpuffer gewa¨hrleistet obwohl ebenfalls 2,5-DHB als Matrix verwendet
wird.
Tabelle 5.6: Vergleich Signalintensita¨t, Matrix/Analyt-Verha¨ltnis
und Desorptionsfla¨che: Standard MALDI und Zellpuffer 2 Pra¨pa-
ration
Vergleichende Darstellung der Signalintensita¨t, Desorptionsfla¨che und des Matrix/Analyt-
Verha¨ltnisses einer Standard MALDI und einer Zellpuffer 2 Peptidpra¨paration (Bradykinin
1-7 und Angiotensin II, je 2*10−6 mol/L.
Vergleichsgro¨ße Standard MALDI Zellpuffer 2
Pra¨paration Pra¨paration
Signalintensita¨t 5,24 5,18 (-1,1 %)
Bradykinin 1-7 [M+H]+
Signalintensita¨t 8,18 11,07 (+35 %)
Angiotensin II [M+H]+
Analytmenge 100 80 (-20 %)
[*10−18 mol]
Matrix/Analyt- 16233 7500
Verha¨ltnis
Additiv/Analyt- 16233 29000
Verha¨ltnis
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Abbildung 5.28: Massenspektren einer peptidischen Standard MALDI Pra¨pa-
ration und in Zellpuffer 2
(Oben) Standard MALDI Pra¨paration (Summenspektrum). (Unten) Zellpuffer 2 Pra¨parati-
on (Summenspektrum). Pra¨pariert wurden jeweils Bradykinin 1-7 ([M+H]+; m/z 757,3 Da;
2*10−6 mol/L) und Angiotensin II ([M+H]+; m/z 1046,4 Da; 2*10−6 mol/L). n = 625 Einzel-
schussspektren. Die y-Achse zeigt die Intensita¨t als absolutes Detektorsignal.
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5.7.2 Ergebniszusammenfassung – Zellpuffer
Die Kombination herko¨mmlicher, in der Biologie und Massenspektrometrie ein-
gesetzter Substanzen (D(-)Mannitol; Tris; 2,5-DHB), ergab ein Gemisch mit in-
teressanten Eigenschaften (Zellpuffer). Der Zusatz von D(-)Mannitol und Tris
vera¨nderte die Eigenschaften einer eintrocknenden, wa¨ssrigen 2,5-DHB Ma-
trixlo¨sung auf zweierlei Art: 1) die Lo¨sung wird intermedia¨r ho¨her viskos (gela¨hn-
lich) und 2) das Kristallisationsverhalten der Matrix wird derart gea¨ndert, dass
die Kristallisation in Form einer Schicht aus feinen, nadelfo¨rmigen Kristallen
erfolgt oder die Mischung amorph erstarrt. Die Effizienz der Matrix wird da-
bei erho¨ht, wie ein Vergleich von Summenspektren einer Standard MALDI mit
einer Zellpuffer 2 Pra¨paration zeigt. Die Signalintensita¨t der Zellpuffer 2 Pra¨pa-
ration steigt im Vergleich um ≈ 30 % an, wa¨hrend die Menge des verbrauchten
Analyten um 20 % abnimmt. Hinzu kommt, dass Signale derart hoher Inten-
sita¨t im gesamten Bereich einer Zellpufferpra¨paration erzielt werden ko¨nnen.
Im Gegensatz hierzu sind in aller Regel gute Signale bei dried droplet Standard
MALDI 2,5-DHB Pra¨parationen nur im Randbereich (sweet spots) zu erzie-
len. In Bezug auf das Matrix:Analyt (Additiv:Analyt) Verha¨ltnis, bei dem gute
Massenspektren erzielt werden ko¨nnen, besteht ein großer Konzentrationspiel-
raum. Die Massenspektren von Zellpuffer Pra¨parationen enthalten im unteren
Massenbereich zusa¨tzliche Signale von D(-)Mannitol und Tris-Addukten.
5.7.3 Massenspektrometrische Untersuchung strukturierter ar-
tifizieller Oberfla¨chen
Strukturierte artifizielle Oberfla¨chen wurden auf zwei Arten hergestellt: 1) durch
nachtra¨gliche Strukturierung von Standard MALDI Probentra¨gern (z.B. durch
metallische Gitter) oder 2) durch Pra¨paration vorstrukturierter Oberfla¨chen
(z.B. gea¨tzte Silizium Wafer) (siehe Kapitel 4.8.2, S.77).
5.7.3.1 LTQ MS Untersuchungen
MS1:
Unter Verwendung des LTQ MS wurde eine dried droplet Pra¨paration aus zwei
Peptiden in Zellpuffer 2 untersucht. U¨ber die Pra¨paration wurde ein TEM Git-
ter platziert. Auf dem TEM Gitter selbst wurde keinerlei Analytsubstanz aufge-
tragen. Die lichtmikroskopische Betrachtung der Desorptionsorte auf der Probe
zeigte eine effektive laterale Auflo¨sung von ≈ 7,5µm ∅. Berechnungen der dabei
desorbierten Peptidmenge ergaben eine Menge von 39*10−18 mol/Pixel. Aus den
massenspektrometrischen Daten konnten zwei Verteilungsbilder erstellt werden,
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die die Lage des Gitters als strukturelles Element kontrastreich wiedergeben
(siehe Abb.5.29, S.156).
Abbildung 5.29: Strukturierte Zellpuffer-Peptidpra¨paration (dried dro-
plet), SMALDI image (Einzelschussspektren, MS1, LTQ MS)
Massenspektrum von Bradykinin 1-7 ([M+H]+, m/z 757,18 Da) und Angiotensin II
([M+H]+, m/z 1046,27 Da), aufgenommen wa¨hrend einer rasternden Untersuchung
mit der LTQ als Massenanalysator. Die Pra¨paration wurde durch ein TEM Gitter
modifiziert (lichte Weite 42µm, Stegbreite 12µm). Das lichtmikroskopische Bild zeigt
den abgerasterten Probenbereich, der durch die Verteilungsbilder der beiden Pep-
tide wiedergegeben wird. 25Ö25 Pixel; 8,06µm Pixelkantenla¨nge; effektive laterale
Auflo¨sung ≈ 7,5µm ∅.
Das Potential des Zellpuffers, im Hinblick auf die Pra¨paration feinster Ober-
fla¨chenreliefs, konnte bei der Pra¨paration des Sa¨gezahntargets demonstriert
werden. Die Pra¨paration zeigt eine sehr homogene, geschlossene Schicht aus
Matrixkristallen innerhalb der gegebenen Mikrovertiefungen (siehe Abb.5.30 B,
S.157). Deutlich sind die Za¨hnungen nach der Pra¨paration erkennbar, obwohl es
sich um feinste Mikrostrukturen handelt (Breite vor der Spitze: ≈ 30µm). Pra¨pa-
rationsversuche mit alkoholischen Standard 2,5-DHB Matrixlo¨sungen fu¨hrten
zu keinem Ergebnis. Die entstehenden großen 2,5-DHB Kristalle maskieren die
Struktur des gea¨tzten Silizium Wafers. Die Verwendung von α-Cyano als Ma-
trix fu¨hrte zwar zu kleinen Kristallen, es bildete sich jedoch keine kontinuierliche
Kristallschicht aus (Daten nicht gezeigt).
Das Sa¨gezahntarget wurde erneut durch eine Mischung aus Zellpuffer 2 und
dem synthetischen Peptid SLLPAIVEL (single letter code) pra¨pariert und unter-
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Abbildung 5.30: Peptidpra¨paration mit Zellpuffer 2 auf gea¨tztem Silizium Wafer
(A) Lichtmikroskopische Aufnahme (Phasenkontrast = PhaKo) der Oberfla¨che eines Silizi-
um Wafers mit Sa¨gezahnstruktur. (B) Pra¨paration des Silizium Wafers mittels Zellpuffer 2
(Autofluoreszenz von 2,5-DHB, blau). Die Abbildung zeigt die Kristallisation von 2,5-DHB in
Form feiner Nadeln. (C) Zusa¨tzliche PhaKo Aufnahme eines Ausschnitts zur Verdeutlichung
des Kristallisationsverhaltens (500-fache Vergro¨ßerung). Die kreisfo¨rmigen Vertiefungen sind
durch Laserdesorption verursacht (≈ 8µm ∅).
sucht. Die Ergebnisse dieser rasternden massenspektrometrischen Untersuchung
sind in Abbildung 5.31 (S.158) dargestellt. Die effektive laterale Auflo¨sung
betrug hierbei ≈ 8µm ∅. Die lichtmikroskopische Abbildung 5.31 A (S.158)
verdeutlicht den abgerasterten Bereich. Die Mikrostrukturen wurden durch
den Zellpuffer exakt ausgefu¨llt. Durch die blaue Autofluoreszenz des 2,5-DHB
zeigt Abbildung 5.31 B (S.158) die Verteilung noch deutlicher an. Es wurden
zwei massenspektrometrische Verteilungsbilder erzeugt, die die Verteilung des
[M+H]+- und des [M+Na]+-Ions zeigen. Bei Betrachtung der Verteilungsbilder
fallen leichte Unterschiede in der Verteilung der beiden Ionen auf. Wa¨hrend
das [M+H]+-Ion sehr homogen u¨ber den gesamten Pra¨parationsbereich verteilt
ist, tritt das [M+Na]+-Ion in der rechten Ha¨lfte in ho¨herer Konzentration auf.
Dennoch ist das [M+Na]+-Ion im gesamten Pra¨parationsbereich vertreten.
MS2:
Die Identifikation peptidischer Biomoleku¨le ist durch Fragmentionenanalysen
(MS2) mo¨glich. Durch die Untersuchung pra¨parierter, strukturierter artifiziel-
ler Oberfla¨chen mittels MS2 wurde zuna¨chst ein bekanntes System gewa¨hlt.
Eine der ersten Untersuchungen fand an einer Pra¨paration mit dem syntheti-
schen Peptid His-Val-Gln-Asp-Leu-Asp-Met-Asn-Leu in Zellpuffer 2 statt. Die
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Abbildung 5.31: Peptidpra¨paration (gea¨tzter Silizium Wafer), SMALDI image
(Einzelschussspektren, MS1, LTQ MS)
Massenspektrum des synthetischen Peptids SLLPAIVEL ([M+H]+, m/z 954,36 Da, [M+Na]+,
m/z 976,67 Da; 4*10−6 mol/L) pra¨pariert in Zellpuffer 2. Massenspektrometrische Verteilungs-
bilder des Peptids, oben: [M+Na]+, unten: [M+H]+). (A) Lichtmikroskopische Aufnahme (HF)
des abgerasterten Bereiches (rotes Quadrat). 30Ö30 Pixel, 7,44µm Pixelkantenla¨nge, effektive
laterale Auflo¨sung ≈ 8µm ∅. (B) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (Autofluoreszenz von
2,5-DHB, blau).
Messung wurde nach Modifikation der Steuersoftware MCP durchgefu¨hrt, so
dass mehrere Einzelschussspektren pro Probenposition erzeugt werden konn-
ten. Zusa¨tzlich wurde die imaging Software Mirion modifiziert, um die er-
zeugten Einzelschussspektren derselben Probenposition nachfolgend summieren
zu ko¨nnen. Die auf der Basis der Untersuchung erstellten massenspektrome-
trischen Verteilungsbilder der Fragmentionen sind in Abbildung 5.32 (S.159)
dargestellt. Die effektive laterale Auflo¨sung liegt bei ≈ 7,3µm ∅. Die Unter-
suchung zeigt, dass die Fragmentionenanalyse von Peptiden, unter Summie-
rung der Einzelschussspektren und einer effektiven lateralen Auflo¨sung <8µm,
mo¨glich ist. Trotz der feinen Oberfla¨chenstruktur wurde eine fast durchgehende
b-Fragmentionenserie erzeugt, wa¨hrend y-Fragmentionen weniger ha¨ufig ent-
standen. Interessant ist die Beobachtung, dass die Signalintensita¨t beim jeweils
dritten Spektrum derselben Position merklich sinkt. Dies trifft vor allem dann
zu, wenn das erste Spektrum eine hohe Signalintensita¨t aufweist. Dies gibt Hin-
weise auf die mo¨gliche Anzahl von Laserpulsen, die auf eine Probenposition, bei
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derart hoher Laserfokussierung, abgegeben werden ko¨nnen und die Gefahr der
massenspektrometrischen Tiefenprofilierung der Probe.
Abbildung 5.32: Peptidpra¨paration (gea¨tzter Silizium Wafer), SMALDI images
(Einzelschussspektren summiert, MS2, LTQ MS)
MS2 Summenspektrum eines synthetischen Peptids (SLC: HVQDLDMNL, [M+H]+, m/z
1084,51 Da) mit b- und y-Fragmenten (Massenbereich m/z 295-1200 Da). Die Konzentrati-
on des Peptids betrug 7*10−6 mol/L. Verteilungsbilder der Fragmentionen (von links nach
rechts): b6, b7, b8 und y9-NH3. (A) Lichtmikroskopische Aufnahme (PhaKo) des abgeras-
terten Bereiches (12Ö35 Pixel; 9,92µm Pixelkantenla¨nge; 3 Einzelschussspektren/Pixel). Die
vergro¨ßerte lichtmikroskopische Aufnahme demonstriert die effektive laterale Auflo¨sung. Diese
betra¨gt ≈ 7,3µm ∅. (B) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (Autofluoreszenz von 2,5-DHB,
blau).
5.7.3.2 FT MS Untersuchungen
MS1:
Die bereits beschriebene MALDI Pra¨paration aus Zellpuffer 2 und zwei Pepti-
den (Bradykinin 1-7, Angiotensin II), modifiziert durch ein TEM Gitter, wur-
de nochmals rasternd mit dem FT MS untersucht. Dabei wurde eine effektive
laterale Auflo¨sung von ≈ 7,5µm ∅ erzielt. Die dabei desorbierte Probenmen-
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ge entspricht ebenfalls 39*10−18 mol/Pixel. Die Ergebnisse zeigen ein weniger
kontrastreiches image auf der Basis erzeugten FT MS Daten, als es auf LTQ
MS Datenbasis mo¨glich war. Zudem konnte lediglich ein Verteilungsbild fu¨r
Angiotensin II erstellt werden (siehe Abb.5.33, S.160). Das in der Abbildung
aufgefu¨hrte Massenspektrum verdeutlicht das niedrige Ionensignal im FT-ICR
Massenanalysator. Bei gleicher lateraler Auflo¨sung entstanden die LTQ MS
images. Die Untersuchung dieser MALDI Probe ist ein weiteres Indiz fu¨r die
niedrigere Empfindlichkeit des FT-ICR MS. Dennoch konnte ein massenspek-
trometrisches Verteilungsbild, unter den gegebenen Bedingungen (Ionenmenge,
Einzelschussspektren), auf dem FT-ICR MS in der Konfiguration von 2005 er-
zeugt werden. Die Massengenauigkeit betrug dabei 16,6ppm.
Abbildung 5.33: Strukturierte Peptidpra¨paration, SMALDI image (Ein-
zelschussspektren, MS1, FT MS)
FT MS Massenspektrum und Verteilungsbild von Angiotensin II ([M+H]+, m/z
1046,5597 Da). Das lichtmikroskopische Bild zeigt den abgerasterten Probenbereich,
der durch ein TEM Gitter (lichte Weite 42µm, Stegbreite 12µm) strukturell modi-
fizierten Peptidpra¨paration. 30Ö30 Pixel; 8,06µm Pixelkantenla¨nge; effektive latera-
le Auflo¨sung ≈ 7,5µm ∅; voreingestellte Massenauflo¨sung 50000; Massenbereich m/z
600-1200 Da; Massengenauigkeit 16,6 ppm.
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5.7.4 Bioprinted molecules – massenspektrometrische Unter-
suchung gedruckter, biomolekularer Proben
Durch die Verwendung des CHIP (engl.: chemical inkjet printer) Druckers war es
mo¨glich, beliebige Muster von Matrix-Analytlo¨sungen auf die Oberfla¨che eines
Edelstahl MALDI Probentra¨gers aufzubringen. Als Analytsubstanzen wurden
Membranlipid- und Peptidgemische verwendet. Ihre Zusammensetzung und die
verwendeten Lo¨sungsmittel sind in Kapitel 4.8.3 (S.78) aufgefu¨hrt.
5.7.4.1 Membranlipide
5.7.4.1.1 LTQ MS Untersuchungen
MS1:
Als erste Substanzklasse wurden die Membranlipide untersucht. Wie im Kapi-
tel 4.8.3 (S.78) beschrieben, wurde neben der in der Drucklo¨sung enthaltenen
Matrix zusa¨tzlich Matrix mittels Airspray appliziert. Die Membranlipidlo¨sung
enthielt Cholesterin und Phosphatidylcholin 34:1 (PC 34:1) und wird im Fol-
genden auch als Lipidmix bezeichnet. Die entstandenen Spektren sind komplex
und durch den metastabilen Zerfall von PC 34:1 bestimmt. Dabei werden mitun-
ter Carbeniumionen ([PC-(lange Fettsa¨ure)]+) gebildet. Jedoch wird der Zerfall
des PC 34:1 vor allem durch die Abspaltung der Phosphocholin-Kopfgruppe
([Phosphocholin+H]+, m/z 184,07 Da) bestimmt. Im noch folgenden Abschnitt
(MS2, S.163) wird das komplexe Fragmentierungsmuster verdeutlicht. Teilweise
treten die Fragmente mit sehr niedriger Intensita¨t auf. Das Cholesterin erscheint
vor allem als [M-H2O+H]+-Ion (m/z 369,33 Da) in den Spektren.
Die Druckpunkte der Probe mittels CHIP Drucker zeigten relativ große
Niveauunterschiede, verursacht durch kreisfo¨rmige Kristallisation. Die Druck-
punkte sehen wie miniaturisierte Vulkankrater aus (”Druck-Krater“). Um die
Krater herum ist die Analytlo¨sung teilweise verlaufen. Die lichtmikroskopi-
sche Hellfeldaufnahme (Abb.5.34 A) zeigt den abgerasterten Bereich auf der
20 nL Lipidprobe, verdeutlicht durch ein rotes Rechteck. Die fluoreszenzmi-
kroskopische Aufnahme (Abb.5.34 B) des abgerasterten Bereiches zeigt auch
nach der Untersuchung eine deutliche Autofluoreszenz des 2,5-DHB (Kraterrand
und dessen Außenseiten). Die Probe bzw. Matrix wurde hier nicht vollsta¨ndig
desorbiert. Die Ergebnisse der rasternden Untersuchung sind in Abbildung 5.34
(S.162 C-H) dargestellt.
Das massenspektrometrische Verteilungsbild Abb.5.34 C zeigt die Verteilung
des [PC]+-Ions. Das Ion ist, von einigen Bereichen abgesehen, relativ homogen
verteilt. Die Verteilung dru¨ckt das Verlaufen der Probe wa¨hrend des Druckvor-
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Abbildung 5.34: Gedruckte Lipidmuster, SMALDI images (Einzelschussspek-
tren summiert, MS1, LTQ MS)
Lichtmikroskopische Aufnahmen des untersuchten Probenareals und erzeugte Verteilungsbil-
der der Probe (Phosphatidylcholin 34:1 (PC) [M]+, m/z 760,50 Da; Cholesterin [M-H2O+H]+,
m/z 369,33 Da). (A) Lichtmikroskopische Aufnahme (HF) des abgerasterten Probenbe-
reiches (rotes Rechteck). (B) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (Autofluoreszenz 2,5-
DHB, blau). images: (C) [PC]+, (D) [PC-H+Na]+, (E) [PC+DHB-H2O]+, (F) [2PC+e−]+,
(G) [Cholesterin-H2O+H]
+ und (H) [Phosphocholin+H]+. 20Ö60 Pixel; 12,41µm Pixelkan-
tenla¨nge; 2 Einzelschussspektren/Pixel; Massenbereich m/z 150-2000 Da.
ganges aus, da auch zwischen den ”Druck-Kratern“ ein fla¨chiges Signal auftritt.
Vergleicht man die Verteilung des [PC]+-Ions mit der des [PC-H+Na]+-Ions
(Abb.5.34 D) und des [PC+DHB-H2O]+-Ions (Abb.5.34 E), so ist vor allem
innerhalb der ”Druck-Krater“ ein Unterschied festzustellen. Dort nimmt die
Intensita¨t des Alkali- bzw. Matrixadduktions ab, wa¨hrend dieser Unterschied
im Bereich zwischen den ”Druck-Kratern“ nicht zu erkennen ist. Bei Betrach-
tung des PC-Dimers (Abb.5.34 F) fa¨llt die diskrete Verteilung im Innern der
”Druck-Krater“, sowie in Form drei weiterer Flecken auf. Ein Fleck befindet
sich im linken, oberen Eck, sowie zwei zwischen den ”Druck-Kratern“. Die Ver-
teilung des [Cholesterin-H2O+H]+-Ions (Abb.5.34 G) korreliert relativ gut mit
der Verteilung des Natriumadduktions von PC 34:1, was den mittleren Teil des
untersuchten Areals angeht. Jedoch ist innerhalb der ”Druck-Krater“, sowie zu
den Ra¨ndern hin, nur ein sehr verstreutes Massensignal festzustellen. Choleste-
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rin zeigt kein deutliches Massensignal von den Graten der ”Druck-Krater“. Die
Kopfgruppe des PC 34:1, das Phosphocholin (Abb.5.34 H), zeigt im unteren
Teil des Untersuchungsbereichs eine a¨hnliche Verteilung wie das [PC+DHB-
H2O]+-Ion.
MS2:
Die MS2 Untersuchung von Phosphatidylcholin 34:1 ist aus mehreren Gru¨nden
schwierig. Deshalb wurden in dieser Hinsicht keine rasternden Untersuchungen
durchgefu¨hrt. Die Phosphocholin-Kopfgruppe tritt bereits regelma¨ßig bei nor-
malen MS Untersuchungen auf, ohne dass CID angewendet werden muss (siehe
Abb.5.34 H, S.162) und stellt das Hauptfragment des PC 34:1.
Die mo¨glichen Fragmentionen des PC 34:1 wurden deshalb durch eine li-
neare MS2 Untersuchung ermittelt. Das Fragmentierungsverhalten ist im MS2
Spektrum in Abbildung 5.35 (S.163) ersichtlich. Es handelt sich um ein Sum-
menspektrum aus 814 Einzelspektren und verdeutlicht die untergeordnete Rolle
der weiteren Fragmentionen neben dem Phosphocholin-Fragmention.
Abbildung 5.35: Gedrucktes Lipidmuster, MALDI (Einzelschussspek-
tren, MS2, LTQ MS)
MS2 Summenspektrum von Phosphatidylcholin (PC) 34:1 ([M]+, m/z 760,50 Da). (1)
Hauptfragment: Phosphocholin-Kopfgruppe ([M+H]+; m/z 184,08 Da). Weitere Frag-
mente: (2) [PC-(lange Fettsa¨ure)]+, (3) [PC-(kurze Fettsa¨ure)+H2O-H]+, (4) [PC-
183+H]+, (5) [PC-(Bruchstu¨ck ungesa¨ttigte Fettsa¨ure)]+ (6) [PC-(Bruchstu¨ck un-
gesa¨ttigte Fettsa¨ure)+H2O]
+. Massenbereich m/z 175-800 Da.
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5.7.4.1.2 FT MS Untersuchungen
MS1:
Rasternde FT MS Untersuchungen der gedruckten Lipidmuster wurden zwar
durchgefu¨hrt, jedoch entstanden dabei im Einzelschussbetrieb keine hinreichend
guten Verteilungsbilder. Die Untersuchungen konnten bei Einzelschussbetrieb
lediglich im SIM Modus durchgefu¨hrt werden. Eines der wenigen dabei entstan-
denen Massenspektren von Phosphatidylcholin 34:1 ([M]+, m/z 760,5856 Da),
mit einer Massengenauigkeit von 1,8ppm, zeigt Abbildung 5.36 (S.164).
Abbildung 5.36: Gedrucktes Lipidmuster, MALDI Spektrum (Einzel-
schussspektren, MS1, FT MS)
Einzelschussspektrum von Phosphatidylcholin (PC) 34:1 ([M]+, theoretisches m/z
760,5856 Da). SIM Modus (Massenbereich m/z 745-775 Da), voreingestellte Massen-
auflo¨sung 25000, Massengenauigkeit 1,8 ppm.
5.7.4.2 Peptide
5.7.4.2.1 LTQ MS Untersuchungen
MS1:
Die Ergebnisse der rasternden Untersuchung eines gedruckten Peptidgemisches,
mit Bradykinin 1-5, Angiotensin II und Neurotensin (sowie ACTH und Bovines
Insulin B-Kette, Massen liegen außerhalb des Messbereiches), sind in Abbildung
5.37 (S.166) wiedergegeben. Die lichtmikroskopische Aufnahme (Abb.5.37 A)
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zeigt den Probenbereich nach der Untersuchung. Das rote Rechteck verdeut-
licht den abgerasterten Probenbereich. Der erhabenen krater- bzw. U-fo¨rmige
Druckpunkt der Probe ist als U¨berrest erkennbar. Die fluoreszenzmikroskopi-
sche Aufnahme (Abb.5.37 B) verdeutlicht die Verteilung des 2,5-DHB durch
dessen blaue Autofluoreszenz. Die Aufnahme zeigt eine niedrigere, aber immer
noch vorhandene, Autofluoreszenz des 2,5-DHB innerhalb des abgerasterten
Areals. Die Matrix wurde dort also nicht vollsta¨ndig desorbiert. Die linke Ha¨lf-
te des Druckpunktes ist noch gut erhalten, die rechte wurde nahezu vollsta¨ndig
desorbiert. Die massenspektrometrischen Verteilungsbilder der [M+H]+-Ionen
(Abb.5.37 C: Bradykinin 1-5, Abb.5.37 D: Angiotensin II, Abb.5.37 E: Neu-
rotensin) zeigen eine diskrete, teilweise fla¨chige Verteilung der aufgedruckten
Peptide. Im Gegensatz zu den Lipiden verliefen die Druckpunkte wa¨hrend der
Pra¨paration hier nur sehr wenig.
Die intensivsten, fla¨chigen Signalintensita¨ten von Bradykinin 1-5 und Angio-
tensin II (Abb.5.37 C und D) treten im linken bzw. linken-unteren Teil innerhalb
des ”Druck-Kraters“ auf. Das Bradykinin 1-5 Signal erstreckt sich dabei konti-
nuierlich bis in die Fla¨che innerhalb des ”Druck-Kraters“. Dabei ist es auch an
Stellen auf der Außenflanke des Grates aufzufinden, die u¨ber den erkennbaren
Bereich im optischen Referenzbild hinausgehen. Das image des Bradykinin 1-5
beinhaltet also Informationen, die u¨ber die in den mikroskopischen Referenz-
aufnahmen hinausgehen.
Die Ausdehnung des Bereiches in dem Massensignale der anderen Peptide
auftauchen ist schwierig zu definieren, erkennbar ist jedoch, dass diese insge-
samt deutlich weniger kontinuierlich auftreten als das Bradykinin 1-5 Signal.
Die Signalintensita¨t des Neurotensins (Abb.5.37 E) gibt zwar immer noch die
Lage des Druckpunktes, jedoch nicht mehr dessen Form wieder. Dies korreliert
direkt mit den unterschiedlichen Konzentrationen der Peptide in der gedruckten
Analytlo¨sung (Bradykinin 1-5 ho¨chste, Neurotensin niedrigste Konzentration).
MS2:
Nach der erfolgreichen Durchfu¨hrung von MS2 Untersuchungen mit voreinge-
stellter zu fragmentierender Masse, wurden nun zusa¨tzlich MS2 Messungen im
data dependent-Modus erprobt. Der data dependent-Modus (siehe Thermo Elec-
tron Corporation (2003)) erlaubt die vollautomatische MS2 Untersuchung einer
Probe, indem aus einem Vorla¨uferionenspektrum jeweils das oder die intensivs-
ten m/z-Signale automatisch ausgewa¨hlt und fragmentiert werden. Vorausset-
zung sind also ausreichend gute Vorla¨uferionen- sowie Folgespektren wa¨hrend
der Probenuntersuchung. Bei MALDI Proben, die keine homogene Oberfla¨chen-
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Abbildung 5.37: Gedrucktes Peptidmuster, SMALDI image,
(Einzelschussspektren, MS1, LTQ MS)
Lichtmikroskopische Aufnahmen und Verteilungsbilder der Probe (Pep-
tidmix 5 nL) mit Bradykinin 1-5 ([M+H]+, m/z 573,33 Da), Angio-
tensin II ([M+H]+, m/z 1046,50 Da) und Neurotensin ([M+H]+, m/z
1673,00 Da). (A) Lichtmikroskopische Aufnahmen (PhaKo) (Probenbe-
reich nach rasternder Untersuchung, rotes Rechteck). (B) Fluoreszenz-
mikroskopische Aufnahme (Autofluoreszenz 2,5-DHB, blau). images:
(C) Bradykinin 1-5 [M+H]+, (D) Angiotensin II [M+H]+, (E) Neuro-
tensin [M+H]+. 20Ö20 Pixel; 8,68µm Pixelkantenla¨nge; Einzelschusss-
pektrum/Pixel; Massenbereich m/z 150-2000 Da.
struktur aufweisen, ergibt sich ha¨ufig das Problem einer schwankenden Signal-
intensita¨t des Analyten in aufeinander folgenden Spektren. Die schwankende
Signalintensita¨t kann z.B. zur Auswahl von Matrixionen zur Fragmentierung
fu¨hren, da deren Signale am intensivsten sind. Jedoch ko¨nnen Untersuchungen
im data dependent-Modus auch bei solchen Proben erfolgreich sein, wie das
Einzelschussspektrum in Abbildung 5.38 (S.167) zeigt. Hier wurde Bradykinin
1-5 im Vorla¨uferionenspektrum als intensivstes Signal bestimmt. Die folgende
Fragmentierung ergab das b4- und y4-Fragment.
5.7.4.2.2 FT MS Untersuchungen
MS1:
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Abbildung 5.38: Gedrucktes Peptidmuster, MALDI Spektrum (Einzelschusss-
pektren, MS2, data dependent-Modus, LTQ MS)
MS2 Einzelschussspektrum im data dependent-Modus (Peptidmix 20 nL). Fragmentionen-
spektrum von Bradykinin 1-5 ([M+H]+, m/z 573,42 Da, [M-H2O+H]+, m/z 555,25 Da), Mas-
senbereich m/z 145-585 Da.
Durch eine Modifikation des USB-Controllers konnten erstmals rasternde FT
MS Untersuchungen der gedruckten Biomoleku¨lmuster durchgefu¨hrt werden.
Die Modifikation ermo¨glicht mehrere Laserpulse auf eine Probenposition, bei
verla¨ngerter O¨ffnungszeit (IT) der LTQ, zu emittieren und die entstehenden
Ionen zu sammeln. Spektren ko¨nnen also auf der Basis einer gro¨ßeren Ionen-
menge erstellt werden. Die so von den gedruckten Biomoleku¨lmustern erzeugte
Ionenmenge war nun auch fu¨r den unempfindlicheren FT-ICR Massenanalysa-
tor ausreichend. Die Ergebnisse einer rasternden FT MS Untersuchung wer-
den in Abbildung 5.39 (S.168) dargestellt. Die lichtmikroskopische Aufnahme
(PhaKo; siehe Abb.5.39 A, S.168) verdeutlicht zusa¨tzlich den abgerasterten Be-
reich durch ein rotes Rechteck. Die fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (5.39
B) zeigt die u¨brig gebliebene Verteilung von 2,5-DHB durch dessen blaue Au-
tofluoreszenz. Die images zeigen die Verteilung von Bradykinin 1-5 (Abb. 5.39
C) und Angiotensin II (Abb.5.39 D). Den images liegen dabei Spektren mit ei-
ner Massengenauigkeit von 1,5ppm (Bradykinin 1-5) bzw. 0,4ppm (Angiotensin
II) zugrunde. Die Analytverteilung ist sehr diskret und beschra¨nkt sich nahe-
zu ausschließlich auf den Bereich der ”Druck-Krater“. Die beiden lichtmikro-
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skopischen Aufnahmen zeigen die nahezu vollsta¨ndige Desorption der Matrix.
Lediglich der Kraterrand selbst und auf einer Fla¨che oben rechts sind noch Ma-
trixreste erkennbar. Das Verteilungsbild des Matrixdimers mit abgespaltenem
Wasser ([2M-2H2O+H]+) entspricht der lichtmikroskopischen Matrixverteilung
(Verteilungsbild nicht gezeigt).
Abbildung 5.39: Gedrucktes Peptidmuster, SMALDI image,
(Multischussspektren, MS1, FT MS)
Lichtmikroskopische Aufnahmen und Verteilungsbilder der Probe (Pep-
tidmix 20 nL). (A) Lichtmikroskopische Aufnahme (HF, Probenbereich
nach rasternder Untersuchung, rotes Rechteck). (B) Fluoreszenzmikro-
skopische Aufnahme (Autofluoreszenz 2,5-DHB, blau). images: (C) Bra-
dykinin 1-5 ([M+H]+, m/z 573,3140 Da; Massengenauigkeit 1,5ppm),
(D) Angiotensin II ([M+H]+, m/z 1046,5419 Da; Massengenauigkeit
0,4ppm). 20Ö24 Pixel; 8,68µm Pixelkantenla¨nge; Multischussspektrum
(5 Laserpulse/(Spektrum*Pixel); Massenbereich m/z 200-1100 Da; vor-
eingestellte Massenauflo¨sung 50000.
Die Untersuchung des niedriger konzentrierten 5 nL Peptidmusters war eben-
falls mit dem modifizierten USB-Controller am FT-ICR MS mo¨glich. Dabei
wurden fu¨nf aufeinander folgende Laserpulse/Probenposition emittiert und die
entstandenen Ionen gesammelt analysiert. Die rasternde Untersuchung musste
dennoch im empfindlicheren SIM-Modus erfolgen. In Abbildung 5.40 (S.169)
werden die Ergebnisse der rasternden Untersuchung dargestellt. Hier sind, ne-
ben der lichtmikroskopischen Aufnahme des abgerasterten Bereiches (5.40 A),
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zwei massenspektrometrische Verteilungsbilder (Abb.5.40 B und C) aufgefu¨hrt.
Wiederum fallen starke Niveauunterschiede im Profil der Probe auf. Die licht-
mikroskopische Aufnahme zeigt eine vollsta¨ndige Desorption der Matrix auf der
Fla¨che neben dem eigentlichen Druckpunkt.
Bradykinin 1-5 (siehe Abb.5.40 B) ist auf dem Oval des gesamten ”Druck-
Kraters“ zu finden, weißt aber eine besonders hohe Konzentration im rechten
Ovalbereich auf. Insgesamt ist die Verteilung diskontinuierlich. Die Massenge-
nauigkeit der Untersuchung betra¨gt fu¨r Bradykinin 1-5 1,4ppm, fu¨r das Matrix-
Clusterion 26ppm.
Durch den SIM-Modus wurde lediglich der Massenbereich m/z 558-588 Da
untersucht. Aus diesem Grund kann hinsichtlich der Matrix nur die Verteilung
des [4DHB-2H2O]+-Ions (siehe Abb.5.40 C) beschrieben werden. Das Ion ist
im gesamten Ovalbereich (Grat und Seitenflanken des ”Druck-Kraters“) recht
homogen vertreten, jedoch nicht innerhalb des Ovales.
Abbildung 5.40: Gedrucktes Peptidmuster, SMALDI images, (Multischusss-
pektren, MS1, FT-SIM MS)
Lichtmikroskopische Aufnahme und Verteilungsbilder der Probe (Peptidmix 5 nL). (A) Licht-
mikroskopische Aufnahme (HF; Probenbereich nach rasternder Untersuchung, rotes Recht-
eck). images: (B) Bradykinin 1-5 ([M+H]+, m/z 573,3141 Da; Massengenauigkeit 1,4ppm),
(C) Matrix-Cluster ([4DHB-2H2O]
+, m/z 580,1006 Da; Massengenauigkeit 26ppm). 35Ö30
Pixel; 8,68µm Pixelkantenla¨nge; Multischussspektrum (5 Laserpulse/(Spektrum*Pixel));
Massenbereich m/z 558-588 Da; voreingestellte Massenauflo¨sung 50000.
MS2:
Abschließend wurden FT MS2 Analysen an der 20 nL Peptidmix-Probe durch-
gefu¨hrt (siehe Abb.5.41, S.171). Die beiden lichtmikroskopischen Aufnahmen
(Abb.5.41 A und B) zeigen eine uneinheitliche Desorption der Matrix von der
Fla¨che um den ”Druck-Krater“ herum. Wa¨hrend diese auf dreiviertel des ab-
gerasterten Bereiches nahezu vollsta¨ndig desorbiert wurde, ist in einem Viertel
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(links im Bild) noch merklich Matrix vorhanden. Der ”Druck-Krater“ selbst
zeigt ebenfalls eine große Restmenge an Matrix (starke Autofluoreszenz von
2,5-DHB). Die vergro¨ßerte, lichtmikroskopische Aufnahme der Desorptionsor-
te vermittelt einen Eindruck der effektiven lateralen Auflo¨sung wa¨hrend der
rasternden Untersuchung (<10µm).
Bei der Fragmentierung konnte nur das [M-H2O+H]+-Ion von Bradykinin
1-5 im FT-ICR Massenanalysator detektiert werden. Dessen inhomogene Ver-
teilung (siehe Abb.5.41 C) beschra¨nkt sich auf einen Teilbereich, etwa von der
Spitze bis zur Ha¨lfte des Druckpunktes. Das Analytsignal weißt dabei einen nur
kleinen Bereich besonders hoher Intensita¨t auf. Dieser befindet sich relativ weit
rechts im ”Druck-Krater“ und liegt nur etwas oberhalb des Probentra¨gernive-
aus.
5.7.4.2.3 Gemessene Analytmenge der gedruckten peptidischen Bio-
moleku¨lmuster
Zum Vergleich des Analytverbrauchs der gedruckten peptidischen Proben (5
und 20 nL Peptidmix) wurden die jeweiligen Mengen rechnerisch interpoliert.
Hierzu wurde die Fla¨che der Druckpunkte vermessen und deren Gesamtfla¨che
interpoliert. Die Berechnung der absoluten Analytmenge pro Fla¨che ergab eine
2,5- statt 4-fache Erho¨hung der Analytkonzentration bei den 20 nL Druckmus-
tern, gegenu¨ber den 5 nL Mustern. Die 20 nL Druckmuster haben also mehr an
Fla¨che, als an Ho¨he zugenommen. Die Ho¨he kann jedoch nur sehr schwierig
bei Berechnungen beru¨cksichtigt werden. Auch wenn die Berechnungen deshalb
eine Vereinfachung darstellen (Fla¨chen- statt Volumenbezug) ermo¨glichen sie
dennoch eine Na¨herung der verbrauchten Analytmenge.
Die Berechnungen ergaben eine verbrauchte Analytmenge von ≈ 90*10−18 mol
(5 nL Druckmuster) bzw. ≈ 200*10−18 mol (20 nL Druckmuster) pro Pixel (ange-
nommener Desorptions-Laserfokusdurchmesser 7µm ∅). Mit dieser Analytmen-
ge konnten sowohl data dependent MS2 Messungen mit dem LTQ MS, als auch
MS1 Messungen (eingeschra¨nkter Massenbereich) mit dem FT MS (FT-ICR
Ultra Zelle) durchgefu¨hrt werden.
5.7.5 Ergebniszusammenfassung – artifizielle Proben und ge-
druckte Biomoleku¨lmuster
Die Untersuchungen an artifiziellen, biomolekularen Probenoberfla¨chen, die teil-
weise durch strukturelle Elemente modifiziert waren, ergaben repra¨sentative
massenspektrometrische Verteilungsbilder mit hoher lateraler Auflo¨sung. Al-
le Untersuchungen wurden mit einer effektiven lateralen Auflo¨sung <8µm ∅
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Abbildung 5.41: Gedrucktes Peptidmuster, SMALDI image
(Multischussspektren, MS2, FT MS)
Lichtmikroskopische Aufnahmen und Verteilungsbild der Probe (Pep-
tidmix 20 nL). (A) Lichtmikroskopische Aufnahme (HF; Probenbereich
nach rasternder Untersuchung, großes rotes Rechteck) und Vergro¨ße-
rung der Desorptionsorte (kleines rotes Rechteck). (B) Fluoreszenzmi-
kroskopische Aufnahme (Autofluoreszenz 2,5-DHB, blau). images: (C)
Fragmention von Bradykinin 1-5 ([M-H2O+H]
+; m/z 555,3031 Da; Mas-
sengenauigkeit 2,2ppm). 35Ö32 Pixel; 9,3µm Pixelkantenla¨nge; Multi-
schussspektrum (6 Laserpulse/(Spektrum*Pixel)); Massenbereich m/z
125-600 Da; voreingestellte Massenauflo¨sung 25000.
durchgefu¨hrt (Bestimmung u¨ber Desorptionsorte). Dabei wurden biomolekula-
re Proben unterschiedlicher Art, Konzentration und Pra¨paration gemessen.
Die Untersuchungen an pra¨parierten, gea¨tzten Silizium Wafern verdeutlich-
ten die Vorteile der Zellpuffer Pra¨paration. Feinste Strukturen der Wafer Ober-
fla¨che konnten pra¨pariert werden, ohne dass die sonst bei der Kristallisation
von 2,5-DHB entstehenden groben Matrixkristalle die Feinstruktur unkenntlich
machten.
Berechnungen des Peptidverbrauchs, zur Aufnahme eines Einzelschussspek-
trums, ergaben eine Menge von 40*10−18 mol/(Peptid*Spektrum). Die Berech-
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nungen wurden fu¨r eine Bradykinin 1-7 und Angiotensin II dried droplet Pra¨pa-
ration in Zellpuffer 2 durchgefu¨hrt. Weitere Berechnungen an anderen peptidi-
schen Proben ergaben, dass in einem Konzentrationsbereich von 40-90*10−18 mol
Peptid/Desorptionsort, images auf der Basis von Einzelschussspektren mittels
LTQ MS erstellt werden konnten. Zellpufferpra¨parationen ermo¨glichten dabei
empfindlichere Messungen im Vergleich zu Standard MALDI Pra¨parationen.
An artifiziellen peptidischen und lipidischen Proben konnten Fragmentio-
nenanalysen wa¨hrend rasternder Untersuchungen durchgefu¨hrt werden. Appa-
rative Modifikationen des Aufbaus (USB-Controller) fu¨hrten zu einer Erho¨hung
der Empfindlichkeit und damit zu weiter gehenden Mo¨glichkeiten bei MS2
Untersuchungen. Schließlich konnten MS2 Untersuchungen im data dependent-
Modus mittels LTQ MS und MS1 Untersuchungen bzw. MS2 Untersuchungen
(beide eingeschra¨nkter Massenbereich) am FT MS Ultra durchgefu¨hrt werden.
Hierfu¨r wurde ein Analytverbrauch/Desorptionsort von 90-200*10−18 mol/Pixel
berechnet. Dies entspricht einer 2,25- bis 5-fach ho¨heren Analytmenge, die fu¨r
MS2 Messungen im data dependent-Modus (LTQ MS) oder MS1 bzw. MS2 Mes-
sungen (FT MS, eingeschra¨nkter Massenbereich) no¨tig ist.
5.7.6 Probenvorbereitung
5.7.6.1 Zellproben
Ziel der Probenvorbereitung ist die weitestgehende Erhaltung der intakten Zell-
membran. Somit sollen Lipide und Proteine ihre urspru¨ngliche in vivo Positi-
on beibehalten. Die mikroskopische Kontrolle der Proben nach den jeweiligen
Waschschritten der Probenvorbereitung zeigt, inwiefern eine Prozedur geeignet
ist oder nicht. Fu¨r die Reinigung der Zellproben wurde zuna¨chst ein isotonischer
Puffer aus 0,3M NH4Cl in 25 % Ethanol und nachfolgend eine Lo¨sung aus 25 %
Ethanol + 0,1 % TFA verwendet. Diese Waschschritte waren zu stringent fu¨r die
Zellen (Protokoll 1). Die Folge war eine Ablo¨sung der Zellen vom Substrat sowie
eine partielle Zersto¨rung der Zellmembran, erkennbar an einer o¨ligen Verfa¨rbung
des Substrats. Die A¨nderung des abschließenden Waschschrittes, statt mit 25 %
Ethanol + 0,1 % TFA nur mit dest. H2O, bietet hier eine Verbesserung (Da-
ten nicht gezeigt). Um zusa¨tzlich die Stringens des prima¨ren Waschschrittes zu
nehmen wa¨re die Verwendung einer Waschlo¨sung, ohne osmotisch aktive, an-
organische Osmolyte, mo¨glich. Eine wa¨ssrige, isotonische D(-)Mannitollo¨sung
ko¨nnte z.B. als erste Waschlo¨sung verwendet werden. Danach ko¨nnte eine Wa-
schung mit max. 10 % Ethanol erfolgen, um auf einen finalen dest. H2O Schritt
vorzubereiten (Protokoll 3, modifiziert).
Die gleichzeitige Anwesenheit von Membranlipiden und Peptiden gilt als
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Problem bei der massenspektrometrischen Analyse biologischer Proben. Des-
halb wurden Waschschritte mit stark lipophilen, organischen Lo¨sungsmitteln
wie Chloroform oder Aceton + 10 % Eisessig erprobt. Deren desintegrierende
Wirkung auf die Lipidmembran wird durch Abbildung 5.42 (S.173) verdeutlicht.
Abbildung 5.42: Vergleich wa¨ssriger und lipophiler Zellvorbereitung
Lichtmikroskopische Aufnahmen unterschiedlicher Zellvorbereitungen. Nach zwei
identischen Waschschritten wird abschließend mit dest. H2O oder Aceton + 10 %
Eisessig (beides kalt) gewaschen. Die roten Ovale zeigen besondere Auffa¨lligkeiten.
Die mikroskopische Kontrolle der HeLa Zellen, nach abschließender Wa-
schung mit dest. H2O oder Aceton + 10 % Eisessig, verdeutlicht die Unter-
schiede der verwendeten Reinigungsprozeduren (Protokoll 2, modifiziert). Zur
Vorbereitung anderer analytischer Verfahren (z.B. REM) wird Aceton + 10 %
Eisessig als Gewebefixanz verwendet. Die Anwendbarkeit auf Einzelzellen wird
dabei jedoch nicht eingeschlossen, wie Abbildung 5.42 (S.173) verdeutlicht. Die
Zellmembran ist nach Einsatz des organischen Lo¨sungsmittelgemisches fla¨chig
verlaufen. Hinzu kommt, dass nicht-lipidische Zellbestandteile meist weggewa-
schen wurden. Nur teilweise sind diese, als zentrale Pra¨zipitate inmitten einer
angedeuteten Zellform, erhalten (siehe Abb.5.42, rechtes rotes Oval). Die ab-
schließende Waschung, statt mit Aceton + 10 % Eisessig mit dest. H2O fu¨hrt
zu einer deutlich besseren Erhaltung der urspru¨nglichen Strukturen (Abb.5.42,
linkes rotes Oval) und insgesamt weniger fla¨chiger Verwaschung der Lipidmem-
bran (Protokoll 2). Dennoch ist die mikroskopische Kontrolle der Zellvorberei-
tung kritisch zu betrachten. O¨lige Verfa¨rbungen des Untergrundes ko¨nnen auch
von Verunreinigungen der verwendeten Lo¨sungsmittel und nicht unbedingt aus
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der Lipidmembran stammen.
5.7.6.2 Gewebeproben
Gewebe sind robuster als einzelne Zellkulturzellen. Die ra¨umliche Ordnung und
Differenzierung von Zellen innerhalb der Gewebe fu¨hrt zu einem festen Ver-
bund der Zellen, vermittelt durch unterschiedliche Zell-Zell-Verbindungen (gap
junctions, tight junctions, extrazellula¨re Matrix) und die Anbindung an das
Cytoskelett. Jedoch hat auch hier die Anwendung schwach bis stark lipophiler
Lo¨sungsmittel Auswirkungen auf die Neuordnung der Membranlipide, wie die
folgenden Ergebnisse zeigen.
Die Ausschnitte von vier pra¨parierten Gewebeschnitten (Muskelgewebe, Ma¨u-
sezunge) werden in Abbildung 5.43 (S.175) (licht- und fluoreszenzmikroskopi-
sche Aufnahmen), nach erfolgter Vorbereitung und Matrixapplikation (Airspray
oder Zellpuffer) sowie rasternder MS Untersuchung, gezeigt. Die mikroskopi-
schen Aufnahmen verdeutlichen, dass die Schnitte S1 und S2 (Vorbereitung mit
Aceton + 10 % Eisessig) nahezu kontinuierlich erhalten, die Schnitte S3 (Vor-
bereitung mit Chloroform) und S4 (Vorbereitung mit 70 % Ethanol) (Abb.5.43
S3 und S4) jedoch zerrissen sind. Die Anwendung von Aceton + 10 % Eisessig
vermied demnach ein Zerreißen der Du¨nnschnitte, im Gegensatz zu Chloroform
oder 70 % Ethanol. Betrachtet man zusa¨tzlich die Aufnahmen der Rattengewe-
bepra¨paration (Abb.5.46, S.179), die mit 50 % Ethanol gewaschen wurde, fa¨llt
auch hier auf, dass der Schnitt durch Dehydratation schrumpfte und kleine
Lo¨cher bildete. Bei allen lichtmikroskopischen Aufnahmen fa¨llt an lu¨ckenhaften
Stellen eine o¨lige Fa¨rbung des Probentra¨gers auf.
5.7.7 Massenspektrometrische Untersuchung biologischer Pro-
ben
5.7.7.1 Zellproben
5.7.7.1.1 LTQ MS Untersuchungen
MS1:
Die Probenvorbereitung (Protokoll 2) und -pra¨paration (Zellpuffer 1) einer He-
La Probe ergab folgende Ergebnisse. Die Vorbereitung selbst zeigt eine leichte
Verbesserung durch die Verwendung von Protokoll 2. Zellula¨re Strukturen blie-
ben besser erhalten, jedoch sind nach wie vor lysierte Zellen erkennbar (Daten
nicht gezeigt).
Wie in Abbildung 5.24 (S.147) und Abbildung 5.25 (S.147) im Detail zu
erkennen, erstarrte bzw. kristallisierte der Zellpuffer u¨ber den Zellen in ei-
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Abbildung 5.43: Mikroskopischer Vergleich unterschiedlicher Vorbereitungen
von Rattengewebe
Licht- und fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von vier Ma¨usegewebeschnitten (S1-S4).
Die vier Schnitte wurden unterschiedlich vorbereitet und pra¨pariert. Probenvorbereitung: S1
und S2, Aceton + 10 % Eisessig; S3, Chloroform; S4 70 % Ethanol. Matrixapplikation: S1
und S3, Airspray; S2 und S4, ZP2a und Airspray.
ner homogenen, kontinuierlichen Matrixschicht aus (beide Aufnahmen wurden
ebenfalls von dieser Pra¨paration gewonnen). Lichtmikroskopisch ist der Zell-
puffer als bra¨unliche erstarrte/kristallisierte Schicht im Hellfeld erkennbar. Die
unterschiedliche Autofluoreszenz der Zellen (leuchtend gru¨n) macht diese un-
ter der Matrixschicht (blau) erkennbar. Die fluoreszenzmikroskopische Aufnah-
me (Abb.5.44 B) zeigt den abgerasterten Bereich der Probe und eine partielle
Vergro¨ßerung des Areals. Die Vergro¨ßerung verdeutlicht die effektive laterale
Auflo¨sung der Untersuchung, die bei ≈ 6µm ∅ liegt. Bei einer voreingestell-
ten Schrittweite des x,y,z-Verfahrsystems von 9,92µm ha¨tte die Probe lateral
ho¨her aufgelo¨st untersucht werden ko¨nnen. Der rasternd untersuchte Bereich
wird nochmals anhand einer lichtmikroskopischen (HF) Aufnahme verdeutlicht
(rotes Rechteck, Abb.5.44 C). Die Ergebnisse der rasternden Untersuchung sind
in den Abbildungen 5.44 D und E (S.176) dargestellt. Hier wird das image des
Phosphatidylcholin-Matrix Adduktions ([M+DHB-H2O]+; m/z 896,33 Da; rot)
u¨ber die fluoreszenzmikroskopische bzw. lichtmikroskopische Aufnahme gelegt.
Die fluoreszenzmikroskopische Abbildung verdeutlicht, dass die Zellen nach wie
vor unter der nicht vollsta¨ndig desorbierten Zellpufferschicht gut erkennbar sind
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(siehe Abb.5.44 D). Dies ist bei Abbildung 5.44 E nicht der Fall. Anhand der
Abbildung 5.44 D wird deutlich, dass die Konzentration des [M+DHB-H2O]+-
Ions im Bereich der Zellen am ho¨chsten ist und zur Freifla¨che hin verla¨uft.
Abbildung 5.44: HeLa Zellen, SMALDI image (Multischussspektren, MS1,
LTQ MS)
Licht- und fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen sowie das Verteilungsbild einer Zellkom-
ponente von HeLa Zellen pra¨pariert mit Zellpuffer 1. (A) Fluoreszenzmikroskopische Auf-
nahme vor der rasternden Untersuchung (Autofluoreszenz Zellen, gru¨n; Autofluoreszenz 2,5-
DHB, blau). (B) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (Probenbereich nach der Rasterung,
mit Vergro¨ßerung, effektive laterale Auflo¨sung ≈ 6µm ∅). (C) Lichtmikroskopische Aufnah-
me nach der Rasterung (Rasterareal, rotes Rechteck). (D) Fluoreszenzmikroskopische Auf-
nahme unter dem image des [M+DHB-H2O]
+-Ions (rot) von Phosphatidylcholin 34:1 (m/z
896,33 Da). (E) Lichtmikroskopische Aufnahme unter dem image des [M+DHB-H2O]
+-Ions
von PC 34:1 (rot). 40Ö50 Pixel; 9,92µm Pixelkantenla¨nge; Multischussspektrum (6 Laser-
pulse/(Spektrum*Pixel)); Massenbereich m/z 150-2000 Da.
Um die Ergebnisse der Vorbereitung der Zellen mit weniger Waschschrit-
ten zu untersuchen, wurde eine HeLa Zellprobe nach Protokoll 3 vorbereitet.
Zusa¨tzlich wurde ein Zellpuffer mit einem ho¨heren Anteil an 2,5-DHB verwen-
det (ZP2a), um die Kristallisationsneigung des Zellpuffer-Gemisches zu steigern
(Abbildung 5.45, S.177). In der lichtmikroskopischen Aufnahme (Abb.5.45 A)
wird der rasternd untersuchte Bereich durch ein rotes Rechteck verdeutlicht.
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Die Matrix wurde im diesem Bereich vollsta¨ndig desorbiert. Massive Struktu-
ren in den mikroskopischen Aufnahmen sind Reste der Zellen im untersuchten
Probenareal. Na¨here lichtmikroskopische Betrachtungen (Daten nicht gezeigt)
zeigten, dass die Zellen bei dieser Vorbereitung zwar schrumpfen, aber insgesamt
besser erhalten sind. Auf der Basis der rasternden Untersuchung konnte das
image (rot) des [M+DHB-H2O]+-Ions von Phosphatidylcholin 34:1 erzeugt wer-
den. Die Projektion des image u¨ber die lichtmikroskopische (Abb.5.45 B) und
fluoreszenzmikroskopische Aufnahme (Abb.5.45 C) zeigen deutlich die maxima-
le Konzentration des [M+DHB-H2O]+-Ions im Bereich der Zellen und dessen
leichtes Verlaufen zur zellfreien Fla¨che hin. Dies wird vor allem bei Abbildung
5.45 C, aufgrund des besseren Bildkontrastes, deutlich. Zusa¨tzlich macht die
fluoreszenzmikroskopische Aufnahme die Zellen, durch deren gru¨ne Autofluo-
reszenz, besser erkennbar. Außerhalb des abgerasterten Bereiches ist die Matrix
(blau) als homogene, kristalline Schicht erkennbar.
Abbildung 5.45: HeLa Zellen, SMALDI image (Multischussspektren, MS1,
LTQ MS)
Licht- und fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen sowie das Verteilungsbild einer Zellkompo-
nente von HeLa Zellen pra¨pariert mit Zellpuffer 2a. (A) Lichtmikroskopische Aufnahme (HF
nach der rasternden Untersuchung, Rasterareal, rotes Rechteck). (B) Lichtmikroskopische
Aufnahme unter dem image des [M+DHB-H2O]
+-Ions (rot) von Phosphatidylcholin 34:1
(m/z 896,25 Da). (C) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme unter dem image des [M+DHB-
H2O]
+-Ions von PC 34:1 (rot). 30Ö40 Pixel; 9,30µm Pixelkantenla¨nge; Multischussspektrum
(5 Laserpulse/(Spektrum*Pixel)); Massenbereich m/z 150-2000 Da.
Zwar wurden Zellproben mit Trypsin-Zellpuffer-Mischungen behandelt und
anschließend untersucht, es konnten in den daraus erhaltenen Massenspek-
tren jedoch keine eindeutigen Peptidsignale identifiziert werden. Deutlich in
den Spektren erkennbar sind allein die Signale der der Membranlipide. Die
Erho¨hung der Bestrahlungssta¨rke bei gleichzeitiger Defokussierung (Vergro¨ße-
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rung der Desorptions-Laserfokusfla¨che) ergaben in dieser Hinsicht kein besseres
Ergebnis.
5.7.7.2 Gewebeproben
5.7.7.2.1 LTQ MS Untersuchungen
MS1:
Als erste Gewebeprobe wurde eine nach Protokoll 4 vorbereitete Rattengewebe-
probe massenspektrometrisch untersucht (siehe Abb.5.46, S.179). Es handelte
sich hierbei um eine Gewebeprobe einer Ratte, die durch den parasitischen Ne-
matoden Trichinella spiralis kontaminiert war. Die mikroskopischen Aufnah-
men zeigen den abgerasterten Bereich (Abb.5.46 A und B). Der untersuchte
Bereich ist in Abbildung 5.46 A (lichtmikroskopisch, HF) zusa¨tzlich durch ein
rotes Rechteck hervorgehoben. In der fluoreszenzmikroskopischen Aufnahme
(5.46 B) wird die Muskeltrichine, durch ihre hellblau-gru¨nlich Autofluoreszenz,
als ovale Struktur sichtbar, wa¨hrend das umgebende Gewebe gru¨n erscheint.
Zusa¨tzlich wird neben der abgerasterten Fla¨che die Matrix (blau) auf dem Ge-
webe sichtbar. Auch im abgerasterten Bereich sind Reste der Matrix verblieben.
Die Ergebnisse der rasternden Untersuchung sind in Abbildung 5.46 C,
durch Projektion der erzeugten images (rot, hellblau) u¨ber die fluoreszenzmikro-
skopische Aufnahme, dargestellt. Die images repra¨sentieren die Verteilung des
[M+DHB-H2O]+-Ions (rot; m/z 896,25 Da) von Phosphatidylcholin 34:1 (PC
34:1) und dessen Phosphocholin Kopfgruppe (hellblau; m/z 184,09 Da). Liegen
beide Ionen u¨bereinander ergibt sich als Mischfarbe violett. Der gro¨ßte Teil des
untersuchten Bereichs in Abbildung 5.46 C erscheint violett. Bei der Messung
wurde demnach im nahezu gesamten untersuchten Bereich, neben dem intakten
Matrixadduktion des PC 34:1, ein großer Anteil PC 34:1 fragmentiert. Dieses
metastabile Verhalten des PC 34:1 konnte bereits bei der Untersuchung der ge-
druckten Lipidmuster beobachtet werden. Eine besonders hohe Intensita¨t der
Signale beider Ionen ist jedoch innerhalb und angrenzend an die Kapsel des
Endoparasiten (T. spiralis) zu beobachten. Insgesamt fa¨llt auf, dass die images
deutlich mit der Verteilung der Matrixreste korrelieren. Die effektive laterale
Auflo¨sung lag bei unter 7µm ∅.
Auch bei den Gewebeproben wurden tryptische Verdaue durchgefu¨hrt, die
jedoch zu keinem eindeutig peptidischen massenspektrometrischen Signal fu¨hr-
ten. Auch die Vorbereitung von Ma¨usehirnschnitten, durch Waschen mit stark
lipophilen Lo¨sungsmitteln (Toluol, Xylol), fu¨hrte, hinsichtlich der Unterdru¨ckung
von Lipidsignalen und der Beobachtung pra¨formierter Neuropeptide, nicht zum
gewu¨nschten Erfolg. Auch die Defokussierung des Laserstrahls (≈ 20µm ∅; ≈ 130 nJ
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Abbildung 5.46: Trichinella spiralis kontaminiertes Rattengewebe, SMALDI
image (Multischussspektren, MS1, LTQ MS)
Licht- und fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen sowie Verteilungsbilder einer Zellpuffer 2
Pra¨paration von Rattengewebe (Rattenwange; mit Airspray nachkristallisiert). (A) Lichtmi-
kroskopische Aufnahme (HF, nach der Rasterung, rotes Rechteck). (B) Fluoreszenzmikro-
skopische Aufnahme (nach der Rasterung). (C) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen unter
den images des [M+DHB-H2O]
+-Ions (rot; m/z 896,25 Da) und der Phosphocholin Kopfgrup-
pe (hellblau; m/z 184,09 Da) von Phosphatidylcholin 34:1 (Mischfarbe violett). 40Ö50 Pixel;
8,68µm Pixelkantenla¨nge; Multischussspektrum (5 Laserpulse/(Spektrum*Pixel)); Massen-
bereich m/z 150-2000 Da.
Laserpulsenergie), zur Vergro¨ßerung der Desorptions-Laserfokusfla¨che, verlief
ergebnislos.
Zur Ermittlung der Mindestkonzentration an Peptid, ab der Peptide massen-
spektrometrisch in/auf biologischen Proben mit der AP-SMALDI Ionenquelle
messbar werden, wurden unterschiedlich konzentrierte interne Standardpepti-
de (Bradykinin 1-7, Anti inflammatory peptide, Bombesin) zu Gewebeschnitten
zugesetzt. Das Experiment sollte zusa¨tzlich verdeutlichen:
 Welchen Einfluss die Gewebevorbereitung hat und
 Welchen Einfluss die Applikationsmethode der Matrix ausu¨bt.
Als Gewebe wurden Ma¨usegewebeschnitte (Muskelgewebe) verwendet. Die
Vorbereitung der Gewebeschnitte sollte dabei das Spektrum unterschiedlicher
Gewebevorbereitungen (schwach bis stark lipophile Lo¨sungsmittel) abdecken.
Licht- und fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen der Pra¨paration wurden be-
reits dargestellt (siehe Abb.5.43, S.175). In Bezug auf die Matrixverteilung bzw.
deren Verteilungsform auf den Schnitten, innerhalb und außerhalb der abge-
rasterten Areale, ergibt sich aus den fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen
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folgendes: bei S1 (Airspray) zeigt sich außerhalb dieses Bereiches ein sehr star-
kes, kontinuierliches, innerhalb ein ma¨ßiges Autofluoreszenzsignal von 2,5-DHB
(blau), bei S2 (Zellpuffer 2a + 1ÖAirspray) sind nur an einigen Stellen die Au-
tofluoreszenz der Matrix erkennbar, bei Schnitt S3 (Airspray) ist außerhalb ein
starkes, diskontinuierliches Autofluoreszenzsignal der Matrix erkennbar, bei S4
(Zellpuffer 2a + 1ÖAirspray) ist kein Autofluoreszenzsignal erkennbar.
Welche Auswirkungen ergeben sich durch die Form der Pra¨paration auf
Inhalt und Qualita¨t der Massenspektren?
Allgemein kann aus der Betrachtung der Originalspektren festgestellt wer-
den, dass Bombesin und das Anti inflammatory peptide versta¨rkt Alkaliionen
bilden (Daten nicht gezeigt). Zusa¨tzlich la¨sst sich eine etwa gleich niedrige Si-
gnalintensita¨t dieser beiden Peptide feststellen, obwohl Bombesin ho¨her kon-
zentriert zugesetzt wurde.
Betrachtet man die Signalintensita¨ten der unterschiedlichen Gewebeschnitte
im Vergleich, lassen sich folgende Aussagen treffen:
 Bei S2 war insgesamt die sta¨rkste Signalintensita¨t aller [M+H]+-Ionen
feststellbar.
 Der S4 Schnitt zeigt einen vergleichsweise ho¨heren Signalhintergrund, ist
aber beim Absolutsignal von Bradykinin 1-7 ho¨her als Schnitt S3 und
damit vergleichbar mit S1.
 Die Reihenfolge der beobachteten Signalintensita¨ten ist: S2 > S1 = S4 >>S3.
Zusa¨tzlich muss jedoch festgestellt werden, dass eine zweifelsfreie Identifika-
tion der Peptide Bombesin und Anti inflammatory peptide, ha¨tte es sich um un-
bekannte Peptide gehandelt, bei allen Schnitten nicht u¨ber Einzelspektren, auch
bei aufgeweitetem Desorptions-Laserfokusdurchmesser, mo¨glich gewesen wa¨re.
Lediglich in den Spektren von S2 waren die beiden niedriger konzentrierten
Peptide, bei hoher lateraler Auflo¨sung, durch Summierung von 15-20 Spektren
deutlich erkennbar. Die in Abbildung 5.47 (S.182) dargestellten images sollten
deshalb vor allem in Bezug auf die Verteilung von Bradykinin 1-7 interpretiert
werden, da hier sogar bei S3 ein vo¨llig eindeutiges Massensignal vorlag. Zieht
man die Signalintensita¨t der Lipidsignale mit in Betracht, so zeigt S4, aber vor
allem S3, deutliche Lipidsignale. Bei den Schnitten S1 und S2 ist das Lipidsignal
am sta¨rksten supprimiert. Die Schnitte S1 und S2 wurden mit Aceton + 10 %
Eisessig (stark lipophil) vorbereitet.
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Auf der Basis der rasternden Untersuchung wurden massenspektrometri-
sche Verteilungsbilder der [M+H]+-Ionen aller zugesetzten Peptide erzeugt. Die
images sollen einerseits die Verteilung der Peptide selbst, aber auch ihre Vertei-
lung in Relation zum Signal des Phosphatidylcholin 34:1 ([M+DHB-H2O]+-Ion)
verdeutlichen. Die rasternde Untersuchung des zweiten Du¨nnschnittes (S2) er-
folgte aufgrund messtechnischer Probleme auf einem kleineren Areal. Dennoch
genu¨gte die Arealgro¨ße, um eine Verteilung zeigen zu ko¨nnen. Es soll nochmals
erwa¨hnt werden, dass die Zugabe der Peptide als wa¨ssrige Lo¨sung erfolgte. Ein
Migration endogener Komponenten der Schnitte ist deshalb nicht ausgeschlos-
sen. Zusa¨tzlich zu den images wurden die absoluten Signalintensita¨ten von Bra-
dykinin 1-7 und Bombesin aus Summenspektren ermittelt und zur Desorptions-
fla¨che in Beziehung gesetzt. Erga¨nzend wurde die Analytmenge von Bradykinin
1-7, die absolut pro Desorptionsort verbraucht wurde, interpoliert.
Die drei Verteilungsbilder vom ersten Du¨nnschnitt des Ma¨usemuskelgewebes
(siehe Abb.5.47 S1) zeigen sowohl eine verstreute Verteilung der Peptidsignale
als auch des PC 34:1 Signals. Betrachtet man zuna¨chst die Verteilungen der
[M+H]+-Ionen von Bradykinin 1-7 und von Bombesin genauer, so zeigen beide
eine zerstreute Verteilung mit einem ho¨heren Aufkommen in den oberen 2/3 des
untersuchten Bereichs. Bradykinin und Bombesin treten dabei zumeist getrennt
auf. Die gescha¨tzte U¨berlappung beider Verteilungen betra¨gt ≈ 30 %. Anders bei
der U¨berlappung der Verteilung des [M+H]+-Ions von Bradykinin 1-7 und des
[M+H]+-Ions des Anti inflammatory peptide. Beide treten ha¨ufig zusammen
auf (U¨berlappung ≈ 60 %). Vergleicht man die Verteilung des [M+H]+-Ions von
Bradykinin 1-7 und des [M+DHB-H2O]+-Ions von Phosphatidylcholin 34:1, so
u¨berlappen beide zu etwa 50 %.
Fu¨r den weiteren mittels Airspray pra¨parierten Du¨nnschnitt S3 (siehe Abb.
5.47 S3) sind zwei Abweichungen zu den Ergebnissen von S1 erkennbar. Zum
einen tritt das [M+H]+-Ion des Bradykinin kaum zusammen mit dem Anti in-
flammatory peptide oder Bombesin auf. Die U¨berlappung liegt im Falle von
Bombesin bei ≈ 20 %, beim Anti inflammatory peptide bei ≈ 30 %. Zum anderen
ist das Signal des PC 34:1 [M+DHB-H2O]+-Ions abundanter als beim S1. Es
u¨berlappt mit dem Bradykinin 1-7 Signal weniger als bei S1 (≈ 30-40 %) und
findet sich auch teilweise in den Rissen, die durch die Vorbereitung in der Probe
entstanden sind. In diesen Rissen sind auch teilweise Ionensignale der Peptide
messbar. Die Verteilung aller gemessenen Komponenten ist dennoch nahezu
homogen.
Betrachtet man die Verteilungsbilder des kleineren Rasterareals von S2 (sie-
he Abb.5.47 S2), so fa¨llt hier eine Diagonalverteilung auf, die durch eine massive
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Abbildung 5.47: Interner Peptidstandard bei Rattengewebe, Vergleich der
SMALDI images bei unterschiedlicher Vorbereitung und Pra¨paration (Mul-
tischussspektren, MS1, LTQ MS)
Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen und Verteilungsbilder von vier Ma¨usegewebeschnit-
ten (S1-S4). (obere Reihe) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen unter images von Bradyki-
nin 1-7 ([M+H]+; m/z 757,6 Da; blau) und Bombesin ([M+H]+; m/z 1619,7 Da; rot). (mittlere
Reihe) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen unter images von Bradykinin 1-7 ([M+H]+;
blau) und Anti inflammatory peptide ([M+H]+; m/z 1084,6 Da; rot). (untere Reihe) Fluo-
reszenzmikroskopische Aufnahmen unter den images von Bradykinin 1-7 ([M+H]+; rot) und
dem Matrixadduktion von Phosphatidylcholin 34:1 ([M+DHB-H2O]
+; m/z 896,3 Da; gru¨n).
S1, S3, S4: 30Ö40 Pixel; S2: 15Ö20 Pixel; 9,30µm Pixelkantenla¨nge; Multischussspektren (5
Laserpulse/(Spektrum*Pixel)).
Struktur des Gewebes verursacht wird. Auch hier ist die U¨berlappung in der
Verteilung der gemessenen Komponenten unterschiedlich. Bradykinin 1-7 und
Bombesin u¨berlappen mit ≈ 30 % weniger stark als Bradykinin 1-7 und das Anti
inflammatory peptide (≈ 50 %). Die U¨berlappung von Bradykinin 1-7 und dem
Matrixadduktion des PC 34:1 ist ebenfalls durch die Gewebestruktur gepra¨gt.
Beide Ionen zeigen eine U¨berlappung von ≈ 50 %, aber auch deutlich getrennte
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Areale rechts oben und unten.
Bei Betrachtung der Verteilungsbilder des Schnittes 4 (S4, siehe Abb.5.47
S4) fa¨llt zuna¨chst die Inhomogenita¨t der Signalverteilung auf. Massensignale
sind auf der Gewebefla¨che zu finden, ihre Abundanz ist aber in den durch die
Gewebevorbereitung erzeugten Geweberissen ho¨her. Dies trifft auch stark fu¨r
das PC 34:1 Matrixadduktion, als endogenen Bestandteil, zu. Die Vorberei-
tung, Peptidapplikation und Pra¨paration fu¨hrten also zu einer Migration des
PC 34:1. Die Peptidverteilung zeigt, dass bei diesem Du¨nnschnitt das Brady-
kinin besonders selten zusammen mit Bombesin vorkommt. Die U¨berlappung
betra¨gt lediglich ≈ 10 %. Im Gegensatz dazu treten Bradykinin und das Anti
inflammatory peptide mit ≈ 50 % zusammen auf.
Bei allen Du¨nnschnitten korreliert die Verteilung der Komponenten mit den
Probenbereichen, von denen stark desorbiert wurde. Umgekehrt bedeutet eine
starke Desorption nicht automatisch auch eine hohe Signalintensita¨t, sie scheint
aber als Grundvoraussetzung dafu¨r notwendig. Dies gilt fu¨r die Bereiche, wo sich
Gewebe befindet, nicht unbedingt fu¨r die Risse. Die unterschiedliche Vorberei-
tung und Pra¨paration der Schnitte S3 und S4 erlaubt zwar keinen direkten Ver-
gleich, bei Betrachtung aller Schnitte, und mit Hilfe der Massenspektren, wird
jedoch ein indirekter Vergleich mo¨glich. So fu¨hrt die Auftragung des Zellpuffers
mit der Pipette zwar zu qualitativ besseren Massenspektren, aber auch zu ei-
ner partiellen Verdriftung des Analyten. Diese trat bei der Airspray Pra¨paration
nicht auf und kann, falls aufgetreten, vermutlich der wa¨ssrigen Auftragung der
Peptide zugeschrieben werden. Die weitestgehende Entfernung der Lipide ist
wichtig, um ein ho¨heres Peptidsignal zu bekommen. Chloroform scheint hierbei
ungeeignet. Ethanol fu¨hrt zu einer partiellen Entfernung. Am vollsta¨ndigsten
entfernte Aceton + 10 % Eisessig die Lipidsignale. Dies wird durch die in Tabelle
5.7 (S.184) dargestellten Ergebnisse verdeutlicht.
Die Ergebnisse, die in Tabelle 5.7 (S.184) dargestellt sind, zeigen tendenti-
ell eine ho¨here Signalintensita¨t der Peptide bei den mit Zellpuffer pra¨parierten
Schnitten (S2 und S4). Hier wiederum zeigt, der mit Aceton + 10 % Eisessig
vorbereitete Schnitt S2, die mit Abstand ho¨chste Signalintensita¨t. S1 und S3
wurden mit Airspray pra¨pariert. S1 wurde mit Aceton + 10 % Eisessig vor-
bereitet und zeigt eine ho¨here Peptidsignalintensita¨t als der mit Chloroform
vorbereitete Schnitt S3. Bei weiteren Muskelgewebeschnitten von Ma¨usen, die
durch Chloroform und Xylol vorbereitet wurden, ist in den Massenspektren
eine selektive Entfernung z.B. des PC 34:1 Massensignals zu beobachten (Da-
ten nicht gezeigt). Diese selektive Entfernung des PC 34:1 Signals ist bei der
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Messung von S3 nicht festzustellen.
Die ho¨chste Signalintensita¨t im Verha¨ltnis zur verbrauchten Analytmenge
zeigt die Zellpufferpra¨paration S2. Die Signalintensita¨t des [M+DHB-H2O]+-
Ions von PC 34:1 ist nicht eindeutig im Hinblick auf das verwendete Vorbe-
reitungsverfahren von S1 und S2. Beide Schnitte wurden identisch vorbereitet,
dennoch ist die PC 34:1 Intensita¨t beim Schnitt S2 am niedrigsten und beim
Schnitt S1 am ho¨chsten. Die Schnitte S3 und S4 sind bei der Signalintensita¨t
des PC 34:1 Matrixadduktions etwa gleich.
Des Weiteren zeigen die Ergebnisse eindeutig, dass eine Vergro¨ßerung der
Desorptionsfla¨che zu einer Erho¨hung der Signalintensita¨t fu¨hrt. Dabei verha¨lt
sich der Zuwachs an Signalintensita¨t jedoch unterschiedlich zur Vervielfachung
der Desorptionsfla¨che. Die Bestimmung der Desorptionsfla¨che ist, aufgrund der
stark asymmetrischen Form gro¨ßerer Brennflecken, mit einem gescha¨tzten Mess-
fehler von 10-20 % behaftet.
Tabelle 5.7: Vergleich Signalintensita¨t und Desorptionsfla¨che
U¨berblick u¨ber die Signalintensita¨ten von zwei der drei zugesetzten Peptide (Bradykinin 1-
7, Anti inflammatory peptide) zu Ma¨usemuskelgewebe (Du¨nnschnitte) und dem endogenen
[M+DHB-H2O]
+-Ion von PC 34:1. Die Signalintensita¨ten werden zur Vergleichbarkeit zusam-
men mit der Desorptionsfla¨che aufgefu¨hrt. Die Signalintensita¨t wird als absoluter Detektor-
wert, summiert u¨ber alle Spektren, angegeben. Peptidkonzentration (wa¨ssrige Lo¨sung): Brady-
kinin 1-7, 1*10−5 mol/L; Bombesin, 4*10−6 mol/L). Eine Vergro¨ßerung der Desorptionsfla¨che
wurde durch Defokussierung erzielt.
S1 S2 S3 S4
Bradykinin 1-7 [M+H]+ 0,73 1,76 0,24 0,77
(kleiner Laserfokus)
Bombesin [M+H]+ 0,169 0,100 0,097 0,162
(kleiner Laserfokus)
Phosphatidylcholin 34:1 [M+DHB-H2O]+ 0,30 0,18 0,24 0,27
(kleiner Laserfokus)
Desorptionsfla¨che auf der Probe [µm2] 22,0 34,5 40,0 25,9
Berechnete Probenmenge [10−18 mol/Pixel] 45 71 82 53
(Bradykinin 1-7)
Signalintensita¨t Bradykinin 1-7 [M+H]+ 1,4 3,04 0,68 2,28
(großer Laserfokus)
Desorptionsfla¨che auf der Probe ([µm2]) 130,9 226,1 251,0 121,0
Berechnete Probenmenge [10−18 mol/Pixel] 267 461 512 247
(Bradykinin 1-7)
Vervielfachung Desorptionsfla¨che 5,9 6,5 6,3 4,7
Vervielfachung Signalintensita¨t 2 1,7 2,8 3
(Bradykinin 1-7, [M+H]+)
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MS2:
Auch MS2 Messungen wurden an biologischen Proben mit niedriger Kollisi-
onsenergie an der Masse m/z 760,00 Da (Isolationsweite: ±1,25 Da) und 896,00
(Isolationsweite: ±0,8 Da) durchgefu¨hrt. Diese hier nicht gezeigten Untersuchun-
gen zeigten ein Fragmentierungsmuster, wie es bei den MS2 Messungen des PC
34:1 als Reinsubstanz auftrat. Damit konnten die beiden fragmentierten Mas-
sensignale als PC 34:1 identifiziert werden.
5.7.8 Ergebniszusammenfassung – biologische Proben
Die Messungen an den biologischen Zell- und Gewebeproben erfolgten nahe-
zu ausschließlich mit dem LTQ MS. Bei den biologischen Zellproben konnte
die Verteilung des Zellmembranbestandteils Phosphatidylcholin 34:1 (PC 34:1),
durch mehrere massenspektrometrische Verteilungsbilder, dargestellt werden.
In den Massenspektren sind Signale weiterer lipidischer Membranbestandteile
erkennbar, die jedoch nicht bildgebend verarbeitet wurden. Bei den biologischen
Gewebeproben konnten ebenfalls images fu¨r PC 34:1 erzeugt werden. Auch
hier sind in den Spektren Signale weiterer Membranlipide vertreten, die jedoch
auch hier nicht bildgebend charakterisiert wurden. Pra¨pariert wurde dabei aus-
schließlich mit unterschiedlichen Zellpuffern, die ggfs. nachkristallisiert wurden.
Zellpuffer 1 erwies sich dabei zur Pra¨paration von Zellproben, die Zellpuffer 2
und 2a fu¨r Gewebe als besonders geeignet. Die Membranbestandteile erscheinen
in den Spektren vornehmlich in der Form ihrer Matrixadduktionen. Verdauex-
perimente mit Trypsin wurden sowohl bei den Zell- als auch den Gewebeproben
durchgefu¨hrt, fu¨hrten jedoch zu keinen Massenspektren mit eindeutigen Peptid-
signalen. Vereinzelte Spektren deuteten auf Peptide hin, jedoch scheint deren
Konzentration insgesamt bei Zell- und Gewebeproben bisher zu niedrig, um
mit der verwendeten Konfiguration der AP-SMALDI Ionenquelle nachgewiesen
werden zu ko¨nnen. Diese Aussage wird durch die experimentelle U¨berpru¨fung
mittels interner Standardpeptide bei Gewebeproben besta¨tigt (s.u.). Demzu-
folge konnten keine Ergebnisse aus rasternden Untersuchungen mittels FT MS
von Zell- oder Gewebeproben, bei einer effektiven lateralen Auflo¨sung <9µm
im Standardbetrieb, gewonnen werden. Lediglich bei FT MS Untersuchungen
an Gewebeschnitten, mit linearer Bewegung des x,y,z-Probenverfahrtisches und
vor Einbau der FT-ICR Ultra Zelle, konnte das [M]+-Ion des PC 34:1 im SIM
Modus gemessen werden (Daten nicht gezeigt). Durch Aufweitung des Laser-
strahls konnte eine Erho¨hung der Messsignale in den Massenspektren erzielt
werden. Die Erho¨hung verla¨uft jedoch niedriger als das Maß der Aufweitung
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und fu¨hrte zu keiner ausreichenden Signalerho¨hung im verwendeten Aufbau.
Im Hinblick auf die Vorbereitung der Zellproben ergaben sich klare Hinwei-
se darauf, wie diese durchgefu¨hrt werden sollte. Dabei muss, bedingt durch die
Empfindlichkeit zellula¨rer Strukturen, die analytische Fragestellung klar defi-
niert sein. Bei Verwendung von Waschmethoden, die stark lipophile organische
Lo¨sungsmittel verwenden, werden zwar die Membranlipide entfernt und somit
die Detektion von massenspektrometrischen Peptidsignalen gefo¨rdert, gleichzei-
tig wird jedoch die Zelle als Ganzes und somit ihre ra¨umliche Ordnung zersto¨rt.
Die Probenvorbereitung sollte deshalb mit wa¨ssrigen bis schwach alkoholischen,
schwach osmotischen oder isotonischen Lo¨sungen erfolgen. Somit ist aber in
erster Linie nur eine Vorbereitung zur Untersuchung der Lipidbestandteile der
Zelle mo¨glich. Die Gewebeproben wurden mit sta¨rker lipophilen Lo¨sungsmitteln
als die Zellproben vorbereitet, da diese weniger empfindlich als Zellen reagieren.
Dabei wurde aus den Massenspektren ersichtlich, dass die Verwendung von Ace-
ton + 10 % Eisessig in den meisten Fa¨llen zu einer Reduktion von Lipidsignalen
fu¨hrte. Dahingegen zeigen Xylol und Chloroform eine selektive Beseitigung von
Membranlipiden (Verlust des PC 34:1 Signals), wa¨hrend andere Massensignale
(z.B. Phosphatidylserin 32:1) erhalten bleiben (Daten nicht gezeigt).
Die Applikation von Standardpeptiden, als interner Standard auf Gewebe-
schnitten, gab Aufschluss daru¨ber, warum endogene peptidische Signale nach
Verdauexperimenten ausblieben. Dazu wurden Mausgewebedu¨nnschnitte (Mus-
kelgewebe) unterschiedlich vorbereitet und pra¨pariert. Insgesamt wurden
4,5*10−11 mol Peptid pro Du¨nnschnitt appliziert. Die Pra¨paration erfolgte mit
entweder mit Zellpuffer 2a (Nachkristallisation mit Airspray) oder ausschließlich
Airspray. Nur das am ho¨chsten konzentrierte Peptid (Bradykinin 1-7,
1*10−5 mol/L) konnte dabei als deutliches Signal in allen erzeugten Massen-
spektren gemessen werden, unabha¨ngig davon, ob die Pra¨paration mit Zell-
puffer oder Airspray erfolgte. Die Messungen wurden alle mit der neuen AP-
SMALDI Ionenquelle am LTQ MS durchgefu¨hrt. Ausschließlich die Original-
spektren des Du¨nnschnittes S2 zeigten ein deutlich erkennbares Signal der nied-
riger konzentrierten Peptide (Bombesin, 4*10−6 mol/L; Anti inflammatory pep-
tide, 1*10−6 mol/L) bei Summierung von weniger als 10 Spektren. Schnitt S2
wurde mit Aceton + 10 % Eisessig vorbereitet und mit Zellpuffer 2a und ein-
maligem Nachbespru¨hen pra¨pariert.
Die Auftragung der internen Standardpeptide als wa¨ssrige Lo¨sung und mit-
tels Pipette konnte klar die Grenzen der analytischen Mo¨glichkeiten der verwen-
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deten AP-SMALDI Konfiguration aufzeigen. Zudem wurde deutlich, dass vor
allem die verwendete Auftragungsvariante zu Analytmigration pra¨formierter
Peptide fu¨hren kann. Die Migration dieser pra¨formierten Peptide wurde durch
die Applikation des wa¨ssrigen Zellpuffers versta¨rkt. Dennoch sind einige Aussa-
gen hinsichtlich der Vorbereitung und Pra¨paration aus den Ergebnissen formu-
lierbar. Die rasternden Untersuchungen zeigten, dass eine Vorbereitung durch
Waschung mit Aceton + 10 % Eisessig und Zellpuffer 2a Pra¨paration nicht nur
die ho¨chsten Signalintensita¨ten der internen Standardpeptide ergibt, sondern
auch, wie bereits erwa¨hnt, zur ho¨chsten Suppression des PC 34:1 Ionensignals
fu¨hrt. Obwohl Du¨nnschnitt S1 ebenfalls mit Aceton + 10 % Eisessig vorberei-
tet wurde, kann die Lipidsignalsuppression hier nicht in dem Maße festgestellt
werden. Schnitt S1 wurde im Unterschied zu S2 ausschließlich mit Airspray
pra¨pariert. Im Umkehrschluss ergibt sich dennoch, trotz dieses uneinheitlichen
Ergebnisses, dass bei Geweben, zur Untersuchung der Lipidverteilung, von der
Benutzung stark lipophiler organischer Lo¨sungsmittel abgesehen werden sollte.
Die effektive laterale Auflo¨sung der Gewebeuntersuchungen mit internen
Standardpeptiden liegt, außer bei gezielter Defokussierung, bei <8µm ∅. Die pro
Pixel verbrauchte Analytmenge wurde damit auf 40–80*10
−18 mol fu¨r Bradyki-
nin 1-7 berechnet. Bei Erho¨hung der Desorptions-Laserfokusfla¨che durch Defo-
kussierung betra¨gt die pro Pixel verbrauchte Analytmenge 200–800*10
−18 mol.
Daraus ergibt sich fu¨r die Untersuchung biologischer Proben, unter den hier
herrschenden Bedingungen: bei optimaler Vorbereitung, also weitestgehender
Entfernung interferierender Bestandteile, mu¨ssen beim verwendeten
AP-SMALDI Aufbau, fu¨r Untersuchungen mit hoher lateraler Auflo¨sung, min-
destens 50*10−18 mol Analytsubstanz pro Desorptionsort fu¨r einen eindeutigen
Nachweis vorhanden sein. Dies gilt fu¨r eine Untersuchung mittels Multischuss-
spektren und einer fast vollsta¨ndigen Desorption des Probenmaterials. Dabei
sind Wechselwirkungen durch Signalsuppression der Analyten untereinander,
wie sie bei Zunahme der Signalvielfalt zu erwarten sind, nicht beru¨cksichtigt.
Im Hinblick auf die Identifikation unbekannter Massensignale in den Spek-
tren kann hinzugefu¨gt werden, dass im Falle der mo¨glichen Summierung u¨ber≈ 10 aufeinander folgende Spektren/Desorptionsorte, eine um das 3-5-fach nied-
rigere Konzentration zur Identifikation ausreichend wa¨re. Diese Sensitivita¨tsan-
gaben gelten, um dies nochmal zu verdeutlichen, fu¨r rasternde Untersuchungen
mit dem LTQ MS und der Probenvorbereitung mit lipophilen Lo¨sungsmitteln
(z.B. Aceton + 10 % Eisessig). Dabei mu¨ssen jedoch die bereits beschriebe-
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nen Konsequenzen fu¨r die Struktur biologischer Proben einkalkuliert werden.
Wichtig ist also, wie bereits erwa¨hnt, die Ausrichtung an der analytischen Fra-
gestellung.
5.8 Diskussion der Ergebnisse – Zellpuffer, artifizi-
elle Proben, Zell- und Gewebevorbereitung,
SMALDI-Pra¨paration und -Untersuchung
Zellpuffer: Zuna¨chst sollen die vera¨nderten Kristallisations- und Lo¨sungseigen-
schaften des Zellpuffers, im Vergleich zu herko¨mmlichen 2,5-DHB Matrixlo¨sun-
gen diskutiert werden. Der Ansatz, Zucker oder Zuckerderivate als Additiv zu
wa¨ssrigen Matrixlo¨sungen hinzuzusetzen, wurde bereits von anderen Arbeits-
gruppen verfolgt (Castoro und Wilkins, 1993; Glu¨ckmann und Karas, 1999).
Auch dort trugen sie zu erho¨hter Homogenita¨t der Pra¨paration bei. Beim Zell-
puffer a¨ußert sich dies in Form einer homogenen Erstarrung bzw. feinen Kristal-
lisation. Auch Lemaire et al. (2006) konnten zeigen, dass Zusa¨tze zu gewo¨hn-
lichen MALDI Matrices deren Kristallisationseigenschaften positiv vera¨ndern
und zu besseren Spektren und erho¨hter Sensitivita¨t fu¨hren. Diese positive Ver-
a¨nderung der Eigenschaften gelang jedoch nur bei Matrixgemischen, die spa¨ter
auch tatsa¨chlich auskristallisierten (Armstrong et al., 2001; Lemaire et al.,
2006). Blieben die Matrices flu¨ssig, so wurden gar keine Spektren oder nur Spek-
tren von mangelhafter Qualita¨t erzielt. Erga¨nzend zur A¨nderung der Kristalli-
sationseigenschaften der Matrix, wurde eine Erho¨hung der Lo¨slichkeit von Pro-
teinen beschrieben (Ogorzalek-Loo und Loo, 2007). Dies Lo¨slichkeitserho¨hung
ko¨nnte zu einer Verbesserung der Co-Kristallisation fu¨hren (Bouschen, 2004).
Die homogenere Kristallisation und die Erho¨hung der Lo¨slichkeit wu¨rden somit
die ho¨here Signalintensita¨t in Spektren der Zellpuffer Pra¨parationen erkla¨ren
(siehe Kapitel 5.7.1.5, S.152). Ein herausragender Vorteil der Zellpuffer Pra¨pa-
rationen, im Vergleich zu Standard 2,5-DHB dried droplet Pra¨parationen, ist
dabei die homogen hohe Signalintensita¨t von allen Bereichen der Pra¨parations-
fla¨che. Bei Standard 2,5-DHB dried droplet Pra¨parationen erha¨lt man hohe Si-
gnale lediglich aus dem Randbereich der Pra¨paration (sweet spots), wobei auch
hier Schwankungen durch mangelnde Co-Kristallisation auftreten (Bouschen,
2004).
Das o.g. Pha¨nomen schlechter Spektren, bei Verbleib der Matrix in flu¨ssi-
gem/gelartigem Zustand, wird durch die eigenen Untersuchungen besta¨tigt.
Die Kristallisation scheint eine obligate Vorbedingung zur Erzeugung qualita-
tiv hochwertiger Massenspektren bzw. von Massenspektren u¨berhaupt zu sein,
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wenn man nicht die Bestrahlungssta¨rke erho¨hen will (Armstrong et al., 2001).
Eine Erkla¨rung dieses Pha¨nomens ko¨nnte die resultierende mangelnde Abla-
tion von Probenmaterial sein, da eine in der Probe stattfindende Explosion
(phase transition explosion) in einem Gel, durch ein mangelndes mechanisches
Widerlager, nicht zur gewu¨nschten Ablation fu¨hrt. Die Explosion verpufft also
fo¨rmlich im Gel. In Bereichen mit niedrigerer Probenschichtdicke (Randbereich
der Pra¨paration) ist durch die Oberfla¨che des Probentra¨gers ein Widerlager fu¨r
die Explosion bzw. eine photomechanische Schockwelle gegeben. Eigene Mes-
sungen ergaben, dass aus diesem Bereich, selbst bei gelartigem Zustand der
Pra¨paration, Spektren gemessen werden konnten. A¨hnliche Beobachtungen in
Bezug auf gelartige Proben konnten von Turney und Harrison (2004) gemacht
werden.
Die Massenspektren des Zellpuffers zeigen zusa¨tzliche Ionensignale von Ad-
ditivaddukten im unteren Massenbereich bis m/z 300 Da. Matrix-Clusterionen
ko¨nnen bis ≈ 1000 Da festgestellt werden (siehe Kapitel 5.7.1.3, S.150). Dies
konnte zusammen mit einer Tendenz des Analyten zur Matrixadduktbildung be-
obachtet werden ([DHB-H2O]+-Ion, siehe Kapitel 5.7.1.4, S.151). Dies ist jedoch
auch bei Standard 2,5-DHB Pra¨parationen ein generelles Problem unter Ver-
wendung von Atmospha¨rendruck-Ionenquellen (Laiko et al., 2000b; O’Connor
und Costello, 2001; Doroshenko et al., 2002; Loboda und Chernushevich, 2005).
In Bezug auf die [M+Na]+-Ionen der Peptide und Lipide besitzt der Zellpuffer
Vorteile zu anderen flu¨ssigen Matrixgemischen (Li et al., 2005), da Alkaliionen
teilweise, evtl. durch D(-)Mannitol, gebunden werden. Zusa¨tzlich ist, im Ge-
gensatz zur Fraktionierung bei Standard 2,5-DHB Pra¨parationen, wie sie von
Bouschen und Spengler (2007) beschrieben wird, keine getrennte Verteilung der
[M+H]+- und [M+Na]+-Ionen zu beobachten (s.u.). Allerdings lag die laterale
Auflo¨sung bei der zitierten Vero¨ffentlichung <1µm.
Eine wichtige Frage fu¨r die Durchfu¨hrung weiterer Versuche unter Verwen-
dung der Zellpuffer ist, ihre Eignung als Milieu in dem die Aktivita¨t von Tryp-
sin weitestgehend erhalten bleibt. Bei bisher verwendeten flu¨ssigen, ionischen
Matrices sollte diese Bedingung nicht erfu¨llt sein, da diese einen hohen An-
teil denaturierender, organischer Lo¨sungsmittel aufweisen (Armstrong et al.,
2001; Turney und Harrison, 2004; Cramer und Corless, 2005; Li et al., 2005).
Im Zellpuffer werden ausschließlich Bestandteile verwendet, die die Funktion
von Trypsin nicht erheblich beeinflussen sollten und es ist eine rein wa¨ssrige
Lo¨sung. Dennoch ko¨nnte das Ausbleiben tryptischer Spaltprodukte, wie es im
Rahmen dieser Arbeit bei den Untersuchungen an biologischen Proben beobach-
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tet wurde, mindestens zwei Gru¨nde haben: 1) Trotz kontrollierter Bedingungen
schra¨nkt eine Komponente oder ein Faktor im Zellpuffer die Effektivita¨t des
Trypsins ein oder 2) das Trypsin arbeitet, jedoch ist die Konzentration der
Spaltprodukte zu niedrig, um sie massenspektrometrisch nachweisen zu ko¨nnen.
Zuna¨chst also die Frage des Einflusses der Faktoren und Komponenten im
Zellpuffer. Tris sollte als Komponente im Zellpuffer unbedenklich sein, da es
ohnehin im Standardpuffer fu¨r den tryptischen Verdau enthalten ist (Roche
Diagnostics GmbH, 2009). D(-)Mannitol ist als compatible solute als vo¨llig un-
bedenklich einzustufen, jedoch zeigt es wohl Affinita¨t zu Alkaliionen. Fu¨r eine
erho¨hte Affinita¨t zu Erdalkaliionen konnten keine Evidenzen gefunden werden.
Diese mo¨gliche Affinita¨t ist also nicht gekla¨rt. Dieser Gesichtspunkt ist fu¨r die
Funktion des Trypsins nicht unerheblich, denn gerade Calcium fu¨hrt zu des-
sen Stabilisierung und Aktivita¨tserho¨hung bei niedrigen pH-Werten (Sipos und
Merkel, 1970). Zudem wird der Zellpuffer mit Ionenaustauscher behandelt. Der
verwendete Dowex 50W-8 Austauscher besitzt eine Affinita¨t sowohl zu Alkali-
als auch zu Erdalakliionen. Eine Entfernung von Calcium aus der Lo¨sung ist
also wahrscheinlich (Cliffe und david A. W. Grant, 1981). Ein weiterer Gesichts-
punkt im Hinblick auf die Trypsinaktivita¨t, ist die intermedia¨re Absenkung des
Gehaltes an freiem Wasser. Fu¨r Trypsin wird fu¨r die Absenkung des Gehalts
an freiem Wasser, und bei gleichzeitig sinkendem pH-Wert, eine Erho¨hung der
Aktivita¨t beschrieben (Fadnavis et al., 1998). Jedoch wurde bei dieser Erhe-
bung zusa¨tzlich Calcium zugesetzt. Der vorherrschende pH-Wert im Zellpuffer
sollte also zu einer Senkung der Trypsin Aktivita¨t, aber nicht zu ihrem voll-
kommenen Verschwinden fu¨hren. Zusa¨tzlich spielt der variierende Gehalt an
freiem Wasser ein Rolle. Auch ko¨nnte der Zusatz von Calcium zum Zellpuf-
fer, nach der Ionenaustausch-Prozedur, eine stabilisierende Option darstellen.
Insgesamt ko¨nnten Experimente, zur genaueren Betrachtung des pH-Wertes,
zusa¨tzlichen Aufschluss geben. Eine experimentelles Design ko¨nnte die schritt-
weise Erho¨hung des pH-Wertes der Lo¨sung, bei gleichzeitiger Kontrolle der Spal-
taktivita¨t des Trypsins (Signalintensita¨t der Edukt/Produkt-Signale im MS),
vorsehen. Alternativ ko¨nnten andere organische Puffersubstanzen wie z.B. MES
(2-(N-Morpholino)ethansulfonsa¨ure) verwendet und getestet werden. Ein weite-
rer Aspekt, der die Aktivita¨t des Trypsins herabsetzen ko¨nnte, ist die Erho¨hung
der Viskosita¨t des Zellpuffers (siehe Abb.5.23, S.146). Mit zunehmender Visko-
sita¨t sinkt die Wahrscheinlichkeit der Migration entstehender Spaltprodukte,
jedoch sinkt auch die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens zwischen En-
zym und Substrat durch Senkung der Moleku¨lmobilita¨t.
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Insgesamt konnte gezeigt werden, dass der Zellpuffer, bei der Pra¨paration
artifizieller Oberfla¨chen (z.B. gea¨tzte Silizium Strukturen), neue Mo¨glichkei-
ten ero¨ffnet (siehe Abb.5.30, S.157). Daru¨ber hinaus bildet dieser, auch fu¨r die
Pra¨paration biologischer Oberfla¨chen, eine universelle Matrixmischung (siehe
Abb.5.24, S.147 und Abb.5.25, S.147). Die Spektrenqualita¨t und Intensita¨t von
peptidischen Analyten ist, im Vergleich zu Standard MALDI 2,5-DHB Pra¨pa-
rationen, deutlich erho¨ht (siehe Tab.5.6, S.153) und zudem im gesamten Pra¨pa-
rationsbereich gegeben. Die Kristallisationseigenschaften des 2,5-DHB im Zell-
puffer (homogene Erstarrung bzw. feinkristalline Kristallisation) ermo¨glichen
eine ho¨chst authentische Pra¨paration auch feiner biologischer Strukturen. Die
Auftragung der Zellpuffer bzw. Zellpuffer-Trypsin Mischungen auf biologische
Proben ko¨nnte jedoch durchaus verbessert werden. Hier ko¨nnte die Auftragung
mittels Ultraschall-Verneblung einen deutlich Vorteil im Vergleich zur Auftra-
gung mittels Mikromanipulator oder Kolbenhubpipette bieten. Erste Experi-
mente in diese Richtung lieferten vielversprechende Ergebnisse. Eine experi-
mentell beobachtete Migration pra¨formierter Ionen (s.u.) ko¨nnte dadurch, ohne
Verlust der positiven Eigenschaften der Zellpuffer, vermutlich minimiert werden.
Untersuchung strukturierter artifizieller Oberfla¨chen: Die Struktu-
rierung von Oberfla¨chen ermo¨glicht es, in ra¨umlich bekannten Systemen mas-
senspektrometrische Untersuchungen hinsichtlich der Verteilung von Analyten
durchzufu¨hren. Hierzu wurden nachtra¨glich strukturelle Elemente auf dried
droplet-Pra¨parationen aufgebracht (z.B. TEM Gitter) oder direkt vorstruktu-
rierte Probentra¨ger (z.B. gea¨tzte Silizium Wafer) verwendet. Die Wafer bieten
den Vorteil, dass gea¨tzte Vertiefungen durch die Matrixlo¨sung gefu¨llt werden.
Es ergibt sich somit eine nahezu plane Probenfla¨che. Die nachtra¨gliche Struk-
turierung durch Gitter impliziert einen Niveauunterschied der Probe. Wird das
Gitter frei von Analyt aufgebracht, fu¨hrt dieser Niveauunterschied zu einer
Erho¨hung des Kontrastes im spa¨teren image. Zusa¨tzlich beinhaltet der Niveau-
unterschied einen systematischen Fehler (Fokussierung/Defokussierung auf je-
weils eine Ebene).
Die Untersuchungen an Gitterpra¨parationen wurden stets mit analytfreiem
Gitter durchgefu¨hrt (siehe Abb.5.29, S.156 und Abb.5.33, S.160)). Messungen
mit dem LTQ MS und dem FT MS zeigten, dass die dabei desorbierte Ana-
lytmenge von ≈ 40*10−18 mol, auf einer Fla¨che von ≈ 44µm2 (≙7,5µm ∅), nicht
ausreichte, um qualitativ hochwertige massenspektrometrische Verteilungsbil-
der mit dem FT MS zu erzeugen. Im Gegensatz hierzu konnten sehr kontrastrei-
che images mit dem LTQ MS erzielt werden. Die niedrigere Empfindlichkeit des
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FT MS ist vermutlich bedingt durch Ionentransferverluste zwischen LTQ und
FT-ICR Massenanalysator (Gibson et al., 2007). Die Ionen mu¨ssen, um vom
LTQ MS zur FT-ICR Zelle zu gelangen, eine Strecke von etwa 1,5m zuru¨ckle-
gen.
Die Untersuchungen an artifiziellen, strukturierten Probenoberfla¨chen war-
fen neue Probleme in Bezug auf Gera¨teempfindlichkeit und analytische Frage-
stellungen auf. Zur Erho¨hung der Empfindlichkeit des AP-SMALDI Aufbaus
waren direkte Vera¨nderungen am MS von vorn herein ausgeschlossen. Deshalb
mussten andere mo¨gliche Ansatzpunkte zur Problemlo¨sung gefunden werden.
Einige der Aspekte der Erho¨hung der Empfindlichkeit, durch die Steigerung der
Ionentransfereffizienz in der Ionenquelle selbst, wurden bereits in Kapitel 5.2
(S.121) diskutiert. Mo¨gliche weitere Ansatzpunkte zur Erho¨hung der Empfind-
lichkeit ergaben sich in der Vera¨nderung der selbst entwickelten Hard- und Soft-
warekomponenten, die Teil des Steuerkreises zur Rasterung sind (siehe Kapitel
5.1.7, S.112). Die Modifikationen betrafen das MCP und den USB-Controller
(s.u.). Die erfolgreiche Modifikation des MCP ermo¨glichte die Summierung von
Einzelschussspektren von einer Probenposition, was jedoch auch eine Modifi-
kation der imaging-Software Mirion erforderte. Die Qualita¨t der Spektren ver-
besserte sich hierdurch. Die Ionenmenge pro Spektrum wurde hingegen nicht
erho¨ht. Trotzdem gelang es, bei der MS2 Untersuchung eines gea¨tzten Silizi-
um Wafers mittels LTQ MS, images von Fragmentionen zu erstellen (siehe
Abb.5.32, S.159). Neben der Untersuchung von Proben durch MS2 Messun-
gen, bei denen ein einziges m/z Verha¨ltnis fragmentiert wird, ko¨nnen z.B. auch
zwei MS1 Spektren u¨ber den vollen Massenbereich gefolgt von zwei MS2 Spek-
tren aufgenommen werden. Dies ist durch eine programmierte instrument me-
thod mo¨glich (Thermo Fisher Scientific, 2009). Jedoch konnte gerade bei diesen
Messungen mit mehreren Laserpulsen auf eine Probenposition festgestellt wer-
den, dass die Signalintensita¨t beim dritten Puls bereits merklich sinkt. Dies war
vor allem dann zu beobachten, wenn die Signalintensita¨t beim ersten Puls be-
sonders hoch war. Dies deutet auf eine gute Laserfokussierung und damit eine
starke Ablation wa¨hrend der ersten beiden Laserpulse hin (Vaeck und Gijbels,
1990a). Die Mehrfachdesorption an der gleichen Probenposition fu¨hrt, mit dem
verwendeten Laser und der verwendeten Laseroptik, zur Ablation in erheblicher
Tiefe.
Bei homogenen, artifiziellen Proben ist dies nur unter bestimmten Umsta¨nden
relevant. Bei biologischen, kompartimentierten Proben erreicht man dadurch
jedoch tiefer liegende Strukturen unterhalb der Lipidmembran (Dimension der
Lipidmembran ≈ 5-10 nm; Fettiplace et al., 1971). Diese Form der Untersuchung
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geht u¨ber eine Oberfla¨chencharakterisierung hinaus hin zu einer Tiefenprofilie-
rung. Ein weiteres grundsa¨tzliches Problem realer biologischer Proben ist ihre
inhomogene Analytverteilung. Normalerweise werden MS 2 Untersuchungen bei
unbekannten Proben im data dependent-Modus (Thermo Electron Corporation,
2003) durchgefu¨hrt. Im data dependent-Modus entscheidet das MS autark, an-
hand eines sogenannten pre-scan, welches m/z Verha¨ltnis fragmentiert wird. Da
bei inhomogenen Proben nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein Ana-
lytsignal, das im pre-scan auftaucht, auch im MS2 Spektrum erneut zugegen ist,
ist das Fragmentionenspektrum ha¨ufig informationslos. Die Folge sind unvoll-
sta¨ndige oder ausbleibende Fragmentionenserien, die eine Identifikation oder
Sequenzierung unbekannter Peptide erschweren. Zusa¨tzlich hierzu bevorzugen
Peptide, je nach Konstitution, bestimmte Fragmentierungsmechanismen (Papa-
yannopoulos, 1995). Somit treten, falls Fragmentionenspektren erzeugt werden
konnten, nur bestimmte Fragmentionen auf. Außerdem sind bei MALDI Mes-
sungen ha¨ufig Matrix-Cluster in den Spektren zu beobachten. Werden diese
fragmentiert, was gerade bei niedrigen Analytkonzentrationen auftreten kann,
verhindert dies Fragmentionenspektren echter Peptide. Softwareseitig besteht
hier jedoch die Mo¨glichkeit, bei exakter Kenntnis der Hintergrundsignale, eine
exclusion list mit m/z Werten zu formulieren (Thermo Electron Corporation,
2003). Die darin aufgefu¨hrten m/z Verha¨ltnisse werden nicht im data dependent-
Modus beru¨cksichtigt. Auf diese Weise wa¨re auch die Untersuchung unbekannter
Proben, bei ausreichender Probenhomogenita¨t und -intensita¨t, durchfu¨hrbar.
Untersuchung gedruckter Biomoleku¨lmuster: Mit einem geeigneten
Drucker ko¨nnen regelma¨ßige Mikrostrukturen durch Druckmuster erzeugt wer-
den. So ko¨nnen Mikrostrukturen aus Proteinen, Peptiden und Lipiden erzeugt
werden. Die Strukturen ko¨nnen sich jedoch in ihrer Feinheit, aufgrund unter-
schiedlicher Benetzungsfa¨higkeit der verwendeten Lo¨sungsmittel, unterscheiden.
Bei hoher Benetzungsfa¨higkeit und kleinem Druckmuster besteht die Gefahr
des ”Ineinander-Verlaufens“. Es ist jedoch mo¨glich Probenvolumina im nano-
liter Bereich zu drucken. Die Untersuchungen an gedruckten Lipid- und Pep-
tidmustern (Peptide in zwei unterschiedlichen Konzentrationen, 5 und 20 nL)
erbrachten, zusa¨tzlich zu den Ergebnissen an artifiziellen Proben, weitere Er-
kenntnisse zur Empfindlichkeit der neuen AP-SMALDI Ionenquelle. Die Er-
gebnisse zeigen, dass auf der Basis von mehreren Einzelschussspektren sowohl
MS1 U¨bersichtsspektren als auch anschließend MS2 Fragmentionenspektren im
data dependent-Modus von der gleichen Probenposition der 20 nL Peptidprobe
aufgenommen werden konnten.
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Zur weiteren Steigerung der Sensitivita¨t des AP-SMALDI Aufbaus wur-
den erneut Hard- und Softwaremodifikationen durchgefu¨hrt. Diese oben bereits
angesprochene Modifikation des USB-Controllers ermo¨glichte Multischussspek-
tren. Die Mo¨glichkeit zur Messung durch Multischussspektren, bei denen meh-
rere Laserpulse auf eine Probenposition abgegeben und die entstandenen Io-
nen in der LTQ gesammelt und analysiert werden, erbrachte eine betra¨chtliche
Steigerung der Sensitivita¨t des Aufbaus. Durch diese Erho¨hung der Empfind-
lichkeit wurden sogar die Erstellung von images, anhand von MS2 FT-ICR
Messungen der 20 nL Peptidprobe, mo¨glich. Da auch Multischussspektren zur
Tiefenprofilierung fu¨hren, gelten auch hier die oben bereits genannten Aspek-
te. Letztendlich muss also situativ entschieden werden, ob Einzelschussspektren
zur Messung genu¨gen oder ob man den Zugewinn an Empfindlichkeit beno¨tigt.
Bei der Interpretation der Ergebnisse an gedruckten Biomoleku¨lmustern ist
Folgendes zu beru¨cksichtigen: die Analyten wurden unter Verwendung eines ge-
wissen Anteils an Matrix gedruckt und nochmals u¨ber Airspray mit zusa¨tzlicher
Matrix nachbespru¨ht. Dies spiegelt sich vor allem in den Ergebnissen der Ana-
lyse der gedruckten Lipidmuster wieder. Die nachtra¨glich aufgebrachte, zusa¨tz-
liche Matrix fu¨hrt dazu, dass auch innerhalb und außerhalb der Druckpunk-
te (”Druck-Krater“) befindlicher Analyt massenspektrometrisch erfasst wird.
Es wurden also Teile des Analyten messbar, die nach dem Druckprozess nicht
mit Matrix Co-kristallisiert waren. Neben der ohnehin bei derartigen MALDI-
Pra¨parationen bekannten Kristallisationsfraktionierung (Bouschen und Speng-
ler, 2007) ko¨nnte zusa¨tzlich noch eine Hydrophobizita¨tsfraktionierung wirksam
gewesen sein. Hinweise hierauf ergeben sich aus den Ergebnisse der 20Ö60 Pixel
Untersuchung des gedruckten 20 nL Lipidmusters (siehe Abb.5.34, S.162). Eher
apolare Spezies wie das Cholesterin oder das Natrium-Adduktion des PC 34:1
sind außerhalb der ”Druck-Krater“ in dem Bereich zu finden, der erst durch
das Nachbespru¨hen mit Matrix sichtbar wurde. Das in diesem Bereich durch
einen evtl. Mangel an Matrix jedoch auch ha¨rtere Desorptionsbedingungen zu
herrschen scheinen, wird durch das gleichzeitige Auftreten der Phosphocholin-
Kopfgruppe deutlich. Anders im Innern der ”Druck-Krater“, hier entstehen vor
allem unfragmentierte Ionen des PC 34:1 und dessen Dimer. Mo¨gliches collisio-
nal cooling scheint hier zu intakten Ionen und Dimeren zu fu¨hren (Vertes et al.,
1990; Karas und Kru¨ger, 2003; Loboda und Chernushevich, 2005).
Das Auftreten der Phosphocholin Kopfgruppe des PC 34:1 erfolgte bei
der eben diskutierten 20Ö60 Pixel Untersuchung ohne Anwendung von Kolli-
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sionsenergie. Phosphatidylcholin neigt dazu, schon allein durch die applizier-
te Laserenergie zu merklicher Fragmentierung. Die entstehende Kopfgruppe
weist ein m/z von 184,07 Da als [M+H]+-Ion auf. Weitere mo¨gliche Fragmen-
te spielen beim Zerfall von Phosphatidylcholin eine untergeordnete Rolle, wie
Abb.5.35 (S.163) zeigt. Die Summierung von 814 Spektren verdeutlicht, ne-
ben dem Vorla¨uferion und der Phosphocholin-Kopfgruppe, lediglich minima-
le Massensignale der weiteren Fragmente. Auch andere Membranbestandtei-
le weisen beim Zerfall, sei es nun spontan oder im CID Experiment, a¨hnlich
leichte Kopfgruppen auf. Ein technisches Charakteristikum von Ionenfallen-
Massenspektrometern, der sogenannte low mass cut off, stellt hierbei ein Pro-
blem dar. Dadurch ko¨nnen Fragmente, die wa¨hrend CID Experimenten erzeugt
werden und weniger als 25 % der Masse des Vorla¨uferions aufweisen, nicht stabil
in der Ionenfalle gehalten werden. 25 % von 760,5 Da (Masse PC 34:1 [M]+-Ion)
sind 190 Da. Dadurch wird die Fragmentionenanalyse, gerade von Moleku¨len ei-
nes a¨hnlichen Aufbaus wie PC 34:1, deutlich beeintra¨chtigt. Bestimmte Gera¨te-
konfigurationen und neuere Fragmentierungstechniken ko¨nnten hierbei hilfreich
sein (Yang et al., 2009). Die Stabilita¨t des Phosphatidylcholins reicht jedoch aus,
um es im FT-ICR MS nachweisen zu ko¨nnen (siehe Abb.5.36, S.164), ohne dass
das Signal durch metastabilen Zerfall wa¨hrend des Ionentransfers vom LTQ MS
zum FT MS verschwindet.
Die gedruckten Peptidmuster wiesen, im Gegensatz zu den Lipidmustern,
eine ho¨here Druckqualita¨t auf. Im Unterschied zu den Lipiddruckmustern waren
sowohl die 5 nL als auch die 20 nL Pra¨paration der Peptide nur marginal ver-
laufen. Die massenspektrometrischen Verteilungsbilder besta¨tigen dies. Jedoch
zeigte die 20 nL Peptidpra¨paration erhebliche Niveauunterschiede.
Berechnungen der verbrauchten Analytmenge bei Untersuchungen der 5 nL
und 20 nL Probe, fu¨r einen Desorptions-Laserfokusdurchmesser von 7µm, erga-
ben 90*10−18 mol/ Desorptionsort (5 nL Probe) bzw. 200*10−18 mol/Desorptionsort
(20 nL Probe). Damit lag die Empfindlichkeit bei Untersuchungen der 5 nL Pep-
tidpra¨paration niedriger als bei Zellpuffer Pra¨parationen und ist konsistent mit
den bereits diskutierten Ergebnissen. Die Analytmenge bezieht sich auf das am
ho¨chsten konzentrierte Peptid (Bradykinin 1-5; 2*10−6 mol/L). Mo¨gliche Kalku-
lationsfehler der verbrauchten Analytmenge, durch den Fla¨chen- statt Volumen-
bezug bei der Berechnung, wurden ebenfalls bereits diskutiert. Die bei der Er-
stellung der 20 nL Peptidpra¨paration verwendete Auftragungstechnik (4Ö5 nL
statt 1Ö5 nL mit der 4-fachen Konzentration) erschwert derartige Berechnungen
zusa¨tzlich, da vor allem das Volumen eines Druckpunktes zugenommen haben
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musste, nicht wie gewu¨nscht, die Konzentration. Die Auftragung wurde nicht
im Haus, sondern in einem kooperierenden Institut durchgefu¨hrt.
Im Hinblick auf die Niveauunterschiede der Probenoberfla¨che ergibt sich,
verursacht durch die Sensitivita¨ts-Unterschiede des LTQ MS und des FT MS,
ein wichtiger Punkt fu¨r die Beurteilung der Qualita¨t von SMALDI images. Die
Ergebnisse zeigen, dass mit dem LTQ MS, bei allen gedruckten Peptidkonzen-
trationen, Verteilungsbilder erstellt werden konnten. Die mit dem LTQ MS er-
zeugten Verteilungsbilder zeigen, egal ob diese auf der Basis von Einzelschuss-
oder Multischussspektren entstanden, graduelle U¨berga¨nge entsprechend den
Konzentrationsunterschieden des Analyten auf der Probenoberfla¨che sensitiv
an (siehe Abb.5.37, S.166). Suboptimale Ionisationsbedingungen durch leichte
Defokussierung, wie sie bei erhabenen Proben auftauchen, fu¨hren nicht zum
vollsta¨ndigen Ausbleiben des Ionensignals. Natu¨rlich relativiert sich hierdurch,
auch bei LTQ MS Untersuchungen, die quantitative Aussagekraft der Vertei-
lungsbilder, aber es wird immerhin eine Verteilung angezeigt.
Bei Untersuchungen mit dem FT MS ist dies nicht der Fall. Bereits bei
den Untersuchungen der vorhandenen Lipid- und Peptidproben fu¨hrten Mes-
sungen mit geringfu¨gig suboptimalen Ionisationsbedingungen (leichte Laser-
Defokussierung) zum Ausbleiben der Massensignale. Bei den untersuchten ge-
druckten Peptidmustern bedeutet das, dass man entweder die Grate der ”Druck-
Krater“ oder die Fla¨che innerhalb der Krater untersuchen kann. Andernfalls ist
die Qualita¨t des Fokus zu niedrig, um ausreichend Ionen fu¨r die FT-ICR Zel-
le zu erzeugen. Das FT MS erzeugt dabei vermeintlich scha¨rfere Bilder mit
sehr diskreter Analytverteilung (siehe Abb.5.39, S.168 und Abb.5.40, S.169).
Es beno¨tigt jedoch lediglich ein gro¨ßere Ionenmenge. Unter suboptimalen Ioni-
sationsbedingungen erzeugter Analyt wird, aufgrund der niedrigen Sensitivita¨t,
nicht mehr erfasst, obwohl dieser nach wie vor vorhanden ist. Untersuchungen
mit dem empfindlicheren LTQ MS, sowohl der 5 nL als auch der 20 nL Pep-
tidpra¨paration (Daten 20 nL nicht gezeigt), zeigen die Verteilung des Analy-
ten auf den Außenseiten der Grate, auf den Graten der ”Druck-Krater“ selbst
und innerhalb der Krater. Bei der Untersuchung erhabener Proben ist also,
je nach verwendetem Massenspektrometer, mit Artefakten durch die limitierte
Rayleigh-La¨nge des Laserfokus und unterschiedliche Empfindlichkeit des MS zu
rechnen.
Die unterschiedliche Sensitivita¨t der Massenspektrometer soll nochmals kurz
in konkreten Zahlen ausgedru¨ckt werden. Die Analysen mit dem LTQ MS wur-
den u¨ber Einzelschussspektren durchgefu¨hrt und daraus images erstellt. Images
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aus FT MS Daten konnten erst nach Modifikation des USB Controllers er-
zeugt werden. Dabei wurden die Ionen von mindestens 5 Laserpulsen gesammelt
und anschließend im FT-SIM Modus untersucht. Der FT-SIM Modus beno¨tigt
2,5-mal so viel Ionen, wie full range Messungen mit dem LTQ MS (m/z 150-
2000 Da). FT MS1 Messungen u¨ber einen gro¨ßeren Massenbereich (m/z 200-
1100 Da) bzw. FT MS2 Messungen konnten nur an der ho¨her konzentrierten
20 nL Pra¨paration durchgefu¨hrt werden. Dazu sind etwa 5 bis 12-mal mehr Io-
nen notwendig, als mit dem LTQ MS. Diese theoretischen Unterschiede auf der
Basis der target-Werte (Thermo Electron Corporation, 2004) stimmen gut mit
den experimentellen Beobachtungen in Bezug auf die Empfindlichkeit u¨berein.
Die Applikation von fu¨nf aufeinander folgenden Laserpulsen, zusammen mit
der ho¨her konzentrierten Probe, sollte eine 5 bis 10-fache Steigerung der desor-
bierten Ionenmenge bewirkt haben. (Cohen und Chait, 1996) und (Bouschen,
2004) beschreiben die Mo¨glichkeit einer inhomogenen Kristallisation bei Stan-
dard MALDI Proben. Dies ko¨nnte zu einer Peptidanreicherung in den oberen,
analytisch zuga¨nglichen Matrixschichten gefu¨hrt und damit die Analytmenge
zusa¨tzlich erho¨ht haben. Dies ha¨tte eine sta¨rkere Erho¨hung der desorbierten
Ionenmenge als die berechnete 5 bis 10-fache zur Folge.
Die Abbildungen 5.40 B und Abb.5.40 C (S.169) wurden auf der Basis von
FT MS Daten erzeugt und zeigen die Verteilung des [M+H]+-Ions von Bra-
dykinin 1-5 gegen die Verteilung des [4DHB-2H2O]+ Matrix-Clusterions. Die
images besta¨tigen die eben getroffene Aussage, dass mit dem FT MS erzeug-
te Verteilungsbilder diskretere Verteilungen aufweisen sollten. Die Abweichung
der images vom lichtmikroskopischen Referenzbild spricht entweder fu¨r eine
tatsa¨chlich erfolgte inhomogene Co-Kristallisation, wie sie auch durch Spengler
und Hubert (2002) und Bouschen und Spengler (2007) beschrieben wird, oder
fu¨r das bereits angesprochene Pha¨nomen eines Artefaktes bei FT images.
Bereits bei der Diskussion der Ergebnisse der gedruckten Lipidmuster wur-
den die Aspekte, die fu¨r die MALDI MS2 Untersuchung im data dependent-
Modus relevant sind, diskutiert (Probeninhomogenita¨t, Matrix-Clusterionen,
exclusion list). Zuverla¨ssige und kontinuierliche Fragmentionenserien sind wohl
u¨ber diesen Untersuchungsmodus, bei Untersuchungen von MALDI Proben,
nicht zu erwarten. Rasternde Untersuchungen dieser Art ko¨nnten jedoch zum
Auffinden mo¨glicher biomolekularer Kandidaten, die vereinzelt in MS2 Spektren
auftreten, genutzt werden. Das Messungen im data dependent-Modus prinzipiell
mo¨glich sind zeigt das LTQ MS Spektrum in Abbildung 5.38 (S.167).
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Vorbereitung und Pra¨paration biologischer Proben: Die pra¨parati-
ven Schwierigkeiten biologischer Proben liegen, zweifelsohne, in der simultanen
Erfassung unterschiedlicher Klassen von Biomoleku¨len durch die Massenspek-
trometrie. So weisen Lipide andere Lo¨slichkeitseigenschaften als Proteine oder
Peptide auf. Jedoch bestehen auch innerhalb der Analytklassen, z.B. bei Pro-
teinen, Unterschiede in dieser Hinsicht. Transmembrandoma¨nen großer Prote-
inkomplexe weisen eine heterogene Aminosa¨urezusammensetzung auf und wer-
den sowohl von apolaren als auch polaren Aminosa¨uren gebildet. Die apolaren
Doma¨nen befinden sich im lipid bilayer, wa¨hrend die polaren Doma¨nen in das
Cytoplasma der Zelle ragen. Lo¨sliche Proteine zeichnen sich ebenfalls durch
nach außen ragende, polare Aminosa¨urereste aus (Eilers et al., 2002; Page et al.,
2007).
Der Versuch der selektiven Entfernung von Membranlipiden durch unpola-
re Lo¨sungsmittel kann also durchaus auch zum Verlust apolarer Peptide bzw.
Proteine fu¨hren. Die Vorbereitung biologischer Strukturen wie Zellen und Ge-
webe, bei denen Proteine und Membranlipide eng benachbart vorkommen, ist
also nicht einfach durchfu¨hrbar. Die Vorbereitung ha¨ngt vom jeweiligen analy-
tischen Ziel ab. Erkenntnisse u¨ber die Fixierung vitaler Stadien von Zellen und
Geweben aus der klassischen Histologie sind dabei nur begrenzt u¨bertragbar.
Ha¨ufig werden hier stark quervernetzende und chemisch modifizierende Fixan-
zen wie Glutaraldehyd und Formaldehyd verwendet. Diese fu¨hren zwar zu einer
sehr guten Stabilisierung der biologischen Strukturen, gerade zwischen Pro-
teinen und Proteindoma¨nen, die dabei erfolgenden kovalenten Modifikationen
fu¨hren jedoch entweder zu einer Signalverschiebung eines Massensignals oder
gar zu dessen Ausbleiben. Hinzu kommt eine evtl. Unzuga¨nglichkeit fu¨r proteo-
lytischen Abbau, da dabei eine Modifikation oder Maskierung von Spaltstellen
erfolgte. Dies macht diese Fixierungen ungeeignet fu¨r die Massenspektrometrie.
Die Fixierung kann deshalb nur mit Reagenzien erfolgen, die nicht oder nur
wenig zur kovalenten Modifikation und Vernetzung der vorhandenen Struktu-
ren fu¨hren. Hierzu za¨hlt die Fixierung mittels Aceton + 10 % Eisessig (Moloney
et al., 2004). Die Fixierung fu¨hrt zur Entfernung von Membranlipiden, wa¨hrend
Proteinstrukturen, vermutlich durch Denaturierung durch starke Entwa¨sserung,
erhalten bleiben. Auch dieses Fixierungsverfahren stellt also extreme Bedingun-
gen fu¨r biologische Strukturen dar, modifiziert aber nicht kovalent.
Die mikroskopische Kontrolle der so vorbereiteten Zellkulturen ergab, dass
die Verwendung von Aceton + 10 % Eisessig hierfu¨r ungeeignet ist. Die Zellen
werden meist fast vollsta¨ndig vom Substrat entfernt und es bleibt nur ein ver-
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laufener Rest der unteren Zellmembran zuru¨ck (siehe Abb.5.42, S.173). Ebenso
extreme Bedingungen sind durch die Verwendung von Chloroform, Xylol oder
Toluol gegeben. Auch diese Lo¨sungsmittel fu¨hren bei Zellkulturzellen fast zum
vollsta¨ndigen Verlust der Probe. Wie bereits erwa¨hnt sollte, vor der Zell- oder
Gewebevorbereitung.
Die Absicht der drei fu¨r Zellkulturen verwendeten Vorbereitungsprotokolle
war es, die analytische Zuga¨nglichkeit sowohl der Lipid- als auch die Protein-
strukturen zu ermo¨glichen. Sie stellen also einen Kompromiss bei der Vorbe-
reitung dar. Die mikroskopische Kontrolle der Vorbereitung mit Waschproto-
koll 1 zeigt, dass dieses zu stringent fu¨r Zellen ist. Zellverluste und verlaufene
Zellra¨nder verdeutlichen dies. Die beabsichtigte Entwa¨sserung und Anfixierung
der Zellen mit 25 % Ethanol ist nur auf Kosten der Zellzahl und Membranstruk-
tur zu realisieren. Zur Senkung der Stringens wurde die Anzahl der Waschschrit-
te und teilweise der Alkoholanteil gesenkt, so dass mehr Zellen unverlaufen er-
halten blieben. Die in dieser Arbeit aufgefu¨hrten Waschprotokolle liefern gute,
aber verbesserungsfa¨hige Ergebnisse. Der Kompromiss, Proteine und Lipide in
der Vorbereitung gleichzeitig konservieren zu ko¨nnen, ist nur durch wa¨ssrige
oder schwach alkoholische Lo¨sungen zu erzielen. Eine Beseitigung der Lipid-
membran bedeutet auch gleichzeitig eine Delokalisierung der Proteine. Sollen
auch feine biologische Strukturen einzelner Zellen, z.B. dendritische Fortsa¨tze,
weitestgehend erhalten bleiben, ist eine Herangehensweise u¨ber das native Mi-
lieu Wasser unerla¨sslich. Der Zusatz niedriger Konzentrationen an organischen
Lo¨sungsmitteln, wie z.B. Ethanol, kann dabei schon zu Vera¨nderungen der Zell-
membran fu¨hren (Paterson et al., 1972; Kranenburg und Smit, 2004). Deshalb
bietet sich gerade bei zellula¨ren Strukturen die Vorbereitung mit lo¨sungsmit-
telfreien, isotonischen Lo¨sungen, z.B. 0,3 mol/L D(-)Mannitol, und eine leichte
Entwa¨sserung u¨ber 10 % Ethanol an. Die leichte Entwa¨sserung ist fu¨r eine ab-
schließende Waschung mit dest. H2O unabdingbar, um ein Platzen der Zellen
(Deplasmolyse) zu verhindern, auch wenn bereits niedrige Alkoholkonzentra-
tionen eine destabilisierende Wirkung auf die Lipidmembran haben (Venturolia
et al., 2006). Eine selektive Entfernung der Lipide in wa¨ssrigem Milieu ko¨nn-
te durch den Einsatz von Lipasen erzielt werden. Eine Beeintra¨chtigung des
Cytoskeletts sollte dadurch nicht erfolgen (Haase et al., 1993; Sonesson et al.,
2007; Balashev et al., 2007). Mit dem Cytoskelett assoziierte Proteine behielten
somit ihre urspru¨ngliche Position und wa¨ren so dem proteolytischen Abbau und
damit dem MS imaging zuga¨nglich.
Tierische Gewebe sind, wie bereits erwa¨hnt, robustere biologische Syste-
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me. Die Zellen innerhalb von Geweben sind durch interzellula¨re Strukturen
miteinander verbunden. Die oben beschriebenen Probleme der Probenvorbe-
reitung treffen also, in gemilderter Form, auch fu¨r Gewebszellen zu. Die Ver-
wendung stark lipophiler Lo¨sungsmittel fu¨hrt hier zwar nicht zu einem kom-
pletten Verlust der Probe, partielle Verluste sowohl bei Lipiden als auch Prote-
inen/Peptiden sind aber zu erwarten. Zusa¨tzlich ist mit Migration der zellula¨ren
Komponenten zu rechnen.
Die unterschiedlichen verwendeten Gewebevorbereitungen mit Alkohol (50
und 70 %ig) oder Chloroform zeigen a¨hnliche Vera¨nderungen bei den behandel-
ten Du¨nnschnitten. Die dehydratisierende Wirkung dieser Lo¨sungsmittel fu¨hrt
zu einem Schrumpfen und Reißen der Gewebeschnitte. Die Problematik an der
Verwendung von stark dehydratisierenden Lo¨sungsmitteln wird hier deutlich.
Anders verha¨lt es sich bei den mit Aceton + 10 % Eisessig behandelten Du¨nn-
schnitten. Hier verhindert offensichtlich die schwach fixierende Wirkung der
Mischung das Reißen des Gewebes. Obwohl ethanolische Lo¨sungen einen Kom-
promiss in Bezug auf die Erhaltung von Proteinen und Lipiden darstellen, wird
auch hier, in den massenspektrometrischen Verteilungsbildern der so vorberei-
teten Gewebe, eine deutliche Migration des Phosphatidylcholins deutlich. Die
Delokalisierung der Membranlipide durch Chloroform und Aceton + 10 % Eises-
sig wird ebenfalls sichtbar. Alle verwendeten organischen Lo¨sungsmittel fu¨hren
mehr oder minder zur Delokalisierung der Membranlipide, deshalb entscheidet
auch hier erneut die analytische Fragestellung u¨ber die Rigidita¨t der Vorberei-
tung.
Einen interessanten Ansatz fu¨r die Vorbereitung von Geweben liefert die
Vorgehensweise von Agar et al. (2007). Hier wird die Matrix in Fixierungslo¨sung
gelo¨st aufgetragen. Die verwendeten Lo¨sungsmittel lo¨sen schlecht Proteine, ge-
nu¨gen jedoch, um ausreichend Verunreinigungen zu entfernen. Verwendet wird
eine Mischung aus Ethanol/Methanol/Acetonitril/TFA in Wasser (2:2:1:1) mit
gelo¨sten 25-30 mg/mL Matrix. Die Methode basiert auf klassischen Zellfixie-
rungsverfahren, die vor allem auf die Konservierung von Proteinstrukturen ab-
zielen. Die Applikation der Matrix, zusammen mit der Fixierungslo¨sung, fu¨hrt
zur Minimierung des Kontakts der Probe mit Flu¨ssigkeit und damit zu gesenkter
Migration. Die in der Publikation aufgefu¨hrten Massenspektren sind allerdings
Summenspektren aus 500 Laserpulsen auf der Basis einer lateralen Auflo¨sung
von lediglich 100-150µm Laserfokusdurchmesser.
Biologische Proben: Die Diskussion der Untersuchungsergebnisse der Zell-
kulturproben erstreckt sich hauptsa¨chlich auf deren Vorbereitung (siehe S.198).
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Die massenspektrometrischen Verteilungsbilder, die mit einer effektiven late-
ralen Auflo¨sung <9µm erzeugt wurden, zeigen die Verteilung des wichtigen
Membranbestandteils Phosphatidylcholin 34:1 (PC 34:1) (Bru¨gger et al., 1997).
Die Authentizita¨t der erzeugten images zeigt sich am ehesten im Vergleich mit
den fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen. Die Zellen sind anhand ihrer deut-
lich unterschiedlichen Autofluoreszenz (hellgru¨n), im Gegensatz zum 2,5-DHB
(blau), erkennbar. Wie bereits diskutiert konnte die Zellvorbereitung, im Hin-
blick auf ein Reduktion des ”Konturverlusts“ durch die Vorbereitung, verbes-
sert werden. Dennoch traten stets lysierte und verlaufene Zellen auf, die die
erzeugten massenspektrometrischen Verteilungsbilder beeintra¨chtigten. Einen
Eindruck hierzu vermittelt Abbildung 5.45 (S.177).
Der Zellpuffer selbst bietet, im Hinblick auf die massenspektrometrische
Untersuchung biologischer Proben, jedenfalls beste Voraussetzungen fu¨r eine
authentische Pra¨paration. Die Zellen werden von einer feinen Matrixschicht um-
schlossen, wie dies die Abbildungen 5.24 (S147) und 5.25 (S.147) demonstrieren.
Die instrumentelle Weiterentwicklung der AP-SMALDI Ionenquelle, durch
die Modifikation des USB-Controllers (Multischussspektren), ist fu¨r Zell- und
Gewebeproben unterschiedlich zu bewerten. Zwar wurde bei der Untersuchung
von Zellproben ein Sensitivita¨tsgewinn erzielt, dieser ist jedoch nicht so groß
wie bei Gewebeproben. Der Laser kann bei Gewebeproben tiefer eindringen
als bei Zellproben und so mehr Probenvolumen ablatieren (Vaeck und Gijbels,
1990a,b). Der Mehrfachbeschuss mit fu¨nf Laserpulsen desorbierte bei Zellpro-
ben ha¨ufig bis auf den Probentra¨ger. Auch wenn dies zur Analytmischung fu¨hrt
(Membran- und Cytoplasmabestandteile), wird die maximal mo¨gliche Analyt-
menge gewa¨hrleistet. Zudem sind wa¨hrend der Pra¨paration gebildete Phasen
gegenstandslos, da diese komplett desorbiert werden.
Die Pra¨paration von Geweben mit Zellpuffer verlief teilweise etwas aufwen-
diger als die von Zellproben. Wurden Gewebe mit Zellpuffer pra¨pariert, musste
ha¨ufig mit Airspray nachbehandelt werden. Der aufgetragene Zellpuffer neigte
auf Geweben, nach vollsta¨ndiger Trocknung, weniger zur Kristallisation. Ei-
ne mo¨gliche Erkla¨rung ko¨nnte eine fu¨r Gewebe unzureichende Matrixmenge
im Zellpuffer gewesen sein. Andererseits spielte auch die Art der Vorbereitung
eine Rolle. Nach der Vorbereitung mit lipophilen Lo¨sungsmitteln kristallisier-
te der Zellpuffer besser aus als nach der Vorbereitung mit z.B. ethanolisch-
wa¨ssrigen Lo¨sungen. Dies deutet auf einen Effekt der Membranlipide auf das
Erstarrungs- bzw. Kristallisationsverhalten hin. Das derartige Additive eine
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Wirkung auf flu¨ssige Matrixgemische haben ko¨nnen, wird auch bei Cramer und
Corless (2005) gezeigt. Untersuchungen weiterer Gewebepra¨parationen (Ergeb-
nisse nicht gezeigt) zeigten eine ausreichende Matrixmenge im Zellpuffer (ZP2a)
und dessen autarke vollsta¨ndige, homogene Erstarrung. Zellpuffer 2a weist die
ho¨chste 2,5-DHB Konzentration auf und ist deshalb am besten fu¨r Gewebe ge-
eignet.
Eine bereits vorher analysierte Probe, einer mit T. spiralis kontaminier-
ten Rattenwange, wurde mit 50 % Ethanol vorbereitet und mit Zellpuffer 2
pra¨pariert. Durch die Vorbereitung mit Alkohol entstanden auch hier Risse
im Gewebe. Das entstandene image zeigt die Verteilung des PC 34:1 und der
Phosphocholin Kopfgruppe, sowohl auf dem Gewebe als auch in den Rissen.
Es fand also Migration durch Vorbereitung und/oder Pra¨paration statt. Nichts
desto trotz zeigt das image eine besonders hohe Konzentration des PC 34:1
Matrixadduktions in der direkten Umgebung des Endoparasiten T. spiralis und
innerhalb dessen Kapsel. Endoparasiten verursachen bei den meisten Wirten
eine Entzu¨ndungsreaktion. Die erho¨hte Lipidkonzetration ko¨nnte also mit ei-
ner gesteigerten Immunantwort der Ratte und der dadurch erho¨hten Zellkon-
zentration in Verbindung stehen (Gamito-Santos et al., 2009). Wobei hiermit
die erho¨hte PC 34:1 Konzentration innerhalb der Kapsel nicht erkla¨rt werden
ko¨nnte. Allerdings weisen a¨ltere Untersuchungen auf die Anwesenheit von Phos-
phatidylcholinen im innern des Kapselbereiches hin (Gounaris et al., 1996). Die
Ionensignale korrelieren zudem mit den Stellen, an denen eindeutig die Kristal-
lisation des Zellpuffers eigetreten ist. Hierdurch wird erneut gezeigt, dass die
Desorption und Ionisation nur im festen Aggregatzustand der Matrix bzw. des
Analyt-Matrix-Kristalls funktioniert.
Bei der Untersuchung der Ma¨usedu¨nnschnitte mit internem Peptidstandard
wurde ebenfalls nachtra¨glich Matrix durch Airspray aufgetragen, um eine Kris-
tallisation auszulo¨sen, obwohl zwei der vier Gewebeschnitte mit ZP2a pra¨pariert
worden sind. Die Vorbereitung und Pra¨paration wurde hier auf verschiedentli-
che Weise durchgefu¨hrt. Unterschiedliche Waschmethoden und die Pra¨paration
mit reinem Airspray und Zellpuffer 2a + Airspray lieferten sehr unterschiedli-
che Ergebnisse im Hinblick auf die Nachweisbarkeit der internen Standardpep-
tide. Die mit ZP2a + Airspray pra¨parierten Du¨nnschnitte lieferten die ho¨chsten
Messsignale im Vergleich zu den nur Airspray pra¨parierten. Diese Beobachtung
steht jedoch nicht im Zusammenhang mit einem gu¨nstigeren Matrix-Analyt
Verha¨ltnis bei den mit ZP2a pra¨parierten Du¨nnschnitten.
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Nur das am ho¨chsten konzentrierte Peptid Bradykinin 1-7 konnte auf allen
Du¨nnschnitten nachgewiesen werden. Die Signalintensita¨t des am zweitho¨chsten
konzentrierten Peptids Bombesin war, merkwu¨rdigerweise, ebenso hoch wie die
des am niedrigsten konzentrierten Anti inflammatory peptide. Bombesin ko¨nnte
selektiv von der Oberfla¨che der Schnitte gebunden worden sein oder la¨sst sich
vergleichsweise schlechter ionisieren. Die Signale der niedriger konzentrierten
Peptide waren nur auf den Du¨nnschnitten S1, S2 und S3, unter Summierung ei-
niger Spektren, erkennbar. Die mit Abstand ho¨chste Signalintensita¨t war auf S2
feststellbar. Die Signalmaxima korrelieren bei allen Schnitten mit den Stellen,
an denen massiv Material ablatiert wurde. Dies trifft auch fu¨r das Lipidsignal
i.e.S. PC 34:1 zu. Die Tatsache, dass eine mo¨glichst vollsta¨ndige Probendesorp-
tion die Voraussetzung fu¨r ein gutes Messsignal darstellt, ko¨nnte dadurch be-
dingt sein, dass die Peptide in das Gewebe eingedrungen sind. Somit wu¨rde
eine ausreichende Analytmenge erst bei vollsta¨ndiger Probendesorption fu¨r die
nachfolgenden Gasphasenreaktionen erzeugt (Karas et al., 2000; Knochenmuss
et al., 2000; Spengler und Kirsch, 2003; Karas und Kru¨ger, 2003; Knochenmuss
und Zenobi, 2003; Zhang und Zenobi, 2004; Jaskolla und Karas, 2008). Die
alleinige Auftragung der Matrix muss also nicht sofort zur vollsta¨ndigen Inkor-
poration des Analyten fu¨hren, diese ko¨nnte aber beim Zellpuffer, belegt durch
die ho¨here Signalintensita¨t, besser verlaufen sein.
Aus Tabelle 5.7 (S.184) wird ersichtlich, dass die sta¨rkere Entfernung der
Lipide zu einem ho¨heren Peptidsignal fu¨hrt. Das formulieren allgemein gu¨lti-
ger Aussagen, u¨ber das Verhalten von Peptiden und Lipiden zueinander, ist
dennoch schwerlich mo¨glich. Hierfu¨r bietet das durchgefu¨hrte Experiment nicht
den geeigneten Rahmen. Die Pra¨paration ist zu inhomogen und das Milieu zu
komplex, um belastbare Aussagen treffen zu ko¨nnen.
Unabha¨ngig von den bisher geschilderten experimentellen Beobachtungen,
die fu¨r die Ma¨usedu¨nnschnitte formuliert wurden, existieren u¨bergeordnete Fak-
toren, die die Vergleichbarkeit und einheitliche Interpretation der zuletzt dis-
kutierten Ergebnisse erschweren. Zuna¨chst einmal schra¨nkt die Vorbereitung
der Gewebe, die zur Schrumpfung und zum Reißen fu¨hrte und so Vertiefungen
fu¨r die wa¨ssrig Peptidlo¨sung schuf, die Vergleichbarkeit ein. Die Untersuchun-
gen zeigen wie wichtig die Authentizita¨t des Gewebes ist–Schrumpfungen und
Risse sind zu vermeiden. Die Peptide konnten so partiell akkumulieren (siehe
Abb.5.47, S.182 S3 und S4). Eine Akkumulation der Peptide in den Vertie-
fungen bedeutet aber umgekehrt, eine Herabsetzung der Konzentration auf der
Gewebefla¨che. Bei allen pra¨parierten Schnitten konnte das am ho¨chsten konzen-
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trierte Peptid Bradykinin 1-7 zweifelsfrei auch auf den Gewebefla¨chen, nicht nur
in den Vertiefungen, nachgewiesen werden. Das na¨chst niedriger konzentrierte
Peptid Bombesin konnte jedoch lediglich auf zwei Schnitten nachgewiesen wer-
den. Die Messempfindlichkeit, u¨ber alle Schnitte, ist demnach etwas unterhalb
der Konzentration des Bradykinins. Ein weiterer einschra¨nkender Faktor fu¨r
die Vergleichbarkeit ist die flu¨ssige Auftragung des Zellpuffers. Bei den mit
Zellpuffer pra¨parierten Schnitten wurde so, im Gegensatz zur reinen Airspray
Pra¨paration, die Mo¨glichkeit zu sta¨rkerer Migration des Analyten geschaffen.
Diese ist in den Verteilungsbildern, sowohl fu¨r die Peptide als auch fu¨r PC 34:1,
zu beobachten. Die flu¨ssige Auftragung erho¨ht die Mo¨glichkeit der Durchmi-
schung, aber auch der Migration. Zusammen mit der erho¨hten Lo¨slichkeit von
Proteinen/Peptiden, durch die Gegenwart von D(-)Mannitol, erkla¨rt beides die
beobachtete ho¨here Signalintensita¨t bei den mit Zellpuffer pra¨parierten Schnit-
ten (siehe Tabelle 5.7, S.184).
Nichts desto trotz konnte experimentell bereits die ho¨here Signalintensita¨t
bei Peptiden in dried droplet Zellpuffer Pra¨parationen, im direkten Vergleich
zu Standard 2,5-DHB MALDI Pra¨paration, gezeigt werden (siehe Tabelle 5.6,
S.153).
Auf der Basis dieser experimentellen Ergebnisse ist es deshalb schwierig zu
sagen, ob die beobachtete ho¨here Signalintensita¨t der Zellpufferpra¨parationen,
vor allem bei Du¨nnschnitt S2, ein Artefakt der unterschiedlichen Auftragung
oder ein Vorteil gegenu¨ber der Standard Pra¨paration ist. Sie stellt dennoch,
unter bestehenden experimentellen Bedingungen, das Optimum fu¨r den Pep-
tidnachweis dar. Dieses liegt konkret bei einer berechneten Peptidmenge (Bra-
dykinin 1-7) von mindestens 50*10−18 mol/Desorptionsort, die zu eindeutigen
Massensignalen in den Massenspektren fu¨hrt.
Die gesteigerte Migration der Standardpeptide, durch die Art der Aufbrin-
gung des Zellpuffers, wurde bereits diskutiert. Dieser Gesichtspunkt ist z.B. fu¨r
die Untersuchung neurologischer Gewebe mit pra¨formierten Neuropeptiden zu
beachten. Hier ko¨nnte die bereits angesprochene Zellpufferapplikation mittels
Ultraschallverneblung eine sehr gute Alternative bieten. Allerdings wurde bei
den durchgefu¨hrten Vorversuchen nicht explizit der Effekt auf die Analytmigra-
tion untersucht. Ein Problem ist zudem die große Menge an zu vernebelnder
Flu¨ssigkeit fu¨r kommerzielle Ultraschallvernebler (mehrere mL). Gerade fu¨r Mi-
schungen mit Trypsin ist dies undenkbar, da der Enzymverbrauch immens und
die Kosten hoch wa¨ren.
Insgesamt wurden bereits einige Ansatzpunkte zur Verbesserung der Ana-
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lyse biologischer Systeme auf unterschiedlichen Ebenen genannt. Neben opti-
malen pra¨parativen Voraussetzungen, fu¨r die jeweiligen Substanzen bzw. Sub-
stanzklassen, mu¨ssen apparative Gesichtspunkte beru¨cksichtigt werden. Diese
wurden bereits diskutiert (gesteigerte Sensitivita¨t der AP-SMALDI Ionenquel-
le und des Massenspektrometers). Gerade fu¨r den Betrieb von AP Ionenquel-
len an Ionenfallen bietet sich zusa¨tzlich der permanente, gezielte Einsatz ei-
nes Minimums an Kollisionsenergie an. Dies wird von Krutchinsky und Chait
(2002) vorgeschlagen, um gro¨ßere Matrix-Cluster gezielt zu beseitigen und so die
Analytionen Ausbeute zu erho¨hen. Eine pra¨parative Mo¨glichkeit zur gezielte-
ren Erstellung massenspektrometrischer Verteilungsbilder, gerade in komplexen
biologischen Systemen, besteht in der Mikropra¨paration. Mikropra¨parationen
dienen der Isolation bestimmter Zellen oder Gewebeteile, die z.B. ein spezi-
elles Merkmal (krank, gesund) besitzen. Die so isolierten Strukturen ko¨nnen
separat aufbereitet und untersucht werden. Dabei helfen Techniken wie 2-D-
PAGE oder LC Auftrennung und vereinfachen die Charakterisierung u¨ber MS
Messungen durch zusa¨tzliche Auftrennung (Emmert-Buck et al., 2000; Kwapis-
zewska et al., 2004; Fink et al., 2006). Durch die so gewonnenen Erkenntnisse
u¨ber chemische und physikalische Eigenschaften isolierter Probenkomponen-
ten (Protein, Peptid, etc.), kann nachfolgend gezielter ein passendes Pra¨para-
tionsverfahren zur imaging Analyse entwickelt werden. Fu¨r die Untersuchung
von Zellkulturzellen, in Kulturen mit niedriger Dichte, bietet sich, vor diesem
Hintergrund, die imaging Untersuchung einzelner Zellen an. Damit ko¨nnte die
Analytmigration auf die Gro¨ßenordnung einer Zelle beschra¨nkt werden. Dies
wurde in eigenen Experimenten versucht. Ein Problem bestand dabei aber in
der Probenwiederfindung auf dem Probentra¨ger ohne vollautomatische x,y,z-
Positionsnavigation. Zudem weist eine einzelne Zelle eine ausgesprochen niedri-
ge Analytkonzentration auf. Dies ist selbstversta¨ndlich ein allgemeines Problem
bei der Untersuchung von Zellkulturzellen. Nicht unbedingt bei den Memranlipi-
den als Hauptfraktion biologischer Membranen, aber vor allem bei den weniger
abundanten Proteinen. Dennoch werden aktuell sensitivere Techniken zur Mes-
sung von Membranlipiden beschrieben. Mit Hilfe alkalihaltiger Matrixlo¨sungen
wird versucht, die Signalintensita¨t gezielt in reiner Alkaliform zu erhalten. Die-
ser Ansatz funktioniert jedoch ausschließlich fu¨r polare Lipidspezies (Sugiura
und Setou, 2009). Gerade die Probleme der Nachweisbarkeit ko¨nnten zu einer
A¨nderung der Analysestrategie, weg von der Protein- hin zur Lipiduntersu-
chung, beigetragen haben. Wie auch immer, aktuelle Untersuchungen zeigen,
dass Lipide in der Krebsdiagnose als Indikatormoleku¨le dienen ko¨nnen. U¨ber
ihre massenspektrometrische Quantifizierung durch imaging Analysen wurden
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Unterschiede zwischen gesundem und Krebsgewebe sichtbar (Shimma et al.,
2007). Membranlipide finden daru¨ber hinaus, in der online-Analytik als Indika-
tormoleku¨le Beachtung. U¨ber die Kopplung chirurgischer Instrumente (Elektro-
oder Laserskalpell) mit einem Massenspektrometer konnte gezeigt werden, dass
sich die Lipidsignatur an der physiologischen Grenze zwischen gesundem und
Krebsgewebe vera¨ndert. Damit sind Lipide ein Indikator, die der Operateur,
zur pra¨ziseren Durchfu¨hrung der Operation, nutzen kann (Scha¨fer et al., 2009).
Die Konzentrationsunterschiede zwischen Lipiden und Proteinen in biologi-
schen Systemen sind ein Problem, das auf unterschiedliche Weise angegangen
werden kann. Eine Mo¨glichkeit zur Senkung des Anteils an Membranlipiden,
die bereits erwa¨hnt wurde, ko¨nnte die Verwendung von Lipasen sein. Wenn
es die Fragestellung erlaubt ko¨nnen auch organische Lo¨sungsmittel eingesetzt
werden. Außer u¨ber einen biochemischen Ansatz ko¨nnte auch eine geeigne-
te MS-Analysesoftware eine Mo¨glichkeit bieten. Diese ko¨nnte, unter gezielter
Ausfilterung bekannter Signale und der Beseitigung von Hintergrundrauschen
(Norris et al., 2007; Mantini et al., 2007), schwache Massensignale von Peptiden
sichtbar machen. In den Spektren der durchgefu¨hrten Verdauexperimente konn-
ten immer wieder vereinzelte, nicht ganz eindeutige Signale beobachtet werden,
die Peptide vermuten ließen. Eine Software-basierte Unterstu¨tzung ko¨nnte hier
einen geeigneten Lo¨sungsansatz bieten.
Fazit: Die bereits diskutierten Aspekte zur Verbesserung der Signalinten-
sita¨t bei der Untersuchung biologischer Proben, sei es durch vorbereitende,
pra¨parative, hardware- oder softwarebasierte Ansa¨tze, machen unterschiedli-
che Dinge deutlich. Zum einen besteht noch Potential, um Verbesserungen bei
der Untersuchung biologischer Proben zu erzielen, zum anderen wird aber auch
die Komplexita¨t solcher Untersuchungen verdeutlicht. Das Ziel, lateral hochauf-
gelo¨st kleinste Probenmengen, also Mengen deutlich unterhalb der Konzentrati-
on von Membranlipiden, massenspektrometrisch untersuchen zu ko¨nnen, bedarf
weiterer Entwicklungen. Auch wenn die Verteilung pra¨formierter Peptide oder
von Peptiden, die durch tryptischen Verdau entstanden sind, bei Geweben be-
reits mehrfach durch unterschiedliche Arbeitsgruppen gezeigt wurde, bestehen
dabei aber signifikante Unterschiede zu den dort verwendeten und dem hier
beschriebenen AP-SMALDI Aufbau. Sei es beim Desorptions-Laserfokusdurch-
messer, dem Massenanalysator, bei der Anzahl der Laserpulse pro Probenpositi-
on oder dem Ansatz der Probenvorbereitung (Schwamborn et al., 2007; Minerva
et al., 2008). Hinzu kommt, dass in anderen Arbeitsgruppen ha¨ufig neuronale
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Gewebe untersucht werden, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit pra¨formier-
ter Peptide besteht (Stoeckli et al., 2002; Chaurand et al., 2002; Kruse und
Sweedler, 2003; Norris et al., 2007). Die Authentizita¨t der Pra¨paration, auch
auf zellula¨rem Niveau, wurde explizit nur bei Agar et al. (2007) nachgewiesen.
Bei Lemaire et al. (2006) wird dies zwar auch, aber a¨ußerst unzureichend getan.
Eine Ausnahme hinsichtlich des verwendeten Desorptions-Laserfokusdurchmes-
sers sind Untersuchungen mit kommerziellen ToF-ToF Massenspektrometern
der Firma Bruker Daltonics. Durch eine besondere Laseroptik (smart beam)
werden auch hier Fokusdurchmesser von ≈ 20-50µm, als flat top a¨hnliches La-
serprofil, erreicht (Holle et al., 2006). Einzig Taban et al. (2007) konnten Vertei-
lungsmuster von Peptiden mit Hilfe eines FT-ICR MS darstellen. Dabei betrug
die laterale Auflo¨sung jedoch lediglich 200µm und es wurden 10 Laserpulse,
zur Erstellung eines Massenspektrums summiert. Um tatsa¨chlich unbekannte
Komponenten durch Techniken wie CBS (Spengler, 2004) auf der Basis von
Massenspektren mit hoher Massengenauigkeit und Massenauflo¨sung untersu-
chen zu ko¨nnen, mu¨ssen die Anspru¨che an die laterale Auflo¨sung derzeit noch
gesenkt werden. Dies ist bei Desorptions-Laserfokusdurchmessern <10µm, mit
der entwickelten und verwendeten AP-SMALDI Konfiguration, momentan noch
nicht zu realisieren.
Kapitel 6
Anhang
6.1 Zellkultur
Tabelle 6.1: Zusammensetzung fo¨taler Ka¨lberseren
Aus Lindl (2002), Tabelle 4-2, Seite 82.
Inhaltsstoffe Durchschnittlicher Gehalt Streuung Proben
Endotoxin 0,356 ng/ml 0,008-10,0 39
Ha¨moglobin 11,3 mg/dl 2,4-18,1 17
Glucose 125 mg/100 ml 85-247 43
Natrium (Na) 137 meq/l 125-143 43
Kalium (K) 11,2 meq/l 10,0-14,0 43
Chlorid (Cl) 103 meq/l 98-108 43
Stickstoff (Blutharnstoff) 16 mg/100 ml 14-20 43
Gesamtprotein 3,8 g/100 ml 3,2-7,0 43
Albumin 2,3 g/100 ml 2,0-3,6 43
Calcium (Ca) 13,5 mg/100 ml 12,6-14,3 43
Anorg. Phosphor 9,8 mg/100 ml 4,3-11,4 43
Cholesterin 31 mg/100 ml 12-63 43
Harnsa¨ure 2,9 mg/100 ml 1,3-4,1 43
Kreatinin 3,1 mg/100 ml 1,6-4,3 43
Gesamt-Bilirubin 0,4 mg/100 ml 0,3-1,1 43
Direktes Bilirubin 0,2 mg/100 ml 0,0-0,5 43
Alkalische Phosphatase 255 mU/ml 111-352 43
Lactatdehydrogenase 864 mU/ml 260-1215 43
Glutamat-Oxalacetat- 130 mU/ml 20-201 43
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Transaminase 340
Selen 0,026 µg/ml 0,014-0,038 25
Cortison 0,05 µg/100 ml <0,1-2,3 43
Insulin 10 µU/ml 6-14 40
Paratyroid 1718 pg/ml 85-6180 41
Progesteron 8 ng/100 ml <0,3-36 42
T3 119 ng/100 ml 56-223 41
T4 12,1 ng/100 ml 7,8-15,6 42
Testosteron 40 ng/100 ml 21-99 42
Prostaglandin E 5,91 ng/ml 0,5-30,48 37
Prostaglandin F 12,33 ng/ml 3,77-42,00 38
TSH 1,22 ng/ml <0,2-4,5 40
FSH 9,5 ng/ml <2-33,8 34
Wachstumshormon 39,0 ng/ml 18,7-51,6 40
Prolaktin 17,6 ng/ml 2,00-49,55 40
LTH 0,79 ng/ml 0,12-1,8 38
Vitamin A 9 µg/100 ml <1-35 16
Vitamin E 0,11 mg/100 ml <0,1-0,42 16
pH 7,40 7,20-7,60 40
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6.2 Chemikalienliste
Tabelle 6.2: Chemikalienliste
Reagenz Reinheitsgrad Hersteller Bestellnummer
Aceton Uvasol Merck 1000222500
Angiotensin II Bachem H-1705
SLC: DRVYIHPF
Bradykinin 1-7 Bachem H-1955
(Acetat)
SLC: RPPGFSP
Cholesterin >99% Sigma-Aldrich C8667
2,5-Dihydroxy- puriss. 99% Fluka 37550
benzoesa¨ure
(2,5-DHB
DPBS PAA Marburg H15-002
Ethanol Uvasol Merck 1009802500
FBS (=FCS) FBS Gold PAA Laboratories A11-151
HCl ACS Sigma-Aldrich 320331-500ML
(Chlorwasserstoff-
sa¨ure)
NH3, 25% Suprapur Merck 1054280250
NH4Cl Suprapur Merck 1011430050
D-Mannitol ACS Fluka 63560
Methanol 99,93% Sigma Aldrich 494437
Peptid K Panatecs
SLC: HVQDLDMNL
Peptid Q >97% Bachem H-9440
(Anti-inflammatory-
Peptide)
SLC: HDMNKVLDL
Phosphatidylcholin 34:1 >98% Sigma-Aldrich P4142
(1-Oleoyl-
2-palmitoyl-
sn-glycero-3-
phosphocholin)
Trichloressigsa¨ure >99% Sigma Aldrich T6399
Tris-Base Fluka T4661-1KG
Trypsin-EDTA PAA Marburg L11-004
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6.3 Herstellerliste
Tabelle 6.3: Herstellerliste
Hersteller/Vertrieb Firmensitz/Bestelllager URL Adresse
Carl Roth GmbH+C..KG Schoemperlenstr. 3-5 www.carl-roth.de
76185 Karlsruhe
Deutschland
Carl Zeiss AG Carl-Zeiss-Str. 22, www.zeiss.de
Oberkochen,
Deutschland
Coherent GmbH Dieselstraße 5 b www.coherent.de
64807 Dieburg
Deutschland
Cohu Inc., San Diego, www.cohu-cameras.com
Eletronics Division CA, USA
Farnell GmbH Keltenring 14 http://de.farnell.com
82041 Oberhaching
Deutschland
ficonTEC GmbH Fahrenheitsstr. 9, www.ficontec.com
28359 Bremen
Deutschland
DSMZ, Deutsche Sammlung Inhoffenstraße 7 B www.dsmz.de
fu¨r Mikroorganismen und 38124 Braunschweig
Zellkulturen GmbH Deutschland
Fluka Riedstraße 2 www.sigmaaldrich.com
Sigma-Aldrich 8955 Steinheim
Chemie GmbH Deutschland
FuG Elektronik GmbH Florianstr. 2 www.fug-elektronik.de
83024 Rosenheim
Deutschland
Gierich GmbH Moselstr. 18 www.gierich-gmbh.de
41464 Neuss
Deutschland
Gonotec GmbH GSG-Hof Reuchlinstr.10-11 www.gonotec.com
10553 Berlin
Deutschland
Harry Rieck Weststraße 59-61 www.rieck-edelstahl.de
Edelstahl GmbH 40721 Hilden
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Deutschland
Helmut Hund GmbH Wilhelm-Will-Str. 7 www.hund.de
35580 Wetzlar
Deutschkand
Hettich Lab Technology Fo¨hrenstr. 12 www.hettichlab.com
Andreas Hettich 78532 Tuttlingen
GmbH&Co.KG Deutschland
Kojair Tech Oy Teollisuustie 3 www.kojair.com
35700 Vilppula
Finland
Leica Ernst-Leitz-Strasse 17-37 www.leica-
Microsystems 35578 Wetzlar microsystems.com
GmbH Deutschland
Linos Photonics Ko¨nigsallee 23, www.linos.de
GmbH&Co.KG 37070 Go¨ttingen,
Deutschland
LO Laser Optik Gneisenaustr. 14, www.laseroptik.de
30826 Garbsen,
Deutschland
LONZA Group Ltd. Muenchensteinerstrasse 38 www.lonza.com
4002 Basel
Schweiz
NAI Motion Control 16 Northwestern Drive www.naimotion.com
National Aperture Inc. Salem, NH,
USA
NET GmbH Lerchenberg 7, www.net-gmbh.com
86923 Finning,
Deutschland
National Instruments Konrad-Celtis-Str. 79 http://digital.ni.com
Deutschland GmbH 81369 Mu¨nchen /worldwide/
Deutschland germany.nsf
Olympus Life Science Wendenstr. 14-18 www.olympus.de
Europa GmbH 20097 Hamburg
Deutschland
Olympus Soft Imaging Johann-Krane-Weg 39 www.soft-imaging.net
Solutions GmbH 48149 Mu¨nster
Deutschland
OWIS GmbH Im Gaisgraben 7, www.owis-staufen.de
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79219 Staufen,
Deutschland
PAA Laboratories GmbH Unterm Bornrain 2, www.paa.com
35091 Co¨lbe,
Deutschland
PANATecs GmbH Vor dem Kreuzberg 17 www.panatecs.com
72070 Tu¨bingen
Deutschland
PAN Biotech GmbH Am Gewerbepark 13 www.pan-biotech.com
94501 Aidenbach
Deutschland
PLANO GmbH Ernst-Befort-Strasse 12 www.plano-em.de
35578 Wetzlar
Deutschland
Sakura Finetek Innere Neumatten 20 www.sakuraeu.com
Germany GmbH 79219 Staufen
Deutschland
SANYO E&E Europe BV 9 The Office Village www.sanyo-
North Road biomedical.co.uk
Loughborough
Leicestershire, LE11 1QJ
Großbritannien
Schott Glas Hattenbergstraße 10 www.schott.de
551223 Mainz
Deutschland
Serva Electrophoresis GmbH Carl-Benz-Str. 7 www.serva.de
69115 Heidelberg
Deutschland
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